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20-40°C 
68-104°F

2   /250 ml (8,5 fl oz)

15 min

35-45°C
95-113°F

35-45°C
95-113°F

70 % Ethanol     (or)

70 % Isopropyl alcohol

10 min

2 h
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Prescription information
CAUTION: United States Federal law restricts this device to sale, distribution 
and use by or on order of a physician or a licensed practitioner. The availability 
of this product without prescription outside the United States may vary from 
country to country.

Disclaimer
Atos Medical offers no warranty – neither expressed nor implied – to the purchaser 
hereunder as to the lifetime of the product delivered, which may vary with 
individual use and biological conditions. Furthermore, Atos Medical offers no 
warranty of merchantability or fitness of the product for any particular purpose.

Patents and trademarks
Provox® is a registered trademark owned by Atos Medical AB, Sweden.
FreeHands FlexiVoice™ is a trademark of Atos Medical AB.
For information about protective rights (e.g. patents), please refer to our
web page www.atosmedical.com/patents.
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Manufacturer; Hersteller; Fabrikant; Fabricant; Produttore; Fabri-
cante; Fabricante; Tillverkare; Producent; Produsent; Valmistaja; 
Framleiðandi; Tootja; Ražotājs; Gamintojas; Výrobce; Gyártó; 
Výrobca; Proizvajalec; Producent; Producător; Proizvođač; Proiz-
vođač; Κατασκευαστής; Производител; Üretici; მწარმოებელი; 
Արտադրող; İstehsalçı; Производитель; Produsen; Pengilang; 製造
業者; 제조사; 製造商; 制造商; היצרן;היצרן; الجهة المصنعة

Use-by date; Verfallsdatum; Houdbaarheidsdatum; Date limite 
d’utilisation; Data di scadenza; Fecha de caducidad; Data de vali-
dade; Används senast: Anvendes inden; Brukes innen; Viimeinen 
käyttöpäivä; Síðasti notkunardagur; Kõlblik kuni; Derīguma termiņš; 
Naudoti iki; Datum expirace; Felhasználhatóság dátuma; Dátum na-
jneskoršej spotreby; Rok uporabnosti; Data ważności; Data expirării; 
Rok uporabe; Rok upotrebe; Ημερομηνία λήξης; Срок на годност;	
Son kullanım tarihi; ვარგისია; Պիտանելիության ժամկետ; Son 
istifadə tarixi; Срок годности; Gunakan sebelum tanggal; Tarikh 
guna sebelum; 使用期限; 사용 기한; 使用截止日期;
使用截止日期; תאריך אחרון לשימוש;תאריך אחרון לשימוש; تاريخ انتهاء الصلاحية

Date of manufacture; Herstellungsdatum; Productiedatum; Date 
de fabrication; Data di fabbricazione; Fecha de fabricación; Data 
de fabrico; Tillverkningsdatum; Fremstillingsdato; Produksjonsda-
to;Valmistuspäivä;  Framleiðsludagsetning; Valmistamise kuupäev; 
Ražošanas datums; Pagaminimo data; Datum výroby; Gyártás 
időpontja; Dátum výroby; Datum proizvodnje; Data produkcji; Data 
fabricației; Datum proizvodnje; Datum proizvodnje; Ημερομηνία 
κατασκευής; Дата на производство; Üretim tarihi; წარმოების 
თარიღი; Արտադրման ամսաթիվ; İstehsal tarixi; Дата 
изготовления; Tanggal produksi; Tarikh pembuatan; 製造日;
제조일자; 製造日期; 制造日期; ;תאריך ייצור;תאריך ייצור تاريخ التصنيع
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Batch code; Chargencode; Partijnummer; Code de lot; Codice lotto; 
Código de lote; Código do lote; Batchkod; Batchkode; Batchkode; 
Eränumero; Lotunúmer; Partii kood; Partijas kods; Partijos kodas; 
Kód šarže; Sarzs kód; Kód šarže; Številka serije; Kod partii; Codul 
lotului; Šifra serije; Šifra serije; Κωδικός παρτίδας; Код на партида; 
Parti kodu; სერიის კოდი; Խմբաքանակի կոդ; Partiya kodu;
Код партии; Kode batch; Kod kelompok; バッチコード;
배치 코드; 批次代碼; 批号; ;קוד אצווה;קוד אצווה كود الدفعة

Product reference number; Produktreferenznummer; Referentienum-
mer product; Numéro de référence du produit; Numero riferimento 
prodotto; Número de referencia del producto; Referência do produto; 
Referensnummer; Produktreferencenummer; Produktreferansenum-
mer; Artikkelinumero; Tilvísunarnúmer vöru; Toote viitenumber; 
Produkta atsauces numurs; Gaminio katalogo numeris	 Referenční 
číslo produktu; Termék referenciaszáma; Referenčné číslo produktu; 
Referenčna številka izdelka; Numer katalogowy produktu; Numărul 
de referință al produsului; Referentni broj proizvoda; Referentni broj 
proizvoda; Αριθμός αναφοράς προϊόντος; Референтен номер на 
продукт; Ürün referans numarası; პროდუქტის საკონტროლო 
ნომერი; Արտադրանքի տեղեկատու համարը; Məhsula istinad 
nömrəsi; Справочный номер изделия; Nomor referensi produk; 
Nombor rujukan produk; 製品参照番号; 제품 참조 번호; 產品參
考號; 产品参考编号; מספר סימוכין של המוצר;מספר סימוכין של המוצר; الرقم المرجعي للمنتج

Do not re-use; Nur zum Einmalgebrauch; Niet hergebruiken; Ne pas 
réutiliser; Non riutilizzare; No reutilizar; Não reutilizar; Återanvänd 
ej; Må ikke genanvendes; Skal ikke gjenbrukes; Ei uudelleenkäytet-
tävä; Má ekki endurnýta; Mitte taaskasutada; Neizmantot atkārtoti; 
Pakartotinai nenaudoti; Nepoužívejte opakovaně; Ne használja fel 
újra; Nepoužívajte opakovane; Ne uporabljajte ponovno; Nie uży-
wać ponownie; A nu se reutiliza; Nemojte ponovno upotrebljavati; 
Ne koristiti ponovo; Μην επαναχρησιμοποιείτε; Не използвайте 
повторно; Tekrar kullanmayın; არ გამოიყენოთ ხელახლა; 
Մեկանգամյա օգտագործման համար; Yenidən istifadə etməyin; 
Не подлежит повторному использованию; Jangan gunakan ulang;	
Jangan guna semula; 再利用不可; 재사용하지 마십시오; 請勿重
複使用; 请勿重复使用; ;אינו מיועד לשימוש חוזר;אינו מיועד לשימוש חוזר يجب عدم إعادة الاستخدام
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Keep away from sunlight and keep dry; Vor Sonnenlicht und 
Feuchtigkeit schützen; Niet blootstellen aan zonlicht, droog
bewaren;	 Maintenir à l’abri de la lumière directe du soleil et de 
l’humidité; Tenere all’asciutto e al riparo dalla luce del sole;
Mantener seco y alejado de la luz solar; Manter afastado da luz 
solar e da chuva; Håll borta från solljus och håll torr; Holdes bort 
fra sollys og holdes tør; Unngå direkte sollys, holdes tørr; Säilytet-
tävä kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta; Geymið fjarri 
sólarljósi og haldið þurru; Hoida kuivas ja eemal päikesevalgusest; 
Sargāt no saules stariem un mitruma; Saugoti nuo saulės šviesos 
ir laikyti sausai; Chraňte před slunečním zářením a udržujte v 
suchu; Tartsa a napfénytől távol, és tartsa szárazon; Chráňte pred 
slnečným žiarením a uchovávajte v suchu; Shranjujte na suhem in ne 
izpostavljajte sončni svetlobi; Chronić przed światłem słonecznym 
i przechowywać w suchym miejscu; A se feri de lumina soarelui și 
a se menține uscat; Čuvajte na suhom mjestu i podalje od Sunčeve 
svjetlosti; Držati dalje od sunčeve svetlosti i čuvati na suvom; 
Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως και διατηρείτε τη συσκευή 
στεγνή; Дръжте далече от слънчева светлина и съхранявайте 
на сухо място; Güneş ışığından uzakta ve kuru tutun; შეინახეთ 
მზისგან დაცულ ადგილას და მშრალ მდგომარეობაში; 
Հեռու պահեք արևի ճառագայթներից և պահեք չոր տեղում; 
Gün işığından uzaqda və quru saxlayın; Берегите от воздействия 
прямых солнечных лучей и влаги; Hindarkan dari sinar matahari 
dan simpan di tempat yang kering; Jauhkan dari cahaya matahari 
dan pastikan sentiasa kering; 直射日光および湿気禁止; 
직사광선이 닿지 않게 하고 건조한 상태로 유지하십시오; 
避免日照並保持乾燥; 避免日照和保持干燥。;

;יש להרחיק מאור השמש ולאחסן במקום יבש;יש להרחיק מאור השמש ולאחסן במקום יבש
يجب الحفاظ على المنتج جافاً وبعيدًا عن أشعة الشمس

Non-sterile; Unsteril; Niet steriel; Non stérile; Non sterile; No 
estéril; Não estéril; Osteril; Ikke-steril; Usteril; Steriloimaton; Ósæft; 
Mittesteriilne; Nesterils; Nesterilu; Nesterilní; Nem steril; Nest-
erilné; Nesterilno; Produkt niejałowy; Produs nesteril; Nesterilno; 
Nije sterilno; Μη αποστειρωμένο; Нестерилно; Steril değildir; 
არასტერილური; Ոչ ստերիլ; Qeyri-steril; Нестерильно; Tidak 
steril; Tidak steril; 非滅菌; 무균 아님; 未滅菌; 非无菌; ;לא מעוקר;לא מעוקר

غير معقم
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Storage temperature limit; Lagertemperaturgrenze; Maximale 
bewaartemperatuur; Limite de température de stockage; Tempera-
ture di stoccaggio; Límite de temperatura de almacenamiento; 
Limite da temperatura de armazenamento; Temperaturgränser 
för förvaring; Opbevaringstemperaturbegrænsning; Oppbevar-
ingstemperaturgrense; Säilytyslämpötilan raja; Takmarkanir á 
hitastigi við geymslu; Säilitustemperatuuri piirmäär; Uzglabāšanas 
temperatūras ierobežojums; Laikymo temperatūros riba; Maximální 
skladovací teplota; Tárolási hőmérsékletkorlát; Limit skladova-
cej teploty; Omejitve temperature za shranjevanje; Temperatura 
przechowywania; Limita temperaturii de depozitare; Ograničenje 
temperature skladištenja; Ograničenje temperature skladištenja; 
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης; Граници на температурата на 
съхранение; Saklama sıcaklığı sınırı; შენახვის ტემპერატურის 
ლიმიტი; Պահպանման ջերմաստիճանի սահմանները; Saxlama 
temperaturu həddi; Ограничения температуры хранения; Batas 
suhu penyimpanan; Had suhu simpanan; 保管温度制限	; 보관 온도 
제한; 儲存溫度限制; 储存温度限制; ;הגבלת טמפרטורת אחסון;הגבלת טמפרטורת אחסון

حد درجة الحرارة والتخزين

Caution, consult instructions for use; Vorsicht, Gebrauchsanweisung 
beachten; Let op: Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen; Mise en gar-
de, consulter le mode d’emploi; Attenzione, consultare le istruzioni 
per l’uso; Precaución, consultar instrucciones de uso; Cuidado, con-
sultar as instruções de utilização; Varning, läs instruktion; Forsigtig, 
se brugsanvisning; Forsiktig, se bruksanvisningen; Varoitus, katso 
käyttöohjeet; Varúð, lesið notkunarleiðbeiningarnar; Ettevaatust, tut-
vuge kasutusjuhendiga; Uzmanību! Izlasiet lietošanas norādījumus; 
Dėmesio, skaityti naudojimo instrukciją; Upozornění, viz návod 
k použití; Figyelem, tájékozódjon a használati útmutatóból; Pozor, 
riaďte sa návodom na použitie; Pozor; glejte navodila za uporabo; 
Uwaga, należy zapoznać się z instrukcją obsługi; Atenție! Consultați 
instrucțiunile de utilizare; Pozor: proučite upute za upotrebu; Oprez, 
konsultovati uputstvo za upotrebu; Προσοχή, συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες χρήσης; Внимание, консултирайте се с инструкциите 
за употреба; Dikkat, kullanmadan önce talimatları inceleyin; 
გაფრთხილება, მოითხოვეთ გამოყენების ინსტრუქცია; 	
Ուշադրություն, հետևեք օգտագործման հրահանգներին; 
Xəbərdarlıq, istifadə qaydalarını oxuyun; Предостережение, 
обратитесь к инструкциям по применению; Perhatian, baca 
petunjuk penggunaan; Berhati-hati, rujuk arahan penggunaan;
注意、取扱説明書を参照; 주의, 사용 지침을 참조하십시오; 注
意事項，參閱使用說明; 小心，参阅使用说明书; 
;זהירות, יש לעיין בהוראות השימוש ;זהירות, יש לעיין בהוראות השימוש  تنبيه، راجع تعليمات الاستخدام 
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Medical Device; Medizinprodukt	Medisch hulpmiddel; Disposi-
tif médical; Dispositivo medico; Producto sanitario; Dispositivo 
médico; Medicinteknisk produkt; Medicinsk udstyr; Medisinsk 
utstyr; Lääkinnällinen laite; Lækningatæki; Meditsiiniseade; 
Medicīniska ierīce; Medicinos priemonė; Zdravotnický prostře-
dek; Orvostechnikai eszköz; Zdravotnícka pomôcka; Medicinski 
pripomoček; Wyrób medyczny; Dispozitiv medical; Medicinski 
proizvod; Медицинско средство; Іατροτεχνολογικό προϊόν; 
Медицинскоизделие; Tıbbi cihaz; სამედიცინო მოწყობილობა;	
Բժշկական սարք; Tibbi Avadanlıq; Медицинское изделие; Pera-
latan Medis; Peranti Perubatan; 医療機器; 의료 장치; 醫療裝置	
医疗器械; ;התקן רפואי;התקן רפואי جهاز طبي

MD

IFU

Instructions for use; Gebrauchsanweisung; Gebruiksaanwijzing; 
Mode d’emploi; Istruzioni per l’uso; Instrucciones de uso; Instruções 
de utilização; Bruksanvisning; Brugsanvisning; Bruksanvisning; 
Käyttöohjeet; Notkunarleiðbeiningar; Kasutusjuhend; Lietošanas 
norādījumi; Naudojimo instrukcija; Návod k použití; Használati út-
mutató; Návod na použitie; Navodila za uporabo; Instrukcja użycia; 
Instrucțiuni de utilizare; Upute za upotrebu; Uputstvo za upotrebu; 
Οδηγίες χρήσης; Инструкции за употреба; Kullanım talimatları; 
გამოყენების ინსტრუქცია; Օգտագործման հրահանգներ; 
İstifadə qaydaları; Инструкции по применению; Petunjuk penggu-
naan; Arahan penggunaan; 取扱説明書; 사용 지침; 使用說明;
使用说明书; ;הוראות שימוש;הוראות שימוש تعليمات الاستخدام
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 RT
MAX

MIN

Store at room temperature. Temporary deviations within the 
temperature range (max-min) are allowed; Bei Zimmertemperatur 
lagern. Temperaturschwankungen innerhalb des Temperaturbereichs 
(min.–max.) sind zulässig; Bij kamertemperatuur bewaren. Tijdelijke 
afwijkingen van de temperatuur binnen de marge (min-max) zijn 
toegestaan; Stocker à température ambiante Des écarts temporaires 
dans la plage de température ambiante (max-min) sont autorisés; 
Conservare a temperatura ambiente. Sono consentiti scostamenti 
temporanei entro i limiti di temperatura (max-min); Almacenar a 
temperatura ambiente. Se permiten desviaciones temporales dentro 
del rango de temperatura (máx.-mín.); Guardar à temperatura 
ambiente. São permitidos desvios temporários dentro do intervalo 
das temperaturas (máx-min); Förvara i rumstemperatur. Tillfälliga 
avvikelser inom temperaturområdet (max–min.) är tillåtna;	
Opbevar ved rumtemperatur. Midlertidige afvigelser i temperaturin-
tervallet (maks-min) er tilladt; Oppbevares i romtemperatur. Mid-
lertidige avvik innenfor temperaturområdet (maks.–min.) er tillatt; 
Säilytä huoneenlämmössä. Väliaikainen poikkeama lämpötila-al-
ueella (suurin-pienin) on sallittu; Geymið við stofuhita. Tímabundin 
frávik innan hitasviðs (lágm.–hám.) eru leyfð; Hoida toatemperatu-
uril. Ajutised nihked temperatuurivahemikus (max–min) on lubatud; 
Uzglabāt istabas temperatūrā. Ir pieļaujamas īslaicīgas novirzes tem-
peratūras diapazona ietvaros (min.–maks.); Laikyti kambario temper-
atūroje. Leidžiami laikini nuokrypiai, neviršijantys temperatūros 
intervalo (didž.–maž.); Skladujte při pokojové teplotě. Dočasné 
odchylky od teplotního rozsahu (max–min) jsou povoleny; Tárolja 
szobahőmérsékleten. Az átmeneti ingadozás a hőmérséklet-tarto-
mányon belül (max.–min.) engedélyezett; Uchovávajte pri izbovej 
teplote. Dočasné odchýlky v rámci teplotného rozsahu (max – min) 
sú povolené; Shranjujte pri sobni temperaturi. Dovoljena so 
začasna odstopanja znotraj temperaturnega razpona (najv.–najm.); 
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Dopuszczalne są prze-
jściowe odchylenia w obrębie zakresu temperatury (maks. — min.); 
A se păstra la temperatura camerei. Sunt permise abateri temporare 
în intervalul de temperatură (min.–max.); Skladištite pri sobnoj tem-
peraturi. Dopuštena su privremena odstupanja unutar raspona tem-
perature (maks. – min.); Čuvati na sobnoj temperaturi. Dozvoljena su 
privremena odstupanja unutar temperaturnog opsega (maks.–min.); 
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου. Επιτρέπονται παροδικές 
αποκλίσεις εντός του εύρους θερμοκρασίας (μέγιστη-ελάχιστη); 
Съхранявайте на стайна температура. Временните отклонения 
в температурните диапазони (макс. – мин.) са разрешени; Oda 
sıcaklığında saklayın. Sıcaklık aralığı (maksimum-minimum) 
içerisinde geçici sapmalara izin verilir;
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შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე. დროებითი 
გადახრები ტემპერატურის ფარგლებში (მაქს.-მინ.) 
დასაშვებია; Պահել սենյակային ջերմաստիճանում: 
Թույլատրվում են ժամանակավոր տատանումներ 
ջերմաստիճանի ընդգրկույթում (առավելագույնից 
նվազագույն); Otaq temperaturunda saxlayın. Maksimum və min-
imum temperatur aralığında müvəqqəti yayınmalara icazə verilir; 
Храните при комнатной температуре. Допускаются временные 
отклонения интервала температур (макс.-мин.); Simpan pada 
suhu ruang. Deviasi sementara dalam rentang suhu (maks-min) diiz-
inkan; Simpan pada suhu bilik. Penyimpangan sementara dalam julat 
suhu (maks-min) adalah dibenarkan: 室温で保管。温度範囲（最
大～最小）内の温度逸脱は許容。; 실온에서 보관하십시오. 온
도 범위내에서의 일시적인 편차(최대-최소)는 허용됩니다;
室溫儲存。允許在溫度範圍內（上限至下限）的溫度差異。;
室温下存放。允许温度范围内（最高-最低）的暂时偏差。;

;יש לאחסן בטמפרטורת החדר. מותרות סטיות זמניות ;יש לאחסן בטמפרטורת החדר. מותרות סטיות זמניות 
בתוך טווח הטמפרטורה )מקסימום-מינימום(.בתוך טווח הטמפרטורה )מקסימום-מינימום(.
يجب التخزين في درجة حرارة الغرفة. يسُمح باختلافات مؤقتة 

ضمن نطاق درجة الحرارة )الحد الأقصى-الحد الأدنى(.
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ENGLISH

1. Descriptive information
1.1 Intended use
The Provox FreeHands FlexiVoice combines pulmonary rehabilitation using 
a Heat and Moisture Exchanger with voice rehabilitation using an Automatic 
Speaking Valve or Manual Occlusion, in laryngectomized patients using a 
voice prosthesis. 

1.2 CONTRAINDICATIONS
The Provox FreeHands FlexiVoice is not intended to be used by patients unable 
to remove or operate the device, unless the patient is under constant supervision 
of a clinician or a trained caregiver. For example, patients who are unable to 
move their arms, patients with decreased levels of consciousness, or patients with 
diseases that put them at risk for unpredictable periodic loss of consciousness.

1.3 Description of the devices
The Provox FreeHands FlexiVoice consists of two parts assembled together, 
a speaking valve for single patient use and a disposable HME cassette (Fig. 1). 

The speaking valve is made of plastic and the membrane is made of silicone. 
The HME cassette is also made of plastic and a salt treated polyurethane foam.

The speaking valve has two modes; Automatic Speaking Mode and Locked 
Mode (Fig. 2). Rotating the top of the speaking valve moves the device into 
the automatic speaking or the locked position. Speaking can be done both by 
using the automatic speaking valve and by manual occlusion of the opening 
in the front. Manual occlusion is possible in both modes.

The speaking valve is in automatic speaking mode when the flexible membrane is 
not locked by the hook (Fig. 3). In automatic speaking mode, the membrane can 
be closed automatically by the exhaled air. The air is then redirected through the 
voice prosthesis. The membrane opens again automatically when breathing in. 

In locked mode, the flexible membrane is locked by a hook that goes into a loop 
in the membrane (Fig. 4). This prevents the membrane from closing when 
breathing heavily, for example, during physical activity.

There are four different speaking valves, each with a different strength membrane: 
light, medium, strong and xtrastrong.

On the membrane part that protrudes on the top of the device, there are 1, 2, 3 or 4  
dots visible. The number of dots represents the strength of the membrane (Fig. 5). 
1 dot = Light membrane (easiest to close)
2 dots = Medium membrane
3 dots = Strong membrane
4 dots = XtraStrong membrane

The Arch is an accessory that can be used with the Provox FreeHands FlexiVoice 
to keep fabric away from the opening of the device. It is simply pressed onto 
the front of the Provox FreeHands FlexiVoice (Fig. 6). Please note that in some 
positions the Arch may restrict the possibility of manual occlusion.

The Removal Aid (Fig. 7) can be used to remove the HME cassette from the 
speaking valve.

Content of the sets
Provox FreeHands FlexiVoice Set &  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 Speaking Valves (Light, Medium, and Strong)
1	 Removal Aid 



15

2	 Arches
30	 Provox FreeHands HME cassettes (Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus 
only)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong and XtraStrong
1	 Speaking Valve (of the chosen strength)
1 	 Arch 
1 	 Removal Aid

1.4 WARNINGS
•	 Do not use the HME cassette without assembling it first with Provox 

FreeHands FlexiVoice Speaking Valve or Provox HME Cap. The HME can 
get stuck in the attachment holder when used by itself (Fig. 8).

•	 Do not use Provox FreeHands FlexiVoice with any other attachment devices 
than original Provox HME attachment devices. The product can get stuck in 
the attachment device. The attachment device then has to be removed or may 
be damaged, possibly leading to restricted breathing.

•	 Do not reuse any part of the Provox FreeHands FlexiVoice between patients. 
This may cause cross contamination. The device is intended for single 
patient use only.

1.5 PRECAUTIONS
•	 Do not modify the product. The speaking function and/or HME function will 

be lost.
•	 Always clean the speaking valve according to the instructions below. If 

the product is not properly cleaned, it may cause infection and product 
malfunction.

•	 Do not administer medicated nebulizer treatment over the device since the 
medication can become deposited in the device.

•	 Do not use humidifiers or heated humidified oxygen via a mask over the 
tracheostoma while using the device. The HME will become too wet. If 
oxygen therapy is required, use only non-heated humidified oxygen.

2. Instructions for use
2.1 Checkout procedures
Before each use, check that the speaking valve and HME cassette are undamaged 
and that the speaking valve functions as intended. It should easily turn into the 
locked mode and automatic speaking mode (Fig. 2). If the device does not function 
as intended or seems damaged, do not use the device and get a replacement.

2.2 Operating instruction
Do not use the speaking valve during sleep. The opening of the speaking valve 
may be covered or the speaking valve may unintentionally be turned to speaking 
mode resulting in restricted breathing. During sleep, use a Provox XtraHME 
cassette or a Provox HME Cap assembled with a HME cassette (Fig. 9).

Membrane strength selection
Try the Medium membrane (2 dots) first. If you experience unintended closing 
of this membrane during normal breathing or light activity, try the Strong or the 
XtraStrong membrane (3 or 4 dots). If you feel it takes too much effort to close 
the Medium membrane for speaking, try the Light membrane (1 dot). Make 
sure the membrane does not close unintentionally during regular breathing. 

You can also use a stronger membrane when you are more active and a lighter 
one when you are less active.
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Assembly
Place the HME cassette on a flat surface with the plastic grid down and the open 
foam surface up (Fig. 10). Place the speaking valve on top of the HME cassette 
and push it straight down until it clicks in place. Check that the speaking valve 
is firmly attached to the HME cassette.
Caution: Use of non-Provox accessories may cause product malfunction and 
harm to the user.

Insertion and usage
Insert the Provox FreeHands FlexiVoice into the connector of the Provox HME 
attachment device (Fig. 11). Breathe normally. Switch the device between the 
modes by rotating the top of the speaking valve until it stops in each position 
(Fig. 12). 
Caution: Rotate only the top of the speaking valve when changing modes, not 
the entire device. Rotating the entire device can cause uncomfortable movement 
of the attachment device.

Automatic Speaking Mode
The Provox FreeHands FlexiVoice is in Automatic Speaking Mode when the 
flexible membrane can move freely and is not locked by the hook (Fig. 3).

In this mode, the increase in exhaled airflow for speaking automatically 
closes the membrane. 

Manual Occlusion
The Provox FreeHands FlexiVoice can also be manually occluded for speaking 
by occluding the front opening with a finger (Fig. 13). To breathe in, release the 
finger occlusion so that the front opening is open again. Manual occlusion can 
be used in both Automatic Speaking Mode and in Locked Mode.

Coughing
In automatic speaking mode, the membrane can pop out when coughing. If this 
happens, breathe normally and push the membrane back through the opening 
with your fingertip (Fig. 14). If necessary, remove the Provox FreeHands 
FlexiVoice and re-position the membrane. 

Removal of the HME cassette from the Speaking Valve
The HME cassette is intended for single use. It should be removed at the end 
of each day before cleaning of the speaking valve. It should also be replaced if 
it is clogged by mucus and the breathing resistance has increased. 
Caution: Do not attempt to wash the HME cassette since this will wash away 
the impregnation essential for its function.

1.	 Hold the speaking valve (or cap, if used) with one hand, place the Removal 
Aid over the HME cassette with the other hand (Fig. 15). 

2.	 Press the handles together (Fig. 16). The HME cassette will crack and loosen 
(Fig. 17).

3.	 Discard the HME cassette (Fig. 18).

Cleaning 
In order to keep the speaking valve in a good working condition and to avoid 
build-up of microorganisms, it should be cleaned and disinfected daily.
Caution: Do not clean or disinfect the speaking valve in any other way than 
described below. Do NOT boil the device and do NOT use hydrogen peroxide 
for disinfection since these actions will damage the device.

1.	 Remove the HME cassette from the speaking valve as described above. 
2.	 Rinse the speaking valve carefully on both sides under lukewarm  

(20-40 °C / 68-104 °F) drinking water while rotating the lid back and forth 
for 2 minutes (Fig. 19).



17

3.	 Mix 2 drops of dish soap in 250ml warm (35-45 °C / 95-113 °F) drinking 
water. Do not use boiling water since this may damage the speaking valve.

4.	 Put the speaking valve in speaking mode and place the speaking valve in 
the mixture for 15 minutes (Fig. 20).

5.	 Rinse the speaking valve on both sides in warm (35-45 °C / 95-113 °F) 
drinking water for 15 seconds (Fig.  21). In order to reach all parts of the 
speaking valve, be sure that it is switched between speaking and locked 
mode a couple of times during rinsing. 

6.	 Inspect the device regarding mucus and debris residues. Repeat the steps 
above if necessary.

7.	 After cleaning, place the speaking valve in speaking mode on clean gauze 
and leave it to air-dry for at least 2 hours (Fig. 23). When the speaking valve 
is completely dry, it can either be used again or be placed in a clean, closed 
container for storage. 

	 Caution: Do not use the speaking valve until it is completely dry. Inhalation 
of disinfectant fumes can cause severe coughing and irritation of the airways.

Disinfection of the speaking valve
Disinfection might be needed if the speaking device looks dirty or there 
has been a risk of contamination. A risk of contamination could exist if the 
device has been dropped on the floor or if it has been in contact with a pet, 
someone with a respiratory infection, or any other gross contamination. Then 
the device should be both cleaned and disinfected before use. If disinfection 
is needed first clean the device as described above and then disinfect by using 
the following procedure:
1.	 First follow the cleaning procedure as described in section “Cleaning” 

above , without step 7. After cleaning, put the speaking valve in speaking 
mode and submerge it for 10 minutes either in ethanol 70% or isopropyl 
alcohol 70% (Fig. 22). 

	 Caution: Do NOT use hydrogen peroxide.
2.	 After cleaning and disinfection, put the speaking valve on a clean gauze and 

leave it to air-dry for at least 2 hours (Fig. 23). Make sure that the speaking 
valve is in speaking mode.

3.	 When the speaking valve is completely dry, it can either be used again or 
placed in a clean, closed container for storage. 

	 Caution: Do not use the speaking valve until it is completely dry. Inhalation 
of disinfectant fumes can cause severe coughing and irritation of the airways.

2.3 Storage instructions 
When not in use, clean and disinfect the speaking valve as described above 
and then store it in a clean and dry container at room temperature. Protect 
from direct sunlight.

2.4 Device lifetime 
The Provox FreeHands FlexiVoice Speaking Valve can be used for a maximum 
of 6 months as long as it is intact and functions as intended. Usage beyond 
this time may lead to improper valve function, e.g., delayed closing and/or 
opening, air leaks and increased closing sound, and/or other changes in the 
function due to device ageing. 

The HME cassette is for single use.

2.5 Disposal 
Always follow medical practice and national requirements regarding biohazards 
when disposing of a used medical device.

2.6 Accessories 
Caution: Use only original components. Other accessories may cause product 
malfunction. 
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Provox HME Cap is a reusable dome-shaped ring that allows you to use HME 
cassette during sleep, or without the use of the Provox FreeHands FlexiVoice 
Speaking Valve. Provox HME Cap is made of titanium.

Provox HME attachment devices are products that are used to hold products 
of the Provox HME system in front of the stoma, e.g., Provox Adhesives, Provox 
LaryTubes and Provox LaryButtons. 

Removal Aid can be used to help to remove the HME from the speaking valve.

3. Troubleshooting information 
In case of problems during use, remove and inspect the device. Below are some 
common problems and the recommended actions.

“The device leaks” – Inspect the speaking valve for leakage or damage. Replace 
the device if it is damaged. Clean the device as described in section “Cleaning 
and disinfection”. Also check the attachment device and HME cassette and 
replace if needed. If there is still leakage after the cleaning process, replace 
with a new speaking valve. 

“The device closes if I increase breathing just slightly” – Use a device with 
a stronger membrane. Alternatively, use a stronger membrane when physical 
activity is expected.

“The membrane closes when I breathe heavily” – Unintended closing can 
occur while breathing heavily. To prevent this, use the locked mode position 
for the device in foreseeable situations. Speaking is still possible using manual 
occlusion. Unlock the device again to enable handsfree speech (Fig. 2). 

“The membrane doesn’t close” – First check that the device is set in speaking 
mode. Inspect the speaking valve and membrane position. The membrane could 
be stuck behind the hook. This may occur after being re-positioned wrongly 
when coughed out. Gently position the membrane correctly between the hook 
and hole (Fig. 3). If you find any damage to the speaking valve, replace it. 

“The membrane pops out when I speak” – The membrane is too light for 
you. Try using a stronger membrane.

“The membrane pops out when I cough” – This is normal. Remove the device 
with the attached HME cassette from the adhesive. Put the membrane back in 
position with your finger (Fig. 14). If this occurs frequently, you may want to 
try a stronger membrane.

“The speaking valve components came apart” – Do not try to re-assemble. 
Replace the device. 

“It is hard to breathe” – The HME cassette may be clogged by mucus. Change 
to a new HME cassette and check again. If the problem persists, clean the device 
according to section “Cleaning and disinfection”. Inspect the device and make 
sure it is undamaged. Replace if damaged.

“The clothes I use to cover my neck interfere with my breathing” – Assemble 
the provided Arch to the speaking valve (Fig. 6).

“I hear a popping noise when I start to speak” – Try to initiate your speech in 
a gentler, less abrupt manner. Try a stronger membrane that closes less abruptly.

“I hear air escaping when I start to speak” – Try to initiate your speech in 
a more sudden way so that the membrane closes faster. Try a lighter membrane 
that closes faster.
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4. Additional information 
4.1 Compatibility with MRI Examination
MR-Safe: This device does not contain any metallic elements and has no 
potential for interaction with the MRI field.

4.2 Travel or international use 
Provox FreeHands FlexiVoice and the HME are metal free and x-ray translucent. 
When traveling to other countries, ensure that you have products with you. 
Also ensure you clean the device in drinking water. Visit www.atosmedical.
com and/or contact your local Atos Medical office for contact information for 
replacement products.

5. Reporting
Please note that any serious incident that has occurred in
relation to the device shall be reported to the manufacturer
and the national authority of the country in which the user and/or patient resides.

DEUTSCH

1. Beschreibende Informationen
1.1 Verwendungszweck
Das Provox FreeHands FlexiVoice Produkt ist eine Kombination aus einem 
Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (Heat and Moisture Exchanger, HME) 
für die pulmonale Rehabilitation und einem automatischen bzw. manuell 
verschließbaren Sprechventil für die Stimmrehabilitation bei laryngektomierten 
Patienten, die eine Stimmprothese verwenden. 

1.2 KONTRAINDIKATIONEN
Das Provox FreeHands FlexiVoice ist nicht zur Verwendung durch Patienten 
bestimmt, die das Produkt nicht entfernen oder bedienen können und nicht unter 
ständiger Aufsicht eines Arztes bzw. einer ausgebildeten Pflegekraft stehen. 
Dazu gehören zum Beispiel Patienten, die ihre Arme nicht bewegen können, 
Patienten mit eingeschränktem Bewusstsein oder Patienten mit Krankheiten, 
mit denen ein Risiko unvorhersehbarer, periodischer Bewusstseinsverluste 
assoziiert wird.

1.3 Beschreibung des Produkts
Das Provox FreeHands FlexiVoice besteht aus zwei zusammengesetzten Teilen: 
einem Sprechventil, das nur von einem Patienten benutzt und wiederverwendet 
werden darf, und einer Einweg-HME-Kassette (Abb. 1).

Das Sprechventil besteht aus Kunststoff und die Membran aus Silikon. 
Die HME-Kassette besteht ebenfalls aus Kunststoff sowie aus einem mit Salz 
imprägnierten Polyurethanschaumstoff.

Das Sprechventil verfügt über zwei Modi: den automatischen Sprechmodus 
und den Sperrmodus (Abb. 2). Zum Umschalten zwischen automatischem 
Sprechmodus und Sperrmodus wird das Oberteil des Sprechventils gedreht. 
Das Sprechen ist sowohl mit dem automatischen Sprechventil als auch 
durch manuelles Verschließen der vorderen Öffnung möglich. Die manuelle 
Verschlussfunktion steht in beiden Modi zur Verfügung.



20

Das Sprechventil befindet sich im automatischen Sprechmodus, wenn die 
flexible Membran nicht mit dem Haken befestigt ist (Abb. 3). Im automatischen 
Sprechmodus kann die Membran durch die ausgeatmete Luft automatisch 
geschlossen werden. Die Luft wird dann durch die Stimmprothese umgeleitet. 
Beim Einatmen öffnet sich die Membran automatisch wieder. 

Im Sperrmodus wird die flexible Membran mit einem Haken befestigt, der in eine 
Schlaufe an der Membran greift (Abb. 4). Dadurch wird verhindert, dass sich die 
Membran bei schwerer Atmung (z. B. bei körperlicher Anstrengung) schließt.

Es stehen vier verschiedene Sprechventile mit unterschiedlicher Stärke der 
Membran zur Verfügung: leicht, mittel, stark und extra stark.

Auf dem an der Oberseite des Produkts vorstehenden Teil der Membran sind 
1, 2, 3 oder 4 Punkte sichtbar. Diese Punkte stehen symbolhaft für die Stärke 
der Membran (Abb. 5).
1 Punkt = leichte Membran (am leichtesten verschließbar)
2 Punkte = mittlere Membran
3 Punkte = starke Membran
4 Punkte = extrastarke Membran

Der Arch (Bogen) ist ein Zubehörteil für das Provox FreeHands FlexiVoice, 
mit dem Textilien von der Öffnung des Produkts ferngehalten werden können. 
Er wird einfach auf der Vorderseite des Provox FreeHands FlexiVoice befestigt 
(Abb. 6). Dabei ist zu beachten, dass der Arch (Bogen) in manchen Stellungen 
die manuelle Verschlussfunktion behindern kann.

Mit der Entfernungshilfe (Abb. 7) kann die HME -Kassette vom Sprechventil 
abgenommen werden.

Inhalt der Sets
Provox FreeHands FlexiVoice Set und  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 Sprechventile (leicht, mittel und stark)
1 	 Removal Aid (Entfernungshilfe) 
2 	 Arches (Bögen)
30 	Provox FreeHands HME-Kassetten 
	 (nur Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light (leicht), Medium (mittlel), 
Strong (stark) und XtraStrong (extrastark)
1 	 Sprechventil (in der ausgewählten Stärke)
1 	 Arch (Bogen) 
1 	 Removal Aid (Entfernungshilfe)

1.4 WARNHINWEISE
•	 Die Provox FreeHands HME-Kassette muss vor der Verwendung auf das 

Provox FreeHands FlexiVoice-Sprechventil oder die Provox HME Cap 
montiert werden. Der HME kann in der Befestigungslösung stecken bleiben, 
wenn er alleine verwendet wird (Abb. 8).

•	 Das Provox FreeHands FlexiVoice darf nur mit Original Provox HME 
Befestigungslösungen verwendet werden. Das Produkt kann in der 
Befestigungslösung stecken bleiben. Die Befestigungslösung muss dann 
entfernt werden bzw. kann beschädigt werden, wodurch die Atmung 
behindert werden kann.

•	 Kein Teil der Provox FreeHands FlexiVoice darf von verschiedenen 
Patienten wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung des gleichen 
Produkts von verschiedenen Patienten kann eine Kreuzkontamination 
verursachen. Das Produkt darf nur von einem einzigen Patienten benutzt 
werden.



21

1.5 VORSICHTSMASSNAHMEN
•	 Am Produkt dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Die 

Sprech- und/oder die HME-Funktion kann verloren gehen.
•	 Bei der Reinigung des Sprechventils immer wie nachstehend beschrieben 

vorgehen. Bei unsachgemäßer Reinigung des Produkts kann es zu 
Infektionen und Fehlfunktionen des Produkts kommen.

•	 Keine Zerstäuber-Medikamente über dem Produkt verabreichen, da sich das 
Medikament im Produkt ablagern könnte.

•	 Keine Atemgasbefeuchter oder erwärmten und befeuchteten Sauerstoff 
über eine Maske auf dem Tracheostoma einsetzen, während das Produkt 
verwendet wird, da der HME dabei zu nass wird. Sollte eine Sauerstoffgabe 
erforderlich sein, darf nur nicht erwärmter befeuchteter Sauerstoff verwendet 
werden.

2. Gebrauchsanweisung
2.1 Überprüfung
Vor jedem Gebrauch muss durch eine Überprüfung bestätigt werden, dass 
das Sprechventil und die HME-Kassette unbeschädigt sind und dass das 
Sprechventil wie vorgesehen funktioniert. Es muss sich leicht in den Sperr- 
und den Sprechmodus drehen lassen (Abb. 2). Wenn das Produkt nicht wie 
vorgesehen funktioniert oder sichtbare Schäden aufweist, darf das Produkt 
nicht verwendet und muss ausgetauscht werden.

2.2 Verfahrensanleitung
Das Sprechventil nicht im Schlaf verwenden. Andernfalls kann die Öffnung des 
Sprechventils verdeckt oder das Sprechventil unbeabsichtigt in den Sprechmodus 
gedreht werden, wodurch die Atmung behindert wird. Im Schlaf sollte eine 
Provox XtraHME-Kassette oder eine Provox HME Cap verwendet werden, die 
auf eine Provox FreeHands HME-Kassette montiert wurde (Abb. 9).

Auswahl der Membranstärke
Die mittlere Membran (2 Punkte) sollte zuerst ausprobiert werden. Wenn 
sich diese Membran beim normalen Atmen oder bei leichter Anstrengung 
unbeabsichtigt schließt, sollte die starke oder extra starke Membran (3 oder 
4 Punkte) ausprobiert werden. Wenn gefühlt zu viel Kraftaufwand erforderlich 
ist, um die mittlere Membran zum Sprechen zu schließen, sollte die leichte 
Membran (1 Punkt) ausprobiert werden. Die Membran darf sich beim normalen 
Atmen nicht unbeabsichtigt schließen. 

Es ist auch möglich, während anstrengenderen Perioden eine stärkere 
Membran und während weniger anstrengenden Perioden eine leichtere 
Membran zu verwenden.

Montage
Die HME-Kassette mit dem Kunststoffgitter nach unten und mit der unbedeckten 
Schaumstofffläche nach oben auf eine flache Oberfläche legen (Abb. 10). Das 
Sprechventil auf die HME-Kassette legen und gerade nach unten drücken, 
bis es einrastet. Überprüfen, dass das Sprechventil fest an der HME-Kassette 
angebracht ist.
Vorsicht: Die Verwendung von nicht von Provox stammenden Zubehörteilen 
kann Fehlfunktionen des Produkts und Verletzungen des Benutzers verursachen.

Einführung und Verwendung
Das Provox FreeHands FlexiVoice in die Provox HME Befestigungslösung 
einsetzen (Abb. 11). Normal atmen. Zum Umschalten des Produkts zwischen 
den beiden Modi den Deckel des Sprechventils bis zum Einrasten in die 
gewünschte Stellung drehen (Abb. 12). 
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Vorsicht: Beim Wechsel zwischen den Modi darauf achten, dass nur am Deckel 
des Sprechventils gedreht wird, nicht am ganzen Produkt. Wenn das ganze 
Produkt gedreht wird, kann sich die Befestigungslösung ebenfalls bewegen, 
was als unangenehm empfunden wird.

Automatischer Sprechmodus
Das Provox FreeHands FlexiVoice befindet sich im automatischen Sprechmodus, 
wenn sich die flexible Membran frei bewegen kann und nicht mit dem Haken 
befestigt ist (Abb. 3).

In diesem Modus schließt sich die Membran automatisch durch den erhöhten 
Luftstrom der Ausatmung beim Sprechen. 

Manuelle Verschlussfunktion
Das Provox FreeHands FlexiVoice kann zum Sprechen auch manuell verschlossen 
werden, indem man einen Finger auf die vordere Öffnung legt (Abb. 13). Zum 
Einatmen die vordere Öffnung wieder freigeben, indem der Finger angehoben 
wird. Die manuelle Verschlussfunktion kann sowohl im automatischen 
Sprechmodus als auch im Sperrmodus verwendet werden.

Husten
Im automatischen Sprechmodus kann die Membran beim Husten herausspringen. 
Sollte es dazu kommen, normal weiteratmen und die Membran mit der 
Fingerspitze wieder in die Öffnung drücken (Abb. 14). Falls erforderlich, das 
Provox FreeHands FlexiVoice entfernen und die Membran neu positionieren. 

Abnehmen der HME-Kassette vom Sprechventil
Die HME-Kassette ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie muss 
jeweils am Ende des Tages entfernt werden, bevor das Sprechventil gereinigt 
wird. Außerdem muss sie ausgetauscht werden, wenn sie sich mit Sekret zusetzt 
und der Atemwiderstand zunimmt. 
Vorsicht: Es darf nicht versucht werden, die HME-Kassette auszuwaschen, da 
dabei die für die Funktion unverzichtbare Imprägnierung weggewaschen wird.

1.	 Das Sprechventil (bzw. die HME Cap, sofern verwendet) mit einer Hand 
festhalten und die Entfernungshilfe mit der anderen Hand auf die HME-
Kassette setzen (Abb. 15).

2.	 Die beiden Griffe fest zusammendrücken (Abb. 16). Die HME-Kassette 
zerbricht und löst sich (Abb. 17).

3.	 Die HME-Kassette entsorgen (Abb. 18).

Reinigung 
Damit das Sprechventil funktionsfähig bleibt und die Anlagerung von 
Mikroorganismen vermieden wird, sollte es täglich gereinigt und desinfiziert 
werden.
Vorsicht: Das Sprechventil darf nur wie nachstehend beschrieben gereinigt und 
desinfiziert werden. Zur Desinfektion darf KEIN kochendes Wasser und KEIN 
Wasserstoffperoxid verwendet werden, da das Produkt dadurch beschädigt wird.

1.	 Die HME-Kassette wie weiter oben beschrieben vom Sprechventil entfernen. 
2.	 Das Sprechventil 2 Minuten lang vorsichtig von beiden Seiten mit lauwarmem 

Trinkwasser abspülen (20–40 °C / 68–104 °F), während der Deckel hin 
und her gedreht wird (Abb. 19).

3.	 2 Tropfen Geschirrspülmittel in 250 ml warmem (35–45 °C / 95–113 °F) 
Trinkwasser auflösen. Kein kochendes Wasser verwenden, da dies das 
Sprechventil beschädigen kann.

4.	 Das Sprechventil auf den Sprechmodus stellen und 15 Minuten lang in die 
angesetzte Lösung einlegen (Abb. 20).

5.	 Das Sprechventil 15 Sekunden lang von beiden Seiten mit warmem 
(35 °C–45 °C / 95 °F–113 °F) Trinkwasser abspülen (Abb. 21). Damit alle 
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Teile des Sprechventils erreicht werden, muss es beim Abspülen wiederholt 
zwischen Sprechmodus und Sperrmodus umgeschaltet werden. 

6.	 Das Produkt genau untersuchen und dabei auf Schleimrückstände und 
Fremdkörper achten. Bei Bedarf die oben beschriebenen Schritte wiederholen.

7.	 Nach der Reinigung das Sprechventil im Sprechmodus auf ein sauberes 
Stück Verbandmull legen und mindestens 2 Stunden lang an der Luft 
trocknen lassen (Abb. 23). Wenn das Sprechventil vollständig trocken 
ist, kann es entweder wieder verwendet oder zur Aufbewahrung in einen 
sauberen, geschlossenen Behälter gelegt werden. 

	 Vorsicht: Das Sprechventil darf erst verwendet werden, wenn es vollständig 
trocken ist. Das Einatmen von Desinfektionsmitteldämpfen kann schweren 
Husten und Atemwegsreizungen verursachen.

Desinfektion des Sprechventils
Eine Desinfektion ist u. U. erforderlich, wenn das Sprechgerät schmutzig 
aussieht und ein Kontaminationsrisiko vorliegt. Ein Kontaminationsrisiko 
kann bestehen, wenn das Produkt auf den Boden gefallen oder in Kontakt mit 
Haustieren oder einer Person mit Atemwegsinfektion gekommen ist oder das 
Produkt auf andere Art und Weise grob verschmutzt wurde. In einem solchen 
Fall muss das Produkt gereinigt und desinfiziert werden. Sollte eine Desinfektion 
erforderlich sein, reinigen Sie das Produkt zunächst wie oben beschrieben und 
desinfizieren Sie es anschließend wie folgt:

1.	 Befolgen Sie zunächst das unter „Reinigung“ beschriebene Reinigungsverfahren 
ohne Schritt 7. Das Sprechventil nach der Reinigung in den Sprechmodus 
schalten und 10 Minuten lang entweder in 70%iges Ethanol oder 70%iges 
Isopropanol einlegen (Abb. 22). 

	 Vorsicht: KEIN Wasserstoffperoxid verwenden.
2.	 Nach der Reinigung und Desinfektion das Sprechventil auf ein sauberes 

Stück Verbandmull legen und mindestens 2 Stunden lang an der Luft 
trocknen lassen (Abbildung 23). Darauf achten, dass sich das Sprechventil 
im Sprechmodus befindet.

3.	 Wenn das Sprechventil vollständig trocken ist, kann es entweder wieder 
verwendet oder zur Aufbewahrung in einen sauberen, geschlossenen 
Behälter gelegt werden. 

	 Vorsicht: Das Sprechventil darf erst verwendet werden, wenn es vollständig 
trocken ist. Das Einatmen von Desinfektionsmitteldämpfen kann schweren 
Husten und Atemwegsreizungen verursachen.

2.3 Lagerungshinweise 
Bei Nichtverwendung das Sprechventil wie oben beschrieben reinigen und 
desinfizieren und anschließend in einem sauberen und trockenen Behälter bei 
Raumtemperatur aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

2.4 Nutzungsdauer des Produkts 
Das Provox FreeHands FlexiVoice Sprechventil kann maximal 6 Monate 
lang verwendet werden, vorausgesetzt, dass es intakt ist und wie vorgesehen 
funktioniert. Wird es über diese Zeitspanne hinaus verwendet, kann es zu 
unsachgemäßer Ventilfunktion, z. B. verspätetes Öffnen und/oder Schließen, 
Luftlecks und lauteres Schließgeräusch, und/oder weiteren Änderungen der 
Funktion durch Produktalterung kommen. 

Die HME-Kassette ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

2.5 Entsorgung 
Bei der Entsorgung von benutzten Medizinprodukten immer die medizinische 
Praxis sowie die Vorschriften für biologisch gefährliches Material des jeweiligen 
Landes befolgen.
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2.6 Zubehör 
Vorsicht: Nur Originalkomponenten verwenden. Die Verwendung von anderen 
Zubehörteilen kann Fehlfunktionen des Produkts verursachen. 

Die Provox HME Cap ist ein wiederverwendbarer kuppelförmiger Ring, mit 
dem die Provox FreeHands HME-Kassette im Schlaf bzw. ohne das Provox 
FreeHands FlexiVoice-Sprechventil verwendet werden kann. Die Provox HME 
Cap besteht aus Titan.

Provox HME Befestigungslösungen sind Produkte, mit denen Produkte des 
Provox HME Systems vor dem Stoma befestigt werden, z. B. Provox Adhesives, 
Provox LaryTubes und Provox LaryButtons. 

Die Removal Aid (Entfernungshilfe) kann verwendet werden, um die 
Entfernung des HME vom Sprechventil zu erleichtern.

3. Informationen zur Problemlösung 
Sollte es bei der Benutzung zu Problemen kommen, das Produkt entfernen 
und untersuchen. Nachstehend sind einige häufig vorkommende Probleme 
zusammen mit den empfohlenen Abhilfemaßnahmen aufgeführt.

„Das Produkt ist undicht“ – Das Sprechventil auf undichte Stellen oder 
Schäden untersuchen. Bei Schäden das Produkt austauschen. Das Produkt wie 
im Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“ beschrieben reinigen. Auch die 
Befestigungslösung und HME-Kassette überprüfen und ggf. austauschen. Falls 
nach der Reinigung weiterhin Undichtigkeiten auftreten, muss das Sprechventil 
gegen ein neues ausgetauscht werden. 

„Das Produkt schließt sich, wenn ich etwas stärker atme“ – Ein Produkt mit 
einer stärkeren Membran verwenden. Alternativ kann eine stärkere Membran 
verwendet werden, wenn körperliche Anstrengungen erwartet werden.

„Die Membran schließt sich, wenn ich schwer atme“ – Es kann vorkommen, 
dass sich die Membran beim schweren Atmen ungewollt schließt. Um 
dies zu verhindern, sollte das Produkt im Sperrmodus verwendet werden, 
wenn die entsprechende Situation vorhersehbar ist. Mithilfe der manuellen 
Verschlussfunktion kann weiterhin gesprochen werden. Das Produkt wieder 
entsperren, um ohne Benutzung der Hände zu sprechen (Abb. 2). 

„Die Membran schließt sich nicht“ – Zuerst überprüfen, dass das Produkt 
sich im Sprechmodus befindet. Das Sprechventil und die Position der Membran 
überprüfen. Eventuell hat sich die Membran hinter dem Haken verfangen. 
Dazu kann es kommen, wenn sie falsch wieder positioniert wurde, nachdem 
sie beim Husten herausgesprungen war. Die Membran vorsichtig zwischen dem 
Haken und der Öffnung positionieren (Abb. 3). Wenn Schäden am Sprechventil 
festgestellt werden, muss es ersetzt werden. 

„Die Membran springt beim Sprechen heraus“ – Die Membran ist zu leicht 
für den Benutzer. Versuchsweise eine stärkere Membran verwenden.

„Die Membran springt beim Husten heraus“ – Dies ist normal. Das Produkt 
mit der daran befestigten HME-Kassette von der Basisplatte abnehmen. Die 
Membran mit dem Finger wieder in die richtige Position bringen (Abb. 14). Wenn 
dies häufig vorkommt, sollte eventuell eine stärkere Membran ausprobiert werden.

„Das Sprechventil ist in seine Einzelteile zerfallen“ – Nicht versuchen, es 
wieder zusammenzusetzen. Das Produkt austauschen. 

„Das Atmen fällt mir schwer“ – Eventuell ist die HME-Kassette durch Sekret 
verstopft. Die HME-Kassette durch eine neue ersetzen und erneut prüfen. Falls 
das Problem weiterhin auftritt, das Produkt wie im Abschnitt „Reinigung und 
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Desinfektion“ beschrieben reinigen. Das Produkt untersuchen und sicherstellen, 
dass es unbeschädigt ist. Bei Beschädigungen austauschen.

„Am Hals anliegende Kleidungsstücke behindern die Atmung“ – Den 
mitgelieferten Arch (Bogen) am Sprechventil anbringen (Abb. 6).

„Wenn ich zu sprechen beginne, ist ein Ploppgeräusch zu hören“ – Versuchen, 
sanfter und weniger abrupt mit dem Sprechen zu beginnen. Eine stärkere 
Membran ausprobieren, die sich weniger abrupt schließt.

„Wenn ich zu sprechen beginne, ist ausströmende Luft zu hören“ – Versuchen, 
abrupter mit dem Sprechen zu beginnen, sodass die Membran sich schneller 
schließt. Eine leichtere Membran ausprobieren, die sich schneller schließt.

4. Zusätzliche Informationen 
4.1 Kompatibilität mit MRT-Untersuchungen
MR-sicher: Dieses Produkt enthält keine Metallteile und kann daher nicht 
mit dem MRT-Feld interagieren.

4.2 Verwendung auf Reisen und in anderen Ländern 
Das Provox FreeHands FlexiVoice und der HME sind metallfrei und im 
Röntgenbild durchsichtig. Bei Reisen in andere Länder daran denken, die 
Produkte mitzubringen. Ebenfalls darauf achten, die Produkte in Trinkwasser 
zu reinigen. Kontaktinformationen für Ersatzprodukte stehen auf www.
atosmedical.com zur Verfügung und/oder können bei der zuständigen Atos 
Medical Niederlassung erfragt werden.

5. Meldung
Bitte beachten Sie, dass alle schwerwiegenden Vorfälle, die sich im 
Zusammenhang mit dem Produkt ereignet haben, dem Hersteller sowie 
den nationalen Behörden des Landes gemeldet werden müssen, in dem der 
Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.
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NEDERLANDS

1. Beschrijvende informatie
1.1 Beoogd gebruik
De Provox FreeHands FlexiVoice biedt gelaryngectomeerde patiënten die een 
stemprothese gebruiken een gecombineerde pulmonale revalidatie door middel 
van een warmte- en vochtwisselaar en stemrevalidatie door middel van een 
automatische spreekklep of handmatige afsluiting. 

1.2 CONTRA-INDICATIES
De Provox FreeHands FlexiVoice is niet bestemd voor patiënten die het 
hulpmiddel niet kunnen verwijderen of bedienen, tenzij de patiënt onder 
voortdurend toezicht staat van een clinicus of ervaren zorgverlener. Dit betreft 
bijvoorbeeld patiënten die hun armen niet kunnen gebruiken, patiënten met 
een verlaagd bewustzijnsniveau of patiënten met aandoeningen met risico op 
onvoorspelbaar periodiek bewustzijnsverlies.

1.3 Beschrijving van het hulpmiddel
De Provox FreeHands FlexiVoice bestaat uit twee aan elkaar bevestigde delen: 
een spreekklep voor gebruik bij één patiënt en een disposable HME-cassette 
(afbeelding 1). 

De spreekklep is vervaardigd van plastic en het membraan is vervaardigd 
van silicone. De HME-cassette is ook vervaardigd van kunststof en een met 
calciumchloride behandeld polyurethaanschuim.

De spreekklep heeft twee modi: de automatische spreekstand en de vergrendelde 
modus (afbeelding 2). Door het deksel van de spreekklep te draaien wordt het 
hulpmiddel in de automatische spreekstand of de vergrendelde stand gezet. 
Spreken is mogelijk door gebruik te maken van de automatische spreekklep 
en door de opening aan de voorzijde handmatig af te sluiten. Handmatige 
afsluiting is in beide modi mogelijk.

De spreekklep staat in de automatische spreekstand wanneer het flexibele 
membraan niet is vergrendeld door de haak (afbeelding 3). In de automatische 
spreekstand kan het membraan automatisch worden gesloten door de uitgeademde 
lucht. De lucht wordt dan door de stemprothese gestuurd. Het membraan opent 
automatisch weer wanneer wordt ingeademd. 

In de vergrendelde modus is het flexibele membraan vergrendeld door een haak 
die in een oog in het membraan haakt (afbeelding 4). Zo wordt voorkomen dat 
het membraan sluit wanneer krachtig wordt geademd, bijvoorbeeld tijdens 
lichamelijke activiteit.

Er zijn vier verschillende spreekkleppen met elk een verschillende 
membraansterkte: licht, middelsterk, sterk en extra sterk.

Op het membraandeel dat bol uitsteekt aan de bovenkant van het hulpmiddel 
zijn 1, 2, 3 of 4 stippen zichtbaar. Het aantal stippen duidt de sterkte van het 
membraan aan (afbeelding 5).
1 stip = licht membraan (gemakkelijkst te sluiten)
2 stippen = middelsterk membraan
3 stippen = sterk membraan
4 stippen = extra sterk membraan

De Arch (boog) is een accessoire dat met de Provox FreeHands FlexiVoice kan 
worden gebruikt om kleding weg te houden van de opening van het hulpmiddel. 
Dit accessoire wordt eenvoudig op de voorkant van de Provox FreeHands 
FlexiVoice gedrukt (afbeelding 6). NB: De Arch (boog) kan in sommige standen 
handmatige afsluiting bemoeilijken.
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De Removal Aid (verwijderingshulpmiddel, afbeelding 7) kan gebruikt worden 
om de HME-cassette van de spreekklep te verwijderen.

Inhoud van de sets
Provox FreeHands FlexiVoice Set en  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 spreekkleppen (licht, middelsterk en sterk)
1 	 Removal Aid (verwijderingshulpmiddel) 
2 	 Arches (bogen)
30 	�Provox FreeHands HME-cassette   

(alleen Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong en 
XtraStrong
1 	 spreekklep (van de gekozen sterkte)
1 	 Arch (boog) 
1 	 Removal Aid (verwijderingshulpmiddel)

1.4 WAARSCHUWINGEN
•	 Gebruik de HME-cassette niet zonder deze eerst te bevestigen aan de Provox 

FreeHands FlexiVoice Spreekklep of de Provox HME Cap. Als de HME 
(warmte- en vochtwisselaar) los wordt gebruikt kan hij vast komen te zitten 
in de bevestigingshouder (afbeelding 8).

•	 Gebruik de Provox FreeHands FlexiVoice niet met andere bevestigingsmaterialen 
dan de originele Provox HME bevestigingsmaterialen. Het product kan vast 
komen te zitten in het bevestigingsmateriaal. Het bevestigingsmateriaal 
moet dan verwijderd worden of kan beschadigd raken, met als mogelijk 
gevolg beperking van de ademhaling.

•	 Gebruik geen enkel deel van de Provox FreeHands FlexiVoice opnieuw bij 
andere patiënten. Dit kan kruisbesmetting veroorzaken. Het hulpmiddel is 
uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt.

1.5 VOORZORGSMAATREGELEN
•	 Geen wijzigingen aanbrengen aan het product. De spreekfunctie en/of HME 

functie zal daardoor verloren gaan.
•	 Reinig de spreekklep altijd volgens onderstaande instructies. Het niet op de 

juiste manier reinigen van het product kan infectie en storing van het product 
veroorzaken.

•	 Dien geen aerosol-medicatie toe via het hulpmiddel, omdat de medicatie in 
het hulpmiddel kan neerslaan.

•	 Maak geen gebruik van bevochtigingsapparaten of verwarmde bevochtigde 
zuurstof via een masker over de tracheostoma tijdens het gebruik van het 
hulpmiddel. De HME zal daardoor te nat worden. Als zuurstofbehandeling 
vereist is, gebruik dan uitsluitend niet-verwarmde bevochtigde zuurstof.

2. Gebruiksaanwijzing
2.1 Controleprocedures
Controleer vóór elk gebruik of de spreekklep en de HME-cassette onbeschadigd 
zijn en of de spreekklep naar behoren functioneert. De spreekklep moet 
gemakkelijk in de vergrendelde modus en de automatische spreekstand 
kunnen worden gedraaid (afbeelding 2). Gebruik tijdens het slapen een Provox 
XtraHME-cassette of een Provox HME Cap die is bevestigd aan een HME-
cassette (afbeelding 9).
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2.2 Gebruiksinstructies
Gebruik de spreekklep niet tijdens het slapen. De opening van de spreekklep 
kan bedekt raken of de spreekklep kan onbedoeld in de spreekstand worden 
gedraaid waardoor de ademhaling wordt beperkt. Gebruik tijdens het slapen 
een Provox XtraHME-cassette of een Provox HME Cap (kapje) die is bevestigd 
aan een Provox FreeHands HME-cassette (afbeelding 9).

Keuze van de membraansterkte
Probeer eerst het middelsterke membraan (2 stippen). Als u tijdens normaal 
ademhalen of lichte activiteit onbedoelde sluiting van dit membraan ervaart, 
probeer dan het sterke of extra sterke membraan (3 of 4 stippen). Als u het 
gevoel hebt dat het te veel moeite kost om het middelsterke membraan te sluiten 
om te kunnen spreken, probeer dan het lichte membraan (1 stip). Verzeker u 
ervan dat het membraan niet onbedoeld sluit tijdens de gewone ademhaling. 

U kunt ook een sterker membraan gebruiken wanneer u actiever bezig bent 
en een lichter wanneer u minder actief bent.

Bevestiging
Plaats de HME-cassette op een vlak oppervlak met het plastic roostertje onder 
en het open schuimlaagje boven (afbeelding 10). Plaats de spreekklep boven 
op de HME-cassette en druk hem recht omlaag totdat hij vastklikt. Controleer 
of de spreekklep stevig aan de HME-cassette bevestigd is.
Let op: Gebruik van niet-Provox accessoires kan een storing van het product 
veroorzaken en schadelijk zijn voor de gebruiker.

Inbrengen en gebruik
Steek de Provox FreeHands FlexiVoice in het aansluitstuk van het Provox 
HME bevestigingsmateriaal (afbeelding 11). Adem normaal. Schakel tussen 
de modi door het deksel van de spreekklep te draaien tot het niet verder kan 
in elke stand (afbeelding 12). 
Let op: Draai bij het veranderen van de modus alleen het deksel van de 
spreekklep, niet het hele hulpmiddel. Draaien van het hele hulpmiddel kan een 
onaangename beweging van het bevestigingsmateriaal veroorzaken.

Automatische spreekstand
De Provox FreeHands FlexiVoice staat in de automatische spreekstand wanneer 
het flexibele membraan vrij kan bewegen en niet is vergrendeld door de haak 
(afbeelding 3).

In deze modus wordt het membraan automatisch gesloten door de sterke 
uitademingslucht die wordt gegeven om te kunnen spreken. 

Handmatige afsluiting
De Provox FreeHands FlexiVoice kan ook handmatig worden afgesloten om te 
kunnen spreken, door de opening aan de voorzijde af te sluiten met een vinger 
(afbeelding 13). Om in te ademen haalt u de vinger weg zodat de opening aan 
de voorzijde weer open is. Handmatige afsluiting kan zowel in de automatische 
spreekstand als in de vergrendelde modus worden gebruikt.

Hoesten
In de automatische spreekstand kan het membraan naar buiten springen als 
u hoest. Als dit gebeurt, adem dan normaal en duw het membraan met uw 
vingertop terug door de opening (afbeelding 14). Verwijder zo nodig de Provox 
FreeHands FlexiVoice en positioneer het membraan opnieuw. 

De HME-cassette van de spreekklep verwijderen
De HME-cassette is bestemd voor eenmalig gebruik. Hij moet aan het eind 
van elke dag worden verwijderd voordat de spreekklep wordt gereinigd. Ook 
moet de HME-cassette worden vervangen als hij verstopt is door slijm en de 
ademhalingsweerstand is toegenomen. 
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Let op: De HME-cassette mag niet worden gewassen, aangezien hierdoor de 
stoffen waarmee hij geïmpregneerd is en die essentieel zijn voor zijn functie, 
worden weggewassen.

1.	 Houd de spreekklep (of het kapje, indien gebruikt) met één hand vast en plaats 
de Removal Aid met de andere hand over de HME-cassette (afbeelding 15).

2.	 Knijp de handgrepen samen (afbeelding 16). De HME-cassette zal breken 
en loskomen (afbeelding 17).

3.	 Gooi de HME-cassette weg (afbeelding 18).

Reinigen 
Om de spreekklep in goede staat te houden en om de ophoping van micro-
organismen tegen te gaan, moet de spreekklep dagelijks worden gereinigd 
en gedesinfecteerd.
Let op: Reinig en desinfecteer de spreekklep uitsluitend op de hieronder 
beschreven wijze. Kook het hulpmiddel NIET en gebruik GEEN waterstofperoxide 
voor de desinfectie, want deze behandelingen beschadigen het hulpmiddel.

1.	 Verwijder de HME-cassette van de spreekklep zoals hierboven beschreven. 
2.	 Spoel beide kanten van de spreekklep gedurende 2 minuten voorzichtig af 

met lauw (20–40 °C / 68–104 °F) kraanwater terwijl u de deksel heen en 
weer draait (afbeelding 19).

3.	 Vermeng 2 druppels afwasmiddel met 250 ml warm (35–45 °C / 95–113 °F) 
kraanwater. Gebruik geen kokend water, want hierdoor kan de spreekklep 
worden beschadigd.

4.	 Zet de spreekklep in de spreekstand en leg hem 15 minuten in het mengsel 
(afbeelding 20).

5.	 Spoel beide kanten van de spreekklep gedurende 15 seconden af met warm 
(35–45 °C / 95–113 °F) kraanwater (afbeelding 21). Om alle onderdelen 
van de spreekklep te bereiken, moet u tijdens het afspoelen enkele malen 
wisselen tussen de spreekstand en de vergrendelde stand. 

6.	 Inspecteer het hulpmiddel op slijm- en vuilresten. Voer de bovenstaande 
stappen zo nodig opnieuw uit.

7.	 Na de reiniging plaatst u de spreekklep in de spreekstand op een schoon 
gaaskompres en laat u hem minimaal 2 uur aan de lucht drogen (afbeelding 
23). Wanneer de spreekklep helemaal droog is, kan deze opnieuw worden 
gebruikt of in een schone, afgesloten container worden opgeborgen. 

	 Let op: Gebruik de spreekklep pas weer als deze geheel droog is. Inademing 
van damp van het desinfectiemiddel kan ernstige hoestbuien en irritatie 
van de luchtwegen veroorzaken.

Desinfectie van de spreekklep
Desinfectie kan nodig zijn als het spreekhulpmiddel er vuil uitziet of er een 
risico op besmetting is geweest. Er kan een risico van besmetting bestaan 
als het hulpmiddel op de grond is gevallen of als het in aanraking is geweest 
met een huisdier, met iemand met een luchtweginfectie of met een andere 
bron van besmetting. In dat geval moet het hulpmiddel zowel gereinigd als 
gedesinfecteerd worden vóór gebruik. Als desinfectie nodig is, reinigt u eerst 
het hulpmiddel zoals hierboven omschreven en daarna volgt u de volgende 
procedure voor desinfectie:

1.	 Volg eerst de reinigingsprocedure zoals omschreven in het hoofdstuk 
“Reinigen” hierboven, behalve stap 7. Na reiniging zet u de spreekklep 
in de spreekstand en dompelt u hem 10 minuten onder in ethanol 70% of 
isopropanol 70% (afbeelding 22). 

	 Let op: Gebruik GEEN waterstofperoxide.
2.	 Na reiniging en desinfectie plaatst u de spreekklep op een schoon gaaskompres 

en laat u deze minimaal 2 uur lang aan de lucht drogen (afbeelding 23). 
Zorg dat de spreekklep in de spreekstand staat.
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3.	 Wanneer de spreekklep helemaal droog is, kan hij opnieuw worden gebruikt 
of in een schone, afgesloten container worden opgeborgen. 

	 Let op: Gebruik de spreekklep pas weer als deze geheel droog is. Inademing 
van damp van het desinfectiemiddel kan ernstige hoestbuien en irritatie 
van de luchtwegen veroorzaken.

2.3 Bewaarinstructies 
Als de spreekklep niet in gebruik is, reinig en desinfecteer hem dan zoals 
hierboven beschreven en bewaar hem vervolgens in een schone en droge 
container bij kamertemperatuur. Bescherm de spreekklep tegen direct zonlicht.

2.4 Levensduur van het hulpmiddel 
De Provox FreeHands FlexiVoice spreekklep kan maximaal 6 maanden worden 
gebruikt mits hij intact is en naar behoren functioneert. Langer gebruik kan 
leiden tot onjuist functioneren van de klep, bv. vertraagd sluiten en/of openen, 
luchtlekkage en een harder geluid bij het sluiten, en/of andere veranderingen 
in het functioneren door veroudering van het hulpmiddel. 

De HME-cassette is bestemd voor eenmalig gebruik.

2.5 Afvoer 
Volg bij het afvoeren van een gebruikt medisch hulpmiddel altijd de medische 
praktijk en nationale voorschriften met betrekking tot biologisch gevaar.

2.6 Accessoires 
Let op: Gebruik uitsluitend originele componenten. Gebruik van andere 
accessoires kan storing van het product veroorzaken. 

De Provox HME Cap is een herbruikbare koepelvormige ring die u in staat stelt 
de HME-cassette te gebruiken tijdens het slapen of zonder gebruik van de Provox 
FreeHands FlexiVoice Spreekklep. De Provox HME Cap (kapje) is vervaardigd 
van titanium.

Provox HME bevestigingsmaterialen zijn producten die worden gebruikt 
om producten van het Provox HME systeem op hun plaats te houden vóór 
het stoma, bijvoorbeeld Provox Adhesives (pleisters), Provox LaryTubes en 
Provox LaryButtons. 

De Removal Aid (verwijderingshulpmiddel) is een hulpmiddel om de HME 
van de spreekklep te verwijderen.

3. Informatie over het oplossen van 
problemen 
Als er tijdens het gebruik problemen optreden, moet u het hulpmiddel verwijderen 
en inspecteren. Hieronder worden een aantal veelvoorkomende problemen 
genoemd en de aanbevolen handelwijzen.

‘Het hulpmiddel lekt’ – Inspecteer de spreekklep op lekkage of beschadiging. 
Vervang het hulpmiddel als het beschadigd is. Reinig het hulpmiddel zoals 
beschreven in het gedeelte ‘Reiniging en desinfectie’. Controleer ook het 
bevestigingsmateriaal en de HME-cassette, en vervang deze als dat nodig is. 
Als er na het reinigingsproces nog steeds lekkage is, vervang de spreekklep 
dan door een nieuwe. 

‘Het hulpmiddel sluit wanneer ik iets sterker ademhaal’– Gebruik een 
hulpmiddel met een sterker membraan. U kunt ook een sterker membraan 
gebruiken als u lichamelijke activiteit verwacht.
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‘Het membraan sluit wanneer ik krachtig ademhaal’ – Het membraan kan 
onbedoeld sluiten tijdens krachtig ademhalen. U kunt dit voorkomen door het 
hulpmiddel in voorzienbare omstandigheden in de vergrendelde modus te gebruiken. 
Spreken is dan nog altijd mogelijk door middel van handmatige afsluiting. 
Ontgrendel het hulpmiddel weer om handsfree te kunnen spreken (afbeelding 2). 

‘Het membraan sluit niet’ – Controleer eerst of het hulpmiddel in de spreekstand 
staat. Inspecteer de spreekklep en de positie van het membraan. Het membraan 
kan vastzitten achter de haak. Dit kan gebeuren als het membraan verkeerd werd 
gepositioneerd nadat het door hoesten naar buiten was gekomen. Positioneer 
het membraan voorzichtig correct tussen de haak en het gat (afbeelding 3). Als 
u schade aan de spreekklep ontdekt, moet u hem vervangen. 

‘Het membraan springt naar buiten wanneer ik praat’ – Het membraan is 
te licht voor u. Probeer een sterker membraan te gebruiken.

‘Het membraan springt naar buiten wanneer ik hoest’ – Dit is normaal. 
Verwijder het hulpmiddel met de daaraan bevestigde HME-cassette van de 
pleister. Breng het membraan met uw vinger weer op zijn plaats (afbeelding 
14). Als dit vaak gebeurt, kunt u een sterker membraan proberen.

‘De componenten van de spreekklep zijn losgeraakt’ – Probeer ze niet 
opnieuw te bevestigen. Vervang het hulpmiddel. 

‘Het ademhalen gaat zwaar’ – De HME-cassette kan verstopt zijn door slijm. 
Neem een nieuwe HME-cassette in gebruik en kijk of het beter gaat. Als het 
probleem aanhoudt, reinig het hulpmiddel dan zoals beschreven in het gedeelte 
‘Reiniging en desinfectie’. Inspecteer het hulpmiddel en verzeker u ervan dat 
het onbeschadigd is. Indien beschadigd het hulpmiddel vervangen.

‘De kleding die ik gebruik om mijn hals te bedekken, belemmert mijn 
ademhaling’ – Bevestig de meegeleverde Arch (boog) op de spreekklep 
(afbeelding 6).

‘Ik hoor een klikkend geluid wanneer ik begin te praten’ – Probeer op een 
rustigere, minder abrupte manier met spreken te beginnen. Probeer een sterker 
membraan dat minder abrupt sluit.

‘Ik hoor lucht ontsnappen wanneer ik begin te praten’ – Probeer wat abrupter 
met spreken te beginnen zodat het membraan sneller sluit. Probeer een lichter 
membraan dat sneller sluit.

4. Aanvullende informatie 
4.1 Compatibiliteit met MRI-onderzoek
MR-veilig: Dit hulpmiddel bevat geen metalen onderdelen en kan geen interactie 
aangaan met het MRI-veld.

4.2 Gebruik tijdens reizen of in het buitenland 
De Provox FreeHands FlexiVoice en de HME bevatten geen metaal en 
zijn radiolucent. Als u naar andere landen reist, zorg dan dat u producten 
bij u hebt. Zorg ook dat u het hulpmiddel in kraanwater reinigt. Bezoek 
www.atosmedical.com en/of neem contact op met uw plaatselijke kantoor van 
Atos Medical voor contactgegevens voor vervangende producten.

5. Meldingen
Let op: elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft 
voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de nationale autoriteit 
van het land waar de gebruiker en/of de patiënt woont.
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FRANÇAIS

1. Description générale
1.1 Utilisation prévue
Le dispositif Provox FreeHands FlexiVoice associe la réhabilitation respiratoire 
à l’aide d’un échangeur de chaleur et d’humidité à la réhabilitation vocale à 
l’aide d’une valve phonatoire automatique ou d’une occlusion manuelle, chez 
les patients laryngectomisés utilisant une prothèse phonatoire. 

1.2 CONTRE-INDICATIONS
Le dispositif Provox FreeHands FlexiVoice n’est pas destiné à être utilisé 
par les patients qui ne sont pas en mesure de retirer ou de faire fonctionner le 
dispositif, sauf si le patient est sous la surveillance permanente d’un praticien 
ou d’un soignant formé. Par exemple, les patients qui sont dans l’incapacité de 
bouger les bras, les patients présentant une diminution du niveau de conscience, 
ou les patients atteints de maladie présentant un risque de perte de conscience 
périodique et imprévisible.

1.3 Description du dispositif
Le dispositif Provox FreeHands FlexiVoice se compose de deux parties 
assemblées, une valve phonatoire à l’usage d’un seul patient et une cassette 
HME (ECH) jetable (Fig. 1). 

La valve phonatoire est en plastique et la membrane est en silicone. La cassette 
HME est également en plastique et en mousse de polyuréthane traitée au sel.

La valve phonatoire possède deux modes : mode parlant automatique et mode 
verrouillé (Fig. 2). Pour mettre le dispositif en mode parlant ou en position 
verrouillée, faites pivoter le couvercle de la valve phonatoire. Vous pouvez 
parler en utilisant la valve phonatoire automatique ou par occlusion manuelle de 
l’ouverture située à l’avant. L’occlusion manuelle est possible dans les deux modes.

La valve phonatoire est en mode parlant automatique lorsque la membrane 
souple n’est pas bloquée par le crochet (Fig. 3). En mode parlant automatique, 
la membrane peut être fermée automatiquement par l’air expiré. L’air est alors 
redirigé à travers la prothèse phonatoire. La membrane s’ouvre à nouveau 
automatiquement à l’inspiration. 

En mode verrouillé, la membrane souple est bloquée par un crochet qui forme 
une boucle dans la membrane (Fig. 4). Cela empêche la membrane de se fermer 
en cas de respiration forte, par exemple pendant une activité physique.

Il existe quatre valves phonatoires diffťrentes, chacune ayant une membrane 
de fermetť diffťrente : Light, Medium, Strong et Xtrastrong.

Sur la partie de la membrane faisant saillie par le haut du dispositif apparaissent 
1, 2, 3 ou 4 points. Le nombre de points reprťsente la fermetť de la membrane 
(Fig. 5).
1 point = membrane Light (plus facile ŗ fermer)
2 points = membrane Medium
3 points = membrane Strong
4 points = membrane Xtrastrong

L’Arch (arche) est un accessoire du dispositif Provox FreeHands FlexiVoice qui 
peut empêcher le tissu d’obstruer l’ouverture du dispositif. Il suffit de l’apposer 
sur l’avant du dispositif Provox FreeHands FlexiVoice (Fig. 6). Veuillez noter 
que dans certaines positions, l’Arch (arche) peut limiter la possibilité de procéder 
à l’occlusion manuelle.



33

L’outil de retrait (Fig. 7) peut être utilisé pour retirer la cassette HME de la 
valve phonatoire.

Contenu des kits
Kit Provox FreeHands FlexiVoice Set et  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 valves phonatoires (Light, Medium et Strong)
1 	 Removal Aid (Outil de retrait) 
2 	 Arches
30 	�Cassettes HME Provox FreeHands :  

(Kit Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus uniquement)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong et 
XtraStrong
1 	 valve phonatoire (de la fermeté choisie)
1 	 Arch (arche) 
1 	 Removal Aid (Outil de retrait)

1.4 AVERTISSEMENTS
•	 N’utilisez pas la cassette HME sans l’avoir au préalable assemblée avec 

la valve phonatoire Provox FreeHands FlexiVoice ou le capuchon Provox 
HME Cap. La cassette HME peut rester coincée dans le support de fixation 
lorsqu’elle est utilisée seule (Fig. 8).

•	 N’utilisez pas le dispositif Provox FreeHands FlexiVoice avec d’autres 
dispositifs de fixation que les dispositifs de fixation Provox HME d’origine. 
Le produit peut rester coincé dans le dispositif de fixation. Le dispositif de 
fixation doit alors être retiré pour éviter qu’il soit endommagé et qu’il fasse 
obstacle à la respiration.

•	 Ne réutilisez pas une pièce du dispositif Provox FreeHands FlexiVoice chez 
un autre patient. Cela peut entraîner une contamination croisée. Le dispositif 
est prévu à l’usage d’un seul patient.

1.5 PRÉCAUTIONS
•	 Ne modifiez pas le produit. La fonction phonatoire et/ou la fonction HME 

sera perdue.
•	 Nettoyez toujours la valve phonatoire en suivant les instructions ci-dessous. 

Si le produit n’est pas correctement nettoyé, il existe un risque d’infection et 
de dysfonctionnement du produit.

•	 Ne pas administrer de traitement médicamenteux par nébuliseur par-dessus 
le dispositif car le médicament risque de laisser un dépôt dans ce dernier.

•	 N’utilisez pas d’humidificateurs ni d’oxygène humidifié chauffé par 
l’intermédiaire d’un masque par-dessus le trachéostome lors de l’utilisation 
du dispositif. Le HME deviendra trop mouillé. Si une oxygénothérapie est 
requise, utilisez uniquement de l’oxygène humidifié non chauffé.

2. Mode d’emploi
2.1 Procédures de vérification
Avant chaque utilisation, vérifiez que la valve phonatoire et la cassette HME 
sont intactes et que la valve phonatoire fonctionne comme prévu. Elle doit être 
facile à tourner en mode verrouillé et en mode parlant automatique (Fig. 2). Si le 
dispositif ne fonctionne pas de la manière prévue ou semble être endommagé, 
ne l’utilisez pas et remplacez-le.
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2.2 Consignes d’utilisation
N’utilisez pas la valve phonatoire pendant le sommeil. L’ouverture de la 
valve phonatoire peut être couverte ou la valve phonatoire peut avoir été 
involontairement tournée en mode parlant, et faire obstacle à la respiration. 
Pendant le sommeil, utilisez une cassette Provox XtraHME ou un capuchon 
Provox HME Cap assemblé avec une cassette HME (Fig. 9).

Sélection de la fermeté de la membrane
Essayez d’abord la membrane Medium (2 points). Si cette membrane se ferme 
non intentionnellement pendant une respiration normale ou une activitť modťrťe, 
essayez la membrane Strong ou Xtrastrong (3 ou 4 points). S’il vous semble 
qu’un effort trop important est nécessaire pour fermer la membrane Medium 
pour parler, essayez la membrane Light (1 point). Assurez-vous que la membrane 
ne se ferme pas non intentionnellement pendant une respiration normale. 

Vous pouvez également utiliser une membrane plus ferme lorsque vous êtes 
plus actif et une membrane plus souple lorsque vous êtes moins actif.

Assemblage
Placez la cassette HME sur une surface plane, la grille en plastique positionnée 
vers le bas et la surface en mousse ouverte vers le haut (Fig. 10). Placez la valve 
phonatoire sur le dessus de la cassette HME et poussez-la vers le bas jusqu’à 
ce qu’elle s’enclenche en place. Vérifiez que la valve phonatoire est solidement 
fixée à la cassette HME.
Mise en garde : L’utilisation d’accessoires autres que Provox risque de provoquer 
une défaillance du produit et de nuire au patient.

Insertion et utilisation
Insérez le Provox FreeHands FlexiVoice dans le connecteur du dispositif de 
fixation Provox HME (Fig. 11). Respirez normalement. Pour changer le mode 
du dispositif, faites tourner le couvercle de la valve phonatoire jusqu’à ce qu’elle 
se bloque dans l’une ou l’autre position (Fig. 12). 
Mise en garde : Lorsque vous changez de mode, veillez à tourner uniquement 
le couvercle de la valve phonatoire et pas le dispositif entier. En faisant tourner 
le dispositif entier, vous risquez de déplacer le dispositif de fixation, ce qui 
est inconfortable.

Mode parlant automatique
Le dispositif Provox FreeHands FlexiVoice est en mode parlant automatique 
lorsque la membrane souple peut se déplacer librement et n’est pas bloquée 
par le crochet (Fig. 3).

Dans ce mode, l’augmentation du débit d’air expiré, nécessaire pour parler, 
ferme automatiquement la membrane. 

Occlusion manuelle
Le dispositif Provox FreeHands FlexiVoice peut également être fermé 
manuellement pour parler, en occluant l’ouverture avant avec le doigt (Fig. 13). 
Pour inspirer, retirez le doigt pour dégager l’ouverture. L’occlusion manuelle 
peut être utilisée en mode parlant automatique et en mode verrouillé.

Toux
En mode parlant automatique, la membrane peut sortir de la valve lorsque 
vous toussez. Si cela se produit, respirez normalement et, de la pointe du doigt, 
repoussez la membrane à sa place à travers l’ouverture (Fig. 14). Si nécessaire, 
retirer le dispositif Provox FreeHands FlexiVoice et repositionnez la membrane. 

Retrait de la cassette HME de la valve phonatoire
La cassette HME est destinée à un usage unique. Elle doit être retirée en fin de 
chaque journée avant le nettoyage de la valve phonatoire. Elle doit également 
être remplacée si elle est obstruée par du mucus et si la résistance respiratoire 
a augmenté. 
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Mise en garde : N’essayez pas de nettoyer la cassette HME car vous en 
enlèveriez l’imprégnation essentielle à son fonctionnement.

1.	 Tenez la valve phonatoire (ou le capuchon, le cas échéant) d’une main 
et, de l’autre main, placez l’outil de retrait sur la cassette HME (Fig. 15).

2.	 Serrez les deux poignées l’une contre l’autre (Fig. 16). La cassette HME 
se fend et se détache (Fig. 17).

3.	 Jeter la cassette HME (Fig. 18).

Nettoyage 
La valve phonatoire doit être nettoyée et désinfectée quotidiennement afin de 
rester en bon état de fonctionnement et afin de prévenir le développement de 
micro-organismes.
Mise en garde : Ne nettoyez pas ni désinfectez la valve phonatoire d’une 
autre manière que celle décrite ci-dessous. Ne faites pas bouillir le dispositif 
et n’utilisez PAS de peroxyde d’hydrogène pour la désinfection car ceci 
endommagera le dispositif.

1.	 Retirez la cassette HME de la valve phonatoire de la manière décrite 
ci-dessus. 

2.	 Rincez la valve phonatoire avec soin, des deux côtés, sous l’eau potable tiède  
(20 °C à 40 °C / 68 °F à 104 °F) tout en faisant pivoter le couvercle d’avant 
en arrière pendant 2 minutes (Fig. 19).

3.	 Mélangez 2 gouttes de liquide vaisselle dans 250 ml d’eau potable chaude 
(35 à 45 °C / 95 à 113 °F) N’utilisez pas d’eau bouillante sous risque 
d’endommager la valve phonatoire.

4.	 Mettez la valve phonatoire en mode parlant et placez-la dans ce mélange 
pendant 15 minutes (Fig. 20).

5.	 Rincez la valve phonatoire des deux côtés dans de l’eau potable chaude (35 °C 
à 45 °C / 95 °F à 113 °F) pendant 15 secondes (Fig. 21). Afin d’atteindre 
toutes les parties de la valve phonatoire, veillez à ce qu’elle passe du mode 
parlant au mode verrouillé deux ou trois fois pendant le rinçage. 

6.	 Examinez le dispositif à la recherche de mucus et de débris résiduels. 
Répétez les étapes ci-dessus si nécessaire.

7.	 Après le nettoyage, placez la valve phonatoire en mode parlant sur une 
compresse de gaze propre et laissez-la sécher à l’air pendant au moins 
2 heures (Fig. 23). Lorsque la valve phonatoire est complètement sèche, 
elle peut être soit utilisée de nouveau soit placée dans un récipient fermé 
propre pour le stockage. 

	 Mise en garde : N’utilisez pas la valve phonatoire avant qu’elle ne soit 
complètement sèche. L’inhalation des vapeurs de désinfectants peut entraîner 
une toux sévère et une irritation des voies respiratoires.

Désinfection de la valve phonatoire
Une désinfection peut s’avérer nécessaire si le dispositif phonatoire paraît sale 
ou si un risque de contamination est apparu. Il existe un risque de contamination 
du dispositif si l’utilisateur l’a laissé tomber par terre, ou si le dispositif a été en 
contact avec un animal domestique, avec quelqu’un qui souffre d’une infection 
respiratoire ou avec d’autres contaminants grossiers. Le dispositif doit alors 
être nettoyé et désinfecté avant d’être utilisé. S’il est nécessaire de procéder 
à une désinfection, nettoyez d’abord le dispositif comme indiqué ci-dessus, 
puis désinfectez-le selon la procédure suivante :
1.	 Suivez tout d’abord la procédure de nettoyage indiquée à la section « Nettoyage » 

ci-dessus, à l’exception de l’étape 7. Après le nettoyage, mettez la valve 
phonatoire en mode parlant et immergez-la pendant 10 minutes soit dans de 
l’éthanol à 70 % soit dans de l’alcool isopropylique à 70 % (Fig. 22). 

	 Mise en garde : N’utilisez PAS de peroxyde d’hydrogène.
2.	 Après le nettoyage et la désinfection, placez la valve phonatoire sur une 

compresse de gaze propre et laissez-la sécher à l’air pendant au moins 
2 heures (Fig. 23). Veillez à ce que la valve phonatoire soit en mode parlant.
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3.	 Lorsque la valve phonatoire est complètement sèche, elle peut être soit utilisée 
de nouveau soit placée dans un récipient fermé propre pour le stockage. 

	 Mise en garde : N’utilisez pas la valve phonatoire avant qu’elle ne soit 
complètement sèche. L’inhalation des vapeurs de désinfectants peut entraîner 
une toux sévère et une irritation des voies respiratoires.

2.3 Instructions de stockage 
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, nettoyez et désinfectez la valve phonatoire comme 
décrit ci-dessus, puis stockez-la dans un récipient propre et sec à température 
ambiante. N’exposez pas la valve phonatoire aux rayons du soleil.

2.4 Durée de vie du dispositif 
La valve phonatoire Provox FreeHands FlexiVoice peut être utilisée pendant un 
maximum de 6 mois, tant qu’elle est intacte et fonctionne comme prévu. Son 
utilisation au-delà de ce délai peut entraîner un fonctionnement incorrect de la 
valve, par ex. un retard de fermeture et/ou d’ouverture, des fuites d’air et un bruit 
de fermeture plus important, et/ou d’autres modifications du fonctionnement 
liées au vieillissement du dispositif. 

La cassette HME est destinée à un usage unique.

2.5 Élimination 
Respectez toujours la pratique médicale et les réglementations nationales 
concernant les risques biologiques lorsque vous mettez un dispositif médical 
au rebut.

2.6 Accessoires 
Mise en garde : Utilisez des composants d’origine. L’utilisation d’autres 
accessoires risque d’occasionner une défaillance du produit. 
Le capuchon Provox HME Cap est un accessoire réutilisable qui vous permet 
d’utiliser la cassette HME pour dormir, ou sans utiliser la valve phonatoire 
Provox FreeHands FlexiVoice. Le capuchon HME Cap Provox est en titane.

Les dispositifs de fixation Provox HME sont des accessoires utilisés pour 
fixer les produits du système HME Provox à l’avant du trachéostome, par ex. 
les adhésifs, les canules LaryTube ou LaryButton. 

Le Removal Aid (outil de retrait) peut être utilisé pour séparer la cassette 
HME de la valve phonatoire.

3. Informations de dépannage 
En cas de problèmes en cours d’utilisation, retirez le dispositif et inspectez-le. 
Voici une liste de problèmes courants et des mesures recommandées.

« Le dispositif fuit » – Inspectez la valve phonatoire à la recherche d’une fuite 
ou de dommages. Remplacez le dispositif s’il est endommagé. Nettoyez le 
dispositif comme décrit dans « Nettoyage et désinfection ». Vérifiez également 
le dispositif de fixation et la cassette HME, et remplacez-les si nécessaire. Si 
la fuite perdure après le processus de nettoyage, remplacez la valve phonatoire 
par une valve neuve. 

« Le dispositif se ferme si je respire un tout petit peu plus fort » – Utilisez 
un dispositif ayant une membrane plus ferme. Vous pouvez également utiliser 
une membrane plus ferme en cas d’activité physique.

« La membrane se ferme lorsque je respire plus fort » – Une fermeture 
involontaire peut survenir si vous respirez fort. Pour éviter cela, utilisez le 
mode verrouillé du dispositif dans les situations prévisibles. Vous pouvez 
toujours parler en utilisant une occlusion manuelle. Déverrouillez à nouveau 
le dispositif pour parler en gardant les mains libres (Fig. 2). 
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« La membrane ne se ferme pas » – Vérifiez tout d’abord que le dispositif est 
en mode parlant. Inspectez la valve phonatoire et la position de la membrane. 
La membrane peut être coincée derrière le crochet. Cela peut se produire si 
elle a été mal repositionnée après une quinte de toux. Positionnez doucement 
la membrane correctement entre le crochet et l’orifice (Fig. 3). Si la valve 
phonatoire vous semble endommagée, remplacez-la. 

« La membrane sort lorsque je parle » – La membrane est trop souple pour 
vous. Essayez d’utiliser une membrane plus ferme.

« La membrane sort lorsque je tousse » – Ceci est normal. Retirez le dispositif 
avec la cassette HME toujours attachée de l’adhésif. Du bout du doigt, remettez 
la membrane en place (Fig. 14). Si cela vous arrive souvent, essayez peut-être 
une membrane plus ferme.

« Les composants de la valve phonatoire se sont détachés » – N’essayez pas 
de les réassembler. Remplacez le dispositif. 

« J’ai du mal à respirer » – La cassette HME peut être obstruée par du mucus. 
Remplacez la cassette HME par une nouvelle et revérifiez. Si le problème 
persiste, nettoyez le dispositif selon les directives de la section « Nettoyage et 
désinfection ». Inspectez le dispositif et assurez-vous qu’il n’est pas endommagé. 
Si le dispositif est endommagé, remplacez-le.

« Les vêtements que je porte pour couvrir mon cou me gênent pour respirer » 
– Fixer l’Arch (arche) fournie sur la valve phonatoire (Fig. 6).

« J’entends un bruit sec quand je me mets à parler » – Essayez de commencer 
à parler de manière plus douce, moins brusque. Essayez d’utiliser une membrane 
plus ferme, qui se ferme moins brusquement.

« J’entends de l’air s’échapper lorsque je me mets à parler » – Essayez de 
commencer à parler de manière plus soudaine, afin que la membrane se ferme 
plus rapidement. Essayez d’utiliser une membrane plus souple, qui se ferme 
plus rapidement.

4. Informations supplémentaires 
4.1 Compatibilité avec l’examen IRM
Compatible avec un environnement d’IRM : Ce dispositif ne contient 
pas d’éléments métalliques et ne présente aucun risque d’interaction avec le 
champ IRM.

4.2 Utilisation en déplacement et à l’étranger 
Le dispositif Provox FreeHands FlexiVoice et la HME ne contiennent pas 
de métal et laissent passer les rayons X. En cas de déplacement à l’étranger, 
assurez-vous d’emporter vos produits. Veillez également à nettoyer votre 
dispositif à l’eau potable. Visitez notre site Web www.atosmedical.com et/
ou contactez votre agence locale Atos Medical pour savoir qui contacter pour 
obtenir des produits de rechange.

5. Signalement
Noter que tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être 
signalé au fabricant et à l’autorité nationale du pays dans lequel l’utilisateur  
et/ou le patient résident.
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ITALIANO

1. Informazioni descrittive
1.1 Finalità d’uso
Provox FreeHands FlexiVoice combina la riabilitazione polmonare mediante 
uno scambiatore di calore e umidità con la riabilitazione vocale mediante una 
valvola fonatoria automatica o l’occlusione manuale in pazienti laringectomizzati 
che utilizzano una protesi fonatoria. 

1.2 CONTROINDICAZIONI
Provox FreeHands FlexiVoice non è destinata all’uso da parte di pazienti 
incapaci di rimuovere o azionare il dispositivo, a meno che non siano monitorati 
costantemente da un medico o da un operatore sanitario specializzato. Ad 
esempio, pazienti incapaci di muovere le braccia, con ridotto livello di coscienza 
oppure affetti da malattie che provochino perdite di coscienza imprevedibili.

1.3 Descrizione dei dispositivi
Provox FreeHands FlexiVoice è composta da due parti assemblate: una 
valvola fonatoria destinata all’uso su un singolo paziente e una cassetta HME 
monouso (Fig. 1). 

La valvola fonatoria è realizzata in plastica e la membrana in silicone. La 
cassetta HME è realizzata in plastica e in poliuretano espanso trattato con sali.

La valvola fonatoria è dotata di due modalità: modalità di fonazione automatica 
e modalità bloccata (Fig. 2). Il dispositivo viene impostato sulla modalità di 
fonazione automatica o sulla modalità bloccata ruotando la parte superiore 
della valvola fonatoria. La fonazione può essere ottenuta utilizzando la valvola 
fonatoria automatica e l’occlusione manuale dell’apertura sul lato anteriore. 
L’occlusione manuale è possibile in entrambe le modalità.

La valvola fonatoria si trova nella modalità di fonazione automatica quando 
la membrana flessibile non è bloccata dal gancio (Fig. 3). Nella modalità 
di fonazione automatica, la membrana può essere chiusa automaticamente 
dall’aria espirata. L’aria viene poi ridirezionata attraverso la protesi fonatoria. 
La membrana si riapre automaticamente con l’inspirazione. 

Nella modalità bloccata, la membrana flessibile è bloccata da un gancio che si 
inserisce in un anello nella membrana (Fig. 4). Questo impedisce la chiusura 
della membrana in caso di respiro affannoso, per esempio, durante l’attività fisica.

Esistono quattro diverse valvole fonatorie, con membrane dal diverso grado 
di resistenza: Light, Medium, Strong e Xtrastrong.

Sulla membrana che sporge dalla parte superiore del dispositivo sono visibili 1, 2, 
3 o 4 cerchi. Il numero di cerchi rappresenta la resistenza della membrana (Fig. 5).
1 cerchio = membrana Light (la più facile da chiudere)
2 cerchi = membrana Medium
3 cerchi = membrana Strong
4 cerchi = membrana XtraStrong

L’Arch (arco) è un accessorio che può essere utilizzato con Provox FreeHands 
FlexiVoice per evitare che gli indumenti vengano a contatto con l’apertura del 
dispositivo. Viene fissato semplicemente a pressione sulla parte anteriore di 
Provox FreeHands FlexiVoice (Fig. 6). Si noti che in alcune posizioni l’Arch 
può limitare la possibilità di occlusione manuale.

Il Removal Aid (strumento di rimozione, Fig. 7) può essere utilizzato per 
rimuovere la cassetta HME dalla valvola fonatoria.
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Contenuto dei set
Provox FreeHands FlexiVoice Set e  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 valvole fonatorie (Light, Medium e Strong)
1 	 Removal Aid 
2 	 Arch
30 	�cassette Provox FreeHands HME 

(solo Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong e 
XtraStrong
1 	 valvola fonatoria (della resistenza scelta)
1 	 Arch 
1 	 Removal Aid

1.4 AVVERTENZE
•	 Non utilizzare la cassetta HME senza prima averla assemblata con la valvola 

fonatoria Provox FreeHands FlexiVoice o con Provox HME Cap. L’HME 
può incastrarsi nel supporto di fissaggio se utilizzato da solo (Fig. 8).

•	 Non utilizzare Provox FreeHands FlexiVoice con dispositivi di fissaggio 
diversi da quelli originali Provox HME. Il prodotto può incastrarsi nel 
dispositivo di fissaggio. In questi casi il dispositivo di fissaggio deve essere 
rimosso perché potrebbe danneggiarsi e ostacolare la respirazione.

•	 Non riutilizzare nessuna parte del Provox FreeHands FlexiVoice tra pazienti 
diversi. Il riutilizzo può causare contaminazione incrociata. Il dispositivo 
è destinato esclusivamente all’uso su un singolo paziente.

1.5 PRECAUZIONI
•	 Non modificare il prodotto. La funzione fonatoria e/o la funzione HME ne 

sarebbero compromesse.
•	 Pulire sempre la valvola fonatoria secondo le istruzioni seguenti. Un prodotto 

non adeguatamente pulito può causare infezioni e malfunzionamenti.
•	 Non somministrare trattamenti farmacologici mediante nebulizzatore sul 

dispositivo perché il farmaco può depositarsi nel dispositivo.
•	 Non utilizzare umidificatori, né ossigeno umidificato riscaldato mediante una 

maschera sopra il tracheostoma durante l’utilizzo del dispositivo. L’HME 
risulterebbe eccessivamente bagnato. Se è richiesta l’ossigenoterapia, 
utilizzare solo ossigeno umidificato non riscaldato.

2. Istruzioni per l’uso
2.1 Procedure di controllo
Prima di ogni utilizzo, controllare che la valvola fonatoria e la cassetta HME 
non siano danneggiate e che la valvola fonatoria funzioni come previsto. 
Il posizionamento sulla modalità bloccata e sulla modalità di fonazione automatica 
deve risultare semplice (Fig. 2). Se il dispositivo non funziona come previsto 
o appare danneggiato, evitare di utilizzarlo e sostituirlo.

2.2 Istruzioni procedurali
Non utilizzare la valvola fonatoria durante il sonno. L’apertura della 
valvola fonatoria potrebbe venire coperta oppure potrebbe essere attivata 
involontariamente la modalità di fonazione con conseguente difficoltà respiratoria. 
Durante il sonno utilizzare una cassetta Provox XtraHME oppure un Provox 
HME Cap assemblato con una cassetta HME (Fig. 9).
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Selezione della resistenza della membrana
Provare prima la membrana Medium (2 cerchi). Se durante la respirazione 
normale o un’attività moderata si riscontra la chiusura imprevista della membrana, 
provare la membrana Strong o XtraStrong (3 o 4 cerchi). Se si ritiene che sia 
necessario uno sforzo eccessivo per chiudere la membrana Medium per la 
fonazione, provare la membrana Light (1 cerchio). Assicurarsi che la membrana 
non si chiuda accidentalmente durante la respirazione normale. 

È anche possibile utilizzare una membrana più o meno resistente a seconda 
della maggiore o minore attività fisica.

Assemblaggio
Posizionare la cassetta HME su una superficie piana con la griglia in plastica 
rivolta verso il basso e la superficie aperta in poliuretano espanso rivolta 
verso l’alto (Fig. 10). Posizionare la valvola fonatoria sopra la cassetta HME 
ed esercitare una pressione verso il basso fino a sentire uno scatto. Controllare 
che la valvola fonatoria sia saldamente collegata alla cassetta HME.
Attenzione - L’utilizzo di accessori non Provox può causare il malfunzionamento 
del prodotto e nuocere al paziente.

Inserimento e utilizzo
Inserire Provox FreeHands FlexiVoice nel connettore del dispositivo di fissaggio 
del Provox HME (Fig. 11). Respirare normalmente. Commutare il dispositivo 
tra le modalità ruotando la parte superiore della valvola fonatoria fino al suo 
arresto nella posizione desiderata (Fig. 12). 
Attenzione - Quando si cambia modalità, assicurarsi di ruotare solo la parte 
superiore della valvola fonatoria, non l’intero dispositivo. La rotazione dell’intero 
dispositivo può causare un movimento fastidioso del dispositivo di fissaggio.

Modalità di fonazione automatica
Provox FreeHands FlexiVoice si trova nella modalità di fonazione automatica 
quando la membrana flessibile può muoversi liberamente e non è bloccata dal 
gancio (Fig. 3).

In questa modalità, il flusso aumentato di aria espirata per la fonazione 
chiude automaticamente la membrana. 

Occlusione manuale
Provox FreeHands FlexiVoice può essere occlusa anche manualmente per la 
fonazione chiudendo l’apertura anteriore con un dito (Fig. 13). Per inspirare, 
togliere il dito in modo da riaprire l’apertura anteriore. L’occlusione manuale 
può essere utilizzata sia nella modalità di fonazione automatica, sia nella 
modalità bloccata.

Tosse
Nella modalità di fonazione automatica, la membrana può fuoriuscire in caso 
di tosse. Se questo accade, respirare normalmente e spingere la membrana 
all’interno dell’apertura con la punta del dito (Fig. 14). Se necessario, rimuovere 
Provox FreeHands FlexiVoice e riposizionare la membrana. 

Rimozione della cassetta HME dalla valvola fonatoria
La cassetta HME è un prodotto monouso. Deve essere rimossa al termine di ogni 
giornata prima di pulire la valvola fonatoria. Deve essere sostituita anche qualora 
appaia ostruita dal muco con conseguente aumentata resistenza respiratoria. 
Attenzione - Evitare qualsiasi tentativo di lavare la cassetta HME perché il 
lavaggio rimuoverebbe le sostanze chimiche di cui è impregnata, che sono 
essenziali per la sua funzione.

1.	 Tenere con una mano la valvola fonatoria (o il Provox HME Cap, se utilizzato) 
e posizionare il Removal Aid sopra la cassetta HME con l’altra (Fig. 15).
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2.	 Stringere le impugnature (Fig. 16). La cassetta HME si rompe e può essere 
rimossa (Fig. 17).

3.	 Smaltire la cassetta HME (Fig. 18).

Pulizia 
Per mantenere la valvola fonatoria funzionante in buone condizioni e prevenire 
l’accumulo di microrganismi, è necessario pulirla e disinfettarla quotidianamente.
Attenzione: non pulire o disinfettare la valvola fonatoria in modi diversi da 
quello descritto di seguito. NON immergere il dispositivo in acqua bollente e 
NON utilizzare perossido di idrogeno per la disinfezione: entrambe le operazioni 
possono danneggiare il dispositivo.

1.	 Rimuovere la cassetta HME dalla valvola fonatoria come descritto in 
precedenza. 

2.	 Sciacquare accuratamente la valvola fonatoria su entrambi i lati sotto 
acqua tiepida potabile (20-40 °C/68-104 °F) ruotando il coperchio avanti 
e indietro per 2 minuti (Fig. 19).

3.	 Miscelare 2 gocce di detersivo per piatti in 250 ml di acqua potabile calda 
(35-45 °C/95-113 °F). Non utilizzare acqua bollente in quanto potrebbe 
danneggiare la valvola fonatoria.

4.	 Impostare la valvola fonatoria sulla modalità di fonazione e immergerla 
nella miscela per 15 minuti (Fig. 20).

5.	 Sciacquare la valvola fonatoria su entrambi i lati con acqua potabile calda 
(35-45 °C/95-113 °F) per 15 secondi (Fig. 21). Al fine di raggiungere tutte 
le parti della valvola fonatoria, alternare la modalità di fonazione a quella 
bloccata un paio di volte durante il risciacquo. 

6.	 Esaminare il dispositivo per controllare che non siano presenti residui di 
muco e sporcizia. Ripetere i passaggi precedenti se necessario.

7.	 Dopo la pulizia, porre la valvola fonatoria in modalità di fonazione su una 
garza pulita e lasciarla asciugare all’aria per almeno 2 ore (Fig. 23). Una 
volta asciugata completamente, la valvola fonatoria può essere riutilizzata 
o collocata in un contenitore pulito e chiuso per essere conservata. 

	 Attenzione: non utilizzare la valvola prima che sia completamente asciutta. 
Le esalazioni dei disinfettanti possono causare tosse violenta e irritazione 
delle vie aeree.

Disinfezione della valvola fonatoria
Se la valvola fonatoria appare sporca o si è verificato un rischio di contaminazione, 
sarà necessario disinfettarla. Il rischio di contaminazione si pone se il dispositivo 
è caduto a terra oppure è entrato in contatto con un animale domestico, un 
individuo che abbia contratto un’infezione respiratoria oppure con altre fonti 
di contaminazione estesa. In tal caso, la valvola deve essere sia pulita sia 
disinfettata prima dell’uso. Se fosse necessario disinfettare il dispositivo, pulirlo 
come descritto in precedenza quindi attenersi alle istruzioni indicate di seguito:

1.	 Seguire la procedura riportata nella sezione “Pulizia” fino al passaggio 6 
(incluso). Dopo la pulizia, impostare la valvola fonatoria sulla modalità di 
fonazione e immergerla per 10 minuti in etanolo al 70% o alcol isopropilico 
al 70% (Fig. 22). 

	 Attenzione: NON utilizzare perossido di idrogeno.
2.	 Dopo la pulizia e la disinfezione, porre la valvola fonatoria su una garza 

pulita e lasciarla asciugare all’aria per almeno 2 ore (Fig. 23). Assicurarsi 
che la valvola resti in modalità fonatoria.

3.	 Una volta asciugata completamente, la valvola fonatoria può essere riutilizzata 
o collocata in un contenitore pulito e chiuso per essere conservata. 

	 Attenzione: non utilizzare la valvola prima che sia completamente asciutta. 
Le esalazioni dei disinfettanti possono causare tosse violenta e irritazione 
delle vie aeree.
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2.3 Istruzioni per la conservazione 
Quando non viene utilizzata, la valvola fonatoria deve essere pulita e disinfettata 
come descritto sopra e quindi conservata in un contenitore pulito e asciutto 
a temperatura ambiente. Non esporre alla luce solare diretta.

2.4 Durata del dispositivo 
La valvola fonatoria Provox FreeHands FlexiVoice può essere utilizzata 
per un massimo di 6 mesi a condizione che sia integra e che funzioni nel 
modo previsto. L’utilizzo per un periodo di tempo maggiore può causare un 
malfunzionamento della valvola, ad es. apertura e/o chiusura ritardate, perdite 
d’aria e maggiore rumore alla chiusura, e/o altre alterazioni della funzione 
dovute all’invecchiamento del dispositivo. 

La cassetta HME è un prodotto monouso.

2.5 Smaltimento 
Attenersi sempre alle pratiche mediche e alle normative nazionali sui materiali 
biopericolosi per lo smaltimento di un dispositivo medico usato.

2.6 Accessori 
Attenzione - Utilizzare esclusivamente componenti originali. L’utilizzo di 
accessori diversi può causare il malfunzionamento del prodotto. 

Il Provox HME Cap è un anello a cupola riutilizzabile che consente di usare la 
cassetta HME durante il sonno o senza la valvola fonatoria Provox FreeHands 
FlexiVoice. Il Provox HME Cap è realizzato in titanio.

I dispositivi di fissaggio Provox HME sono prodotti utilizzati per fissare davanti 
allo stoma i componenti del sistema Provox HME, come Provox Adhesives, 
Provox LaryTubes e Provox LaryButtons. 

Il Removal Aid può essere utilizzato per facilitare la rimozione dell’HME 
dalla valvola fonatoria.

3. Risoluzione dei problemi 
In caso di problemi durante l’uso, rimuovere e controllare il dispositivo. Di 
seguito sono riportati alcuni problemi comuni e i rimedi consigliati.

“Il dispositivo perde” - Controllare eventuali perdite o danni della valvola 
fonatoria. Sostituire il dispositivo se danneggiato. Pulire il dispositivo come 
descritto nel paragrafo “Pulizia e disinfezione”. Controllare anche il dispositivo 
di fissaggio e la cassetta HME e sostituirli se necessario. Se la perdita permane 
anche dopo la procedura di pulizia sostituire con una valvola fonatoria nuova. 

“Il dispositivo si chiude se aumento anche solo lievemente la respirazione” 
- Utilizzare un dispositivo con una membrana più rigida. In alternativa, utilizzare 
una membrana più rigida quando si prevede un’attività fisica più intensa.

“La membrana si chiude quando respiro affannosamente” - La chiusura 
accidentale può verificarsi durante il respiro affannoso. Per evitare questo 
problema, utilizzare la modalità bloccata per il dispositivo in situazioni 
prevedibili. La fonazione è comunque possibile utilizzando l’occlusione 
manuale. Sbloccare nuovamente il dispositivo per consentire la fonazione 
senza occlusione manuale (Fig. 2). 

“La membrana non si chiude” - Controllare prima che il dispositivo sia 
impostato sulla modalità di fonazione. Controllare la valvola fonatoria e la 
posizione della membrana. La membrana potrebbe essere incastrata dietro 
il gancio. Questa situazione può verificarsi dopo il riposizionamento errato 
successivo all’espulsione della membrana con un colpo di tosse. Riposizionare 
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delicatamente la membrana tra il gancio e il foro (Fig. 3). Qualora la valvola 
fonatoria apparisse danneggiata, procedere alla sua sostituzione. 

“La membrana fuoriesce all’esterno quando parlo” - La membrana utilizzata 
è troppo leggera. Utilizzare una membrana più rigida.

“La membrana fuoriesce all’esterno quando tossisco” - Questo è normale. 
Rimuovere dal disco adesivo il dispositivo con la cassetta HME assemblata. 
Riposizionare la membrana con il dito (Fig. 14). Se questo accade spesso, 
è consigliabile utilizzare una membrana più rigida.

“I componenti della valvola fonatoria si sono disassemblati” - Non tentare 
di riassemblarli. Sostituire il dispositivo. 

“Fatico a respirare” - La cassetta HME può essere ostruita dal muco. Sostituirla 
con una cassetta HME nuova e ricontrollare. Se il problema persiste, pulire il 
dispositivo come descritto nel paragrafo “Pulizia e disinfezione”. Ispezionare 
il dispositivo e assicurarsi che non sia danneggiato. Sostituirlo se risulta 
danneggiato.

“Ciò che indosso attorno al collo interferisce con la respirazione” - Montare 
l’Arch fornito in dotazione sulla valvola fonatoria (Fig. 6).

“Quando inizio a parlare sento un battito” - Cercare di iniziare a parlare 
in modo più delicato e meno brusco. Provare una membrana più rigida che si 
chiuda meno bruscamente.

“Quando inizio a parlare sento fuoriuscire aria” - Cercare di iniziare a parlare 
in modo più improvviso in modo che la membrana si chiuda più rapidamente. 
Provare una membrana più leggera che si chiuda più rapidamente.

4. Informazioni aggiuntive 
4.1 Compatibilità con esame MRI
Sicuro per la RM - Questo dispositivo non contiene elementi metallici e non 
ha alcun potenziale di interazione con il campo MRI.

4.2 Uso in viaggio o all’estero 
Provox FreeHands FlexiVoice e l’HME sono privi di metallo e radiotraslucenti. 
In caso di viaggio all’estero, assicurarsi di portare con sé i prodotti necessari. 
Assicurarsi inoltre di pulire il dispositivo con acqua potabile. Visitare il sito  
www.atosmedical.com e/o contattare l’ufficio di zona Atos Medical per le 
informazioni di contatto e i prodotti di ricambio.

5. Segnalazioni
Si prega di notare che qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al 
dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all’autorità nazionale del  
Paese in cui risiede l’utilizzatore e/o il paziente.
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ESPAÑOL

1. Información descriptiva
1.1 Uso previsto
El Provox FreeHands FlexiVoice combina la rehabilitación pulmonar mediante 
un intercambiador de calor y humedad (Heat and Moisture Exchanger, HME) con 
la rehabilitación de la voz mediante una válvula fonatoria automática u oclusión 
manual, en pacientes laringectomizados que utilizan una prótesis de voz. 

1.2 CONTRAINDICACIONES
El Provox FreeHands FlexiVoice no está indicado para que lo utilicen 
pacientes incapaces de retirar o manejar el dispositivo, a menos que estén bajo 
la supervisión constante de un médico o cuidador cualificado. Por ejemplo, 
pacientes incapaces de mover los brazos, pacientes con estados de pérdida del 
conocimiento o pacientes con afecciones que los colocan en riesgo de sufrir 
pérdidas periódicas e impredecibles del conocimiento.

1.3 Descripción del dispositivo
El Provox FreeHands FlexiVoice consta de dos partes ensambladas entre sí: una 
válvula fonatoria para uso en un solo paciente y un casete HME desechable (fig. 1). 

La válvula fonatoria está hecha de plástico y la membrana está hecha de 
silicona. El casete HME también está hecho de plástico y una espuma de 
poliuretano tratada con sal.

La válvula fonatoria tiene dos modos: el modo fonatorio automático y el 
modo bloqueado (fig. 2). Girando la parte superior de la válvula fonatoria se 
pone el dispositivo en la posición del modo fonatorio automático o en la del 
modo bloqueado. La fonación puede conseguirse tanto utilizando la válvula 
fonatoria automática como mediante la oclusión manual de la abertura de la 
parte delantera. La oclusión manual es posible en ambos modos.

La válvula fonatoria está en modo fonatorio automático cuando la membrana 
flexible no está bloqueada por el gancho (fig. 3). En modo fonatorio automático, 
el aire exhalado puede cerrar automáticamente la membrana. A continuación, 
el aire es redirigido a través de la prótesis de voz. La membrana se abre de 
nuevo automáticamente al inhalar. 

En modo bloqueado, la membrana flexible queda bloqueada por un gancho que 
entra en un lazo que hay en la membrana (fig. 4). Esto impide que la membrana 
se cierre al respirar rápidamente como, por ejemplo, durante la actividad física.

Hay cuatro válvulas fonatorias diferentes, cada una de ellas con una membrana 
de diferente fuerza: light (ligera), medium (mediana), strong (fuerte) y xtrastrong 
(extrafuerte).

En la parte de la membrana que sobresale de la parte superior del dispositivo, 
hay 1, 2, 3 o 4 puntos visibles. El número de puntos representa la fuerza de la 
membrana (fig. 5).
1 punto = Membrana ligera (la más fácil de cerrar)
2 puntos = Membrana mediana
3 puntos = Membrana fuerte
4 puntos = Membrana extrafuerte

El Arch (arco) es un accesorio que puede utilizarse con el Provox FreeHands 
FlexiVoice para mantener la tela separada de la abertura del dispositivo. 
Simplemente se fija al Provox FreeHands FlexiVoice presionándolo sobre la 
parte delantera de este (fig. 6). Tenga en cuenta que, en algunas posiciones, el 
Arch (arco) puede limitar la posibilidad de oclusión manual.
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El Removal Aid (dispositivo de extracción) (fig. 7) puede utilizarse para retirar 
el casete HME de la válvula fonatoria.

Contenido de los conjuntos
Conjunto Provox FreeHands FlexiVoice Set y  
conjunto Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 válvulas fonatorias (ligera, mediana y fuerte)
1 	 Removal Aid (dispositivo de extracción) 
2 	 Arches (arcos)
30 	�Casetes Provox FreeHands HME   

(conjunto Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus solamente)

Provox FreeHands FlexiVoice Light (ligero), Medium (mediano), 
Strong (fuerte) y XtraStrong (extrafuerte)
1 	 válvula fonatoria (de la resistencia elegida)
1 	 Arch (arco) 
1 	 Removal Aid (dispositivo de extracción)

1.4 ADVERTENCIAS
•	 No utilice el casete HME sin ensamblarlo primero con la válvula fonatoria 

Provox FreeHands FlexiVoice o con la tapa Provox HME Cap. El HME 
puede atascarse en el soporte de fijación cuando se utiliza solo (fig. 8).

•	 No utilice el Provox FreeHands FlexiVoice con otros dispositivos accesorios 
aparte de los dispositivos accesorios Provox HME originales. El producto 
puede atascarse en el dispositivo accesorio. En esos casos, el dispositivo 
accesorio tendrá que retirarse o podrá resultar dañado, lo que provocaría 
posiblemente una restricción de la respiración.

•	 No reutilice ninguna pieza del Provox FreeHands FlexiVoice en más de un 
paciente. Ello podría producir contaminación cruzada. Este dispositivo se ha 
diseñado para utilizarse en un solo paciente.

1.5 PRECAUCIONES
•	 No modifique el producto. Se perderán la función fonatoria, la función de 

HME o ambas.
•	 Limpie siempre la válvula fonatoria siguiendo las instrucciones indicadas 

más abajo. Si el producto no se limpia adecuadamente, es posible que se 
produzcan infecciones o que el producto no funcione correctamente.

•	 No administre tratamiento nebulizador medicado sobre el dispositivo, ya 
que el medicamento puede depositarse en el dispositivo.

•	 No utilice humidificadores ni oxígeno humidificado y calentado suministrado 
a través de una mascarilla colocada sobre el traqueostoma mientras utilice 
el dispositivo. El HME se humedecerá demasiado. Si es necesario un 
tratamiento con oxígeno, utilice solo oxígeno humidificado no calentado.

2. Instrucciones de uso
2.1 Procedimientos de inspección
Antes de cada uso, compruebe que la válvula fonatoria y el casete HME no 
presentan daños y que la válvula fonatoria funciona de la forma prevista. Debe 
girar fácilmente a las posiciones del modo bloqueado y del modo fonatorio 
automático (fig. 2). Si el dispositivo no funciona según lo previsto o parece 
dañado, no lo utilice y sustitúyalo.
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2.2 Instrucciones operativas
No utilice la válvula fonatoria durante el sueño. La abertura de la válvula 
fonatoria puede quedar cubierta o la válvula fonatoria puede girarse sin querer 
a la posición del modo fonatorio, lo que restringiría la respiración. Durante 
el sueño, utilice un casete Provox XtraHME o una tapa Provox HME Cap 
ensamblada con un casete HME (fig. 9).

Selección de la fuerza de la membrana
Pruebe la membrana mediana (2 puntos) primero. Si nota que esta membrana se 
cierra sin querer durante la respiración normal o la actividad ligera, pruebe la 
membrana fuerte (3 puntos) o la extrafuerte (4 puntos). Si nota que es necesario 
demasiado esfuerzo para cerrar la membrana mediana para hablar, pruebe la 
membrana ligera (1 punto). Asegúrese de que la membrana no se cierre sin 
querer durante la respiración normal. 

También puede utilizar una membrana más fuerte cuando esté más activo 
y una más ligera cuando lo esté menos.

Ensamblaje
Coloque el casete HME sobre una superficie plana con la rejilla de plástico 
hacia abajo y la superficie de espuma abierta hacia arriba (fig. 10). Coloque 
la válvula fonatoria sobre la parte superior del casete HME y empújela en 
línea recta hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Compruebe que la válvula 
fonatoria está firmemente acoplada al casete HME.
Aviso: El uso de accesorios que no sean Provox puede provocar fallos en el 
funcionamiento del producto y daños al usuario.

Inserción y uso
Inserte el Provox FreeHands FlexiVoice en el conector del dispositivo accesorio 
Provox HME (fig. 11). Respire normalmente. Cambie el dispositivo de un modo 
a otro girando la parte superior de la válvula fonatoria hasta que se detenga 
en cada posición (fig. 12). 
Aviso: Cuando cambie de un modo a otro, asegúrese de que solo gira la parte 
superior de la válvula fonatoria, no todo el dispositivo. Si se gira todo el 
dispositivo puede provocarse un movimiento incómodo del dispositivo accesorio.

Modo fonatorio automático
El Provox FreeHands FlexiVoice está en el modo fonatorio automático cuando 
la membrana flexible puede moverse libremente y no está bloqueada por el 
gancho (fig. 3).

En este modo, el aumento del flujo de aire exhalado para hablar cierra 
automáticamente la membrana. 

Oclusión manual
El Provox FreeHands FlexiVoice también puede ocluirse manualmente para 
hablar, lo que se consigue ocluyendo la abertura de la parte delantera con un 
dedo (fig. 13). Para inhalar, deje de ocluir la abertura delantera con el dedo 
de manera que la abertura quede abierta de nuevo. La oclusión manual puede 
utilizarse tanto en el modo fonatorio automático como en el modo bloqueado.

Toser
En modo fonatorio automático, la membrana puede desprenderse al toser. Si 
esto ocurre, respire normalmente e introduzca de nuevo la membrana a través 
de la abertura con la punta de un dedo (fig. 14). Si es necesario, retire el Provox 
FreeHands FlexiVoice y vuelva a colocar la membrana. 

Retirada del casete HME de la válvula fonatoria
El casete HME está indicado para un solo uso. Debe extraerse al final de cada día 
antes de limpiar la válvula fonatoria. También debe sustituirse si resulta obstruido 
por mucosidad y ha aumentado la resistencia a la respiración. 
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Aviso: No intente lavar el casete HME, ya que esto eliminará la impregnación 
imprescindible para su correcto funcionamiento.

1.	 Sostenga la válvula fonatoria (o la tapa, si se utiliza) con una mano 
y coloque el Removal Aid (dispositivo de extracción) sobre el casete HME 
con la otra (fig. 15).

2.	 Presione los mangos para unirlos entre sí (fig. 16). El casete HME se 
romperá y se soltará (fig. 17).

3.	 Deseche el casete HME (fig. 18).

Limpieza 
Para mantener la válvula fonatoria en buenas condiciones de funcionamiento 
y evitar la acumulación de microorganismos, debería limpiarse y desinfectarse 
a diario.
Aviso: No limpie ni desinfecte la válvula fonatoria de una forma distinta 
a la descrita a continuación. NO hierva el dispositivo NI utilice peróxido de 
hidrógeno para la desinfección, ya que esto dañará el dispositivo.

1.	 Extraiga el casete HME de la válvula fonatoria como se describe previamente. 
2.	 Enjuague la válvula fonatoria con cuidado por ambos lados bajo agua potable 

tibia (20-40 °C/68-104 °F) mientras gira la tapa hacia un lado y hacia el 
otro durante 2 minutos (fig. 19).

3.	 Mezcle 2 gotas de lavavajillas con 250 ml de agua potable tibia (35-45 °C/ 
95-113 °F). No utilice agua hirviendo, ya que esto podría dañar la válvula 
fonatoria.

4.	 Ponga la válvula fonatoria en modo fonatorio y sumérjala en la mezcla 
durante 15 minutos (fig. 20).

5.	 Enjuague la válvula fonatoria por ambos lados con agua potable tibia (35-45 °C/ 
95-113 °F) durante 15 segundos (fig. 21). Para llegar a todas las piezas 
de la válvula fonatoria, asegúrese de que esta se cambia entre los modos 
fonatorio y bloqueado un par de veces durante el enjuague. 

6.	 Inspeccione el dispositivo en busca de mucosidad y residuos. Repita los 
pasos anteriores en caso necesario.

7.	 Después de la limpieza, coloque la válvula fonatoria en modo fonatorio 
sobre una gasa limpia y déjela secar al aire durante un mínimo de 2 horas 
(fig. 23). Cuando la válvula fonatoria esté completamente seca, podrá 
volver a utilizarla o colocarla en un recipiente cerrado y limpio para su 
almacenamiento. 

	 Aviso: No utilice la válvula fonatoria hasta que esté completamente seca. 
La inhalación de vapores procedentes de los desinfectantes puede provocar 
una tos grave e irritación de las vías respiratorias.

Desinfección de la válvula fonatoria
Es posible que sea necesario desinfectar el dispositivo fonatorio si presenta 
signos de suciedad o ha habido riesgo de contaminación. Podría existir riesgo 
de contaminación si el dispositivo se ha caído al suelo o ha estado en contacto 
con algún animal, con alguien que tenga una infección respiratoria o con 
algún otro tipo de contaminación visible. Seguidamente, debe limpiarse 
y desinfectarse antes del uso. Si es necesario desinfectar el dispositivo; primero, 
límpielo como se indica previamente y, a continuación, desinféctelo mediante 
el procedimiento siguiente:

1.	 En primer lugar, efectúe el procedimiento de limpieza como se indica en la 
sección “Limpieza” más arriba, omitiendo el paso 7. Tras la limpieza, ponga 
la válvula fonatoria en modo fonatorio y sumérjala durante 10 minutos en 
etanol al 70 % o bien en alcohol isopropílico al 70 % (fig. 22). 

	 Aviso: NO utilice peróxido de hidrógeno.
2.	 Tras la limpieza y la desinfección, coloque la válvula fonatoria sobre una 

gasa limpia y déjela secar al aire durante un mínimo de 2 horas (figura 23). 
Asegúrese de que la válvula fonatoria esté en el modo fonatorio.
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3.	 Cuando la válvula fonatoria esté completamente seca, podrá volver a utilizarla 
o colocarla en un contenedor cerrado y limpio para su almacenamiento. 

	 Aviso: No utilice la válvula fonatoria hasta que esté completamente seca. 
La inhalación de vapores procedentes de los desinfectantes puede provocar 
una tos grave e irritación de las vías respiratorias.

2.3 Instrucciones de almacenamiento 
Cuando no se esté utilizando la válvula fonatoria, límpiela y desinféctela de la 
manera descrita más arriba y, a continuación, guárdela en un recipiente limpio 
y seco a temperatura ambiente. Proteja el dispositivo de la luz solar directa.

2.4 Vida útil del dispositivo 
La válvula fonatoria Provox FreeHands FlexiVoice puede utilizarse durante un 
máximo de 6 meses, siempre que esté intacta y funcione de la manera prevista. 
Si se usa durante más tiempo, es posible que no funcione correctamente, p. ej., 
que se produzcan demoras en el cierre o la apertura, fugas de aire y aumento 
del sonido del cierre, además de otros cambios en el funcionamiento debidos 
al envejecimiento del dispositivo. 

El casete HME está diseñado para un solo uso.

2.5 Eliminación 
Al desechar un dispositivo médico usado, siga siempre la práctica médica y 
los requisitos nacionales sobre peligros biológicos.

2.6 Accesorios 
Aviso: Utilice solamente componentes originales. El uso de otros accesorios 
puede provocar fallos en el funcionamiento del producto. 

La tapa Provox HME Cap es un anillo reutilizable de forma abombada que 
permite utilizar el casete HME durante el sueño, o sin la válvula fonatoria 
Provox FreeHands FlexiVoice. La tapa Provox HME Cap está hecha de titanio.

Los dispositivos accesorios Provox HME son productos que se utilizan para 
sostener los productos del sistema Provox HME frente al estoma, p. ej., los 
Provox Adhesives (adhesivos), los Provox LaryTubes (cánulas de laringectomía 
blandas) y los Provox LaryButtons (cánulas traqueales cortas). 

El Removal Aid (dispositivo de extracción) puede utilizarse para ayudar 
a retirar el HME de la válvula fonatoria.

3. Información para la resolución de 
problemas 
En caso de que hayan problemas durante el uso, retire el dispositivo 
e inspecciónelo. A continuación se citan algunos problemas frecuentes y las 
acciones recomendadas.

«El dispositivo presenta fugas»: Inspeccione la válvula fonatoria para 
comprobar si presenta fugas o daños. Sustituya el dispositivo si está dañado. 
Limpie el dispositivo como se describe en el apartado «Limpieza y desinfección». 
Compruebe también el dispositivo accesorio y el casete HME, y sustitúyalos 
si es necesario. Si aún hay fugas después del proceso de limpieza, sustituya la 
válvula fonatoria por una nueva. 

«El dispositivo se cierra si aumento un poco la velocidad de la respiración»: 
Utilice un dispositivo con una membrana más fuerte. También puede utilizar 
una membrana más fuerte cuando vaya a realizar actividades físicas.
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«La membrana se cierra cuando respiro rápido»: Al respirar rápidamente, la 
membrana puede cerrarse sin querer. Para evitar esto, utilice el dispositivo en 
la posición del modo bloqueado cuando prevea esta situación. Aún es posible 
hablar utilizando la oclusión manual. Desbloquee el dispositivo de nuevo para 
poder hablar sin utilizar las manos (fig. 2). 

«La membrana no se cierra»: Compruebe primeramente que el dispositivo 
está en modo fonatorio. Compruebe la posición de la válvula fonatoria y de la 
membrana. La membrana puede estar atascada detrás del gancho. Esto puede 
ocurrir después del desplazamiento a una posición incorrecta provocado por la 
tos. Coloque con cuidado la membrana en la posición correcta entre el gancho 
y el orificio (fig. 3). Sustituya la válvula fonatoria si observa algún daño en ella. 

«La membrana se desprende cuando hablo»: La membrana es demasiado 
ligera para usted. Pruebe a utilizar una membrana más fuerte.

«La membrana se desprende cuando toso»: Esto es normal. Retire del adhesivo 
el dispositivo con el casete HME acoplado. Vuelva a poner la membrana en 
posición con un dedo (fig. 14). Si esto ocurre frecuentemente, puede probar 
a utilizar una membrana más fuerte.

«Los componentes de la válvula fonatoria se desprenden»: No intente 
volverlos a ensamblar. Sustituya el dispositivo. 

«Es difícil respirar»: El casete HME puede obstruirse a causa de las 
mucosidades. Cambie a un nuevo casete HME y pruebe otra vez. Si el problema 
persiste, limpie el dispositivo como se describe en el apartado «Limpieza 
y desinfección». Inspeccione el dispositivo y asegúrese de que no presenta 
daños. Sustitúyalo si está dañado.

«Las ropas que utilizo para cubrirme el cuello me dificultan la respiración»: 
Acople el Arch (arco) suministrado a la válvula fonatoria (fig. 6).

«Oigo chasquidos cuando empiezo a hablar»: Intente iniciar a hablar de una 
manera más suave, menos brusca. Pruebe a utilizar una membrana más fuerte 
que se cierre de manera menos brusca.

«Oigo cómo sale aire cuando empiezo a hablar»: Intente empezar a hablar 
de forma más repentina para que la membrana se cierre más rápido. Pruebe 
a utilizar una membrana más ligera que se cierre más rápido.

4. Información adicional 
4.1 Compatibilidad con la exploración de IRM
Producto seguro con la IRM: Este dispositivo no contiene elementos metálicos 
y no presenta potencial de interacción con el campo de IRM.

4.2 Viajes o uso internacional 
El Provox FreeHands FlexiVoice y el HME no contienen metal y son translúcidos a 
los rayos X. Al viajar a otros países, asegúrese de llevar productos consigo. Asegúrese 
también de limpiar el dispositivo en agua potable. Visite www.atosmedical.com  
o póngase en contacto con su oficina local de Atos Medical para obtener información 
acerca de cómo obtener productos de repuesto.

5. Notificación
Tenga en cuenta que cualquier incidente grave que se haya producido en 
relación con el dispositivo se comunicará al fabricante y a la autoridad 
nacional del país en el que resida el usuario y/o el paciente.
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PORTUGUÊS

1. Informação descritiva
1.1 Utilização prevista
O Provox FreeHands FlexiVoice combina reabilitação pulmonar, usando um 
permutador de calor e humidade, com reabilitação da voz, usando uma válvula 
fonatória automática ou a oclusão manual, em pacientes laringectomizados com 
uma prótese fonatória. 

1.2 CONTRAINDICAÇÕES
O Provox FreeHands FlexiVoice não se destina a ser utilizado por doentes que 
não consigam remover o dispositivo, nem fazer com que este funcione, a não 
ser que o mesmo esteja sob supervisão constante de um profissional de saúde 
ou de um prestador de cuidados de saúde com formação. Por exemplo, doentes 
que não sejam capazes de mover os braços, pacientes com insuficiências ao 
nível da consciência ou pacientes com doenças que os coloquem em risco de 
perdas de consciência periódicas imprevisíveis.

1.3 Descrição do dispositivo
O Provox FreeHands FlexiVoice é constituído por duas partes que se unem, 
uma válvula fonatória para utilização num único doente e uma cassete HME 
descartável (figura 1).

A válvula fonatória é de plástico e a membrana é de silicone. A cassete HME 
é também feita de plástico e de uma espuma de poliuretano com tratamento salino.

A válvula fonatória tem dois modos; Modo fonatório automático e Modo 
bloqueado (figura 2). Ao rodar a parte superior da válvula fonatória, o dispositivo 
movimenta-se para a posição fonatória automática ou para a posição bloqueada. É 
possível falar, quer recorrendo à válvula fonatória automática, quer pela oclusão 
manual da abertura na frente. A oclusão manual é possível em ambos os modos.

A válvula fonatória está no modo fonatório automático quando a membrana 
f lexível não está bloqueada pelo gancho (figura 3). No modo fonatório 
automático, a membrana pode fechar automaticamente pelo ar expirado. O ar 
é então redirecionado através da prótese fonatória. A membrana abre de novo 
automaticamente ao inspirar. 

No modo bloqueado, a membrana flexível está bloqueada por um gancho 
que encaixa num anel na membrana (figura 4). Deste modo impede-se que 
a membrana feche quando a respiração se torna mais pesada, como sucede na 
atividade física, por exemplo.

Há quatro tipos diferentes de válvulas fonatórias, cada um dos quais com uma 
membrana de diferente resistência: suave, média, forte e extraforte.

No topo do dispositivo, na parte saliente da membrana, são visíveis 1, 2, 3 ou 
4 pontos. O número de pontos representa a resistência da membrana (figura 5).
1 ponto = Membrana suave (a mais fácil de fechar)
2 pontos = Membrana média
3 pontos = Membrana forte
4 pontos = Membrana extraforte

O Arch (arco) é um acessório que se pode usar com o Provox FreeHands 
FlexiVoice para manter o tecido afastado da abertura do dispositivo. Fica 
simplesmente encaixado na frente do Provox FreeHands FlexiVoice (figura 6). 
Observe que em algumas posições o Arch (arco) pode restringir a possibilidade 
da oclusão manual.
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O Removal Aid (auxiliar de remoção) (figura 7) pode ser utilizado para retirar 
a cassete HME da válvula fonatória.

Conteúdo dos conjuntos
Provox FreeHands FlexiVoice Set e  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 válvulas fonatórias (Light, Medium e Strong)
1 	 Removal Aid (acessório de remoção) 
2 	 Arches (arcos)
30 	�Cassetes Provox FreeHands HME  
	 (apenas Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong e XtraStrong
1 	 válvula fonatória (da resistência escolhida)
1 	 Arch (arco)
1 	 Removal Aid (acessório de remoção)

1.4 ADVERTÊNCIAS
•	 Não utilize a cassete HME sem a montar primeiro com a válvula fonatória 

do Provox FreeHands FlexiVoice ou a tampa Provox HME Cap. O HME 
pode ficar preso no suporte de fixação quando usado isoladamente (figura 8).

•	 Não utilize o Provox FreeHands FlexiVoice com qualquer outro dispositivo 
de fixação diferente dos dispositivos de fixação originais de Provox HME. 
O produto pode ficar preso no dispositivo de fixação. O dispositivo de fixação 
tem então de ser removido ou pode ficar danificado, o que pode provocar 
dificuldades respiratórias.

•	 Não reutilize qualquer peça do Provox FreeHands FlexiVoice noutros doentes. 
Se o fizer, pode originar contaminações cruzadas. O dispositivo destina-se 
exclusivamente a utilização num único doente.

1.5 PRECAUÇÕES
•	 Não modifique o produto. Se o fizer, a função fonatória e/ou a função do 

HME perdem-se.
•	 Limpe sempre a válvula fonatória em conformidade com as instruções 

abaixo. Se o produto não for devidamente limpo, pode provocar infeções 
e mau funcionamento do produto.

•	 Não administre um tratamento medicamentoso por nebulização através do 
dispositivo, dado que o medicamento se pode depositar no dispositivo.

•	 Não utilize humidificadores ou oxigénio humidificado aquecido através de 
uma máscara sobre o traqueostoma enquanto estiver a utilizar o dispositivo. 
O HME ficará demasiado húmido. Se for necessária terapêutica com 
oxigénio, utilizar apenas oxigénio humidificado não aquecido.

2. Instruções de utilização
2.1 Procedimentos de verificação
Antes de cada utilização, certifique-se de que a válvula fonatória e a cassete HME 
não estão danificadas e que a válvula fonatória funciona como previsto. Deve 
passar facilmente para o modo bloqueado e para o modo fonatório automático 
(figura 2). Se o dispositivo não funcionar conforme previsto ou parecer estar 
danificado, não utilize o dispositivo e substitua-o.

2.2 Instruções de funcionamento
Não use a válvula fonatória durante o sono. É possível que a abertura da válvula 
fonatória fique tapada ou que a válvula fonatória passe inadvertidamente para 
o modo fonatório o que dificulta a respiração. Durante o sono, utilize uma 
cassete Provox XtraHME ou uma tampa Provox HME Cap juntamente com 
uma cassete HME (figura 9).
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Seleção da resistência da membrana
Comece por experimentar a membrana média (2 pontos). Se verificar que esta 
membrana se fecha inadvertidamente durante a respiração normal ou uma 
atividade ligeira, experimente a membrana forte ou extraforte (3 ou 4 pontos). 
Se sentir que tem de fazer demasiado esforço para fechar a membrana média ao 
falar, experimente a membrana suave (1 ponto). Tenha o cuidado de verificar 
se a membrana não se fecha inadvertidamente durante a respiração regular. 

Pode também usar uma membrana mais forte se tiver uma atividade mais 
intensa e uma membrana mais suave se tiver uma atividade menos intensa.

Montagem
Coloque a cassete HME numa superfície plana com a grelha plástica para 
baixo e a superfície de espuma aberta para cima (figura 10). Coloque a válvula 
fonatória sobre a cassete HME e empurre-a para baixo até encaixar com um 
estalido na respetiva posição. Verifique se a válvula fonatória está firmemente 
encaixada na cassete HME.
Atenção: A utilização de acessórios que não sejam Provox pode provocar 
o funcionamento indevido do produto e ser nociva para o doente.

Inserção e utilização
Insira o Provox FreeHands FlexiVoice no conector do dispositivo de fixação 
do Provox HME (figura 11). Respire normalmente. Alterne o dispositivo entre 
os vários modos rodando a parte superior da válvula fonatória até esta parar 
em cada posição (figura 12). 
Atenção: Ao alternar entre modos, assegure-se de que só roda a parte superior 
da válvula fonatória e não todo o dispositivo. A rotação de todo o dispositivo 
pode provocar a deslocação desconfortável do dispositivo de fixação.

Modo fonatório automático
O Provox FreeHands FlexiVoice está no Modo fonatório automático quando 
a membrana flexível se pode movimentar livremente e não está bloqueada 
pelo gancho (figura 3).

Neste modo, o aumento do f luxo de ar expirado para falar fecha 
automaticamente a membrana. 

Oclusão manual
Também é possível provocar a oclusão manual do Provox FreeHands FlexiVoice 
para falar, fechando a abertura frontal com um dedo (figura 13). Para inspirar, 
solte a oclusão manual, de modo que a abertura frontal fique de novo aberta. 
A oclusão manual pode usar-se tanto no Modo fonatório automático, como 
no Modo bloqueado.

Tosse
No modo fonatório automático, a membrana pode saltar ao tossir. Se isto 
acontecer, respire normalmente e empurre a membrana para trás através da 
abertura com a ponta dos dedos (figura 14). Se necessário, retire o Provox 
FreeHands FlexiVoice e recoloque a membrana. 

Remoção da cassete HME da válvula fonatória
A cassete HME destina-se a uma única utilização. Deve ser removida no 
final de cada dia antes da limpeza da válvula fonatória. Deve também ser 
substituída se estiver obstruída por mucosidades e se houver um aumento da 
resistência respiratória. 
Atenção: Não tente lavar a cassete HME, uma vez que esta operação irá remover 
a impregnação, essencial para o seu funcionamento.

1.	 Segure a válvula fonatória (ou a tampa, se utilizada) com uma mão, coloque 
o Removal Aid (auxiliar de remoção) sobre a cassete HME com a outra 
mão (figura 15).



53

2.	 Aperte as pegas de modo a uni-las (figura 16). A cassete HME parte e 
solta-se (figura 17).

3.	 Deite fora a cassete HME (figura 18).

Limpeza 
Para manter a válvula fonatória limpa, em boas condições de funcionamento 
e para evitar a acumulação de microrganismos, esta deve ser limpa e desinfetada 
diariamente.
Atenção: Não limpe nem desinfete a válvula fonatória de uma forma que não 
corresponda à descrita abaixo. NÃO coloque o dispositivo em água a ferver e NÃO 
utilize água oxigenada para a desinfeção, dado que danificará o dispositivo.

1.	 Remova a cassete HME da válvula fonatória conforme descrito acima. 
2.	 Enxague a válvula fonatória cuidadosamente nos dois lados em água 

potável morna (20 ºC–40 °C / 68 ºF–104 °F) enquanto roda a tampa, para 
trás e para a frente, durante 2 minutos (figura 19).

3.	 Misture 2 gotas de detergente para a louça em 250 ml de água potável 
morna (35 °C–45 °C/95 °F–113 °F). Não utilize água a ferver, dado que 
poderá danificar a válvula fonatória.

4.	 Coloque a válvula fonatória no modo fonatório e introduza-a na mistura 
durante 15 minutos (figura 20).

5.	 Enxague a válvula fonatória nos dois lados em água potável morna 
(35 °C–45 °C/95 °F–113 °F) durante 15 segundos (figura 21). Para chegar 
a todas as partes da válvula fonatória, assegure-se de que alterna entre os 
modos fonatório e bloqueado, algumas vezes, durante o enxaguamento. 

6.	 Inspecione o dispositivo para verificar se existem resíduos de mucosidades 
e de detritos. Repita os passos acima, se necessário.

7.	 Após a limpeza, coloque a válvula fonatória no modo fonatório sobre gaze 
limpa e deixe-a a secar ao ar durante, pelo menos, 2 horas (figura 23). 
Quando a válvula fonatória estiver completamente seca, pode ser novamente 
utilizada ou colocada num recipiente limpo e fechado para conservação. 

	 Atenção: Não utilize a válvula fonatória até que esteja completamente seca. 
A inalação de fumos de desinfetante pode provocar tosse forte e irritação 
das vias respiratórias.

Desinfeção da válvula fonatória
Poderá ser necessária a desinfeção, se o dispositivo fonatório parecer sujo ou 
tiver existido o risco de contaminação. Poderá existir um risco de contaminação 
se o dispositivo tiver caído ao chão ou se tiver estado em contacto com um 
animal de estimação, com uma pessoa que apresente uma infeção respiratória 
ou qualquer outro tipo de contaminação. O dispositivo deve ser limpo 
e desinfetado antes de ser utilizado. Caso seja necessária a desinfeção, limpe 
primeiro o dispositivo, tal como descrito acima e, depois, desinfete, utilizando 
o procedimento que se segue:

1.	 Siga, primeiramente, o procedimento de limpeza descrito na secção “Limpeza” 
acima, sem o passo 7. Após a limpeza, coloque a válvula fonatória no modo 
fonatório e mergulhe-a, durante 10 minutos, em etanol a 70% ou em álcool 
isopropílico a 70% (figura 22). 

	 Atenção: NÃO utilize água oxigenada.
2.	 Após a limpeza e desinfeção, coloque a válvula fonatória sobre gaze limpa 

e deixe-a a secar ao ar durante, pelo menos, 2 horas (figura 23). Assegure-se 
de que a válvula fonatória está em modo fonatório.

3.	 Quando a válvula fonatória estiver completamente seca, pode ser novamente 
utilizada ou colocada num recipiente limpo e fechado para conservação. 

	 Atenção: Não utilize a válvula fonatória até que esteja completamente seca. 
A inalação de fumos de desinfetante pode provocar tosse forte e irritação 
das vias respiratórias.
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2.3 Instruções de conservação 
Se não estiver a usar a válvula fonatória, limpe-a e desinfete-a como se descreve 
acima e guarde-a numa embalagem limpa e seca, à temperatura ambiente. 
Proteja-a da luz solar direta.

2.4 Vida útil do dispositivo 
A válvula fonatória Provox FreeHands FlexiVoice pode ser usada durante não 
mais de 6 meses desde que mantenha a integridade e o funcionamento previstos. 
A utilização para além deste prazo pode originar o funcionamento deficiente da 
válvula, por exemplo fecho e/ou abertura retardada, fugas de ar e ruído de fecho 
mais forte, e/ou outras perturbações devidas ao envelhecimento do dispositivo. 

A cassete HME destina-se a uma única utilização.

2.5 Eliminação 
Cumpra sempre os requisitos nacionais e de medicina geral em matéria de 
perigos biológicos ao eliminar um dispositivo médico usado.

2.6 Acessórios 
Atenção: Utilize apenas componentes originais. A utilização de outros acessórios 
pode provocar o funcionamento indevido do produto. 

A tampa Provox HME Cap é um anel reutilizável em forma de abóbada, que 
possibilita a utilização da cassete HME durante o sono, ou sem utilizar a válvula 
fonatória Provox FreeHands FlexiVoice. A tampa Provox HME Cap é de titânio.

Os dispositivos de fixação Provox HME são produtos destinados a fixar 
produtos do sistema Provox HME na frente do estoma, por exemplo adesivos 
Provox, Provox LaryTubes e Provox LaryButtons. 

Removal Aid (acessório de remoção) pode ser utilizado para ajudar a remover 
o HME da válvula fonatória.

3. Informações sobre deteção e resolução de 
problemas 
Se surgirem problemas durante a utilização, retire o dispositivo e inspecione-o. 
Apresentamos de seguida alguns problemas mais frequentes e as soluções 
recomendadas.

“O dispositivo apresenta fugas” – Inspecione a válvula fonatória para 
detetar fugas ou danos. Substitua o dispositivo se estiver danificado. Limpe 
o dispositivo conforme descrito na secção “Limpeza e desinfeção”. Verifique 
também o dispositivo de fixação e a cassete HME e substitua-os, se necessário.
Se a fuga subsistir depois do processo de limpeza, substitua a válvula fonatória 
por uma nova. 

“O dispositivo fecha se eu aumentar a respiração, ainda que ligeiramente” 
– Use um dispositivo com uma membrana mais forte. Em alternativa, use uma 
membrana mais forte se a atividade física for previsível.

“A membrana fecha-se quando respiro mais pesadamente” – O fecho 
inadvertido pode ocorrer com respiração pesada. Para evitar que isto suceda, 
use a posição do modo bloqueado para o dispositivo em situações previsíveis. 
Continua a ser possível falar usando a oclusão manual. Desbloqueie de novo 
o dispositivo para permitir o discurso mãos livres (figura 2). 

“A membrana não fecha” – Comece por verificar se o dispositivo está 
regulado para o modo fonatório. Inspecione a válvula fonatória e a posição da 
membrana. A membrana pode estar presa por trás do gancho. Isto pode ocorrer 
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se a recolocação tiver sido incorreta depois de tossir. Suavemente, coloque 
a membrana na posição correta entre o gancho e o orifício (figura 3). Se detetar 
algum dano na válvula fonatória, substitua-a. 

“A membrana salta quando falo” – A membrana é demasiado suave para si. 
Experimente usar uma membrana mais forte.

“A membrana salta quando tusso” – É normal. Retire o dispositivo do 
adesivo com a cassete HME colocada. Recoloque a membrana na posição 
com o dedo (figura 14). Se isto ocorrer frequentemente, convém experimentar 
uma membrana mais forte.

“Os componentes da válvula fonatória separaram-se” – Não tente montá-los 
de novo. Substitua o dispositivo. 

“É difícil respirar” – A cassete HME pode estar obstruída com mucosidades. 
Substitua por uma nova cassete HME e verifique novamente. Se o problema 
persistir, limpe o dispositivo em conformidade com a secção “Limpeza 
e desinfeção”. Inspecione o dispositivo para verificar se não está danificado. 
Substitua-o se estiver danificado.

“O vestuário que uso para cobrir o pescoço interfere com a minha 
respiração” – Monte o Arch (arco) fornecido na válvula fonatória (figura 6).

“Ouço um estalido quando começo a falar” – Experimente começar a falar 
de uma forma mais suave e menos abrupta. Experimente uma membrana mais 
forte, que feche menos subitamente.

“Ouço uma fuga de ar quando começo a falar” – Experimente começar 
a falar de uma forma mais súbita para que a membrana feche mais rapidamente. 
Experimente uma membrana mais suave que feche mais rapidamente.

4. Informações adicionais 
4.1 Compatibilidade com exames de RM
Segurança RM: Este dispositivo não contém qualquer elemento metálico e não 
há qualquer possibilidade de interação com o campo de RM.

4.2 Utilização em viagem ou no estrangeiro 
Provox FreeHands FlexiVoice e o HME são isentos de metais e translúcidos 
aos raios X. Se tiver de viajar para outros países, tenha o cuidado de verificar 
se tem produtos consigo. Certifique-se também de que lava o dispositivo 
com água potável. Visite www.atosmedical.com e/ou contacte os escritórios 
locais de Atos Medical para obter informações sobre contactos para solicitar 
produtos de reposição.

5. Comunicação de incidentes
Tenha em atenção que qualquer incidente grave que tenha ocorrido, relacionado 
com o dispositivo, deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade nacional 
do país onde o utilizador e/ou o paciente residem.
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SVENSKA

1. Beskrivning
1.1 Avsedd användning
Provox FreeHands FlexiVoice kombinerar lungrehabilitering och användning 
av en fukt- och värmeväxlare med röstrehabilitering och användning av en 
automatisk talventil eller manuell ocklusion för patienter som genomgått 
laryngektomi och som använder en röstventil.

1.2 KONTRAINDIKATIONER
Provox Freehands FlexiVoice är inte avsedd för användning av patienter som 
inte kan avlägsna eller använda produkten själva, såvida de inte övervakas 
kontinuerligt av en läkare eller utbildad vårdgivare. Detta gäller till exempel 
patienter som inte kan röra armarna, patienter med sänkt medvetandegrad 
eller patienter med sjukdomstillstånd som innebär att de tidvis kan förlora 
medvetandet utan förvarning.

1.3 Produktbeskrivning
Provox Freehands FlexiVoice består av två delar som monterats ihop, en 
talventil för enpatientsbruk samt en HME-kassett för engångsbruk (bild 1). 

Talventilen är gjord av plast och membranet är gjort av silikon. HME-kassetten 
är också gjord av plast och ett saltbehandlat polyuretanskum.

Talventilen har två lägen: Automatiskt talläge samt låst läge (bild 2). När man 
vrider på talventilens överdel ställs produkten om till automatisk talposition 
eller låst position. Man kan tala både med användning av den automatiska 
talventilen och genom manuell ocklusion av öppningen på framsidan. Manuell 
ocklusion är möjlig i båda lägena.

Talventilen är i automatiskt talläge när det flexibla membranet inte är låst med 
kroken (bild 3). I automatiskt talläge kan membranet stängas automatiskt av den 
utandade luften. Luften styrs då om genom röstventilen. Membranet öppnas 
automatiskt igen när man andas in.

I låst läge är det flexibla membranet låst med en krok som passar in i en ögla 
på membranet (bild 4). Detta förhindrar att membranet stängs när man andas 
tungt, t.ex. under fysisk aktivitet.

Det finns fyra olika talventiler, var och en med olika starka membran: lätt, 
medelstarkt, starkt och extra starkt.

På den del av membranet som sticker ut på produktens ovansida finns det 1, 2, 
3 eller 4 synliga punkter. Antalet punkter visar membranets styrka (Bild 5).
1 punkt = Lätt membran (lättast att stänga)
2 punkter = Medelstarkt membran
3 punkter = Starkt membran
4 punkter = Extra starkt membran

Arch (bågen) är ett tillbehör som kan användas med Provox FreeHands FlexiVoice 
för att hålla tyg borta från anordningens öppning. Den trycks enkelt fast på 
framsidan av Provox FreeHands FlexiVoice (bild 6). Notera att i vissa positioner 
kan Arch (bågen) begränsa möjligheten till manuell ocklusion.
Removal Aid (borttagningshjälpmedel, bild 7) kan användas för att ta bort 
HME-kassetten från talventilen.
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Innehåll
Provox FreeHands FlexiVoice Set och  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 Talventiler (lätt, medium och stark)
1 	 Removal Aid (borttagningshjälpmedel) 
2 	 Arches (bågar)
30 	�Provox FreeHands HME-kassetter   

(endast Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong eller 
XtraStrong (lätt, medium, stark eller extra stark)
1 	 Talventil (av vald styrka)
1 	 Arch (båge) 
1 	 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)

1.4 VARNINGAR
•	 Använd inte HME-kassetten utan att först montera den på Provox FreeHands 

FlexiVoice talventil eller Provox HME Cap. HME-kassetten kan fastna i 
monteringshållaren om den används ensam (bild 8).

•	 Använd inte Provox FreeHands FlexiVoice med några andra 
monteringsanordningar än Provox HME-originalmonteringsanordning. 
Produkten kan fastna i monteringsanordningen. Monteringsanordningen 
måste då avlägsnas eller kan bli skadad, vilket eventuellt kan leda till 
begränsad andning.

•	 Återanvänd inte någon del av Provox FreeHands FlexiVoice mellan patienter. 
Detta kan orsaka korskontaminering. Produkten är endast avsedd för enpatientsbruk.

1.5 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
•	 Modifiera inte produkten. Talfunktionen och/eller HME-funktionen kommer 

att gå förlorad.
•	 Rengör alltid talventilen enligt nedanstående anvisningar. Om produkten inte 

rengörs ordentligt kan det orsaka infektion och funktionsfel på produkten.
•	 Administrera inte läkemedel med nebulisator över produkten eftersom 

avlagringar kan samlas inuti produkten.
•	 Använd inte luftfuktare eller uppvärmd befuktad syrgas via mask eller över 

trakeostomat medan anordningen används. HME-kassetten kommer att bli 
för våt. Om syrgasbehandling krävs får endast icke uppvärmd befuktad 
syrgas användas.

2. Bruksanvisning
2.1 Kontrollrutiner
Kontrollera före varje användning att talventilen och HME-kassetten är oskadade 
och att talventilen fungerar på avsett sätt. Det ska gå lätt att vrida den till låst läge 
och automatiskt talläge (bild 2). Om produkten inte fungerar på avsett sätt eller 
verkar vara skadad ska du inte använda den, utan skaffa en ersättningsprodukt.

2.2 Användarhandledning
Använd inte talventilen under sömnen. Öppningen på talventilen kan bli 
övertäckt eller också kan talventilen oavsiktligen vridas till talläge, vilket leder 
till begränsad andning. Använd en Provox XtraHME-kassett eller en Provox 
HME Cap monterad på en HME-kassett (bild 9) under sömnen.

Val av membranstyrka
Pröva med mediummembranet (2 punkter) först. Om du upplever att detta 
membran stängs oavsiktligen under normal andning eller lätt aktivitet, pröva 



58

med det starka eller det extra starka membranet (3 eller 4 punkter). Om du 
tycker att det krävs för stor ansträngning för att stänga mediummembranet 
för att tala, pröva med det lätta membranet (1 punkt). Se till att membranet inte 
stängs oavsiktligen under normal andning. 

Du kan också använda ett starkare membran när du är mer aktiv och ett 
lättare när du är mindre aktiv.

Montering
Placera HME-kassetten på en plan yta med plastrastret nedåt och den öppna 
skumgummiytan uppåt (bild 10). Placera talventilen ovanpå HME-kassetten 
och tryck den rakt nedåt tills den klickar på plats. Kontrollera att talventilen 
sitter ordentligt fast på HME-kassetten.
Var försiktig: Om tillbehör som inte kommer från Provox används kan 
funktionsfel uppstå i produkten och skada användaren.

Införande och användning
För in Provox FreeHands FlexiVoice i kopplingen på Provox HME-
monteringsanordning (bild 11). Andas normalt. Vrid produkten mellan de 
båda lägena genom att vrida på talventilens ovandel tills det tar stopp i varje 
position (bild 12). 
Var försiktig: Vrid endast på överdelen av talventilen när du byter läge, inte hela 
anordningen. Om du vrider på hela anordningen kan monteringsanordningen 
röra sig på ett obehagligt sätt.

Automatiskt talläge
Provox FreeHands FlexiVoice är i automatiskt talläge när det flexibla membranet 
kan röra sig fritt och inte är låst med kroken (bild 3).

I detta läge kommer ökningen i det utandade luftflödet vid tal automatiskt 
att stänga membranet. 

Manuell ocklusion
Provox FreeHands FlexiVoice kan också ockluderas manuellt för tal genom 
att täppa till öppningen på framsidan med ett finger (bild 13). För att andas 
in tar du bort fingret så att öppningen på framsidan blir öppen igen. Manuell 
ocklusion kan användas både i automatiskt talläge och i låst läge.
Hosta
I automatiskt talläge kan membranet åka ut när man hostar. Andas normalt 
och tryck tillbaka membranet genom öppningen med fingertoppen (bild 14) 
om detta inträffar. Ta bort Provox FreeHands FlexiVoice och sätt tillbaka 
membranet om det behövs. 

Ta bort HME-kassetten från talventilen
HME-kassetten är avsedd för engångsbruk. Den ska tas bort i slutet av varje 
dag innan talventilen rengörs. Den ska också bytas ut om den blir igensatt av 
slem och andningsmotståndet har ökat. 
Var försiktig: Försök inte tvätta HME-kassetten eftersom detta kommer att 
skölja bort den impregnering som är avgörande för dess funktion.

1.	 Håll talventilen (eller Provox HME Cap, om den används) med ena handen, 
placera Removal Aid (borttagningsjhälpmedlet) över HME-kassetten med 
den andra handen (bild 15).

2.	 Tryck ihop handtagen (Bild 16). HME-kassetten kommer att spricka och 
lossna (bild 17).

3.	 Kassera HME-kassetten (bild 18).

Rengöring 
För att hålla talventilen i gott funktionsskick och undvika avlagringar med 
mikroorganismer ska den rengöras och desinficeras dagligen.



59

Var försiktig: Rengör och desinficera inte talventilen på något annat sätt än det 
som beskrivs nedan. Koka INTE produkten och använd INTE väteperoxid för 
desinfektion, eftersom dessa åtgärder kommer att skada produkten.

1.	 Avlägsna HME-kassetten från talventilen på ovan beskrivet sätt. 
2.	 Sköl j  t a lve n t i l e n  nog a  p å  bå d a  s ido r n a  u nde r  l ju m me t  

(20–40 °C/68–104 °F) vatten samtidigt som du vrider locket fram och 
tillbaka i 2 minuter (bild 19).

3.	 Blanda 2 droppar diskmedel med 250ml varmt (35-45 °C/95-113 °F) vatten. 
Använd inte kokande vatten eftersom detta kan skada talventilen.

4.	 Ställ in talventilen på talläge och placera talventilen i blandningen i 15 minuter 
(bild 20).

5.	 Skölj talventilen på båda sidorna i varmt (35–45 °C/95–113 °F) vatten i 
15 sekunder (bild 21). För att nå alla delar av talventilen måste du se till att 
den ställs om mellan talläge och låst läge ett par gånger under sköljningen. 

6.	 Inspektera produkten för att upptäcka rester av slem och skräp. Upprepa 
ovanstående steg om det behövs.

7.	 Efter rengöring, ställ in talventilen på talläge och placera den på ren 
kompress och låt den lufttorka i minst 2 timmar (bild 23). När talventilen 
är helt torr kan den antingen användas igen eller placeras i en ren, sluten 
behållare för förvaring. 

	 Var försiktig: Använd inte talventilen förrän den är helt torr. Inandning 
av desinfektionsångor kan orsaka svår hosta och irritation av luftvägarna.

Desinfektion av talventilen
Desinfektion kan behövas om talventilen ser smutsig ut eller om det har funnits 
risk för kontaminering. En kontaminationsrisk kan föreligga om produkten 
har tappats på golvet eller om den har varit i kontakt med ett husdjur, om 
någon har en luftvägsinfektion eller vid annan grov kontamination. Sedan ska 
enheten rengöras och desinficeras innan användning. Om desinficering krävs 
ska enheten först rengöras enligt beskrivningen ovan och sedan desinficeras 
enligt följande procedur:
1.	 Följ först rengöringsproceduren som beskrivs i avsnittet ”Rengöring” ovan, 

utan steg 7. Efter rengöringen, ställ in talventilen på talläge och sänk ned den 
i 10 minuter i antingen 70 % etanol eller 70 % isopropylalkohol (bild 22). 

	 Var försiktig: Använd INTE väteperoxid.
2.	 Efter rengöring och desinficering lägg talventilen på en ren kompress och 

låt den lufttorka i minst 2 timmar (bild 23). Se till att talventilen är i talläge.
3.	 När talventilen är helt torr kan den antingen användas igen eller placeras 

i en ren, sluten behållare för förvaring. 
	 Var försiktig: Använd inte talventilen förrän den är helt torr. Inandning 

av desinfektionsångor kan orsaka svår hosta och irritation av luftvägarna.

2.3 Förvaringsanvisningar 
När den inte används, rengör och desinficera talventilen på ovan beskrivet sätt 
och förvara den sedan i en ren och torr behållare i rumstemperatur. Skydda 
den från direkt solljus.

2.4 Produktens hållbarhetstid 
Provox FreeHands FlexiVoice talventil kan användas i högst 6 månader så 
länge den är hel och fungerar på avsett sätt. Användning efter denna tid kan 
leda till olämplig ventilfunktion, t.ex. fördröjd stängning och/eller öppning, 
luftläckage eller ökade stängningsljud och/eller andra funktionsförändringar 
på grund av att produkten har åldrats. 

HME-kassetten är avsedd för engångsbruk.

2.5 Kassering 
Följ alltid medicinsk praxis och nationella krav rörande biologiska risker vid 
kassering av en använd medicinteknisk anordning.
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2.6 Tillbehör 
Var försiktig: Använd endast originalkomponenterna. Andra tillbehör kan 
orsaka funktionsfel på produkten. 

Provox HME Cap är en återanvändbar kupolformad ring som gör att du kan 
använda HME-kassetten under sömnen eller utan Provox FreeHands FlexiVoice 
talventil. Provox HME Cap är gjord av titan.

Provox HME monteringsanordningar är produkter som används för att hålla 
produkterna i Provox HME-system framför stomat, t.ex. Provox Adhesive 
(stomaplåster), Provox LaryTubes och Provox LaryButtons. 

Removal Aid (borttagningshjälpmedel) kan användas för att hjälpa till att 
ta bort HME-kassetten från talventilen.

3. Information för felsökning 
Om problem uppstår under användning, ta bort och inspektera produkten. 
Nedan är några vanliga problem och rekommenderade åtgärder.

”Produkten läcker” – Inspektera talventilen för läckage eller skada. Byt ut 
produkten om den är skadad. Rengör produkten enligt beskrivningen i avsnittet 
”Rengöring och desinfektion”. Kontrollera även monteringsanordningen och 
HME-kassetten och byt ut dem vid behov. Om det fortfarande är läckage efter 
rengöringsprocessen, byt till en ny talventil. 

”Produkten stängs om jag ökar andningen bara lite grann” – Använd en 
produkt med ett starkare membran. Alternativt, använd ett starkare membran 
när fysisk aktivitet förväntas.

”Membranet stängs när jag andas tungt” – Oavsiktlig stängning kan inträffa när 
man andas tungt. Använd det låsta läget för produkten i förutsägbara situationer 
för att förhindra detta. Det går fortfarande att tala med manuell ocklusion. Lås 
upp produkten igen för att möjliggöra tal utan att använda händerna (bild 2). 

”Membranet stängs inte” – Kontrollera först att produkten står i talläge. 
Inspektera talventilens och membranets positioner. Membranet kan ha fastnat 
bakom kroken. Det kan inträffa om den hamnat fel när du hostat. Placera varsamt 
membranet på korrekt ställe mellan kroken och hålet (bild 3). Byt ut talventilen 
om du upptäcker någon skada på den. 

”Membranet åker ut när jag talar” – Membranet är för lätt för dig. Pröva 
med ett starkare membran.

”Membranet åker ut när jag hostar” – Detta är normalt. Avlägsna produkten 
med den fastsatta HME-kassetten från plåstret. Placera membranet i rätt 
position igen med fingret (bild 14). Om detta inträffar ofta kan du pröva med 
ett starkare membran.

”Talventilens komponenter har lossnat från varandra” – Försök inte montera 
ihop dem igen. Byt ut produkten. 

”Det är svårt att andas” – HME-kassetten kan täppas igen av slem. Byt till 
en ny HME-kassett och kontrollera på nytt. Rengör produkten enligt avsnittet 
”Rengöring och desinfektion” om problemet kvarstår. Inspektera produkten 
och kontrollera att den inte är skadad. Om den är skadad ska den bytas ut.

”Kläderna jag täcker halsen med stör min andning” – Montera medföljande 
Arch (bågen) på talventilen (bild 6).

”Jag hör ett poppande ljud när jag börjar tala” – Försök börja tala på ett 
mjukare, mindre abrupt sätt. Pröva med ett starkare membran som stängs 
mindre abrupt.



61

1. Deskriptive oplysninger
1.1 Tilsigtet anvendelse
Provox FreeHands FlexiVoice kombinerer lungerehabilitering ved hjælp af en 
fugt- og varmeveksler med stemmerehabilitering ved hjælp af en automatisk 
taleventil eller manuel okklusion hos laryngektomeredepatienter, der anvender 
en stemmeprotese.

1.2 KONTRAINDIKATIONER
Provox FreeHands FlexiVoice er ikke beregnet til at blive brugt af patienter, 
der ikke selv kan fjerne eller betjene anordningen, medmindre patienten er 
under konstant opsyn af en kliniker eller oplært plejepersonale. Det kan for 
eksempel være patienter, der ikke kan bevæge armene, patienter med nedsat 
bevidsthedsniveau eller patienter med sygdomme, som bringer dem i risiko 
for uforudseeligt tilbagevendende tab af bevidsthed.

1.3 Beskrivelse af anordningen
Provox FreeHands FlexiVoice består af to dele, der samles, en taleventil til 
brug til en enkelt patient og en HME kassette (fugt- og varmevekslerkassette) 
til engangsbrug (Fig. 1). 

Taleventilen er fremstillet af plastik, og membranen er fremstillet af silikone. 
HME kassetten også fremstillet af plastik og saltbehandlet polyurethanskum.

Taleventilen har to tilstande, automatisk taletilstand og låst tilstand (Fig. 2). 
Anordningen flyttes til positionen automatisk tale eller låst position ved at 
dreje det øverste af taleventilen. Der kan udføres tale både ved hjælp af den 
automatiske taleventil og ved manuel okklusion af åbningen foran. Manuel 
okklusion er mulig i begge tilstande.

DANSK

”Jag hör luft som strömmar ut när jag börjar tala” – Försök inleda ditt tal 
på ett mer plötsligt sätt så att membranet stängs snabbare. Pröva med ett lättare 
membran som stängs snabbare.

4. Ytterligare information 
4.1 Kompatibilitet med MRT-undersökning
MR-säker: Denna anordning innehåller inga metallelement och har ingen 
potential för att interagera med MRT-fältet.

4.2 Resor eller internationell användning 
Provox FreeHands FlexiVoice och HME-kassetten är metallfria och 
röntgengenomsläppliga. Se till att du har produkterna med dig när du reser 
till andra länder. Se också till att du rengör anordningen i dricksvatten. Besök 
www.atosmedical.com och/eller kontakta ditt lokala Atos Medical-kontor för 
kontaktinformation och beställning av ersättningsprodukter.

5. Rappportering
Observera att varje allvarlig incident som har inträffat i förhållande till 
produkten ska rapporteras till tillverkaren och den nationella myndigheten i 
det land där användaren och/eller patienten är bosatt.
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Taleventilen er i automatisk taletilstand, når den fleksible membran ikke er låst med 
krogen (Fig. 3). I automatisk taletilstand kan membranen blive lukket automatisk 
af den udåndede luft. Luften omdirigeres derefter gennem stemmeprotesen. 
Membranen åbnes igen automatisk ved indånding. 

I låst tilstand er den fleksible membran låst med en krog, der går ind i en løkke 
i membranen (Fig. 4). Derved forhindres membranen i at lukke under kraftig 
vejrtrækning, f.eks. under fysisk aktivitet.

Der er fire forskellige taleventiler, som hver har en membran af forskellig 
styrke: let, medium, kraftig og ekstra kraftig.

På den del af membranen, der stikker ud oven på anordningen, er der 1, 2, 3 
eller 4 synlige prikker. Antallet af prikker angiver membranens styrke (Fig. 5).
1 prik = Let membran (lettest at lukke)
2 prikker = Medium membran
3 prikker = Kraftig membran
4 prikker = Ekstra kraftig membran

Arch (buen) er et tilbehør, som kan anvendes med Provox FreeHands FlexiVoice 
til at holde stof væk fra anordningens åbning. Den trykkes ganske enkelt fast foran 
på Provox FreeHands FlexiVoice (Fig. 6). Det skal bemærkes, at Arch (buen) 
i visse positioner kan begrænse muligheden for manuel okklusion.

Removal Aid (aftagningsredskabet) (Fig. 7) kan anvendes til at tage HME 
kassetten af taleventilen.

Sættenes indhold
Provox FreeHands FlexiVoice Set og  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 taleventiler (let, medium og kraftig)
1 	 Removal Aid (aftagningsredskab) 
2 	 Arches (buer)
30 	�Provox FreeHands HME kassetter (fugt- og varmevekslerkassetter)  

(kun til Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong og 
XtraStrong
1 	 taleventil (af den valgte styrke)
1 	 Arch (bue) 
1 	 Removal Aid (aftagningsredskab) 

1.4 ADVARSLER
•	 HME kassetten må ikke anvendes, uden at den først samles med Provox 

FreeHands FlexiVoice taleventil eller Provox HME Cap. HME (fugt- og 
varmeveksleren) kan sætte sig fast i fastgøringsholderen, når den anvendes 
alene (Fig. 8).

•	 Provox FreeHands FlexiVoice må ikke anvendes med andre fastgøringsanord-
ninger end originale fastgørings-anordninger til Provox HME (fugt- og 
varmeveksleren). Produktet kan sætte sig fast i fastgøringsanordningen. 
Fastgøringsanordningen skal så fjernes og kan være beskadiget, hvilket 
muligvis kan give begrænset vejrtrækning.

•	 Ingen del af Provox FreeHands FlexiVoice må anvendes til flere patienter. 
Dette kan skabe krydskontaminering. Denne anordning er kun til brug til en 
enkelt patient.

1.5 FORHOLDSREGLER
•	 Produktet må ikke ændres. Talefunktionen og/eller HME- (fugt- og 

varmeveksler-) funktionen vil gå tabt.



63

•	 Taleventilen skal altid rengøres i henhold til anvisningerne nedenfor. Hvis 
produktet ikke rengøres korrekt, kan det forårsage infektion og fejlfunktion 
af produktet.

•	 Der må ikke administreres medicineret forstøverbehandling via anordningen, 
eftersom lægemidlet kan udfældes i anordningen.

•	 Anvend ikke fugtere eller opvarmet fugtet ilt via en maske over trakeostomaet, 
mens anordningen anvendes. HME (fugt- og varmeveksleren) vil blive for våd. 
Hvis iltbehandling er påkrævet, må der kun anvendes ikke-opvarmet, fugtet ilt.

2. Brugsanvisning
2.1 Kontrolprocedurer
Kontroller før hver brug, at taleventilen og HME kassetten er ubeskadigede, 
og at taleventilen fungerer efter hensigten. Den skal let kunne drejes til låst 
tilstand og automatisk taletilstand (Fig. 2). Hvis anordningen ikke fungerer 
efter hensigten, eller den virker beskadiget, må anordningen ikke anvendes, 
og en erstatning skal rekvireres.

2.2 Betjeningsvejledning
Taleventilen må ikke anvendes under søvn. Taleventilens åbning kan blive 
tildækket, eller taleventilen kan uforsætligt blive drejet til taletilstand, hvilket 
kan resultere i begrænset vejrtrækning. Under søvn anvendes en Provox 
XtraHME kassette eller en Provox HME Cap samlet med en Provox FreeHands 
HME kassette (Fig. 9).

Valg af membranstyrke
Prøv membranen med medium styrke (2 prikker) først. Hvis der forekommer 
utilsigtet lukning af denne membran under normal vejrtrækning eller let aktivitet, 
prøves den kraftige eller ekstra kraftige membran (3 eller 4 prikker). Hvis 
du synes, det kræver for store anstrengelser at lukke membranen af medium 
styrke, skal du prøve den lette membran (1 prik). Sørg for, at membranen ikke 
utilsigtet lukkes under regelmæssig vejrtrækning. 

Du kan også anvende en kraftigere membran, når du er mere aktiv, og en 
lettere membran, når du er mindre aktiv.

Samling
Anbring HME kassetten på en jævn flade med plastikgitteret nedad og den åbne 
skumoverflade opad (Fig. 10). Anbring taleventilen oven på HME kassetten, 
og skub den lige ned, indtil den klikker på plads. Kontroller, at taleventilen 
sidder godt fast på HME kassetten.
Forsigtig: Brug af andet tilbehør end Provox-tilbehør kan gøre, at produktet 
fungerer forkert, og at brugeren kommer til skade.

Indføring og brug
Indfør Provox FreeHands FlexiVoice i tilslutningen til Provox HME (fugt- og 
varmevekslerens) fastgørelsesanordning (Fig. 11). Træk vejret normalt. Skift 
anordningen mellem tilstandene ved at dreje det øverste af taleventilen, indtil 
den standser i hver position (Fig. 12). 
Forsigtig: Kun det øverste af taleventilen må drejes, når der skiftes 
tilstand, ikke hele anordningen. Hvis hele anordningen drejes, kan det få 
fastgørelsesanordningen til at bevæge sig på en ubehagelig måde.

Automatisk taletilstand
Provox FreeHands FlexiVoice er i automatisk taletilstand, når den fleksible 
membran kan bevæge sig frit og ikke er låst med krogen (Fig. 3).

I denne tilstand lukker membranen automatisk på grund af øget udåndet 
luftflow til tale. 
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Manuel okklusion
Provox FreeHands FlexiVoice kan også okkluderes manuelt til tale ved at 
okkludere den forreste åbning med en finger (Fig. 13). For at ånde ind slippes 
okklusionen med fingeren, så den forreste åbning igen er åben. Manuel okklusion 
kan anvendes både i automatisk taletilstand og i låst tilstand.

Hoste
I automatisk taletilstand kan membranen smutte ud under hoste. Hvis dette sker, 
skal du trække vejret normalt og skubbe membranen tilbage gennem åbningen 
med fingerspidsen (Fig. 14). Hvis det er nødvendigt, skal Provox FreeHands 
FlexiVoice fjernes, og membranen sættes på plads igen. 

Sådan tages HME kassetten af taleventilen
HME kassetten er beregnet til engangsbrug. Den skal tages ud sidst på dagen 
før rengøring af taleventilen. Den skal også udskiftes, hvis den er tilstoppet 
af slim, og åndedrætsmodstanden er øget. 
Forsigtig: HME kassetten må ikke vaskes, da imprægneringen, som er afgørende 
for dens funktion, derved vil blive vasket af.

1.	 Hold taleventilen (eller hætten, hvis en sådan anvendes) med den ene hånd 
og anbring Removal Aid (aftagningsredskabet) over HME kassetten med 
den anden hånd (Fig. 15).

2.	 Pres håndtagene sammen (Fig. 16). HME kassetten revner og løsnes (Fig. 17).
3.	 Kasser HME kassetten (Fig. 18).

Rengøring 
Taleventilen skal rengøres og desinficeres dagligt for at holde den i god 
funktionstilstand og undgå ophobning af mikroorganismer.
Forsigtig: Taleventilen må ikke rengøres eller desinficeres på andre måder 
end som beskrevet herunder. Taleventilen må IKKE koges, og der må IKKE 
anvendes hydrogenperoxid til desinficering, da dette vil beskadige taleventilen.

1.	 Tag HME kassetten af taleventilen som beskrevet ovenfor. 
2.	 Skyl taleventilen omhyggeligt på begge sider under lunkent (20-40 °C) 

drikkevand, mens låget drejes frem og tilbage i 2 minutter (Fig. 19).
3.	 Bland 2 dråber opvaskemiddel med 250 ml varmt (35-45 °C) drikkevand. 

Undlad at bruge kogende vand, da det kan beskadige taleventilen.
4.	 Sæt taleventilen i taletilstand, og læg taleventilen i blandingen i 15 minutter 

(Fig. 20).
5.	 Skyl taleventilen på begge sider i varmt (35-45 °C) drikkevand i 15 sekunder 

(Fig. 21). Sørg for at skifte mellem taletilstand og låst tilstand et par gange 
under skylning for at rense alle dele af taleventilen. 

6.	 Efterse taleventilen for slim og affaldsrester. Gentag trinnene ovenfor efter 
behov.

7.	 Anbring efter rengøring taleventilen på ren gaze i taletilstand og lad den 
lufttørre i mindst 2 timer (Fig. 23). Når taleventilen er fuldstændigt tør, 
kan den enten anvendes igen eller placeres i en ren, lukket beholder til 
opbevaring. 

	 Forsigtig: Taleventilen må ikke anvendes, før den er fuldstændigt tør. 
Indånding af dampe fra desinfektionsmidlet kan give svær hoste og irritation 
af luftvejene.

Desinfektion af taleventilen
Det kan være nødvendigt at desinficere taleventilen, hvis den ser snavset ud, 
eller der har været kontaminationsrisiko. Der kan være kontaminationsrisiko, 
hvis taleventilen har været faldet på gulvet, eller hvis den har været i kontakt 
med et kæledyr, en person med luftvejsinfektion eller andre former for voldsom 
kontamination. I sådanne tilfælde skal taleventilen både rengøres og desinficeres 
inden brug. Hvis det er nødvendigt at desinficere taleventilen, skal den først 
rengøres som beskrevet ovenfor og derefter desinficeres ifølge denne procedure:
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1.	 Følg først rengøringsproceduren, der er beskrevet i afsnittet ”Rengøring” 
ovenfor, og undlad trin 7. Efter rengøring sættes taleventilen i taletilstand 
og lægges ned i enten 70 % ethanol eller 70 % isopropylalkohol i 10 minutter 
(Fig. 22). 

	 Forsigtig: Brug IKKE hydrogenperoxid.
2.	 Læg taleventilen på et stykke ren gaze efter rengøring og desinficering, 

og lad den lufttørre i mindst 2 timer (Figur 14e). Sørg for, at taleventilen 
er i taletilstand.

3.	 Når taleventilen er fuldstændigt tør, kan den enten anvendes igen eller 
placeres i en ren, lukket beholder til opbevaring. 

	 Forsigtig: Taleventilen må ikke anvendes, før den er fuldstændigt tør. 
Indånding af dampe fra desinfektionsmidlet kan give svær hoste og irritation 
af luftvejene.

2.3 Opbevaringsanvisninger 
Når den ikke er i brug, skal taleventilen rengøres og desinficeres som beskrevet 
ovenfor, hvorefter den opbevares i en ren, tør beholder ved stuetemperatur. 
Beskyttes mod direkte sollys.

2.4 Anordningens levetid 
Provox FreeHands FlexiVoice taleventilen kan anvendes i maksimum 6 måneder, 
forudsat at den er intakt og fungerer efter hensigten. Hvis den anvendes længere 
end dette, kan det føre til forkert ventilfunktion, f.eks. forsinket lukning og/eller 
åbning, luftlækager og øget lukkelyd og/eller andre ændringer af funktionen 
på grund af anordningens ældning. 

HME kassetten er beregnet til engangsbrug.

2.5 Bortskaffelse 
Følg altid medicinsk praksis og nationale krav vedrørende biologisk farligt 
affald ved bortskaffelse af en brugt medicinsk anordning.

2.6 Tilbehør 
Forsigtig: Kun originale komponenter må anvendes. Andet tilbehør kan 
forårsage fejlfunktion af produktet. 

Provox HME Cap er en genbrugelig kuppelformet ring, der giver dig mulighed 
for at bruge Provox FreeHands HME kassetten under søvn eller uden at bruge 
Provox FreeHands FlexiVoice taleventilen. Provox HME Cap (hætten til fugt- og 
varmeveksleren) er fremstillet af titanium.

Provox HME- (fugt- og varmeveksler-) fastgørelsesanordninger er produkter, 
der anvendes til at fastholde produkter fra Provox HME- (fugt- og varmeveksler-) 
systemet foran stomaet, f.eks. Provox Adhesives (plastre), Provox LaryTubes 
(laryngektomituber) og Provox LaryButtons (stomaknapper). 

Removal Aid (aftagningsredskabet) kan anvendes til at hjælpe med at tage 
HME (fugt- og varmeveksleren) af taleventilen.

3. Fejlfindingsoplysninger 
Hvis der er problemer under brugen, skal anordningen fjernes og efterses. 
Herunder nævnes nogle almindelige problemer og de anbefalede handlinger.

“Anordningen lækker” – Efterse taleventilen for lækage eller beskadigelse. 
Udskift anordningen, hvis den er beskadiget. Rengør anordningen som beskrevet 
i afsnittet “Rengøring og desinficering”. Kontroller også fikseringsanordningen 
og HME kassetten, og udskift dem, hvis det er nødvendigt. Hvis der stadig er 
lækage efter rengøringsprocessen, udskiftes der med en ny taleventil. 
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“Anordningen lukker bare jeg øger vejrtrækningen en smule” – Brug 
en anordning med en kraftigere membran. Som alternativ kan du bruge en 
kraftigere membran, når du forventer fysisk aktivitet.

“Membranen lukker, når jeg trækker vejret tungt” – Utilsigtet lukning 
kan forekomme ved tung vejrtrækning. For at forhindre det kan du bruge 
positionen låst tilstand for anordningen i situationer, der kan forudses. Det er 
stadig muligt at tale ved hjælp af manuel okklusion. Lås anordningen op igen 
for at give mulighed for tale uden brug af hænderne (Fig. 2). 

“Membranen lukker ikke” – Undersøg først, om anordningen er sat i taletilstand. 
Undersøg taleventilens og membranens position. Membranen sidder muligvis 
fast bagved krogen. Dette kan ske, hvis den sættes forkert på plads, efter at den 
er blevet hostet ud. Anbring forsigtigt membranen korrekt mellem krogen og 
hullet (Fig. 3). Hvis du finder beskadigelse på taleventilen, skal den udskiftes. 

“Membranen springer ud, når jeg taler” – Membranen er for let for dig. 
Prøv at bruge en kraftigere membran.

“Membranen springer ud, når jeg hoster” – Dette er normalt. Tag taleventilen 
med den påsatte HME kassette af plastret. Sæt membranen tilbage på plads 
med fingeren (Fig. 14). Hvis dette sker ofte, skulle du måske prøve en kraftigere 
membran.

“Taleventilens komponenter er blevet skilt ad” – Prøv ikke på at samle dem 
igen. Udskift anordningen. 

“Det er svært at trække vejret” – HME kassetten kan være tilstoppet med 
slim. Skift til en ny HME kassette og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, 
skal anordningen rengøres ifølge afsnittet “Rengøring og desinficering”. 
Kontrollér anordningen og forvis dig om, at den er ubeskadiget. Udskift den, 
hvis den er beskadiget.

“Det tøj, jeg bruger til at dække halsen, generer min vejrtrækning” – Sæt 
den medfølgende Arch (bue) sammen med taleventilen (Fig. 6).

“Jeg hører en smældende lyd, når jeg begynder at tale” – Prøv at begynde 
at tale på en mere blid, mindre brat måde. Prøv en kraftigere membran, der 
lukker mindre brat.

“Jeg hører luft komme ud, når jeg begynder at tale” – Prøv at begynde at 
tale på en mere brat måde, så membranen lukker hurtigere. Prøv en lettere 
membran, der lukker hurtigere.

4. Yderligere oplysninger 
4.1 Kompatibilitet med MR-undersøgelse
MR-sikker: Denne anordning indeholder ingen metalelementer og har ikke 
potentiale for interaktion med MR-feltet.

4.2 Rejse eller international brug 
Provox FreeHands FlexiVoice og HME (fugt- og varmeveksleren) indeholder 
ikke metal og er røntgengennemtrængelige. Ved rejse i andre lande, skal du 
sørge for, at du medbringer produkter. Sørg også for at rengøre anordningen 
i drikkevand. Gå ind på www.atosmedical.com og/eller kontakt det lokale 
Atos Medical kontor for at få kontaktoplysninger om erstatningsprodukter.

5. Rapportering
Bemærk, at enhver alvorlig hændelse, der er opstået i relation til enheden, 
skal indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed i det land, hvor 
brugeren og/eller patienten opholder sig.
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1. Beskrivelse
1.1 Tiltenkt bruk
Provox FreeHands FlexiVoice kombinerer pulmonal rehabilitering ved bruk av 
fukt- og varmeveksler med talerehabilitering ved bruk av en automatisk taleventil 
eller manuell lukking, i laryngektomerte pasienter som bruker en taleprotese. 

1.2 KONTRAINDIKASJONER
Provox FreeHands FlexiVoice er ikke tiltenkt brukt av pasienter som ikke er 
i stand til å fjerne eller betjene anordningen, med mindre pasienten er under 
konstant tilsyn av kliniker eller opplært pleier. Det gjelder blant annet pasienter 
som ikke er i stand til å bevege armene, pasienter med redusert bevissthetsnivå 
eller pasienter med sykdommer som gjør dem utsatt for risiko for uforutsigbart 
tap av bevissthet.

1.3 Beskrivelse av anordningen
Provox FreeHands FlexiVoice består av to deler som er montert sammen: En 
taleventil til bruk på én pasient og en HME kassett til engangsbruk (fig. 1). 

Taleventilen er laget av plast og membranen er laget av silikon. HME kassett 
er også laget av plast og et saltbehandlet polyuretanskum.

Taleventilen har to moduser: automatisk talemodus og låst modus (fig. 2). Toppen 
av taleventilen roteres for å flytte anordningen til automatisk taleposisjon eller låst 
posisjon. Tale kan utføres både ved å bruke den automatiske taleventilen og ved 
manuell lukking av åpningen foran. Manuell lukking er mulig i begge modusene.

Taleventilen er i automatisk talemodus når den fleksible membranen ikke er låst 
av kroken (fig. 3). I automatisk talemodus kan membranen lukkes automatisk av 
luften som pustes ut. Luften omdirigeres så gjennom taleprotesen. Membranen 
åpnes automatisk igjen ved innpust. 

I låst modus er den fleksible membranen låst av en krok som går inn i en løkke 
i membranen (fig. 4). Dette hindrer membranen i å lukkes ved tung pust, for 
eksempel under fysisk aktivitet.

Det er fire ulike taleventiler, som hver har en membran av ulik styrke: lett, 
medium, kraftig og ekstra kraftig.

På membrandelen som stikker ut på toppen av anordningen, er det 1, 2, 3 eller 
4 synlige prikker. Antallet prikker representerer membranens styrke (fig. 5).
1 prikk = lett membran (enklest å lukke)
2 prikker = medium membran
3 prikker = kraftig membran
4 prikker = ekstra kraftig membran

Arch (buen) er et tilbehør som kan brukes sammen med Provox FreeHands 
FlexiVoice for å holde tøy unna anordningens åpning. Den presses ganske enkelt 
på fronten av Provox FreeHands FlexiVoice (fig. 6). Vær oppmerksom på at 
Arch (buen) i enkelte posisjoner kan begrense muligheten for manuell lukking.

Uttakingshjelpen (fig. 7) kan brukes til å fjerne HME kassett fra taleventilen.

Settenes innhold
Provox FreeHands FlexiVoice Set og  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	 taleventiler (lett, medium og kraftig)
1 	 Removal Aid (uttakingshjelp) 

NORSK
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2 	 Arch (buer)
30 	�Provox FreeHands HME kassetter (kun Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong og XtraStrong
1 	 Taleventil (av den valgte styrken)
1 	 Arch (bue) 
1 	 Removal Aid (uttakingshjelp)

1.4 ADVARSLER
•	 Ikke bruk HME kassett uten først å sette den sammen med Provox FreeHands 

FlexiVoice taleventil eller Provox HME Cap (hette). HME (fukt- og 
varmeveksler) kan sette seg fast i tilbehørsholderen når den brukes på egen 
hånd (fig. 8).

•	 Ikke bruk Provox FreeHands FlexiVoice med noen andre tilbehørsanordninger 
enn originale Provox HME-tilbehørsanordninger. Produktet kan bli sittende 
fast i tilbehørsanordningen. Tilbehørsanordningen må da fjernes eller kan bli 
skadet, noe som muligens kan føre til begrenset åndedrett.

•	 Ikke bruk noen del av Provox FreeHands FlexiVoice flere ganger mellom 
pasienter. Dette kan føre til krysskontaminasjon. Anordningen er kun til bruk 
på én pasient.

1.5 FORHOLDSREGLER
•	 Ikke modifiser produktet. Tale- og/eller HME-funksjonen vil gå tapt.
•	 Rengjør alltid taleventilen i samsvar med instruksjonene nedenfor. Hvis ikke 

produktet rengjøres skikkelig, kan det forårsake infeksjon og feilfunksjon 
på produktet.

•	 Ikke administrer behandling med medikamentforstøvning over anordningen, 
da medikamentet kan skilles ut i anordningen.

•	 Ikke bruk fuktere eller oppvarmet, fuktet oksygen via en maske over trake-
ostomien mens anordningen brukes. HME vil bli for våt. Hvis oksygenbe-
handling er påkrevet, skal det bare brukes ikke-oppvarmet, fuktet oksygen.

2. Bruksanvisning
2.1 Kontrollprosedyrer
Før hver bruk må det kontrolleres at taleventilen og HME kassett ikke er skadet 
og at taleventilen fungerer som den skal. Den skal enkelt gå i låst modus og 
automatisk talemodus (fig. 2). Hvis anordningen ikke fungerer som den skal 
eller den ser ut til å være skadet, skal ikke anordningen brukes, men byttes ut.

2.2 Bruksanvisning
Ikke bruk taleventilen under søvn. Taleventilens åpning kan bli tildekket eller 
taleventilen kan utilsiktet bli satt i talemodus, noe som fører til begrenset 
åndedrett. Bruk under søvn en Provox XtraHME kassett eller en Provox HME 
Cap (hette) montert sammen med en HME kassett (fig. 9).

Valg av membranstyrke
Prøv medium membran (2 prikker) først. Hvis du opplever utilsiktet lukking 
av denne membranen under normal pusting eller lett aktivitet, kan du prøve 
den kraftige eller ekstra kraftige membranen (3 eller 4 prikker). Hvis du føler 
det krever for mye innsats å lukke medium-membranen for tale, prøver du den 
lette membranen (1 prikk). Påse at membranen ikke lukkes utilsiktet under 
vanlig pusting. 

Du kan også bruke en kraftigere membran når du er mer aktiv og en lettere 
når du er mindre aktiv.
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Montering
Legg HME kassett på et flatt underlag med plastgitteret ned og den åpne 
skumoverflaten opp (fig. 10). Sett taleventilen oppå HME kassett og trykk 
den rett nedover til den klikker på plass. Kontroller at taleventilen er godt 
festet til HME kassett.
Forsiktig: Bruk av tilbehør som ikke er fra Provox, kan føre til at produktet 
ikke virker, og kan skade brukeren.

Innsetting og bruk
Sett inn Provox FreeHands FlexiVoice i koblingsstykket på Provox HME-
tilbehørsanordningen (fig. 11). Pust normalt. Veksle mellom modusene til 
anordningen ved å rotere toppen av taleventilen til den stopper i hver posisjon (fig. 12). 
Forsiktig: Når du bytter modus, må du rotere bare toppen på taleventilen, 
ikke hele anordningen. Hvis hele anordningen roteres, kan det forekomme 
ubekvemmelig bevegelse av tilbehørsanordningen.

Automatisk talemodus
Provox FreeHands FlexiVoice er i automatisk talemodus når den fleksible 
membranen kan bevege seg fritt og ikke er låst av kroken (fig. 3).

I denne modusen lukkes membranen automatisk av økningen i luftstrømmen 
ved utpusten for tale. 

Manuell lukking
Provox FreeHands FlexiVoice kan også lukkes manuelt for tale ved å lukke 
frontåpningen med en finger (fig. 13). Slipp fingerlukkingen for å puste inn, slik 
at frontåpningen er åpen igjen. Manuell lukking kan brukes i både automatisk 
talemodus og i låst modus.

Hoste
I automatisk talemodus kan membranen sprette ut ved hoste. Hvis dette skjer, 
må du puste normalt og presse membranen tilbake gjennom åpningen med 
fingertuppen (fig. 14). Fjern Provox FreeHands FlexiVoice hvis nødvendig, 
og plasser membranen på nytt. 

Fjerne HME kassett fra taleventilen
HME (kassett er beregnet til engangsbruk. Den skal fjernes på slutten av hver 
dag før taleventilen rengjøres. Den skal også byttes ut hvis den er tilstoppet 
av slim og pustemotstanden har økt. 
Forsiktig: Ikke prøv å vaske HME kassett da dette vil vaske bort impregneringen 
som er avgjørende for funksjonen.

1.	 Hold taleventilen (eller hetten, hvis denne brukes) med én hånd, og sett 
uttakingshjelpen over HME kassett med den andre hånden (fig. 15).

2.	 Press håndtakene sammen (fig. 16). HME kassett vil sprekke og løsne (fig. 17).
3.	 Kast HME kassett (fig. 18).

Rengjøring 
For å holde taleventilen i god stand, bør den rengjøres og desinfiseres hver dag 
for å unngå konsentrasjon av mikroorganismer.
Forsiktig: Ikke rengjør eller desinfiser taleventilen på noen annen måte 
enn den som er beskrevet nedenfor. IKKE kok anordningen og IKKE bruk 
hydrogenperoksid til desinfeksjon, da dette vil skade anordningen.
1.	 Fjern HME kassett fra taleventilen som beskrevet over. 
2.	 Skyll taleventilen grundig på begge sider under lunkent (20 °C–40 °C / 

68 °F–104 °F) drikkevann mens du roterer lokket frem og tilbake i 2 minutter 
(fig. 19).

3.	 Bland 2 dråper oppvaskmiddel med 250ml varmt (35–45 °C (95–113 °F)) 
drikkevann. Ikke bruk kokende vann da dette kan skade taleventilen.

4.	 Sett taleventilen i talemodus, og legg taleventilen i blandingen i 15 minutter 
(fig. 20).
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5.	 Skyll taleventilen på begge sidene i varmt (35 °C–45 °C / 95 °F–113 °F) 
drikkevann i 15 sekunder (fig. 21). For å komme til alle delene av taleventilen, 
må du passe på at den veksles mellom talemodus og låst modus et par ganger 
under skylling. 

6.	 Undersøk anordningen for å se etter slim og smussrester. Gjenta trinnene 
over hvis det trengs.

7.	 Etter rengjøring og desinfisering legger du taleventilen i talemodus på et 
rent gasbind og lar den lufttørke i minst 2 timer (fig. 23). Når taleventilen 
er helt tørr, kan den enten brukes igjen eller legges i en ren, lukket beholder 
for oppbevaring. 

	 Forsiktig: Ikke bruk taleventilen før den er helt tørr. Innånding av damp 
fra desinfeksjonsmidler kan gi alvorlig hoste og irritasjon i luftveiene.

Desinfisering av taleventilen
Det kan bli nødvendig å desinfisere taleanordningen hvis den ser skitten ut 
eller det er risiko for kontaminasjon. En fare for kontaminasjon kan være til 
stede hvis anordningen har falt i gulvet eller hvis den har vært i kontakt med 
et kjæledyr, noen med luftveisinfeksjon eller noen annen grov kontaminasjon. 
Anordningen skal da både rengjøres og desinfiseres før bruk. Hvis desinfisering 
er påkrevd, skal anordningen først rengjøres som beskrevet ovenfor og deretter 
desinfiseres etter følgende prosedyre:

1.	 Følg først rengjøringsprosedyren som beskrevet i avsnittet “Rengjøring” 
ovenfor, bortsett fra trinn 7. Etter rengjøring setter du taleventilen i talemodus 
og senker den ned i 10 minutter i enten etanol 70 % eller isopropylalkohol 
70 % (fig. 22). 

	 Forsiktig: IKKE bruk hydrogenperoksid.
2.	 Etter rengjøring og desinfisering legger du taleventilen på et rent gasbind og 

lar den lufttørke i minst 2 timer (figur 23). Pass på at taleventilen fremdeles 
er i talemodus.

3.	 Når taleventilen er helt tørr, kan den enten brukes igjen eller legges i en 
ren, lukket beholder for oppbevaring. 

	 Forsiktig: Ikke bruk taleventilen før den er helt tørr. Innånding av damp 
fra desinfeksjonsmidler kan gi alvorlig hoste og irritasjon i luftveiene.

2.3 Oppbevaringsanvisninger 
Rengjør og desinfiser taleventilen som beskrevet ovenfor når den ikke er 
i bruk, og oppbevar den deretter i en ren og tørr beholder i romtemperatur. Må 
beskyttes mot direkte sollys.

2.4 Anordningens levetid 
Provox FreeHands FlexiVoice taleventil kan brukes i maksimalt 6 måneder 
så lenge den er intakt og fungerer som den skal. Bruk utover denne tiden kan 
føre til feil med ventilfunksjonen, f.eks. forsinket lukking og/eller åpning, 
luftlekkasjer og økt lukkelyd og/eller andre endringer i funksjonen på grunn 
av aldring av anordningen. 

HME (kassett er beregnet til engangsbruk.

2.5 Avhending 
Følg alltid medisinsk praksis og nasjonale krav angående biologiske farer når 
en brukt medisinsk anordning skal avhendes.

2.6 Tilbehør 
Forsiktig: Bruk bare originalkomponenter. Bruk av annet tilbehør kan føre 
til at produktet ikke virker som det skal. 

Provox HME Cap (hette) er en gjenbrukbar, kuppelformet ring som gjør at du 
kan bruke kassett under søvn, eller uten bruk av Provox FreeHands FlexiVoice 
taleventil. Provox HME Cap (hette) er laget av titan.
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Provox HME-tilbehørsanordninger er produkter som brukes til å holde 
produkter i Provox HME-systemet foran stoma, f.eks. Provox Adhesives 
(bindemidler), Provox LaryTubes (laryngealtuber) og Provox LaryButtons 
(laryngealknapper). 

Removal Aid (Uttakingshjelp) kan brukes som hjelp til å fjerne HME fra 
taleventilen.

3. Informasjon om feilsøking 
Hvis det skulle oppstå problemer under bruk, må anordningen fjernes og 
undersøkes. Nedenfor er noen vanlige problemer og anbefalte handlinger.

“Anordningen lekker” – Undersøk om taleventilen lekker eller er skadet. 
Bytt ut anordningen hvis den er skadet. Rengjør anordningen som beskrevet 
i avsnittet “Rengjøring og desinfisering”. Kontroller også tilbehørsanordningen 
og HME kassett, og bytt ut hvis nødvendig. Hvis det fortsatt finnes lekkasje 
etter rengjøringsprosessen, må taleventilen byttes ut med en ny. 

“Anordningen lukkes hvis jeg øker pustingen bare litt” – Bruk en anordning 
med en kraftigere membran. Alternativt kan du bruke en kraftigere membran 
når fysisk aktivitet forventes.

“Membranen lukkes når jeg puster tungt” – Utilsiktet lukking kan finne 
sted under tung pust. For å unngå dette, bruker du låst modusposisjon for 
anordningen i overskuelige situasjoner. Tale er fortsatt mulig ved bruk av 
manuell lukking. Lås opp anordningen igjen for å aktivere håndfri tale (fig. 2). 

“Membranen lukkes ikke” – Kontroller først at anordningen er satt i talemodus. 
Undersøk taleventilen og membranposisjonen. Det kan hende membranen 
sitter fast bak kroken. Dette kan forekomme etter at den har blitt plassert feil 
etter å ha blitt hostet ut. Plasser forsiktig membranen korrekt mellom kroken 
og åpningen (fig. 3). Hvis du finner skade på taleventilen, må du bytte den ut. 

“Membranen spretter ut når jeg snakker” – Membranen er for lett for deg. 
Prøv å bruke en kraftigere membran.

“Membranen spretter ut når jeg hoster” – Dette er normalt. Fjern anordningen 
med den påmonterte HME kassett fra klebemiddelet. Sett membranen tilbake 
på plass med fingeren (fig. 14). Hvis dette forekommer ofte, vil du kanskje 
prøve en kraftigere membran.

“Komponentene i taleventilen kom fra hverandre” – Ikke prøv å sette dem 
sammen igjen. Bytt ut anordningen. 

“Det er vanskelig å puste” – HME kassett er kanskje tilstoppet av slim. Bytt 
til en ny HME kassett og kontroller på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du 
rengjøre anordningen i samsvar med avsnittet “Rengjøring og desinfisering”. 
Undersøk anordningen og påse at den ikke er skadet. Skift ut hvis den er skadet.

“Klærne jeg bruker til å dekke til halsen forstyrrer pustingen min” – Monter 
den medfølgende Arch (buen) på taleventilen (fig. 6).

“Jeg hører en poppelyd når jeg begynner å snakke” – Prøv å begynne 
snakkingen på en mer forsiktig, mindre abrupt måte. Prøv en kraftigere 
membran som lukker mindre abrupt.

“Jeg hører det kommer ut luft når jeg begynner å snakke” – Prøv å begynne 
snakkingen på en mer plutselig måte, slik at membranen lukker raskere. Prøv 
en lettere membran som lukker raskere.
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SUOMI

1. Tuotetiedot
1.1 Käyttötarkoitus
Provox FreeHands FlexiVoice -laite sisältää kosteuslämpövaihtimen sekä 
automaattisen että manuaalisen puheventtiilin. Laite auttaa sekä keuhkojen 
kuntoutusta että puhekuntoutusta potilailla, joille on tehty kurkunpäänpoisto 
ja jotka käyttävät ääniproteesia.

1.2 VASTA-AIHEET
Provox FreeHands FlexiVoice -laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten potilaiden 
käyttöön, jotka eivät pysty irrottamaan tai käyttämään laitetta. Poikkeustapauksen 
muodostavat potilaat, joita on koulutettu lääkärin tai hoitajan jatkuvassa 
valvonnassa. Esimerkiksi potilaat, jotka eivät pysty liikuttamaan käsiään, 
potilaat, joiden tietoisuuden taso on heikentynyt, tai potilaat, joilla on sairautensa 
takia vaara menettää ajoittain tajuntansa ennakoimattomasti.

1.3 Välineen kuvaus
Provox FreeHands FlexiVoice koostuu kahdesta yhteenkootusta osasta eli 
potilaskohtaisesta puheventtilistä ja kertakäyttöisestä HME-kasetista (kuva 1). 

Puheventtiili on valmistettu muovista ja kalvo on valmistettu silikonista. 
HME-kasetti on myös valmistettu muovista sekä suolakäsitellystä 
polyuretaanivaahtomuovista.

Puheventtiilissä on kaksi tilaa, automaattinen puhetila ja lukittu tila (kuva 2). 
Kun puheventtiilin yläosaa käännetään, laite siirtyy automaattiseen puhetilaan 
tai lukittuun tilaan. Puhe voidaan saada aikaan sekä automaattisen puheventtiilin 
avulla että tukkimalla etuosan aukko manuaalisesti. Manuaalinen tukkiminen 
on mahdollista kummassakin tilassa.

Puheventtiili on automaattisessa puhetilassa, kun joustava kalvo ei ole koukun 
lukitsemana (kuva 3). Kun laite on automaattisessa puhetilassa, uloshengitetty 
ilma sulkee kalvon automaattisesti. Ilma ohjataan sitten uudelleen ääniproteesin 
läpi. Sisäänhengitettäessä kalvo aukeaa uudelleen automaattisesti. 

4. Tilleggsinformasjon 
4.1 Kompatibilitet med MR-undersøkelse
MR-sikker: Denne anordningen inneholder ingen metallelementer og har ikke 
potensial for interaksjon med MR-feltet.

4.2 Bruk på reise eller internasjonalt 
Provox FreeHands FlexiVoice og HME er metallfrie og røntgengjennomsiktige. 
Når du reiser til andre land, må du passe på at du har produktene med deg. 
Pass også på å rengjøre anordningen i drikkevann. Besøk www.atosmedical.
com og/eller kontakt ditt lokale Atos Medical-kontor for kontaktinformasjon 
for reserveprodukter.

5. Rapportering
Vær oppmerksom på at enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse 
med enheten, skal rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter i 
landet der brukeren og/eller pasienten bor.
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Kun laite on lukitussa tilassa, joustava kalvo on lukittu koukulla, joka menee 
kalvon silmukkaan (kuva 4). Tämä estää kalvoa sulkeutumasta voimakkaan 
hengityksen aikana, esimerkiksi liikunnan aikana.

Puheventtiilejä on neljä erilaista mallia, joista jokaisella on erilainen 
kalvovahvuus: Light (ohut), Medium (keskinkertainen) ja Strong (vahva) ja 
XtraStrong (erittäin vahva).

Siinä kalvon osassa, joka työntyy laitteen yläosan läpi, on näkyvissä 1, 2, 3 tai 
4 täplää. Täplien lukumäärä edustaa kalvon vahvuutta (kuva 5).
1 täplä = Light-kalvo (ohut) (helpoin sulkea)
2 täplää = Medium-kalvo (keskinkertainen)
3 täplää = Strong-kalvo (vahva)
4 täplää = XtraStrong-kalvo (erittäin vahva)

Arch-suojus on lisävaruste, jota voidaan käyttää Provox FreeHands FlexiVoice 
-laitteen kanssa estämään kankaan menemistä laitteen aukkoon. Arch-suojus 
vain painetaan Provox FreeHands FlexiVoice -laitteen etuosaan (kuva 6).
Huomaa, että joissakin asennoissa Arch-suojus voi estää manuaalisen 
tukkimisen mahdollisuuden.

Removal Aid -irrotustyökalua (kuva 7) voidaan käyttää HME-kasetin 
irrottamiseen puheventtilistä.

Sarjojen sisältö
Provox FreeHands FlexiVoice Set ja  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3 	� puheventtiiliä (Light (ohut), Medium (keskivahva) ja Strong (vahva))
1 	 Removal Aid -irrotustyökalu 
2 	 Arch-suojusta
30 	�Provox FreeHands HME-kasetit   

(vain Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus -sarjassa)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong tai 
XtraStrong
1 	 puheventtiili (valitun vahvuinen)
1 	 Arch-suojus 
1 	 Removal Aid -irrotustyökalu

1.4 VAROITUKSET
•	 HME-kasettia ei saa käyttää kokoamatta sitä ensin yhteen Provox FreeHands 

FlexiVoice -puheventtilin tai Provox HME Cap -korkin kanssa. Yksinään 
käytettynä HME voi juuttua kiinnityspitimeen (kuva 8).

•	 Provox FreeHands FlexiVoice -laitetta ei saa käyttää minkään muun kiin-
nityslaitteen kanssa kuin alkuperäisten Provox HME -kiinnityslaitteiden 
kanssa. Tuote voi juuttua kiinnityslaitteeseen. Kiinnityslaite on silloin pois-
tettava, koska se saattaa vaurioitua. Tämä voi johtaa rajoittuneeseen hen-
gitykseen.

•	 Provox FreeHands FlexiVoice -laitteen mitään osaa ei saa käyttää uudelleen 
eri potilailla. Tämä voi aiheuttaa kontaminaation. Laite on tarkoitettu vain 
potilaskohtaiseen käyttöön.

1.5 VAROTOIMET
•	 Tuotetta ei saa muuttaa. Puhetoiminto ja/tai HME-toiminto menetetään.
•	 Puhdista aina puheventtiili alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos tuotetta 

ei puhdisteta asianmukaisesti, seurauksena voi olla infektio ja tuotteen 
toimintahäiriö.



74

•	 Sumutinlääkehoitoa ei saa antaa välineen kautta, sillä lääkettä voi saostua 
välineeseen.

•	 Kun laitetta käytetään, kostuttimia tai lämmitettyä kostutettua happea ei saa 
käyttää yhdessä trakeostoomamaskin kanssa. HME tulee liian kosteaksi. Jos 
happihoitoa tarvitaan, käytä vain lämmittämätöntä kostutettua happea.

2. Käyttöohjeet
2.1 Tarkastustoimenpiteet
Tarkasta ennen jokaista käyttöä, että puheventtiili ja HME-kasetti ovat 
vahingoittumattomia ja että puheventtiili toimii tarkoitetulla tavalla. 
Puheventtiilin on käännyttävä lukittuun tilaan ja automaattiseen puhetilaan 
helposti (kuva 2). Jos laite ei toimi tarkoitetulla tavalla tai vaikuttaa 
vahingoittuneelta, laitetta ei saa käyttää. Vaihda se uuteen.

2.2 Ohjeet käyttöä varten
Puheventtiiliä ei saa käyttää nukkuessa. Puheventtiilin aukko saattaa peittyä 
tai puheventtiili voidaan vahingossa kääntää puhetilaan, minkä seurauksena on 
rajoittunut hengitys. Käytä nukkuessasi Provox XtraHME -kasettia tai Provox 
HME Cap -korkkia, joka on koottu yhteen HME-kasetin kanssa (kuva 9).

Kalvon vahvuuden valinta
Kokeile ensin Medium-kalvoa (keskivahva) (2 pistettä). Jos tämä kalvo 
sulkeutuu vahingossa normaalihengityksen tai kevyen liikunnan aikana, 
kokeile Strong- tai XtraStrong-kalvoa (vahva tai erittäin vahva, 3 tai 4 täplää). 
Jos sinusta tuntuu, että Medium-kalvon (keskivahva) sulkeminen on liian 
hankalaa puhetta varten, kokeile Light-kalvoa (ohut) (1 piste). Varmista, että 
kalvo ei sulkeudu vahingossa tavallisen hengityksen aikana. 

Voit käyttää myös vahvempaa kalvoa silloin, kun olet aktiivisin, ja ohuempaa 
kalvoa silloin, kun olet vähemmän aktiivinen.

Kokoaminen
Aseta HME-kasetti tasaiselle pinnalle muoviruudukko alaspäin ja avoin 
vaahtomuovipinta ylöspäin (kuva 10). Aseta puheventtiili HME-kasetin päälle 
ja paina puheventtiiliä suoraan alaspäin, kunnes se naksahtaa paikoilleen. 
Tarkista, että puheventtiili on tiiviisti kiinnittynyt HME-kasettiin.
Huomio: Muiden kuin Provox-lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tuotteen 
toimintahäiriön ja vahingoittaa käyttäjää.

Asennus ja käyttö
Työnnä Provox FreeHands FlexiVoice -laite Provox HME -kiinnityslaitteen 
liittimeen (kuva 11). Hengitä normaalisti. Siirrä laitetta tilojen välillä 
puheventtiilin yläosaa kääntämällä, kunnes se pysähtyy kumpaankin asentoon 
(kuva 12). 
Huomio: Kun vaihdat tilaa, pyöritä vain puheventtiilin yläosaa, älä koko laitetta. 
Koko laitteen kääntäminen voi aiheuttaa kiinnityslaitteen epämiellyttävää 
liikkumista.
Automaattinen puhetila
Provox FreeHands FlexiVoice -laite on automaattisessa puhetilassa, kun joustava 
kalvo voi liikkua vapaasti eikä ole koukun lukitsema (kuva 3).

Puhetta varten suurentunut uloshengitetty ilmavirtaus sulkee tässä tilassa 
automaattisesti kalvon. 

Manuaalinen tukkiminen
Provox FreeHands FlexiVoice -laite voidaan tukkia puhetta varten myös 
manuaalisesti, kun etuosan aukko tukitaan sormella (kuva 13). Voit hengittää 
sisään ottamalla aukkoa tukkiva sormi pois siten, että etuaukko on taas avoin. 
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Manuaalista tukkimista voidaan käyttää sekä automaattisessa puhetilassa 
että lukitussa tilassa.

Yskintä
Automaattisessa puhetilassa kalvo voi ponnahtaa ulos yskinnän aikana. Jos näin 
tapahtuu, hengitä normaalisti ja työnnä kalvo takaisin aukon läpi sormellasi 
(kuva 14). Voit tarvittaessa poistaa Provox FreeHands FlexiVoice -laitteen ja 
asettaa kalvon uudelleen. 

HME-kasetin irrottaminen puheventtiilistä
HME-kasetti on tarkoitettu kertakäyttöön. Se on poistettava kunkin päivän 
lopussa ennen puheventtiilin puhdistamista. Se on myös vaihdettava uuteen, 
jos se on liman tukkima ja jos hengitysvastus on suurentunut. 
Huomio: HME-kasettia ei saa yrittää pestä, koska tämä huuhtoo pois toiminnalle 
olennaisen kyllästysaineen.

1.	 Pidä puheventtiiliä (tai korkkia, jos sitä käytetään) toisessa kädessä ja aseta 
toisella kädellä Removal Aid -irrotustyökalu HME-kasetin päälle (kuva 15).

2.	 Paina kädensijoja yhteen (kuva 16). HME-kasetti murtuu ja irtoaa (kuva 17).
3.	 Hävitä HME-kasetti (kuva 18).

Puhdistus 
Puheventtiilin hyvän toimintakunnon ylläpitämiseksi ja mikrobien kasautumisen 
välttämiseksi puheventtiili täytyy puhdistaa ja desinfioida päivittäin.
Huomio: Puheventtiiliä ei saa puhdistaa tai desinfioida millään muulla kuin 
alla kuvatulla tavalla. Puheventtiiliä EI SAA keittää EIKÄ vetyperoksidia saa 
käyttää desinfiointiin, sillä nämä toimet vahingoittavat laitetta.

1.	 Irrota HME-kasetti puheventtiilistä edellä kuvatulla tavalla. 
2.	 Huuhtele puheventtiili huolella kummaltakin puolelta kädenlämpöisessä 

(20 °C–40 °C / 68 °F–104 °F) vesijohtovedessä samalla, kun kääntelet 
kantta edestakaisin 2 minuutin ajan (kuva 19).

3.	 Sekoita 2 tippaa astianpesuainetta 250 ml:aan lämmintä (35-45 °C / 
95-113 °F) vesijohtovettä. Kiehuvaa vettä ei saa käyttää, sillä tämä voi 
vahingoittaa puheventtiiliä.

4.	 Aseta puheventtiili puhetilaan. Aseta puheventtiili seokseen 15 minuutin 
ajaksi (kuva 20).

5.	 Huuhtele puheventtiiliä molemmilta puolilta lämpimässä (35 °C–45 °C / 
95 °F–113 °F) vesijohtovedessä 15 sekunnin ajan (kuva 21). Muista vaihtaa 
puheventtiili muutaman kerran puhetilan ja lukitun tilan välillä huuhtelun 
aikana, jotta huuhteluvesi saavuttaa kaikki puheventtiilin osat. 

6.	 Tutki, onko puheventtiilissä limaa ja jäämiä. Toista edellä olevat vaiheet 
tarvittaessa.

7.	 Aseta puheventtiili puhdistuksen jälkeen puhetilassa puhtaalle sideharsolle 
ja anna sen ilmakuivua vähintään 2 tunnin ajan (kuva 23). Kun puheventtiili 
on täysin kuiva, sitä voidaan joko käyttää uudelleen tai se voidaan asettaa 
puhtaaseen, suljettuun astiaan säilytystä varten. 

	 Huomio: Puheventtiiliä ei saa käyttää, ennen kuin se on täysin kuiva. 
Desinfiointihöyryjen hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta yskintää ja 
hengitysteiden ärsytystä.

Puheventtilin desinfiointi
Desinfiointi saattaa olla tarpeen, mikäli puheventtili näyttää likaiselta tai 
kontaminoitumisvaara on ollut olemassa. Jos puheventtili on pudonnut 
lattialle, koskettanut kotieläintä, hengitystieinfektiopotilasta tai muuta 
selkeää kontaminoitumislähdettä, kontaminoitumisvaara on olemassa. Tällöin 
puheventtiili tulee sekä puhdistaa että desinfioida ennen käyttöä. Mikäli 
desinfiointi on tarpeen, puhdista puheventtiili ensin edellä kuvatulla tavalla 
ja desinfioi sitten seuraavalla toimenpiteellä:
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1.	 Tee ensin puhdistustoimenpide edellä olevassa ”Puhdistus”-osassa kuvatulla 
tavalla lukuun ottamatta vaihetta 7. Aseta puheventtiili puhdistuksen jälkeen 
puhetilaan ja upota se 10 minuutiksi joko 70-prosenttiseen etanoliin tai 
70-prosenttiseen isopropanoliin (kuva 22). 

	 Huomio: Vetyperoksidia EI SAA käyttää.
2.	 Aseta puheventtiili puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen puhtaalle 

sideharsolle ja anna sen ilmakuivua vähintään 2 tunnin ajan (kuva 23). 
Varmista, että puheventtiili on puhetilassa.

3.	 Kun puheventtiili on täysin kuiva, sitä voidaan joko käyttää uudelleen tai 
se voidaan asettaa puhtaaseen, suljettuun astiaan säilytystä varten. 

	 Huomio: Puheventtiiliä ei saa käyttää, ennen kuin se on täysin kuiva. 
Desinfiointihöyryjen hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta yskintää ja 
hengitysteiden ärsytystä.

2.3 Säilytysohjeet 
Kun puheventtiiliä ei käytetä, puhdista ja desinfioi se edellä kuvatulla tavalla 
ja säilytä sitten puhtaassa ja kuivassa astiassa huoneenlämmössä. Suojaa 
suoralta auringonvalolta.

2.4 Laitteen käyttöikä 
Provox FreeHands FlexiVoice -puheventtiiliä voidaan käyttää enintään 6 
kuukautta, kunhan se on ehjä ja toimii tarkoitetulla tavalla. Tämän ajan ylittävä 
käyttö voi johtaa venttiilin virheelliseen toimintaan, esim. viivästyneeseen 
sulkeutumiseen ja/tai avautumiseen, ilmavuotoihin ja lisääntyneeseen 
sulkeutumisääneen ja/tai muihin toimintamuutoksiin, jotka johtuvat laitteen 
vanhenemisesta. 

HME-kasetti on tarkoitettu kertakäyttöön.

2.5 Hävittäminen 
Noudata aina lääketieteellistä käytäntöä ja biovaarallisia aineita koskevia 
kansallisia vaatimuksia lääkinnällistä laitetta hävitettäessä.

2.6 Lisävarusteet 
Huomio: Käytä vain alkuperäisiä osia. Muiden lisävarusteiden käyttö voi 
aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön. 

Provox HME Cap -korkki on uudelleenkäytettävä kuvun muotoinen rengas, 
jonka avulla voit käyttää HME-kasettia nukkuessasi tai ilman Provox 
FreeHands FlexiVoice -puheventtiilin käyttämistä. Provox HME Cap -korkki 
on valmistettu titaanista.

Provox HME -kiinnityslaitteet ovat tuotteita, joita käytetään pitämään Provox 
HME -järjestelmän tuotteita stooman etuosassa (esim. Provox Adhesive-, 
Provox LaryTube- ja Provox LaryButton -laitteet). 

Removal Aid -irrotustyökalua voidaan käyttää apuna, kun HME irrotetaan 
puheventtiilistä.

3. Vianetsintään liittyviä tietoja 
Jos käytön aikana esiintyy ongelmia, poista laite ja tutki se. Alla luetellaan 
joitakin yleisiä ongelmia ja niihin suositeltuja toimia.

”Laite vuotaa” – Tutki, onko puheventtiilissä vuoto tai onko se vaurioitunut. 
Vaihda laite uuteen, jos se on vaurioitunut. Puhdista laite osassa ”Puhdistus ja 
desinfiointi” kuvatulla tavalla. Tarkasta myös kiinnityslaite ja HME-kasetti ja 
vaihda uuteen tarvittaessa. Jos puhdistusmenetelmän jälkeen esiintyy vieläkin 
vuotoa, vaihda laite uuteen puheventtiiliin. 

”Laite sulkeutuu, jos lisään hengitystä vain hieman” – Käytä laitetta, jossa 
on vahvempi kalvo. Voit vaihtoehtoisesti käyttää vahvempaa kalvoa, kun on 
odotettavissa liikuntaa.
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”Kalvo sulkeutuu, kun hengitän voimakkaasti” – Kalvo voi sulkeutua 
vahingossa, kun hengitetään voimakkaasti. Tämä voidaan estää käyttämällä 
laitteen lukittua asentoa ennalta odotettavissa tilanteissa. Puhuminen on 
edelleen mahdollista manuaalista tukkimista käyttäen. Vapauta laitteen lukitus 
uudelleen, jotta voit puhua käsien apua käyttämättä (kuva 2). 

”Laite ei sulkeudu” – Tarkista ensin, että laite on asetettu puhetilaan. Tarkasta 
puheventtiilin ja kalvon asento. Kalvo voi olla juuttunut koukun taakse. Tämä 
voi tapahtua sen jälkeen, kun kalvo on asetettu väärin takaisin yskimisen 
aiheuttaman ulostyöntymisen jälkeen. Aseta varovasti kalvo oikein koukun 
ja aukon väliin (kuva 3). Jos huomaat puheventtiilissä jonkin vaurion, vaihda 
puheventtiili uuteen. 

”Kalvo ponnahtaa ulos, kun puhun” – Kalvo on sinulle liian ohut. Kokeile 
vahvempaa kalvoa.

”Kalvo ponnahtaa ulos, kun yskin” – Tämä on normaalia. Poista laite ja 
siihen kiinnitetty HME-kasetti liimapohjasta. Aseta kalvo takaisin paikalleen 
sormesi avulla (kuva 14). Jos näin tapahtuu usein, kannattaa ehkä kokeilla 
vahvempaa kalvoa.

”Puheventtiilin osat irtoavat toisistaan” – Älä yritä koota laitetta uudelleen. 
Vaihda laite uuteen. 

”On vaikea hengittää” – HME-laite saattaa olla tukkeutunut limasta. Vaihda 
HME-kasetti uuteen ja tarkista asia uudelleen. Jos ongelma ei häviä, puhdista 
laite kohdan ”Puhdistus ja desinfiointi” mukaisesti. Tarkasta laite ja varmista, 
ettei se ole vahingoittunut. Jos se on vahingoittunut, vaihda se uuteen.

”Vaatteet, joita käytän kaulani peittämiseen, häiritsevät hengittämistäni” 
– Asenna mukana toimitettu Arch-suojus puheventtiiliin (kuva 6).

”Kuulen poksahdusääniä, kun aloitan puhumisen” – Yritä aloittaa puhumisesi 
varovaisemmalla, vähemmän äkillisellä tavalla. Kokeile vahvempaa kalvoa, 
joka sulkeutuu vähemmän äkillisesti.

”Kuulen ilman vuotavan, kun yritän puhua” – Yritä aloittaa puheesi 
nopeammalla tavalla, niin että kalvo sulkeutuu nopeammin. Kokeile ohuempaa 
kalvoa, joka sulkeutuu nopeammin.

4. Lisätietoja 
4.1 Yhteensopivuus magneettikuvaus-tutkimuksen 
kanssa
Turvallinen magneettikuvauksessa: Laite ei sisällä mitään metalliosia eikä 
se voi häiritä MRI-kenttää.

4.2 Matkustukseen liittyvä tai kansainvälinen käyttö 
Provox FreeHands FlexiVoice ja HME ovat metallittomia ja röntgennegatiivisia. 
Kun matkustat toisiin maihin, muista ottaa tuotteet mukaasi. Varmista myös, 
että puhdistat laitteen juomavedellä. Katso yhteystiedot varaosatietoja varten 
verkko-osoitteesta www.atosmedical.com tai ota yhteys paikalliseen Atos 
Medicalin toimistoon.

5. Ilmoittaminen
Huomaa, että kaikki laitetta koskevat, vakavat tapahtumat ilmoitetaan 
valmistajalle ja käyttäjän ja/tai potilaan asuinmaan kansalliselle viranomaiselle.
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ÍSLENSKA

1. Lýsandi upplýsingar
1.1 Fyrirhuguð notkun
Provox FreeHands FlexiVoice sameinar lungnaþjálfun, með varma- og 
rakaskiptibúnaði, og raddþjálfun, með sjálfvirkum talventli eða handvirkri lokun, 
hjá sjúklingum sem gengist hafa undir brottnám barkakýlis og notast við talventil. 

1.2 FRÁBENDINGAR
Provox FreeHands FlexiVoice er ekki ætlað til notkunar hjá sjúklingum sem 
geta ekki fjarlægt búnaðinn eða stýrt honum, nema sjúklingurinn sé undir 
stöðugu eftirliti heilbrigðisstarfsmanns eða þjálfaðs umönnunaraðila. Sem 
dæmi má nefna sjúklinga sem geta ekki hreyft handleggina, sjúklinga með 
skerta meðvitund eða sjúklinga með sjúkdóma sem auka líkur á endurteknu 
og ófyrirsjáanlegu meðvitundarleysi.

1.3 Lýsing á búnaðinum
Provox FreeHands FlexiVoice samanstendur af tveimur samsettum hlutum; 
talventli sem aðeins er notaður fyrir einn sjúkling, og einnota varma- og 
rakaskiptihylki eða HME-hylki (e. heat and moisture exchanger cassette, 
HME cassette) (mynd 1). 

Talventillinn er úr plasti og himnan er gerð úr silíkoni. HME-hylkið er 
einnig gert úr plasti og saltmeðhöndlaðri pólýúretankvoðu.

Tvær stillingar eru á talventlinum; sjálfvirk talstilling (Automatic Speaking 
Mode) og læst stilling (Locked Mode) (mynd 2). Búnaðurinn er settur í sjálfvirka 
talstillingu eða læsta stillingu með því að snúa efsta hluta talventilsins. Til 
að tala er bæði hægt að nota sjálfvirka talventilinn og loka handvirkt fyrir 
opið framan á búnaðinum. Báðar stillingarnar gefa kost á handvirkri lokun.

Talventillinn er í sjálfvirkri talstillingu þegar hreyfanlega himnan er ekki fest 
með krækjunni (mynd 3). Í sjálfvirkri talstillingu lokast himnan sjálfkrafa við 
útöndun. Útönduðu lofti er þá beint gegnum talventilinn. Við innöndun opnast 
himnan sjálfkrafa á ný. 

Í læstri stillingu er himnunni lokað með krækju sem festist í lykkju á himnunni 
(mynd 4). Það kemur í veg fyrir að himnan lokist þegar andað er djúpt, til 
dæmis við líkamlega áreynslu.

Fjórir mismunandi talventlar eru í boði þar sem viðnám himnunnar er misjafnt: 
lítið viðnám, miðlungsmikið viðnám, mikið viðnám og mjög mikið viðnám.

Á þeim hluta himnunnar sem stendur fram úr búnaðinum má sjá 1, 2, 3 eða 4 
punkta. Fjöldi punkta táknar viðnám himnunnar (mynd 5). 
1 punktur = himna með litlu viðnámi (auðveldast að loka) (Light)
2 punktar = himna með miðlungsmiklu viðnámi (Medium)
3 punktar = himna með miklu viðnámi (Strong)
4 punktar = himna með mjög miklu viðnámi (XtraStrong)

„Arch“ er aukabúnaður sem hægt er að nota með Provox FreeHands FlexiVoice 
til að halda fatnaði frá opi búnaðarins. Þessum aukabúnaði er einfaldlega þrýst 
ofan á framhluta Provox FreeHands FlexiVoice (mynd 6). Hafið í huga að þessi 
aukabúnaður getur takmarkað aðgengi fyrir handvirka lokun, það fer eftir því 
hvar honum er komið fyrir.

Hægt er að nota „Removal Aid“ (mynd 7) til að fjarlægja HME-hylkið af 
talventlinum.
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Innihald setta
Provox FreeHands FlexiVoice Set og  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	� talventlar (himnur með litlu viðnámi, miðlungsmiklu viðnámi og miklu 

viðnámi)
1	 stk. „Removal Aid“ 
2	 stk. „Arch“
30	 Provox FreeHands HME-hylki 
 	 (eingöngu Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong og XtraStrong
1	 talventill (með himnu með völdu viðnámi)
1 	 stk. „Arch“ 
1 	 stk. „Removal Aid“

1.4 VARNAÐARORÐ
•	 Ekki má nota HME-hylkið án þess að setja það fyrst saman með Provox 

FreeHands FlexiVoice-talventli eða Provox HME Cap. HME-hylkið getur 
setið fast í festibúnaðinum ef það er notað eitt og sér (mynd 8).

•	 Ekki má nota Provox FreeHands FlexiVoice með festibúnaði öðrum en 
upprunalegum Provox HME-festibúnaði. Búnaðurinn gæti setið fastur í 
festibúnaðinum. Ef slíkt gerist þarf að fjarlægja festibúnaðinn eða hann gæti 
skemmst, sem getur truflað öndun.

•	 Ekki má endurnýta neinn hluta Provox FreeHands FlexiVoice milli sjúklinga. 
Það getur valdið víxlmengun. Búnaðurinn er eingöngu ætlaður til notkunar 
fyrir einn sjúkling.

1.5 VARÚÐARREGLUR
•	 Ekki má breyta búnaðinum. Við það getur taleiginleikinn og/eða virkni 

HME-hylkisins tapast.
•	 Ávallt skal hreinsa talventilinn samkvæmt leiðbeiningunum hér fyrir neðan. 

Ef búnaðurinn er ekki hreinsaður með réttum hætti getur það valdið sýkingu 
og hætta er á því að búnaðurinn virki ekki sem skyldi.

•	 Ekki má gefa meðferð með úðalyfi um búnaðinn þar sem lyfið getur safnast 
fyrir í búnaðinum.

•	 Ekki má nota rakatæki eða gefa hitað og rakamettað súrefni með grímu 
yfir barkaraufinni á meðan búnaðurinn er í notkun. Við það verður HME-
hylkið of blautt. Ef súrefnismeðferð er nauðsynleg má aðeins nota óhitað, 
rakamettað súrefni.

2. Notkunarleiðbeiningar
2.1 Aðferðir við skoðun
Fyrir hverja notkun skal kanna hvort talventillinn og HME-hylkið eru í lagi 
og hvort talventillinn virkar sem skyldi. Hann á að fara auðveldlega yfir í 
læsta stillingu og sjálfvirka talstillingu (mynd 2). Ef búnaðurinn virkar ekki 
sem skyldi eða virðist skemmdur skal ekki nota hann heldur skipta um búnað.

2.2 Notkunarleiðbeiningar
Ekki skal sofa með talventilinn. Eitthvað gæti farið yfir op talventilsins eða 
talventillinn gæti verið settur í talstillingu í ógáti, sem truflar öndun. Nota 
skal Provox XtraHME-hylki eða Provox HME Cap ásamt HME-hylki þegar 
sofið er (mynd 9).
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Val á viðnámi himnu
Fyrst skal prófa himnu með miðlungsmiklu viðnámi (með 2 punktum). Ef notandi 
tekur eftir því að himnan lokast við eðlilega öndun eða létta áreynslu án þess 
að til þess sé ætlast skal prófa himnu með miklu viðnámi eða mjög miklu 
viðnámi (með 3 eða 4 punktum). Ef notanda finnst það krefjast of mikillar 
áreynslu að loka himnu með miðlungsmiklu viðnámi þegar talað er skal prófa 
að nota himnu með litlu viðnámi (með 1 punkti). Tryggið að himnan lokist 
ekki í ógáti við eðlilega öndun. 

Einnig er hægt að nota himnu með meira viðnámi við meiri áreynslu og himnu 
með minna viðnámi við minni áreynslu.

Samsetning
Setjið HME-hylkið á slétt yfirborð þannig að plastgrindin snúi niður og kvoðan 
snúi upp (mynd 10). Komið talventlinum fyrir ofan á HME-hylkinu og ýtið 
honum beint niður þar til heyrist smellur. Gangið úr skugga um að talventillinn 
sé tryggilega festur við HME-hylkið.
Varúð: Ef notaður er aukabúnaður sem ekki er frá Provox getur það valdið 
því að búnaðurinn virki ekki sem skyldi og getur þannig skaðað notandann.

Ísetning og notkun
Setjið Provox FreeHands FlexiVoice inn í tengi Provox HME-festibúnaðarins 
(mynd 11). Andið eðlilega. Færið búnaðinn milli stillinga með því að snúa 
efsta hluta talventilsins þar til hann stöðvast í viðkomandi stillingu (mynd 12). 
Varúð: Þegar skipt er milli stillinga skal aðeins snúa efsta hluta talventilsins, 
en ekki búnaðinum í heild. Ef búnaðinum er snúið í heild getur hreyfingin sem 
verður á festibúnaðinum valdið óþægindum.

Sjálfvirk talstilling
Provox FreeHands FlexiVoice er í sjálfvirkri talstillingu þegar hreyfanlega 
himnan hreyfist óhindrað og er ekki fest með krækjunni (mynd 3).

Í þessari stillingu lokast himnan sjálfkrafa við útöndun og tal. 

Handvirk lokun
Einnig er hægt að loka Provox FreeHands FlexiVoice handvirkt með því að 
setja fingur fyrir opið að framanverðu (mynd 13). Lyftið fingri af opinu að 
framanverðu til að anda inn. Hægt er að nota handvirka lokun bæði í sjálfvirkri 
talstillingu og í læstri stillingu.

Hósti
Í sjálfvirkri talstillingu getur himnan losnað úr búnaðinum ef hóstað er. Ef það 
gerist skal anda eðlilega og ýta himnunni aftur inn í opið með fingurgómi 
(mynd 14). Ef nauðsyn krefur skal fjarlægja Provox FreeHands FlexiVoice og 
koma himnunni fyrir á ný. 

HME-hylkið fjarlægt af talventlinum
HME-hylkið er ætlað til notkunar í eitt skipti. Það skal fjarlægja í lok hvers 
dags áður en talventillinn er hreinsaður. Sömuleiðis skal fjarlægja það ef það 
stíflast af slími og notandi finnur fyrir auknu viðnámi við öndun. 
Varúð: Ekki má reyna að þvo HME-hylkið þar sem þá skolast burt þau efni 
sem nauðsynleg eru svo hylkið virki með réttum hætti.

1.	 Haldið um talventilinn (eða HME Cap ef slíkt er notað) með annarri 
hendi og setjið „Removal Aid“ utan um HME-hylkið með hinni hendinni 
(mynd 15). 

2.	 Þrýstið handföngunum saman (mynd 16). HME-hylkið brotnar og losnar 
frá (mynd 17).

3.	 Fargið HME-hylkinu (mynd 18).
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Hreinsun 
Hreinsa skal og sótthreinsa talventilinn daglega til að tryggja að hann virki 
sem skyldi og til að forðast uppsöfnun á örverum.
Varúð: Ekki má hreinsa eða sótthreinsa talventilinn á annan hátt en lýst 
er hér á eftir. EKKI má sjóða búnaðinn og EKKI má nota vetnisperoxíð til 
sótthreinsunar þar sem slíkt skemmir búnaðinn.

1.	 Fjarlægið HME-hylkið af talventlinum eins og lýst er hér að framan. 
2.	 Hreinsið talventilinn vandlega báðum megin með ylvolgu drykkjarvatni 

(20–40 °C / 68-104 °F) í 2 mínútur um leið og lokinu er snúið endurtekið 
fram og til baka (mynd 19).

3.	 Setjið 2 dropa af uppþvottalegi í 250 ml af volgu drykkjarvatni (35–45 °C /  
95-113 °F). Ekki má nota sjóðandi vatn, það getur skemmt talventilinn.

4.	 Setjið talventilinn í talstillingu og látið hann liggja í sápuvatninu í 15 mínútur 
(mynd 20).

5.	 Skolið talventilinn vandlega báðum megin með volgu drykkjarvatni 
(35–45 °C / 95-113 °F) í 15 sekúndur (mynd 21). Skiptið á milli talstillingar 
og læstrar stillingar nokkrum sinnum meðan skolað er til að tryggja að 
öllum hlutum talventilsins sé náð. 

6.	 Leitið eftir leifum af slími og óhreinindum á búnaðinum. Endurtakið 
ofangreind skref ef nauðsyn krefur.

7.	 Að hreinsun lokinni skal stilla talventilinn á talstillingu, leggja hann á 
hreina grisju og láta loftþorna í að minnsta kosti 2 klukkustundir (mynd 
23). Þegar talventilinn er orðinn alveg þurr er hægt að nota hann aftur eða 
koma honum fyrir í hreinu og lokuðu íláti til geymslu. 

	 Varúð: Ekki má nota talventilinn fyrr en hann hefur þornað að fullu. 
Ef gufa af sótthreinsiefnum berst í öndunarveg getur það valdið miklum 
hósta og ertingu í öndunarvegum.

Sótthreinsun talventils
Ef talventillinn virðist óhreinn eða ef um hugsanlega mengun er að ræða getur 
verið þörf á sótthreinsun. Mengun getur verið til staðar ef búnaðurinn hefur 
dottið í gólfið, komist í snertingu við gæludýr eða einstakling með sýkingu í 
öndunarfærum, eða ef annars konar víxlmengun hefur átt sér stað. Í slíkum 
tilvikum skal bæði hreinsa og sótthreinsa búnaðinn fyrir notkun. Ef þörf er 
á sótthreinsun skal fyrst hreinsa búnaðinn eins og lýst er hér fyrir ofan og að 
því loknu skal sótthreinsa hann með eftirfarandi hætti:
1.	 Fyrst skal hreinsa búnaðinn eins og lýst er í kaflanum „Hreinsun“ hér 

fyrir ofan, en sleppa skrefi 7. Að hreinsun lokinni skal setja talventilinn 
í talstillingu og láta hann liggja í 70% etanóllausn eða 70% ísóprópýl-
alkóhóllausn í 10 mínútur (mynd 22). 

	 Varúð: EKKI má nota vetnisperoxíð.
2.	 Að hreinsun og sótthreinsun lokinni skal leggja talventilinn á hreina grisju 

og láta loftþorna í að minnsta kosti 2 klukkustundir (mynd 23). Gangið úr 
skugga um að talventillinn sé á talstillingu.

3.	 Þegar talventilinn er orðinn alveg þurr er hægt að nota hann aftur eða koma 
honum fyrir í hreinu og lokuðu íláti til geymslu. 

	 Varúð: Ekki má nota talventilinn fyrr en hann hefur þornað að fullu. 
Ef gufa af sótthreinsiefnum berst í öndunarveg getur það valdið miklum 
hósta og ertingu í öndunarvegum.

2.3 Leiðbeiningar um geymslu 
Þegar talventillinn er ekki í notkun skal hreinsa hann og sótthreinsa eins og 
lýst er hér fyrir ofan og geyma hann í hreinu og lokuðu íláti við stofuhita. 
Verjið gegn beinu sólarljósi.
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2.4 Endingartími búnaðar 
Nota má Provox FreeHands FlexiVoice talventilinn í 6 mánuði að hámarki, 
svo framarlega sem hann er heill og virkar sem skyldi. Notkun yfir lengri 
tíma getur leitt til skertrar virkni talventils, t.d. seinkuð lokun og/eða opnun, 
loftleki og aukið hljóð við lokun, og/eða aðrar breytingar á virkni búnaðarins 
tengdar notkun í lengri tíma. 

HME-hylkið er til notkunar í eitt skipti.

2.5 Förgun 
Ávallt skal fylgja heilbrigðiskröfum sem og landsbundnum kröfum varðandi 
lífsýnahættu við förgun á notuðum lækningatækjum.

2.6 Aukabúnaður 
Varúð: Aðeins skal nota upprunalega íhluti. Ef notaður er annar aukabúnaður 
getur það valdið því að búnaðurinn virki ekki sem skyldi. 

Provox HME Cap er margnota keilulaga hringur sem gerir notanda kleift 
að sofa með HME-hylkið eða nota það án þess að nota Provox FreeHands 
FlexiVoice talventilinn samhliða. Provox HME Cap er úr títani.

Provox HME-festibúnaður er búnaður sem notaður er til að halda Provox 
HME system við barkaraufina, t.d. Provox-límfestingar, Provox LaryTubes 
og Provox LaryButtons. 

Hægt er að nota „Removal Aid“ til að fjarlægja HME-hylkið af talventlinum.

3. Upplýsingar um úrræðaleit 
Ef upp koma vandamál við notkun skal fjarlægja búnaðinn og skoða hann. 
Hér fyrir neðan má finna nokkur algeng vandamál og ráðlagðar úrlausnir.

„Búnaðurinn lekur“ - skoðið talventilinn m.t.t. leka eða skemmda. Skiptið 
um búnað ef hann er skemmdur. Hreinsið búnaðinn eins og lýst er í kaflanum 
um hreinsun og sótthreinsun. Skoðið einnig festibúnaðinn og HME-hylkið, 
skiptið um ef þörf krefur. Ef leki er enn til staðar eftir að hreinsun er lokið 
skal skipta um talventil. 

„Búnaðurinn lokast ef ég anda þó ekki sé nema örlítið þyngra“ - notið 
búnað með himnu með meira viðnámi. Annar valkostur er að nota himnu með 
meira viðnámi þegar áreynsla er fyrirhuguð.

„Himnan lokast þegar ég anda djúpt“ - óvænt lokun getur átt sér stað þegar 
andað er djúpt. Til að koma í veg fyrir þetta skal hafa búnaðinn í læstri stillingu 
þegar áreynsla er fyrirhuguð. Hægt er að tala með því að nota handvirka lokun. 
Takið búnaðinn á ný úr læstri stillingu til að tala handfrjálst (mynd 2). 

„Himnan lokast ekki“ - gangið fyrst úr skugga um að búnaðurinn sé í 
talstillingu. Skoðið talventilinn og stöðu himnunnar. Himnan gæti verið föst 
aftan við krækjuna. Þetta getur gerst þegar himnan er sett í að nýju hafi henni 
verið hóstað út. Komið himnunni varlega fyrir á réttum stað milli krækjunnar og 
opsins (mynd 3). Ef vart verður við skemmdir á talventlinum skal skipta um hann. 

„Himnan dettur út þegar ég tala“ - himnan er með of lítið viðnám fyrir þig. 
Prófaðu að nota himnu með meira viðnámi.

„Himnan dettur út þegar ég hósta“ - þetta er eðlilegt. Fjarlægðu búnaðinn 
með áföstu HME-hylkinu af límfestingunni. Komdu himnunni aftur fyrir á 
réttum stað með fingurgómi (mynd 14). Ef þetta kemur ítrekað fyrir vilt þú 
hugsanlega prófa að nota himnu með meira viðnámi.
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„Hlutar talventilsins losnuðu hver frá öðrum“ - ekki reyna að setja þá saman 
á ný. Skiptu um búnað. 

„Það er erfitt að anda“ - HME-hylkið gæti hafa stíflast af slími. Komdu nýju 
HME-hylki fyrir og prófaðu aftur. Ef vandamálið er áfram til staðar skaltu 
hreinsa búnaðinn eins og lýst er í kaflanum um hreinsun og sótthreinsun. 
Skoðaðu búnaðinn og gakktu úr skugga um að hann sé óskemmdur. Ef hann 
er skemmdur skal skipta um hann.

„Fötin sem ég nota til að hylja hálsinn trufla öndun“ - festu „Arch“-
aukabúnaðinn á talventilinn (mynd 6).

„Þegar ég byrja að tala heyri ég smellhljóð“ - prófaðu að fara varlegar af 
stað þegar þú byrjar að tala. Prófaðu að nota himnu með meira viðnámi sem 
lokast ekki jafn snögglega.

„Þegar ég byrja að tala heyri ég lofthljóð“ - prófaðu að fara kröftugar af 
stað þegar þú byrjar að tala svo himnan lokist hraðar. Prófaðu að nota himnu 
með minna viðnámi sem lokast hraðar.

4. Nánari upplýsingar 
4.1 Samhæfi við segulómun
Öruggt við segulómun: Búnaðurinn inniheldur enga málmhluta og engin 
hætta er á truflunum við segulómsviðið.

4.2. Ferðalög og notkun erlendis 
Provox FreeHands FlexiVoice og HME-hylkið innihalda engan málm og eru 
ekki röntgenþétt. Vertu viss um að hafa búnað með þér til skiptanna þegar 
þú ferðast erlendis. Gættu þess ennfremur að hreinsa búnaðinn ávallt upp úr 
drykkjarhæfu vatni. Farðu á www.atosmedical.com og/eða hafðu samband við 
umboðsaðila Atos Medical til að fá viðbótarbúnað.

5. Tilkynningaskylda
Vinsamlega athugið að tilkynna skal öll alvarleg atvik sem upp koma í tengslum 
við notkun tækisins til framleiðanda, sem og til yfirvalda í því landi þar sem 
notandi og/eða sjúklingur hefur búsetu.

1. Popis
1.1 Účel použití
Provox FreeHands FlexiVoice kombinuje plicní rehabilitaci s použitím výměníku 
tepla a vlhkosti s hlasovou rehabilitací s použitím automatického řečového 
ventilu nebo ručního uzávěru u pacientů po laryngektomii používajících 
hlasovou protézu. 

1.2 KONTRAINDIKACE
Zařízení Provox FreeHands FlexiVoice není určeno k použití pacienty, kteří 
jej nejsou schopni vyjmout nebo provozovat, pokud pacient není pod stálým 
dohledem lékaře nebo kvalifikovaného pečovatele. Například: pacienti, kteří 
nemohou hýbat rukama, pacienti se sníženou úrovní vědomí nebo pacienti 
s onemocněním, při kterém je riziko nepředvídatelné opakované ztráty vědomí.
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1.3 Popis zařízení
Zařízení Provox FreeHands FlexiVoice se skládá ze dvou částí sestavených 
dohromady, řečového ventilu určeného pro použití jedním pacientem 
a jednorázové HME kazety (Obr. 1). 

Řečový ventil je vyroben z plastu a membrána je vyrobena ze silikonu. 
HME kazeta je také vyrobena z plastu a z polyuretanové pěny ošetřené solí.

Řečový ventil může používat dva režimy; automatický řečový režim a režim 
uzamknutí (Obr. 2). Otočením horní části řečového ventilu převedete zařízení 
do automatické řečové pozice nebo do uzamknuté pozice. Řeč je možná jak 
v automatickém řečovém režimu ventilu, tak po ručním uzavření předního 
otvoru. Ruční uzavření je možné v obou režimech.

Řečový ventil se nachází v automatickém řečovém režimu, pokud pružná 
membrána není fixována háčkem (Obr. 3). V automatickém řečovém režimu 
může membránu automaticky zavírat vydechovaný vzduch. Proud vzduchu je 
v takovém případě přesměrován a prochází přes hlasovou protézu. Při nádechu 
se membrána se opět automaticky otevře. 

V režimu uzamknutí je pružná membrána fixována háčkem za očko v membráně 
(Obr. 4). Tím se zabraňuje uzavření membrány při hlubokém dýchání, například 
během fyzické aktivity.

K dispozici jsou čtyři různé řečové ventily, každý s jinak silnou membránou: 
slabou, středně silnou, silnou a zvlášť silnou.

Na membránové části, která vystupuje na horní straně zařízení, jsou viditelné 
1, 2, 3 nebo 4 tečky. Počet teček představuje sílu membrány (obr. 5). 
1 tečka = slabá membrána (dosáhnout jejího uzavření je nejsnadnější)
2 tečky = středně silná membrána
3 tečky = silná membrána
4 tečky = zvlášť silná membrána

Oblouk Arch je příslušenství, které lze použít na zařízení Provox FreeHands 
FlexiVoice, abyste zabránili přilnutí tkaniny k otvoru zařízení. Je zalisován do 
přední strany zařízení Provox FreeHands FlexiVoice (Obr. 6). Upozorňujeme, 
že v některých pozicích může Arch omezit možnost ručního uzavření.

Pomůcku pro vyjímání Removal Aid (Obr. 7) lze použít k vyjmutí HME kazety 
z řečového ventilu.

Součásti souprav
Provox FreeHands FlexiVoice Set a  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 řečové ventily (slabé, středně silné a silné)
1	 pomůcka pro vyjímání Removal Aid 
2	 oblouky Arch
30	 kazet Provox FreeHands HME cassette 
 	 (pouze souprava Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong a XtraStrong
1	  řečové ventily (zvolené síly)
1 	 oblouk Arch 
1	  pomůcka pro vyjímání Removal Aid

1.4 VAROVÁNÍ
•	 Nepoužívejte HME kazetu, dokud ji nejprve nesestavíte s řečovým ventilem 

Provox FreeHands FlexiVoice Speaking Valve nebo uzávěrem Provox 
HME Cap. Pokud byste použili HME kazetu samostatně, může uvíznout 
v upevňovacím zařízení (Obr. 8).
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•	 Nepoužívejte zařízení Provox FreeHands FlexiVoice s žádným jiným 
upevňovacím zařízením než s originálními upevňovacími zařízeními Provox 
HME. Produkt může uvíznout v upevňovacím zařízení. Upevňovací zařízení 
je pak nutno odstranit nebo může být poškozeno, což může vést k omezení 
při dýchání.

•	 Nepoužívejte opakovaně žádnou část Provox FreeHands FlexiVoice u jiného 
pacienta. Mohlo by dojít ke křížové kontaminaci. Toto zařízení je určeno 
k použití pouze u jednoho pacienta.

1.5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•	 Produkt neupravujte. Došlo by ke ztrátě funkce generování řeči a/nebo 

HME.
•	 Řečový ventil čistěte vždy podle níže uvedených pokynů. Pokud produkt 

není řádně vyčištěn, může dojít k infekci a poruše produktu.
•	 Při používání tohoto zařízení nepodávejte léky pomocí nebulizéru, protože 

léky se mohou v zařízení hromadit.
•	 Používáte-li toto zařízení, nepoužívejte zvlhčovače ani ohřátý zvlhčený 

kyslík podávaný přes masku přiloženou na tracheostomii. Zařízení HME 
může příliš zvlhnout. Pokud je nutná kyslíková terapie, používejte výhradně 
neohřátý zvlhčený kyslík.

2. Návod k použití
2.1 Kontrolní postupy
Před každým použitím zkontrolujte, že řečový ventil a HME kazeta jsou 
nepoškozené a řečový ventil funguje správně. Mělo by být snadné přepínat 
mezi režimem uzamknutí a automatickým řečovým režimem (Obr. 2). Pokud 
zařízení nefunguje tak, jak bylo zamýšleno, nebo je zjevné, že je poškozeno, 
zařízení nepoužívejte a vyměňte ho.

2.2 Návod k obsluze
Nepoužívejte řečový ventil během spánku. Může dojít k zakrytí otvoru řečového 
ventilu nebo neúmyslnému přepnutí řečového ventilu do řečového režimu, což 
vede k omezení při dýchání. Během spánku použijte kazetu Provox XtraHME 
nebo uzávěr Provox HME Cap sestavený s kazetou HME (Obr. 9).

Výběr síly membrány
Nejprve vyzkoušejte střední (Medium) membránu (2 tečky). Pokud zaznamenáte 
nechtěné uzavření této membrány během normálního dýchání nebo lehké aktivity, 
vyzkoušejte silnou (Strong) nebo zvlášť silnou (XtraStrong) membránu (3 nebo 
4 tečky). Pokud máte pocit, že je příliš namáhavé uzavřít střední membránu 
kvůli řeči, zkuste slabou membránu (1 tečka). Dbejte, aby během běžného 
dýchání nedocházelo k nechtěnému uzavření membrány. 

Můžete také používat silnější membránu v době, kdy jste aktivnější, a slabší, 
když jste méně aktivní.

Sestavení
Položte HME kazetu na rovnou plochu plastovou mřížkou dolů a pěnovým 
povrchem s otvorem nahoru (Obr. 10). Položte řečový ventil nahoru na povrch 
HME kazety a zatlačte na něj rovně dolů, až zaklapne na místo. Zkontrolujte, 
že je řečový ventil dobře upevněn na HME kazetu.
Upozornění: Použití jiného příslušenství než Provox může způsobit poruchu 
produktu a poškodit uživatele.

Zavedení a použití
Zasuňte zařízení Provox FreeHands FlexiVoice do konektoru na upevňovacím 
zařízení Provox HME (Obr. 11). Dýchejte normálně. Přepínejte mezi režimy 
zařízení otáčením horní části řečového ventilu, dokud se nezastaví v příslušné 
poloze (Obr. 12). 
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Upozornění: Při změně režimů otáčejte pouze horní částí řečového ventilu, 
ne celým zařízením. Při otočení celým zařízením může dojít k nepříjemnému 
pohybu upevňovacího zařízení.

Automatický řečový režim
Zařízení Provox FreeHands FlexiVoice se nachází v automatickém řečovém 
režimu, pokud se pružná membrána může volně pohybovat a není fixována 
háčkem (Obr. 3).

V tomto režimu zesílení proudu vydechovaného vzduchu potřebného pro 
mluvení automaticky uzavře membránu. 

Ruční uzavření
Zařízení Provox FreeHands FlexiVoice lze kvůli řeči uzavřít také ručně tak, 
že přikryjete otvor vpředu prstem (Obr. 13). Abyste se mohli nadechnout, 
sejměte prst, aby se otvor vpředu znovu otevřel. Ruční uzavření lze použít 
v automatickém řečovém režimu i v režimu uzamknutí.

Kašel
V automatickém řečovém režimu může membrána vyskočit při kašli. Pokud se 
to stane, dýchejte normálně a zatlačte membránu špičkou prstu zpět do otvoru 
(Obr. 14). Pokud je to nutné, vyjměte zařízení Provox FreeHands FlexiVoice 
a znovu umístěte membránu. 

Vyjmutí HME kazety z řečového ventilu
HME kazeta je určena k jednorázovému použití. Je třeba ji vyjmout na konci 
každého dne před čištěním řečového ventilu. Také se musí vyměnit, pokud je 
ucpaná hlenem a zvýší se odpor při dýchání. 
Upozornění: Nepokoušejte se HME kazetu umýt, protože by se smyla 
impregnace, která je pro její funkci nezbytná.

1.	 Držte řečový ventil (nebo uzávěr, pokud jej používáte) jednou rukou 
a druhou rukou umístěte pomůcku pro vyjímání Removal Aid na HME 
kazetu (Obr. 15). 

2.	 Stlačte rukojeti k sobě (Obr. 16). HME kazeta se s prasknutím uvolní 
(Obr. 17).

3.	 HME kazetu zlikvidujte (Obr. 18).

Čištění 
Aby byl řečový ventil v dobrém provozním stavu a aby se zabránilo hromadění 
mikroorganismů, je třeba jej denně čistit a dezinfikovat.
Upozornění: Nečistěte ani nedezinfikujte řečový ventil žádným jiným způsobem, 
než je popsáno níže. Zařízení NESTERILIZUJTE VAREM a NEPOUŽÍVEJTE 
peroxid vodíku k dezinfekci, protože tyto kroky by zařízení poškodily.

1.	 Vyjměte HME kazetu z řečového ventilu, jak je popsáno výše. 
2.	 Řečový ventil pečlivě opláchněte na obou stranách pod vlažnou 

(20–40 °C/68–104 °F) pitnou vodou a současně otáčejte uzávěrem tam 
a zpět po dobu 2 minut (Obr. 19).

3.	 Smíchejte 2 kapky saponátu na nádobí s 250 ml teplé (35–45 °C/95–113 °F) 
pitné vody. Nepoužívejte vařící vodu, protože by mohlo dojít k poškození 
řečového ventilu.

4.	 Přepněte řečový ventil do řečového režimu a umístěte řečový ventil do 
roztoku na dobu 15 minut (Obr. 20).

5.	 Oplachujte obě strany řečového ventilu v teplé (35–45 °C/95–113 °F) pitné 
vodě po dobu 15 sekund (Obr. 21). Abyste očistili všechny části řečového 
ventilu, nezapomeňte ho během oplachování několikrát přepnout z řečového 
režimu do režimu uzamknutí a zpět. 

6.	 Zkontrolujte, zda se na zařízení nenacházejí zbytky hlenu a tkáně. Podle 
potřeby výše uvedené kroky zopakujte.
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7.	 Po vyčištění postavte řečový ventil v řečovém režimu na čistou gázu a nechte 
jej usychat na vzduchu nejméně 2 hodiny (Obr. 23). Když je řečový ventil 
zcela suchý, lze buď znovu použít, nebo uskladnit v čistém uzavřeném 
obalu. 

	 Upozornění: Nepoužívejte řečový ventil, dokud není zcela suchý. Vdechování 
výparů dezinfekčních prostředků může způsobit silný kašel a podráždění 
dýchacích cest.

Dezinfekce řečového ventilu
Dezinfekce může být nutná v případě, že řečové zařízení vypadá znečištěné 
nebo hrozí nebezpečí kontaminace. Nebezpečí kontaminace hrozí v případě, 
že zařízení upadlo na podlahu, nebo pokud bylo v kontaktu s domácím zvířetem, 
osobou s respirační infekcí, nebo jiným zdrojem hrubé kontaminace. Před 
použitím se zařízení musí vyčistit a dezinfikovat. Pokud je potřeba provést 
dezinfekci, nejprve zařízení vyčistěte podle popisu uvedeného výše, a poté 
jej dezinfikujte podle následujícího postupu.
1.	 Nejprve postupujte podle pokynů k čištění, které jsou uvedeny v části 

„čištění“, s vynecháním kroku 7. Po vyčištění přepněte řečový ventil do 
řečového režimu a ponořte ho na dobu 10 minut buď do 70% ethanolu, 
nebo 70% isopropylalkoholu (Obr. 22). 

	 Upozornění: NEPOUŽÍVEJTE peroxid vodíku.
2.	 Po vyčištění a dezinfekci postavte řečový ventil v řečovém režimu na čistou 

gázu a nechte jej usychat na vzduchu nejméně po dobu 2 hodin (Obr. 23). 
Ujistěte se, že řečový ventil nachází v řečovém režimu.

3.	 Když je řečový ventil zcela suchý, lze buď znovu použít, nebo uskladnit 
v čistém uzavřeném obalu. 

	 Upozornění: Nepoužívejte řečový ventil, dokud není zcela suchý. Vdechování 
výparů dezinfekčních prostředků může způsobit silný kašel a podráždění 
dýchacích cest.

2.3 Pokyny pro skladování 
Jestliže se řečový ventil nepoužívá, vyčistěte jej a dezinfikujte tak, jak je 
popsáno výše, a poté jej uskladněte v čistém a suchém uzavřeném obalu při 
pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním světlem.

2.4 Životnost zařízení 
Řečový ventil Provox FreeHands FlexiVoice lze používat po dobu maximálně 
6 měsíců, pokud je neporušený a funguje tak, jak bylo zamýšleno. Použití po 
uplynutí této doby může vést k nesprávnému fungování ventilu, například 
opožděnému zavírání a/nebo otevírání, úniku vzduchu a hlučnějšímu zavírání, 
a/nebo jiným změnám funkce v důsledku stárnutí zařízení. 

HME kazeta je určena k jednorázovému použití.

2.5 Likvidace 
Při likvidaci použitého zdravotnického prostředku vždy postupujte podle 
lékařské praxe a vnitrostátních požadavků týkajících se biologického nebezpečí.

2.6 Příslušenství 
Upozornění: Používejte pouze originální součásti. Jiné příslušenství může 
vést k chybné funkci výrobku. 

Uzávěr Provox HME Cap je opakovaně použitelný polokulovitě vystouplý 
kroužek, který umožňuje používání HME kazety během spánku nebo bez 
řečového ventilu Provox FreeHands FlexiVoice. Uzávěr Provox HME Cap je 
vyroben z titanu.

Upevňovací zařízení Provox HME jsou produkty, které se používají 
k upevnění produktů systému Provox HME System před stomatem. Jedná se 
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například o lepidla Provox Adhesives, trubice Provox LaryTubes a knoflíky 
Provox LaryButtons. 

Pomůcku pro vyjímání Removal Aid lze použít při odstraňování HME 
z řečového ventilu.

3. Informace o řešení problémů 
V případě problémů během používání zařízení vyjměte a zkontrolujte. Níže 
jsou uvedeny některé běžné problémy a doporučené akce.

„Zařízení netěsní“ – Prohlédněte řečový ventil, zda nevykazuje netěsnost nebo 
není poškozen. Pokud je zařízení poškozené, vyměňte jej. Vyčistěte zařízení 
podle popisu v části „Čištění a dezinfekce“. Zkontrolujte také upevňovací 
zařízení a HME kazetu a podle potřeby je vyměňte. Pokud po čištění stále 
pozorujete netěsnost, řečový ventil vyměňte za nový. 

„Zařízení se zavře i když začnu jen o málo intenzivněji dýchat“ – Používejte 
zařízení se silnější membránou. Případně použijte silnější membránu, když 
předpokládáte, že budete vyvíjet zvýšenou fyzickou aktivitu.

„Membrána se zavírá, když zhluboka dýchám“ – Při hlubokém dýchání 
může dojít k nechtěnému uzavření. Aby k tomu nedocházelo, v situacích, které 
můžete předvídat, používejte zařízení v poloze uzamknutého režimu. Řeč bude 
stále možná, pokud použijete ruční uzávěr. Opětovným odemknutím zařízení 
aktivujete řeč bez nutnosti zásahu rukou (Obr. 2). 

„Membrána se nezavírá“ – Nejprve zkontrolujte, zda je zařízení nastaveno 
na řečový režim. Zkontrolujte řečový ventil a polohu membrány. Membrána se 
možná zachytila za háček. To se může stát, pokud se po vykašlání membrána 
nevrátila do správné polohy. Opatrně umístěte membránu do správné polohy 
mezi háček a otvor (Obr. 3). Zjistíte-li jakékoli poškození řečového ventilu, 
vyměňte jej. 

„Membrána vyskakuje, když mluvím“ – Membrána je pro vás příliš slabá. 
Zkuste použít silnější membránu.

„Membrána vyskakuje, když kašlu“ – To je normální. Odlepte zařízení 
s připojenou HME kazetou. Zatlačte membránu prstem zpět na její místo 
(Obr. 14). Pokud k tomu dochází často, můžete vyzkoušet silnější membránu.

„Součásti řečového ventilu se oddělily“ – Nesnažte se jej znovu sestavit. 
Zařízení vyměňte. 

„Dýchání je příliš obtížné“ – HME kazeta může být ucpaná hlenem. Vyměňte 
HME kazetu za novou a zkontrolujte, zda to pomohlo. Pokud problém přetrvává, 
vyčistěte zařízení podle popisu v části „Čištění a dezinfekce“. Zkontrolujte 
zařízení a ujistěte se, že není poškozené. Pokud je poškozené, vyměňte jej.

„Šátek, kterým si zakrývám krk, mi překáží při dýchání“ – Namontujte 
do řečového ventilu dodaný oblouk Arch (Obr. 6).

„Když začnu mluvit, slyším praskavý zvuk“ – Snažte se zahajovat řeč 
jemněji a pozvolněji. Zkuste silnější membránu, která se zavírá pozvolněji.

„Když začnu mluvit, slyším, jak uniká vzduch“ – Snažte se zahajovat 
řeč ostřeji, méně zvolna, aby se membrána zavírala rychleji. Zkuste slabší 
membránu, která se zavírá rychleji.
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MAGYAR

4. Další informace 
4.1 Kompatibilita s vyšetřením magnetickou 
rezonancí (MR)
Bezpečné při MR: Toto zařízení neobsahuje žádné kovové prvky a nemá 
potenciál pro interakci s polem MR.

4.2 Cestování nebo mezinárodní použití 
Provox FreeHands FlexiVoice a HME neobsahují kov a nejsou kontrastní při 
zobrazení rentgenem (jsou RTG translucentní). Při cestování do jiných zemí 
se ujistěte, že máte potřebné výrobky s sebou. Ujistěte se také, že k čištění 
zařízení používáte pitnou vodu. Kontaktní informace pro objednání náhradních 
výrobků najdete na www.atosmedical.com a/nebo kontaktujte místní kancelář 
společnosti Atos Medical.

5. Hlášení 
Berte prosím na vědomí, že každá závažná příhoda, jež nastala v souvislosti se
zařízením, musí být nahlášena výrobci a vnitrostátnímu orgánu země, ve které
má uživatel a/nebo pacient bydliště.

1. Leíró jellegű információ
1.1. Rendeltetés
A Provox FreeHands FlexiVoice a hő- és nedvességcserélőt (Heat and Moisture 
Exchanger, HME) alkalmazó tüdőrehabilitációt kombinálja az automatikus 
beszélőszeleppel vagy manuális okklúzióval végzett hangrehabilitációval 
gégeeltávolításon átesett, hangprotézist használó betegeknél. 

1.2. ELLENJAVALLATOK
A Provox FreeHands FlexiVoice nem szolgál olyan betegek általi használatra, 
akik nem képesek eltávolítani vagy használni az eszközt, kivéve, ha a beteg 
egészségügyi szakember vagy erre kiképzett gondozó folyamatos felügyelete 
alatt áll. Ilyen betegek például azok, akik nem tudják mozgatni a karjukat, a 
csökkent öntudati szintű betegek, valamint az olyan betegségben szenvedők, 
amely öntudatlan állapotot okozhat előreláthatatlan időszakokban.

1.3 Az eszközök leírása
A Provox FreeHands FlexiVoice két, összeszerelt részből áll: egy beszélőszelepből, 
amely egy beteg által történő használatra szolgál, illetve egy eldobható HME 
kazettából (1. ábra). 

A beszélőszelep műanyagból, a membrán szilikonból készült. A HME kazetta 
szintén műanyagból és sóval kezelt poliuretán habból készült.

A beszélőszelepnek két üzemmódja van: az automatikus beszéd mód és a zárt 
mód (2. ábra). A beszélőszelep tetejének elfordítása az automatikus beszéd módra 
vagy a zárt helyzetre állítja az eszközt. A beszéd az automatikus beszélőszelep 
segítségével vagy az elülső nyílás manuális lezárásával végezhető. A manuális 
lezárás mindkét módban lehetséges.
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A beszélőszelep akkor van automatikus beszéd módban, ha a rugalmas membránt 
nem zárja el a horog (3. ábra). Automatikus beszéd módban a membránt 
automatikusan bezárhatja a kilélegzett levegő. A levegő ezután átirányítódik a 
hangprotézisen keresztül. A membrán a belégzéskor automatikusan újra kinyílik. 

A zárt módban a rugalmas membránt egy horog zárja le, amely a membránban 
hurkot képez (4. ábra). Ez megakadályozza, hogy a membrán lezáruljon erőteljes 
légzés, például fizikai tevékenység közben.

Négy különböző beszélőszelep van, mindegyik különböző erősségű membránnal: 
light (gyenge), medium (közepesen erős), strong (erős) és xtrastrong (extra erős).

Az eszköz tetején kiemelkedő membránrészen látható 1, 2, 3 vagy 4 pont. A 
pontok száma a membrán erősségét mutatja (5. ábra). 
1 pont = Gyenge membrán (a legkönnyebb bezárni)
2 pont = Közepesen erős membrán
3 pont = Erős membrán
4 pont = Extra erős membrán

Az Arch ív olyan tartozék, amely a Provox FreeHands FlexiVoice eszközzel 
használható, hogy távol tartsa a ruhaanyagot az eszköz nyílásától. Egyszerűen 
a Provox FreeHands FlexiVoice elejére kell nyomni (6. ábra). Ne feledje, hogy 
bizonyos pozíciókban az Arch ív korlátozhatja a manuális lezárás lehetőségét.

A Removal Aid eltávolító eszköz (7. ábra) a HME kazetta beszélőszelepből 
történő eltávolításához használható.

A készletek tartalma
Provox FreeHands FlexiVoice Set és Provox FreeHands FlexiVoice 
Set Plus
3	 beszélőszelep (Light, Medium és Strong)
1	 Removal Aid eltávolító eszköz 
2	 Arch ív
30	 Provox FreeHands HME kazetta 
 	 (csak a Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus része)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong és XtraStrong
1	 beszélőszelep (a kiválasztott erősségben)
1	 Arch ív 
1	 Removal Aid eltávolító eszköz

1.4. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
•	 Csak úgy használja a HME kazettát, hogy előbb összeszereli a Provox 

FreeHands FlexiVoice beszélőszeleppel vagy a Provox HME Cap kupakkal. 
A HME megakadhat a tartozéktartóban, ha önmagában használja (8. ábra).

•	 A Provox FreeHands FlexiVoice eszközt kizárólag eredeti Provox HME 
felerősítő eszközökkel használja, más felerősítő eszközökkel ne. A termék 
megakadhat a felerősítő eszközben. A felerősítő eszközt ezután el kell 
távolítani vagy károsodhat, ami esetleg korlátozott légzéshez vezethet.

•	 Ne használja újra a Provox FreeHands FlexiVoice egyetlen részét sem több 
betegnél. Ez keresztfertőzést okozhat. Az eszköz kizárólag egy beteg általi 
használatra szolgál.

1.5. ÓVINTÉZKEDÉSEK
•	 Ne módosítsa a terméket. A beszédfunkció és/vagy a HME funkció elveszhet.
•	 Mindig az alábbi instrukciók szerint tisztítsa a beszélőszelepet. A termék 

nem megfelelő tisztítása fertőzést és a termék hibás működését okozhatja.
•	 Ne adjon porlasztóval adagolt gyógyszert az eszközön keresztül, mert a 

gyógyszer az eszközben kiülepedhet.
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•	 Ne használjon levegőnedvesítőt vagy melegített, nedvesített oxigént 
maszkon át a tracheostománál az eszköz használata közben. A HME túl 
nedvessé válik. Ha oxigénterápia szükséges, használjon nem melegített 
nedvesített oxigént.

2. Használati útmutató
2.1 Ellenőrző eljárások
Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a beszélőszelep és a HME 
kazetta ép, és a beszélőszelep rendeltetésének megfelelően működik. Könnyen 
kell váltania a zárt módba és az automatikus beszéd módba (2. ábra). Ha az 
eszköz nem működik rendeltetésének megfelelően, vagy sérültnek látszik, ne 
használja, hanem cserélje ki.

2.2 Működtetési útmutató
Ne használja a beszélőszelepet alvás közben. A beszélőszelep nyílását betakarhatja 
valami, vagy a beszélőszelep véletlenül beszéd módba válthat, ami korlátozott 
légzést eredményez. Alvás alatt használjon Provox XtraHME kazettát vagy 
HME kazettával összeszerelt Provox HME Cap kupakot (9. ábra).

A membrán erősségének kiválasztása
Először próbálja ki a Medium (közepesen erős) membránt (2 pont). Ha normál 
légzés vagy könnyű fizikai aktivitás során e membrán akaratlan bezáródását 
tapasztalja, próbálja ki a Strong (erős) vagy XtraStrong (extra erős) membránt 
(3 pont, illetve 4 pont). Ha azt érzi, hogy túl nagy erőfeszítésbe kerül bezárni 
a Medium membránt beszédhez, próbálja ki a Light (gyenge) membránt (1 
pont). Győződjön meg arról, hogy a membrán rendes légzés során nem zárul 
be véletlenül. 

Használhat erősebb membránt, amikor aktívabb, és gyengébbet, amikor 
kevésbé aktív.

Összeszerelés
Helyezze a HME kazettát sík felületre a műanyag ráccsal lefelé, a nyitott hab 
felszínnel felfelé (10. ábra). Helyezze a beszélőszelepet a HME kazettára, 
és nyomja egyenesen lefelé, amíg a helyére nem kattan. Ellenőrizze, hogy a 
beszélőszelep szilárdan csatlakozik-e a HME kazettához.
Figyelem: Nem Provox tartozékok használata a termék meghibásodását és a 
felhasználó sérülését okozhatja.

Behelyezés és használat
Helyezze a Provox FreeHands FlexiVoice eszközt a Provox HME felerősítő 
eszköz csatlakozójába (11. ábra). Lélegezzen normál módon. Váltson az eszköz 
üzemmódjai között, addig forgatva a beszélőszelep tetejét, amíg meg nem áll 
mindegyik helyzetben (12. ábra). 
Figyelem: Az üzemmódok váltásakor csak a beszélőszelep tetejét forgassa, 
ne a teljes eszközt. A teljes eszköz forgatása a felerősítő eszköz kellemetlen 
mozgását okozhatja.

Automatikus beszéd mód
A Provox FreeHands FlexiVoice akkor van automatikus beszéd módban, ha 
a rugalmas membrán szabadon mozoghat, és nem zárja el a horog (3. ábra).

Ebben az üzemmódban a beszédhez fokozódó kilélegzett levegőáramlás 
automatikusan bezárja a membránt. 

Manuális elzárás
A Provox FreeHands FlexiVoice kézzel is lezárható beszédhez úgy, hogy ujjával 
elzárja az elülső nyílást (13. ábra). A belégzéshez emelje fel az ujját, hogy 
az elülső nyílás újra szabad legyen. A manuális lezárás automatikus beszéd 
módban és zárt módban egyaránt használható.
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Köhögés
Automatikus beszéd módban a membrán köhögéskor kilökődhet. Ha ez történik, 
lélegezzen normálisan, és ujjával tolja vissza a membránt a nyíláson keresztül 
(14. ábra). Ha szükséges, távolítsa el a Provox FreeHands FlexiVoice eszközt, 
és helyezze vissza a membránt. 
A HME kazetta eltávolítása a beszélőszelepből
A HME kazetta egyszeri használatra szolgál. Minden nap végén el kell távolítani 
a beszélőszelep tisztítása előtt. Ki kell cserélni akkor is, ha eltömődött a 
nyálkától, és a légzési ellenállás megemelkedett. 
Figyelem: Ne próbálja meg lemosni a HME kazettát, mert az lemossa a 
működéséhez lényeges impregnálást.

1.	 Egyik kezével tartsa a beszélőszelepet (vagy kupakot, ha használt), másik 
kezével helyezze a Removal Aid eltávolító eszközt a HME kazettára 
(15. ábra). 

2.	 Nyomja össze a szárakat (16. ábra). A HME kazetta reccsenni fog és 
meglazul (17. ábra).

3.	 Dobja el a HME kazettát (18. ábra).
Tisztítás 
A beszélőszelep jó működési állapotának megőrzéséhez és a mikroorganizmusok 
elszaporodásának megelőzéséhez naponta meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.
Figyelem: Ne tisztítsa vagy fertőtlenítse a beszélőszelepet a lenti leírástól 
eltérő módon. NE forralja az eszközt, és NE használjon hidrogén-peroxidot a 
fertőtlenítéshez, mert ezek károsítják az eszközt.

1.	 A fentiek szerint vegye ki a HME kazettát a beszélőszelepből. 
2.	 2 percig mindkét oldalon gondosan öblítse le a beszélőszelepet kézmeleg 

(20–40 °C / 68–104 °F) ivóvízben, közben a tetejét előre-hátra forgatva 
(19. ábra).

3.	 Keverjen össze 2 csepp mosogatószert 250 ml meleg (35–45 °C / 95–113 °F) 
ivóvízzel. Ne használjon forrásban lévő vizet, mert az károsíthatja a 
beszélőszelepet.

4.	 Állítsa a beszélőszelepet beszéd módba, és helyezze a keverékbe 15 percre 
(20. ábra).

5.	 15 másodpercig öblítse a beszélőszelep mindkét oldalát meleg (35–45 °C 
/ 95–113 °F) ivóvízben (21. ábra). Annak érdekében, hogy a beszélőszelep 
minden részét elérje, öblítés közben váltson néhány alkalommal a beszéd 
és a zárt mód között. 

6.	 Vizsgálja meg az eszközt, nincs-e rajta nyálka vagy törmelékmaradványok. 
Szükség esetén ismételje meg a fenti lépéseket.

7.	 Tisztítás után helyezze a beszéd módban lévő beszélőszelepet tiszta gézre, és 
hagyja levegőn száradni legalább 2 óráig (23. ábra). Amikor a beszélőszelep 
teljesen megszáradt, újra használható, vagy tiszta, zárt tartályban tárolható. 

	 Figyelem: Ne használja a beszélőszelepet, amíg teljesen meg nem száradt. 
A fertőtlenítőszer gőzeinek belélegzése súlyos köhögést és légcső-irritációt 
okozhat.

A beszélőszelep fertőtlenítése
Fertőtlenítésre lehet szükség, ha a beszélőeszköz piszkosnak látszik, vagy 
szennyeződés kockázata állt fenn. Ha az eszközt a padlóra ejtették, vagy ha 
háziállattal, légúti fertőzésben szenvedő személlyel, vagy bármilyen más erős 
szennyezésforrással került érintkezésbe, szennyeződés veszélye állhat fenn. Az 
eszközt ilyen esetek után meg is kell tisztítani és fertőtleníteni kell a használat 
előtt. Ha fertőtlenítésre van szükség, először a fentiek szerint tisztítsa meg az 
eszközt, majd fertőtlenítse a következő eljárás alkalmazásával:
1.	 Először kövesse a fenti „Tisztítás” című részben leírt tisztítási eljárást a 7. 

lépés nélkül. Tisztítás után állítsa a beszélőszelepet beszéd módba, és 10 
percre merítse vagy 70%-os etanolba, vagy 70%-os izopropil-alkoholba 
(22. ábra). 

	 Figyelem: NE használjon hidrogén-peroxidot.
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2.	 Tisztítás és fertőtlenítés után helyezze a beszélőszelepet tiszta gézre, és 
hagyja levegőn száradni legalább 2 óráig (23. ábra). Ügyeljen arra, hogy a 
beszélőszelep beszéd módban legyen.

3.	 Amikor a beszélőszelep teljesen megszáradt, újra használható, vagy tiszta, 
zárt tartályban tárolható. 

	 Figyelem: Ne használja a beszélőszelepet, amíg teljesen meg nem száradt. 
A fertőtlenítőszer gőzeinek belélegzése súlyos köhögést és légcső-irritációt 
okozhat.

2.3. Tárolási utasítások 
Ha nincs használatban, tisztítsa meg és fertőtlenítse a beszélőszelepet a fent 
leírt módon, majd tárolja tiszta és száraz tartályban, szobahőmérsékleten. 
Közvetlen napfénytől óvandó.

2.4 Az eszköz élettartama 
A Provox FreeHands FlexiVoice beszélőszelep legfeljebb 6 hónapig használható, 
ha ép, és rendeltetésszerűen működik. Ha ezen időn túl használja, az a szelep 
nem megfelelő működéséhez vezethet, például késlekedő lezáráshoz és/vagy 
kinyíláshoz, levegőszivárgáshoz, hangosabb zárási hanghoz és/vagy az eszköz 
öregedése miatti egyéb változásokhoz. 

A HME kazetta egyszeri használatra szolgál.

2.5 Hulladékba helyezés 
Használt orvosi eszközök hulladékba helyezésénél mindig kövesse a biológiailag 
veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó orvosi gyakorlatot és nemzeti 
követelményeket.

2.6 Tartozékok 
Figyelem: Kizárólag eredeti komponenseket használjon. Más tartozékok a 
termék meghibásodását okozhatják. 

A Provox HME Cap kupak újrahasználható, félgömb alakú gyűrű, amely 
lehetővé teszi a HME kazetta alvás alatti használatát vagy a Provox FreeHands 
FlexiVoice beszélőszelep nélküli használatát. A Provox HME Cap titánból készült.

A Provox HME felerősítő eszközök olyan termékek, amelyek a Provox HME 
System rendszer alkotóelemeinek a stoma előtt tartására szolgálnak, pl. a Provox 
ragasztóanyagok, a Provox LaryTubes és a Provox LaryButtons. 

A Removal Aid eltávolító eszköz segít eltávolítani a HME-t a beszélőszelepből.

3. Hibaelhárítási információ 
Ha a használat során probléma merül fel, távolítsa el és vizsgálja meg az eszközt. 
Alább néhány gyakori problémát talál a javasolt intézkedésekkel.

„Az eszköz szivárog” – Vizsgálja meg a beszélőszelepet, hogy hol van szivárgás 
vagy sérülés. Cserélje ki az eszközt, ha sérült. Tisztítsa meg az eszközt a „Tisztítás 
és fertőtlenítés” című részben leírtak szerint. Vizsgálja meg a felerősítő eszközt 
és a HME kazettát is, és cserélje ki, ha szükséges. Ha a tisztítási eljárás után 
még mindig van szivárgás, cserélje ki új beszélőszeleppel. 

„Az eszköz bezárul, ha csak kicsit is erősebben lélegzek” – Használjon 
erősebb membránú eszközt. Másik lehetőségként használjon erősebb membránt, 
ha várhatóan fizikailag aktív lesz.

„A membrán bezárul, ha erőteljesen lélegzek” – A membrán véletlenül 
bezárulhat erőteljes légzés mellett. Ennek megelőzéséhez használja az eszköz 
lezárt mód helyzetét, ha a körülmények előre láthatók. A beszéd manuális 
lezárással lehetséges. A kezet szabadon hagyó beszéd lehetővé tételéhez oldja 
ki újra az eszközt (2. ábra). 
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„A membrán nem zárul be” – Először ellenőrizze, hogy az eszköz beszéd 
módban van-e. Vizsgálja meg a beszélőszelepet és a membrán helyzetét. 
Előfordulhat, hogy a membrán a horog mögé ragadt. Ez az után fordulhat elő, 
hogy rosszul helyezte vissza köhögés után. Óvatosan helyezze el a membránt 
megfelelően a horog és a nyílás közé (3. ábra). Ha a beszélőszelepen bármilyen 
sérülést lát, cserélje ki. 

„A membrán kilökődik, ha beszélek” – A membrán túl gyenge önnek. 
Próbáljon meg erősebb membránt használni.

„A membrán kilökődik, ha köhögök” – Ez normális. Távolítsa el az eszközt 
a ragasztóból a hozzá csatlakozó HME kazettával együtt. Ujjával tolja vissza 
a membránt a helyére (14. ábra). Ha ez gyakran előfordul, lehet, hogy meg kell 
próbálnia egy erősebb membránt.

„A beszélőszelep részei szétjöttek” – Ne próbálja meg újra összeszerelni. 
Cserélje ki az eszközt. 

„Nehéz a légzés” – Előfordulhat, hogy a HME kazettát nyálka tömíti el. Cserélje 
ki új HME kazettára, és ellenőrizze újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
tisztítsa meg az eszközt a „Tisztítás és fertőtlenítés” című rész szerint. Vizsgálja 
meg az eszközt, és győződjön meg arról, hogy ép. Cserélje ki, ha megsérült.

„A ruhák, amelyekkel a nyakamat takarom, zavarják a légzésemet” – 
Helyezze fel a mellékelt Arch ívet a beszélőszelepre (6. ábra).

„Pattanó hangot hallok, amikor beszélni kezdek” – Próbáljon meg finomabban, 
kevésbé hirtelen elkezdeni beszélni. Próbáljon ki erősebb membránt, amely 
kevésbé hirtelen záródik.

„Amikor beszélni kezdek, hallom, ahogy a levegő szökik” – Próbáljon meg 
gyorsabban elkezdeni beszélni, hogy a membrán gyorsabban záródjon be. 
Próbáljon ki gyengébb membránt, amely gyorsabban záródik.

4. További információ 
4.1. MRI-vizsgálattal való kompatibilitás
MRI-biztonságosság: Ez az eszköz nem tartalmaz fémből készült elemeket, 
és nem képes kölcsönhatásba lépni az MRI mágneses mezőjével.

4.2 Utazás vagy nemzetközi használat 
A Provox FreeHands FlexiVoice és a HME fémmentesek és röntgensugárzást 
áteresztőek. Ha más országba utazik, ügyeljen arra, hogy a termékeket vigye 
magával. Ügyeljen arra is, hogy az eszközt ivóvízben tisztítsa. Cseretermékekkel 
kapcsolatban látogasson el a www.atosmedical.com oldalra, és/vagy forduljon 
a helyi Atos Medical irodához.

5. Jelentési kötelezettség 
Felhívjuk a figyelmét, hogy az eszközt érintő bármilyen súlyos balesetet 
jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó/beteg lakóhelye szerint illetékes 
ország hatóságának.
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1. Popis
1.1 Účel použitia
Provox FreeHands FlexiVoice kombinuje pľúcnu rehabilitáciu pomocou 
výmenníka tepla a vlhkosti s hlasovou rehabilitáciou pomocou automatického 
rečového ventilu alebo manuálneho uzavretia u pacientov po laryngektómii 
používajúcich hlasovú protézu. 

1.2 KONTRAINDIKÁCIE
Provox FreeHands FlexiVoice nie je určený na používanie pacientmi, ktorí ho nie 
sú schopní odstrániť alebo obsluhovať, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom 
lekára alebo vyškoleného ošetrovateľa. Napríklad pacienti, ktorí nedokážu 
pohybovať rukami, pacienti so zníženou hladinou vedomia alebo pacienti 
s ochoreniami, ktoré u nich zvyšujú riziko nepredvídateľnej straty vedomia.

1.3 Popis pomôcok
Provox FreeHands FlexiVoice sa skladá z dvoch častí, ktoré sú spolu 
zostavené – z rečového ventilu na použitie u jedného pacienta a jednorazovej 
kazety HME (obr. 1). 

Rečový ventil je vyrobený z plastu a membrána je vyrobená zo silikónu. 
Kazeta HME je tiež vyrobená z plastu a polyuretánovej peny ošetrenej soľou.

Rečový ventil má dva režimy – automatický rečový režim a zamknutý režim 
(obr. 2). Otáčaním hornej časti rečového ventilu sa pomôcka presúva do 
automatickej rečovej polohy alebo do zamknutej polohy. Pomocou automatického 
rečového ventilu možno hovoriť aj manuálnym uzavretím otvoru vpredu. 
Manuálne uzavretie je možné v oboch režimoch.

Rečový ventil je v automatickom rečovom režime, keď flexibilná membrána 
nie je zamknutá háčikom (obr. 3). V automatickom rečovom režime môže 
byť membrána uzavretá automaticky vydychovaným vzduchom. Vzduch sa 
potom presmeruje cez hlasovú protézu. Pri vdychovaní sa membrána znova 
automaticky otvorí. 

V zamknutom režime je flexibilná membrána zamknutá háčikom, ktorý sa 
zachytí o slučku v membráne (obr. 4). Tým sa zabráni uzavretiu membrány 
pri namáhavom dýchaní, napríklad počas telesnej aktivity.

Existujú štyri rôzne rečové ventily, každý s inak pevnou membránou: ľahkou, 
strednou, pevnou a extra pevnou.

Na membránovej časti, ktorá vyčnieva z hornej časti pomôcky, sú viditeľné 
1, 2, 3 alebo 4 bodky. Počet bodiek predstavuje pevnosť membrány (obr. 5). 
1 bodka = ľahká membrána (najjednoduchšie sa zatvára)
2 bodky = stredná membrána
3 bodky = pevná membrána
4 bodky = extra pevná membrána

Arch je príslušenstvo, ktoré je možné používať s pomôckou Provox FreeHands 
FlexiVoice na udržiavanie odevu mimo otvoru pomôcky. Jednoducho sa natlačí 
na prednú stranu pomôcky Provox FreeHands FlexiVoice (obr. 6). Upozorňujeme, 
že v niektorých pozíciách môže Arch obmedziť možnosť manuálneho uzavretia.

Pomôcka Removal Aid (obr. 7) umožňuje odstrániť kazetu HME z rečového 
ventilu.

SLOVENČINA
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Obsah súprav
Provox FreeHands FlexiVoice Set a  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 Rečové ventily (ľahký, stredný a pevný)
1	 Pomôcka Removal Aid 
2	 Oblúky Arch
30	 Kazety Provox FreeHands HME 
 	 (iba Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong a XtraStrong
1	 Rečový ventil (so zvolenou pevnosťou)
1 	 Pomôcka Arch 
1 	 Pomôcka Removal Aid

1.4 VÝSTRAHY
•	 Nepoužívajte kazetu HME bez toho, aby ste ju najprv zostavili s rečovým 

ventilom Provox FreeHands FlexiVoice alebo uzáverom Provox HME Cap. 
HME sa môže v prípojnom držiaku zaseknúť, keď sa používa samostatne 
(obr. 8).

•	 Nepoužívajte Provox FreeHands FlexiVoice so žiadnymi inými prípojnými 
pomôckami, než sú originálne prípojné pomôcky Provox HME. Produkt sa 
môže v prípojnej pomôcke zaseknúť. Prípojná pomôcka sa musí odstrániť, 
inak sa môže poškodiť, čo môže viesť k obmedzenému dýchaniu.

•	 Nepoužívajte opakovane žiadnu časť pomôcky Provox FreeHands 
FlexiVoice medzi pacientmi. Môže to spôsobiť krížovú kontamináciu. Táto 
pomôcka je určená na použitie iba u jedného pacienta.

1.5 PREVENTÍVNE OPATRENIA
•	 Tento produkt neupravujte. Funkcia reči a/alebo funkcia HME bude 

znemožnená.
•	 Vždy čistite rečový ventil podľa nižšie uvedených pokynov. Ak produkt nie 

je správne vyčistený, môže to spôsobiť infekciu a poruchu produktu.
•	 Cez túto pomôcku nepodávajte liečivá pomocou rozprašovača, pretože liek 

sa môže v pomôcke zachytiť.
•	 Počas používania tejto pomôcky nepoužívajte zvlhčovače ani ohrievaný 

zvlhčený kyslík cez masku prostredníctvom tracheostómie. HME bude príliš 
vlhký. Ak je potrebná liečba kyslíkom, používajte len neohrievaný zvlhčený 
kyslík.

2. Návod na použitie
2.1 Postupy kontroly
Pred každým použitím skontrolujte, či rečový ventil a kazeta HME nie sú 
poškodené a či rečový ventil funguje tak, ako má. Mal by sa dať ľahko otočiť 
do zamknutého režimu a automatického rečového režimu (obr. 2). Ak pomôcka 
nefunguje správne alebo sa zdá, že je poškodená, nepoužívajte ju a vymeňte 
ju za novú.

2.2 Prevádzkové pokyny
Nepoužívajte rečový ventil počas spánku. Môže dôjsť k zakrytiu otvoru rečového 
ventilu alebo rečový ventil môže byť neúmyselne otočený do rečového režimu, 
čo má za následok obmedzené dýchanie. Počas spánku používajte kazetu Provox 
XtraHME alebo uzáver Provox HME Cap zostavený s kazetou HME (obr. 9).
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Výber pevnosti membrány
Najskôr vyskúšajte strednú membránu (2 bodky). Ak u vás dochádza počas 
normálneho dýchania alebo ľahkej aktivity k neúmyselnému uzatváraniu tejto 
membrány, vyskúšajte pevnú (Strong) alebo extra pevnú (XtraStrong) membránu 
(3 alebo 4 bodky). Ak máte pocit, že uzavretie strednej (Medium) membrány pri 
rozprávaní vyžaduje veľa úsilia, vyskúšajte ľahkú (Light) membránu (1 bodka). 
Uistite sa, že sa membrána počas normálneho dýchania neúmyselne nezatvára. 

Môžete tiež použiť pevnejšiu membránu, keď ste aktívnejší, a ľahšiu, keď 
ste menej aktívni.

Zostavenie
Kazetu HME umiestnite na rovný povrch s plastovou mriežkou smerom nadol 
a otvoreným penovým povrchom smerom nahor (obr. 10). Umiestnite rečový 
ventil na hornú časť kazety HME a zatlačte ho rovno smerom nadol, až kým 
nezacvakne na svoje miesto. Skontrolujte, či je rečový ventil pevne pripojený 
ku kazete HME.
Upozornenie: Použitie iného príslušenstva ako Provox môže spôsobiť poruchu 
produktu a poranenie používateľa.

Vloženie a používanie
Vložte Provox FreeHands FlexiVoice do konektora prípojnej pomôcky Provox 
HME (obr. 11). Dýchajte normálne. Otáčaním hornej časti rečového ventilu 
prepínajte pomôcku medzi režimami, až kým sa nezastaví v jednotlivých 
polohách (obr. 12). 
Upozornenie: Pri zmene režimov otáčajte iba hornou časťou rečového ventilu, 
nie celou pomôckou. Otáčaním celej pomôcky môže dôjsť k nepohodlnému 
pohybu prípojnej pomôcky.

Automatický rečový režim
Provox FreeHands FlexiVoice je v automatickom rečovom režime, keď sa 
flexibilná membrána môže voľne pohybovať a nie je zamknutá háčikom (obr. 3).

V tomto režime sa zvýšením prietoku vydychovaného vzduchu pri hovorení 
automaticky uzavrie membrána. 

Manuálne uzavretie
Provox FreeHands FlexiVoice možno uzavrieť manuálne na účely rozprávania, 
a to uzavretím predného otvoru prstom (obr. 13). Ak sa chcete nadýchnuť, uvoľnite 
uzavretie prstom tak, aby bol predný otvor opäť otvorený. Manuálne uzavretie 
možno používať v automatickom rečovom režime aj v zamknutom režime.

Kašlanie
V automatickom rečovom režime sa môže membrána pri kašli vytlačiť smerom 
von. Ak sa to stane, dýchajte normálne a zatlačte membránu späť cez otvor 
špičkou prsta (obr. 14). V prípade potreby odstráňte Provox FreeHands FlexiVoice 
a znova nastavte správnu polohu membránu. 

Odstránenie kazety HME z rečového ventilu
Kazeta HME je určená na jednorazové použitie. Pred čistením rečového ventilu 
na konci každého dňa ju treba odstrániť. Mala by sa tiež vymeniť, ak je upchatá 
hlienmi a zvýšil sa dychový odpor. 
Upozornenie: Kazetu HME sa nepokúšajte umyť, pretože sa tým zmyje 
impregnácia nevyhnutná na jej správne fungovanie.

1.	 Jednou rukou podržte rečový ventil (alebo uzáver, ak je použitý) a druhou 
rukou umiestnite pomôcku Removal Aid nad kazetu HME (obr. 15). 

2.	 Stlačte rukoväti k sebe (obr. 16). Kazeta HME praskne a uvoľní sa (obr. 17).
3.	 Kazetu HME zlikvidujte (obr. 18).
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Čistenie 
Z dôvodu uchovávania rečového ventilu v dobrom prevádzkovom stave 
a zabránenia rastu mikroorganizmov ho treba denne čistiť a dezinfikovať.
Upozornenie: Nečistite ani dezinfikujte rečový ventil žiadnym iným spôsobom, 
než aký je uvedený nižšie. Pomôcku NEVARTE a NEPOUŽÍVAJTE na jej 
dezinfekciu peroxid vodíka, pretože tieto činnosti ju poškodia.

1.	 Vyberte kazetu HME z rečového ventilu podľa pokynov uvedených vyššie. 
2.	 Opatrne opláchnite rečový ventil na oboch stranách vlažnou pitnou vodou 

(20 – 40 °C/68 – 104 °F) pri súčasnom otáčaní veka dozadu a dopredu po 
dobu 2 minút (obr. 19).

3.	 Zmiešajte 2 kvapky čistiaceho prostriedku na riad v 250 ml teplej 
(35 – 45 °C/95 – 113 °F) pitnej vody. Nepoužívajte vriacu vodu, pretože 
by mohlo dôjsť k poškodeniu rečového ventilu.

4.	 Nastavte rečový ventil do rečového režimu a vložte rečový ventil na 15 minút 
do pripravenej zmesi (obr. 20).

5.	 Opláchnite rečový ventil na oboch stranách v teplej (35 – 45 °C/95 – 113 °F) 
pitnej vode po dobu 15 sekúnd (obr. 21). Počas oplachovania rečového 
ventilu ho niekoľkokrát prepnite medzi rečovým režimom a zamknutým 
režimom, aby sa umožnilo vyčistenie všetkých jeho častí. 

6.	 Skontrolujte pomôcku, či neobsahuje zvyšky hlienu a nečistôt. V prípade 
potreby zopakujte vyššie uvedené kroky.

7.	 Po vyčistení položte rečový ventil v rečovom režime na čistú gázu a nechajte 
ho sušiť na vzduchu aspoň 2 hodiny (obr. 23). Keď bude rečový ventil úplne 
suchý, môže sa znova použiť alebo umiestniť do čistej, uzavretej nádoby 
na uskladnenie. 

	 Upozornenie: Rečový ventil nepoužívajte, kým nebude úplne suchý. 
Vdýchnutie výparov dezinfekčného prostriedku môže spôsobiť silný kašeľ 
a podráždenie dýchacích ciest.

Dezinfekcia rečového ventilu
Dezinfekcia môže byť potrebná, ak rečová pomôcka vyzerá znečistená alebo ak 
existuje riziko kontaminácie. Riziko kontaminácie môže existovať, ak pomôcka 
spadla na podlahu alebo bola v kontakte s nejakým domácim zvieratkom, s osobou 
s infekciou dýchacích ciest alebo s akoukoľvek inou hrubou kontamináciou. 
Potom treba pomôcku pred použitím vyčistiť a dezinfikovať. Ak je potrebná 
dezinfekcia, najprv vyčistite pomôcku podľa vyššie uvedených pokynov a potom 
ju dezinfikujte nasledujúcim postupom:
1.	 Najprv vykonajte postup uvedený v časti „Čistenie“ vyššie bez kroku 7. 

Po vyčistení nastavte rečový ventil do rečového režimu a ponorte ho na 
10 minút buď do 70 % etanolu, alebo do 70 % izopropylalkoholu (obr. 22). 

	 Upozornenie: NEPOUŽÍVAJTE peroxid vodíka.
2.	 Po vyčistení a dezinfikovaní položte rečový ventil na čistú gázu a nechajte 

ho sušiť na vzduchu aspoň 2 hodiny (obr. 23). Uistite sa, že rečový ventil 
je v rečovom režime.

3.	 Keď bude rečový ventil úplne suchý, môže sa znova použiť alebo umiestniť 
do čistej, uzavretej nádoby na uskladnenie. 

	 Upozornenie: Rečový ventil nepoužívajte, kým nebude úplne suchý. 
Vdýchnutie výparov dezinfekčného prostriedku môže spôsobiť silný kašeľ 
a podráždenie dýchacích ciest.

2.3 Pokyny na skladovanie 
Keď sa rečový ventil nepoužíva, vyčistite a dezinfikujte ho podľa pokynov 
uvedených vyššie a potom ho uskladnite v čistej a suchej nádobe pri izbovej 
teplote. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
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2.4 Životnosť pomôcky 
Rečový ventil Provox FreeHands FlexiVoice možno používať pod dobu maximálne 
6 mesiacov, pokiaľ je neporušený a funguje tak, ako má. Používanie po uplynutí 
tejto doby môže viesť k nesprávnej funkcii ventilu, napr. k oneskorenému 
zatváraniu a/alebo otváraniu, úniku vzduchu a zvýšenej hlučnosti zatvárania 
a/alebo k iným zmenám funkčnosti v dôsledku starnutia pomôcky. 

Kazeta HME je určená na jednorazové použitie.

2.5 Likvidácia 
Pri likvidácii použitej zdravotníckej pomôcky vždy dodržiavajte lekársku 
prax a vnútroštátne požiadavky týkajúce sa biologického nebezpečenstva.

2.6 Príslušenstvo 
Upozornenie: Používajte iba originálne súčasti. Iné príslušenstvo môže 
spôsobiť poruchu produktu. 

Provox HME Cap je opätovne použiteľný kupolovitý krúžok, ktorý vám 
umožňuje používať kazetu HME počas spánku alebo bez použitia rečového 
ventilu Provox FreeHands FlexiVoice. Provox HME Cap je vyrobený z titánu.

Prípojné pomôcky Provox HME sú produkty, ktoré sa používajú na pridŕžanie 
produktov systému Provox HME System pred stómiou, ako napr. Provox 
Adhesives, Provox LaryTubes a Provox LaryButtons. 

Na uľahčenie odstránenia HME z rečového ventilu možno použiť pomôcku 
Removal Aid.

3. Informácie o riešení problémov 
V prípade problémov počas používania pomôcku odstráňte a skontrolujte. 
Nižšie sú uvedené niektoré bežné problémy a odporúčané nápravné opatrenia.

„Pomôcka je netesná“ – skontrolujte, či rečový ventil nie je netesný alebo 
poškodený. Poškodenú pomôcku vymeňte. Vyčistite pomôcku podľa pokynov 
v časti „Čistenie a dezinfekcia“. Tiež skontrolujte prípojnú pomôcku a kazetu 
HME a v prípade potreby ich vymeňte. Ak je rečový ventil po vyčistení stále 
netesný, vymeňte ho za nový. 

„Pomôcka sa zavrie, ak iba mierne zintenzívnim dýchanie“ – použite 
pomôcku s pevnejšou membránou. Prípadne použite pevnejšiu membránu, 
ak sa očakáva telesná aktivita.

„Keď namáhavo dýcham, membrána sa uzavrie“ – pri namáhavom dýchaní 
môže dochádzať k neúmyselnému zatváraniu. Aby ste tomu zabránili, 
v predvídateľných situáciách nastavte pomôcku do polohy zamknutého režimu. 
Rozprávanie je stále možné pomocou manuálneho uzavretia. Znova odomknite 
pomôcku, aby sa umožnilo hovorenie bez použitia rúk (obr. 2). 

„Membrána sa nezatvorí“ – najprv skontrolujte, či je pomôcka nastavená 
v rečovom režime. Skontrolujte rečový ventil a polohu membrány. Membrána 
je možno zaseknutá za háčikom. Môže k tomu dôjsť po nesprávnom opätovnom 
nastavení polohy pri vytlačení membrány smerom von po zakašlaní. Opatrne 
správne umiestnite membránu medzi háčik a otvor (obr. 3). Ak zistíte akékoľvek 
poškodenie rečového ventilu, vymeňte ho. 

„Keď hovorím, membrána sa vytlačí smerom von“ – membrána je pre vás 
príliš slabá. Skúste použiť pevnejšiu membránu.

„Keď zakašlem, membrána sa vytlačí smerom von“ – to je normálne. 
Odstráňte pomôcku s pripojenou kazetou HME z adhézneho prípravku. Dajte 
membránu späť do správnej polohy prstom (obr. 14). Ak k tomu dochádza často, 
skúste použiť pevnejšiu membránu.
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„Súčasti rečového ventilu sa rozpojili“ – nepokúšajte sa ich znova zostaviť. 
Vymeňte pomôcku. 

„Ťažko sa mi dýcha“ – kazeta HME môže byť upchatá hlienom. Vymeňte 
ju za novú kazetu HME a znova to skontrolujte. Ak tento problém pretrváva, 
vyčistite pomôcku podľa pokynov v časti „Čistenie a dezinfekcia“. Skontrolujte 
pomôcku a uistite sa, že nie je poškodená. V prípade poškodenia ju vymeňte.

„Odev, ktorým si zakrývam krk, mi bráni v dýchaní“ – pripevnite k rečovému 
ventilu dodaný oblúk Arch (obr. 6).

„Keď začnem hovoriť, počujem pukavý hluk“ – skúste začať hovoriť 
jemnejším, menej prudkým spôsobom. Vyskúšajte pevnejšiu membránu, ktorá 
sa zatvára menej prudko.

„Keď začnem hovoriť, počujem únik vzduchu“ – skúste začať hovoriť prudšie, 
aby sa membrána zavrela rýchlejšie. Vyskúšajte menej pevnú membránu, ktorá 
sa zatvára rýchlejšie.

4. Ďalšie informácie 
4.1 Kompatibilita s vyšetrením MR
Bezpečné v prostredí magnetickej rezonancie: Táto pomôcka neobsahuje 
žiadne kovové prvky a nemôže spôsobovať žiadnu interakciu s poľom MR.

4.2 Cestovanie alebo používanie v zahraničí 
Provox FreeHands FlexiVoice a HME neobsahujú žiadne kovy a sú priehľadné 
pre röntgenové žiarenie. Pri cestovaní do iných krajín sa uistite, že máte 
produkty so sebou. Taktiež dbajte na to, aby ste pomôcku čistili v pitnej 
vode. Ak potrebujete náhradné produkty, navštívte webové stránky na adrese 
www.atosmedical.com a/alebo požiadajte miestneho zástupcu spoločnosti 
Atos Medical o kontaktné údaje.

5. Nahlasovanie incidentov
Upozorňujeme, že každý závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s týmto
zariadením, sa musí oznámiť výrobcovi a príslušnému štátnemu orgánu krajiny,
v ktorej má používateľ a/alebo pacient bydlisko.

SLOVENŠČINA

1. Opisne informacije
1.1 Namen uporabe
Izdelek Provox FreeHands FlexiVoice združuje pljučno rehabilitacijo 
z izmenjevalnikom toplote in vlage (HME) in govorno rehabilitacijo z uporabo 
samodejnega govornega ventila ali ročnega zapiranja pri bolnikih z laringektomijo, 
ki uporabljajo govorno protezo. 

1.2 KONTRAINDIKACIJE
Izdelek Provox FreeHands FlexiVoice ni namenjen za bolnike, ki ne morejo 
odstraniti oz. upravljati s pripomočkom, razen kadar je bolnik pod stalnim 
nadzorom kliničnega zdravnika ali usposobljenega negovalca. To na primer 
vključuje bolnike, ki ne morejo premikati rok, bolnike z znižano ravnijo zavesti 
ali bolnike z boleznimi, zaradi katerih pri njih obstaja tveganje občasne izgube 
zavesti, ki je ni mogoče predvideti.
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1.3 Opis pripomočkov
Izdelek Provox FreeHands FlexiVoice je sklop dveh delov, govornega ventila, 
ki ga sme uporabljati samo en bolnik, in kasete za izmenjavo toplote in vlage 
za enkratno uporabo (sl. 1). 

Govorni ventil je izdelan iz plastike, membrana pa iz silikona. Tudi kaseta 
za izmenjavo toplote in vlage je izdelana iz plastike in poliuretanske pene, 
obdelane s solmi.

Govorni ventil ima dva načina delovanja; način za samodejni govor in 
zaklenjeni način (sl. 2). Z obračanjem zgornjega dela govornega ventila lahko 
preklopite med položajem za samodejni govor in zaklenjenim položajem. 
Govor je mogoče ustvariti tako z uporabo samodejnega govornega ventila kot 
z ročnim zapiranjem odprtine na sprednji strani. Pri obeh načinih delovanja 
je mogoče ročno zapiranje.

Ko prožna membrana ni zaklenjena s kavljem (sl. 3), je govorni ventil v načinu za 
samodejni govor. V načinu za samodejni govor je mogoče membrano samodejno 
zapreti z izdihnjenim zrakom. Zrak je nato preusmerjen skozi govorno protezo. 
Pri vdihu se membrana znova samodejno odpre. 

V zaklenjenem načinu je membrana zaklenjena s kavljem, ki je napeljan skozi 
zanko na membrani (sl. 4). To preprečuje zapiranje membrane pri močnejšem 
dihanju, na primer med telesno aktivnostjo.

Obstajajo štirje različni govorni ventili in vsak ima membrano drugačne 
trdnosti: mehko, srednjo, trdno in zelo trdno.

Na delu membrane, ki moli iz zgornjega dela pripomočka, so vidne 1, 2, 3 ali 
4 pike. Število pik predstavlja trdnost membrane (sl. 5). 
1 pika = mehka membrana (najlažje se zapira)
2 piki = srednja membrana
3 pike = trdna membrana
4 pike = zelo trdna membrana

Z izdelkom Provox FreeHands FlexiVoice je mogoče uporabljati dodatek Arch 
(lok), ki tkanine drži stran od odprtine pripomočka. Preprosto ga je mogoče 
pritisniti na sprednjo stran izdelka Provox FreeHands FlexiVoice (sl. 6). 
Upoštevati morate, da lahko lok Arch v nekaterih položajih omejuje možnost 
ročnega zapiranja.

S pripomočkom za odstranjevanje (Removal Aid) (sl. 7) si lahko pomagate 
pri odstranjevanju kasete za izmenjavo toplote in vlage z govornega ventila.

Vsebina kompleta
Komplet Provox FreeHands FlexiVoice Set in  
komplet Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 govorni ventili (mehek, srednje trden in trden)
1	 Removal Aid 
2	 dodatka Arch (loki)
30	 kaset Provox FreeHands HME 
 	 (samo komplet Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light (mehek), Medium (srednji), 
Strong (trden) in XtraStrong (zelo trden)
1	 govorni ventil (izbrane trdnosti)
1 	 Arch (lok) 
1 	 Removal Aid
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1.4 OPOZORILA
•	 Kasete za izmenjavo toplote in vlage ne smete uporabljati, ne da bi jo prej 

spojili z govornim ventilom Provox FreeHands FlexiVoice ali pokrovom 
Provox HME Cap. Če izmenjevalnik toplote in vlage uporabljate samega, se 
lahko zatakne v držalu za pritrditev (sl. 8).

•	 Izdelek Provox FreeHands FlexiVoice lahko uporabljate samo z originalnimi 
pripomočki za pritrditev Provox HME. Izdelek se lahko zatakne 
v pripomočku za pritrditev. V tem primeru je treba pripomoček za pritrditev 
odstraniti oz. se lahko poškoduje, kar lahko povzroči oteženo dihanje.

•	 Nobenega dela izdelka Provox FreeHands FlexiVoice ne delite z drugimi 
bolniki. To lahko povzroči navzkrižno okužbo. Pripomoček sme uporabljati 
samo en bolnik.

1.5 PREVIDNOSTNI UKREPI
•	 Izdelka ne spreminjajte. Izgubite lahko funkcijo govora in/ali funkcijo 

izmenjevalnika toplote in vlage.
•	 Govorni ventil vedno čistite v skladu s spodaj navedenimi navodili. 

Če izdelka ne čistite ustrezno, lahko pride do okužb in okvare izdelka.
•	 Zdravljenje s pomočjo nebulatorja ne sme potekati prek pripomočka, saj se 

zdravilo lahko odlaga v pripomoček.
•	 Med uporabo pripomočka ne uporabljajte vlažilcev ali segretega navlaženega 

kisika prek maske skozi traheostomo. Izmenjevalnik toplote in vlage lahko 
postane preveč moker. Če je terapija s kisikom nujno potrebna, uporabljajte 
samo nesegret navlaženi kisik.

2. Navodila za uporabo
2.1 Preverjanje
Pred vsako uporabo preverite, ali sta govorni ventil in kaseta za izmenjavo 
toplote in vlage nepoškodovana in ali govorni ventil pravilno deluje. Preprosto 
ga mora biti mogoče preklopiti v zaklenjeni način in način samodejnega 
govora (sl. 2). Če pripomoček ne deluje pravilno ali je videti poškodovan, ga 
ne uporabljajte, temveč ga zamenjajte.

2.2 Navodila za uporabo
Govornega ventila ne uporabljajte med spanjem. Lahko bi prišlo do prekritja 
odprtine na govornem ventilu ali do nenamernega preklopa govornega ventila 
v način za govor, kar lahko povzroči oteženo dihanje. Med spanjem uporabljajte 
kaseto Provox XtraHME ali pokrov Provox HME Cap, spojen s kaseto za 
izmenjavo toplote in vlage (sl. 9).

Izbira trdnosti membrane
Najprej poskusite uporabiti srednje trdno membrano (2 piki). Če med normalnim 
dihanjem ali lažjo aktivnostjo pride do nenamernega zapiranja membrane, 
poskusite uporabiti trdno ali zelo trdno membrano (3 ali 4 pike). Če se vam zdi, 
da je za zapiranje srednje trdne membrane za govor potrebno preveč napora, 
poskusite uporabiti mehko membrano (1 pika). Prepričajte se, da med normalnim 
dihanjem ne prihaja do nenamernega zapiranja membrane. 

Lahko pa tudi uporabite trdnejšo membrano, ko ste bolj aktivni, in mehkejšo, 
ko ste manj aktivni.

Sestavljanje
Položite kaseto za izmenjavo toplote in vlage na ravno površino, tako da je 
plastična mreža obrnjena navzdol in odprta penasta površina navzgor (sl. 10). 
Govorni ventil položite na kaseto za izmenjavo toplote in vlage in ga pritisnite 
naravnost navzdol, da se zaskoči na svoje mesto. Prepričajte se, da je govorni 
ventil trdno pritrjen na kaseto za izmenjavo toplote in vlage.
Pozor: Uporaba dodatkov, ki niso iz linije izdelkov Provox, lahko povzroči 
okvaro izdelka in škoduje uporabniku.
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Vstavljanje in uporaba
Izdelek Provox FreeHands FlexiVoice vstavite v priključek pripomočka za 
pritrditev Provox HME (sl. 11). Dihajte normalno. Preklopite med načini 
delovanja pripomočka tako, da obračate zgornji del govornega ventila, dokler 
se ne zaustavi v vsakem položaju (sl. 12). 
Pozor: Pri preklapljanju med načini obračajte samo zgornji del govornega 
ventila in ne celotnega pripomočka. Obračanje celotnega pripomočka lahko 
povzroči neudobno premikanje pripomočka za pritrditev.

Način za samodejni govor
Izdelek Provox FreeHands FlexiVoice je v načinu za samodejni govor, ko se 
prožna membrana lahko prosto premika in ni zaklenjena s kavljem (sl. 3).

V tem načinu povečanje toka izdihnjenega zraka med govorom samodejno 
zapre membrano. 

Ročno zapiranje
Za govor lahko izdelek Provox FreeHands FlexiVoice zaprete tudi ročno, tako 
da položite prst na sprednjo odprtino (sl. 13). Za vdih dvignite prst, da znova 
odprete sprednjo odprtino. Ročno zapiranje lahko uporabljate tako v načinu 
za samodejni govor kot v zaklenjenem načinu.

Kašljanje
V načinu za samodejni govor lahko membrana med kašljanjem izskoči. Če pride 
do tega, dihajte normalno in s konico prsta membrano potisnite nazaj skozi 
odprtino (sl. 14). Če je potrebno, odstranite izdelek Provox FreeHands FlexiVoice 
in membrano namestite nazaj na njeno mesto. 

Odstranjevanje kasete za izmenjavo toplote in vlage iz 
govornega ventila
Kaseta za izmenjavo toplote in vlage je namenjena enkratni uporabi. Odstraniti 
jo morate ob koncu vsakega dne pred čiščenjem govornega ventila. Zamenjati 
jo morate tudi, če je zamašena s sluzjo in če se poveča upor med dihanjem. 
Pozor: Kasete za izmenjavo toplote in vlage ne perite, saj boste s pranjem 
odstranili impregnacijo, ki je nujno potrebna za njeno delovanje.

1.	 Z eno roko držite govorni ventil (ali pokrov, če ga uporabljate) in z drugo 
roko pripomoček za odstranjevanje položite prek kasete za izmenjavo 
toplote in vlage (sl. 15). 

2.	 Ročaja stisnite skupaj (sl. 16). Kaseta za izmenjavo toplote in vlage bo 
počila in se razrahljala (sl. 17).

3.	 Kaseto za izmenjavo toplote in vlage odvrzite med odpadke (sl. 18).

Čiščenje 
Za ohranjanje govornega ventila v dobrem delovnem stanju in za preprečevanje 
nalaganja mikroorganizmov, ga morate dnevno čistiti in razkuževati.
Pozor: Govorni ventil čistite in razkužujte samo na spodaj opisani način. 
Pripomočka NE prekuhavajte in za razkuževanje NE uporabljajte vodikovega 
peroksida, saj ga lahko poškodujete.

1.	 Kaseto za izmenjavo toplote in vlage odstranite iz govornega ventila na 
zgoraj opisani način. 

2.	 Govorni ventil z obeh strani 2 minuti previdno spirajte s toplo  
(20–40 °C/68–104 °F) pitno vodo in pri tem obračajte pokrov naprej in 
nazaj (sl. 19).

3.	 Zmešajte 2 kapljici sredstva za ročno pranje posode in 250 ml tople 
(35–45 °C/95–113 °F) pitne vode. Ne uporabljate vrele vode, saj lahko tako 
poškodujete govorni ventil.

4.	 Govorni ventil preklopite v način za govor in ga za 15 minut položite 
v mešanico (sl. 20).
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5.	 Govorni ventil z obeh strani 15 minut spirajte s toplo (35–45 °C/95–113 °F) 
pitno vodo (sl. 21). Da bi lahko sprali vse dele govornega ventila, med 
spiranjem nekajkrat preklopite med načinom za govor in zaklenjenim 
načinom. 

6.	 Preglejte pripomoček in se prepričajte, da ni ostankov sluzi in umazanije. 
Po potrebi ponovite zgornje korake.

7.	 Po čiščenju govorni ventil v načinu za govor položite na čisto gazo in ga 
pustite, da se vsaj 2 uri suši na zraku (sl. 23). Ko je govorni ventil povsem 
suh, ga lahko znova uporabite ali pa ga shranite v čisti, zaprti posodi. 

	 Pozor: Govornega ventila ne uporabljajte, dokler ni povsem suh. Vdihavanje 
pare dezinfekcijskih sredstev lahko povzroči močno kihanje in draženje 
dihalnih poti.

Razkuževanje govornega ventila
Razkuževanje je lahko potrebno, če je ventil videti umazan ali obstaja možnost, 
da je prišlo do kontaminacije. Do tveganja za kontaminacijo lahko pride, če je 
pripomoček padel na tla ali prišel v stik s hišnim ljubljenčkom, posameznikom, 
ki ima okužbo dihal ali če se je pripomoček močno umazal na kakršen koli 
drug način. V tem primeru je treba pripomoček pred uporabo očistiti in ga 
razkužiti. Če je potrebno razkuževanje, pripomoček najprej očistite na zgoraj 
opisani način in ga nato razkužite z uporabo naslednjega postopka:
1.	 Najprej izvedite postopek čiščenja, ki je opisan zgoraj v razdelku »Čiščenje«, 

vendar ne izvedite 7. koraka. Po čiščenju govorni ventil preklopite v način 
za govor in ga za 10 minut potopite v 70-odstotni etanol ali 70-odstotni 
izopropilni alkohol (sl. 22). 

	 Pozor: NE uporabljajte vodikovega peroksida.
2.	 Po čiščenju in razkuževanju govorni ventil položite na čisto gazo in ga 

pustite, da se vsaj 2 uri suši na zraku (sl. 23). Pazite, da je govorni ventil 
med sušenjem v načinu za govor.

3.	 Ko je govorni ventil povsem suh, ga lahko znova uporabite ali pa ga shranite 
v čisti, zaprti posodi. 

	 Pozor: Govornega ventila ne uporabljajte, dokler ni povsem suh. Vdihavanje 
pare dezinfekcijskih sredstev lahko povzroči močno kihanje in draženje 
dihalnih poti.

2.3 Napotki za shranjevanje 
Ko govornega ventila ne uporabljate, ga očistite in razkužite z uporabo zgoraj 
opisanega postopka in ga shranite pri sobni temperaturi v čisti in suhi posodi. 
Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

2.4 Življenjska doba pripomočka 
Govorni ventil Provox FreeHands FlexiVoice lahko uporabljate največ 6 mesecev, 
vendar le, če je nepoškodovan in pravilno deluje. Uporaba, ki presega to obdobje, 
lahko zaradi staranja pripomočka privede do nepravilnega delovanja ventila, 
npr. zapoznelega zapiranja in/ali odpiranja, puščanja zraka in povečanega 
zvoka zapiranja in/ali drugih sprememb pri delovanju. 

Kaseta za izmenjavo toplote in vlage je namenjena enkratni uporabi.

2.5 Odstranjevanje med odpadke 
Pri odstranjevanju rabljenega medicinskega pripomočka vedno upoštevajte 
medicinsko prakso in nacionalne predpise glede biološko nevarnih odpadkov.

2.6 Dodatki 
Pozor: Uporabljajte izključno originalne komponente. Drugi dodatki lahko 
povzročijo okvaro izdelka. 

Pokrov Provox HME Cap je obroč za večkratno uporabo v obliki kupole, 
ki omogoča uporabo kasete za izmenjavo toplote in vlage med spanjem ali 
brez uporabe govornega ventila Provox FreeHands FlexiVoice. Pokrov Provox 
HME Cap je izdelan iz titana.
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Pripomočki za pritrditev izmenjevalnika toplote in vlage Provox so izdelki, 
ki se uporabljajo za pritrditev izdelkov sistema Provox HME System pred stomo, 
npr. Provox Adhesives, Provox LaryTubes in Provox LaryButtons. 

S pripomočkom za odstranjevanje Removal Aid si lahko pomagate pri 
odstranjevanju izmenjevalnika toplote in vlage z govornega ventila.

3. Informacije o odpravljanju težav 
Če pride med uporabo izdelka do težav, izdelek odstranite in ga preglejte. 
Spodaj so opisane težave, ki se najpogosteje pojavljajo, in priporočeni ukrepi.

»Pripomoček pušča« – preglejte govorni ventil glede puščanja ali poškodb. 
Če je pripomoček poškodovan, ga zamenjajte. Pripomoček očistite v skladu 
z navodili v razdelku »Čiščenje in razkuževanje«. Preglejte tudi pripomoček za 
pritrjevanje in kaseto za izmenjavo toplote in vlage ter ju po potrebi zamenjajte. 
Če govorni ventil po postopku čiščenja še vedno pušča, ga zamenjajte z novim. 

»Pripomoček se zapre, če diham samo malo močneje« – uporabite pripomoček 
s trdnejšo membrano. Poleg tega lahko uporabljate trdnejšo membrano vedno, 
ko pričakujete, da boste telesno aktivni.

»Membrana se zapre, ko močno diham« – pri močnem dihanju lahko pride 
do nenamernega zapiranja membrane. Da bi to preprečili, v situacijah, ko to 
pričakujete, pripomoček preklopite v zaklenjeni položaj. Govor je še vedno mogoč 
z uporabo ročnega zapiranja. Pripomoček ponovno odklenite, da omogočite 
govor brez uporabe rok (sl. 2). 

»Membrana se ne zapre« – najprej preverite, ali je pripomoček nastavljen na 
način za govor. Preglejte položaj govornega ventila in membrane. Membrana se 
je morda zataknila za kljuko. Do tega lahko pride, če ste po kašljanju membrano 
narobe namestili nazaj na njeno mesto. Membrano nežno pravilno namestite 
med kljuko in odprtino (sl. 3). Če na govornem ventilu odkrijete kakršne koli 
poškodbe, ga zamenjajte. 

»Membrana izskoči, ko govorim« – membrana je za vas premehka. Poskusite 
uporabiti trdnejšo membrano.

»Membrana izskoči, ko kašljam« – to je normalno. Pripomoček s spojeno 
kaseto za izmenjavo toplote in vlage odstranite z lepila. S prstom namestite 
membrano nazaj na njeno mesto (sl. 14). Če do tega prihaja pogosto, poskusite 
uporabiti trdnejšo membrano.

»Govorni ventil je razpadel na posamezne dele« – ne poskušajte ga ponovno 
sestavljati. Zamenjajte pripomoček. 

»Težko diham« – morda je kaseta za izmenjavo toplote in vlage zamašena s sluzjo. 
Zamenjajte jo z novo kaseto za izmenjavo toplote in vlage in poskusite znova. 
Če težava še vedno ni odpravljena, pripomoček očistite v skladu z razdelkom 
»Čiščenje in razkuževanje«. Preglejte pripomoček in se prepričajte, da ni 
poškodovan. Če je poškodovan, ga zamenjajte.

»Oblačila, ki jih uporabljam za prekrivanje vratu, otežujejo dihanje« – 
na govorni ventil pritrdite priloženi lok Arch (sl. 6).

»Ko začnem govoriti, zaslišim pokanje« – ob začetku govora poskusite 
govoriti nežneje in počasneje. Poskusite uporabiti trdnejšo membrano, ki se 
počasneje zapira.

»Ko začnem govoriti, zaslišim puščanje zraka« – ob začetku govora poskusite 
govoriti hitreje, da se membrana hitreje zapre. Poskusite uporabiti mehkejšo 
membrano, ki se hitreje zapre.
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POLSKI

1. Informacje opisowe
1.1 Przeznaczenie
Urządzenie Provox FreeHands FlexiVoice łączy rehabilitację płucną przy 
użyciu wymiennika ciepła i wilgoci (HME) z rehabilitacją głosu za pomocą 
urządzenia umożliwiającego automatyczne mówienie lub ręcznego zamknięcia 
stomy u pacjentów po laryngektomii korzystających z protezy głosowej. 

1.2 PRZECIWWSKAZANIA
Urządzenie Provox FreeHands FlexiVoice nie jest przeznaczone do stosowania 
u pacjentów, którzy nie są w stanie usunąć lub obsługiwać urządzenia, chyba że 
znajdują się oni pod stałym nadzorem lekarza bądź przeszkolonego opiekuna. 
Są to na przykład pacjenci nie mogący poruszać rękoma, nie w pełni świadomi 
lub cierpiący na choroby niosące ryzyko niemożliwej do przewidzenia okresowej 
utraty przytomności.

1.3 Opis urządzeń
Urządzenie Provox FreeHands FlexiVoice składa się z dwóch połączonych ze 
sobą części, urządzenia umożliwiającego mówienie do użytku przez jednego 
pacjenta oraz kasety HME jednorazowego użytku (rys. 1). 

Urządzenie umożliwiające mówienie zostało wykonane z tworzywa 
sztucznego, a membrana z silikonu. Kaseta HME również została wykonana 
z tworzywa sztucznego i pianki poliuretanowej nasączonej chlorkiem wapnia.

Urządzenie umożliwiające mówienie ma dwa tryby: tryb automatycznego 
mówienia i tryb zablokowania (rys. 2). Obrócenie górnej części urządzenia 
umożliwiającego mówienie powoduje przestawienie go w pozycję automatycznego 
mówienia lub pozycję zablokowania. Mówienie może odbywać się zarówno za 
pomocą urządzenia umożliwiającego automatyczne mówienie, jak i poprzez 
ręczne zamykanie otworu z przodu. Ręczne zamykanie jest możliwe w obu 
trybach.

4. Dodatne informacije 
4.1 Združljivost s preiskavo MR
Varno za magnetno resonanco: Ta pripomoček ne vsebuje nobenih kovinskih 
elementov in ne deluje na magnetno polje MR.

4.2 Uporaba med potovanjem ali v tujini 
Izdelka Provox FreeHands FlexiVoice in izmenjevalnik toplote in vlage ne 
vsebujeta kovin in sta prosojna za rentgenske žarke. Pri potovanju v tujino 
poskrbite, da izdelke vzamete s seboj. Poskrbite tudi, da pripomoček čistite 
s pitno vodo. Za informacije za stik v primeru zamenjave izdelka obiščite 
spletno mesto www.atosmedical.com in/ali se obrnite na lokalno podružnico 
podjetja Atos Medical.

5. Poročanje
Prosimo, upoštevajte, da je treba o vsaki resni nezgodi, do katere je prišlo zaradi 
pripomočka, poročati proizvajalcu in pristojnemu organu v državi, kjer prebiva 
uporabnik in/ali bolnik.
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Urządzenie umożliwiające mówienie znajduje się w trybie automatycznego 
mówienia, gdy elastyczna membrana nie jest zablokowana haczykiem (rys. 3). 
W trybie automatycznego mówienia membrana może być automatycznie 
zamykana przez wydychane powietrze. Powietrze jest następnie przekierowywane 
przez protezę głosową. Podczas wdechu membrana automatycznie otwiera 
się ponownie. 

W trybie zablokowania elastyczna membrana zostaje zablokowana za pomocą 
haczyka, który zaczepia się za pętlę w membranie (rys. 4). Zapobiega to 
zamknięciu membrany przy intensywnym oddychaniu, na przykład w trakcie 
aktywności fizycznej.

Dostępne są cztery różne urządzenia umożliwiające mówienie, każdy z membraną 
o innej wytrzymałości: słabej, średniej, mocnej i bardzo mocnej.

Na części membrany wystającej na górze urządzenia widoczne są 1, 2, 3 lub 
4 kropki. Liczba kropek oznacza wytrzymałość membrany (rys. 5). 
1 kropka = słaba membrana (Light) (najłatwiejsza do zamknięcia)
2 kropki = średnia membrana (Medium)
3 kropki = mocna membrana (Strong)
4 kropki = bardzo mocna membrana (XtraStrong)

Łuk Arch stanowi wyposażenie dodatkowe, które może być używane 
z urządzeniem Provox FreeHands FlexiVoice w celu zabezpieczenia otworu 
urządzenia przed dostaniem się do niego tkaniny. Wciska się go po prostu 
z przodu urządzenia Provox FreeHands FlexiVoice (rys. 6). Należy pamiętać, 
że w niektórych pozycjach łuk Arch może ograniczać możliwość ręcznego 
zamykania.

Urządzenie Removal Aid (rys. 7) służy do wyjmowania kasety HME z urządzenia 
umożliwiającego mówienie.

Zawartość zestawów
Provox FreeHands FlexiVoice Set oraz  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	� urządzenia umożliwiające mówienie (z membranami Light, Medium 

i Strong)
1	 urządzenie Removal Aid 
2	 łuki Arch
30	� kaset Provox FreeHands HME 

(tylko zestaw Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light/Medium/Strong/XtraStrong
1	� urządzenie umożliwiające mówienie (z membraną o wybranej 

wytrzymałości)
1	 łuk Arch 
1	 urządzenie Removal Aid

1.4 OSTRZEŻENIA
•	 Nie używać kasety HME bez wcześniejszego zamontowania jej za pomocą 

urządzenia umożliwiającego mówienie Provox FreeHands FlexiVoice 
Speaking Valve lub kapturka Provox HME Cap. Używana samodzielnie 
kaseta HME może utknąć w uchwycie mocującym (rys. 8).

•	 Nie używać urządzenia Provox FreeHands FlexiVoice z żadnymi innymi 
wyrobami mocującymi oprócz oryginalnych wyrobów mocujących Provox 
HME. Produkt może utknąć w wyrobie mocującym. Należy wtedy usunąć 
wyrób mocujący, gdyż może on ulec uszkodzeniu, co może prowadzić do 
trudności w oddychaniu.
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•	 Nie używać ponownie żadnej części urządzenia Provox FreeHands 
FlexiVoice u różnych pacjentów. Może to spowodować zakażenie krzyżowe. 
Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez jednego pacjenta.

1.5 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
•	 Nie modyfikować produktu. Dojdzie do utraty funkcji mówienia i/lub 

funkcji HME.
•	 Urządzenie umożliwiające mówienie zawsze należy czyścić zgodnie 

z  instrukcjami zamieszczonymi poniżej. Nieprawidłowe czyszczenie 
produktu może doprowadzić do zakażenia i wadliwego działania produktu.

•	 Nie należy podawać leków przeznaczonych do nebulizatora przy użyciu 
urządzenia, ponieważ może dojść do osadzenia się leku w urządzeniu.

•	 Podczas stosowania urządzenia nie należy używać nawilżaczy ani podawać 
podgrzanego nawilżonego tlenu przez maskę nad tracheostomą. Urządzenie 
HME stanie się zbyt wilgotne. Jeżeli konieczna jest terapia tlenem, należy 
stosować wyłącznie niepodgrzany nawilżony tlen.

2. Instrukcja użycia
2.1 Procedury kontrolne
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie umożliwiające 
mówienie i kaseta HME nie są uszkodzone, a urządzenie umożliwiające 
mówienie działa zgodnie z przeznaczeniem. Powinno ono łatwo przełączać się 
w tryb zablokowania i tryb automatycznego mówienia (rys. 2). Jeśli urządzenie 
nie działa zgodnie z przeznaczeniem lub wydaje się uszkodzone, nie należy 
używać urządzenia i wymienić je.

2.2 Instrukcja obsługi
Nie używać urządzenia umożliwiającego mówienie podczas snu. Otwór 
urządzenia umożliwiającego mówienie może zostać zakryty lub urządzenie 
może przypadkowo zostać przełączone w tryb mówienia, co utrudni oddychanie. 
Podczas snu należy używać kasety Provox XtraHME lub kapturka Provox 
HME Cap połączonego z kasetą HME (rys. 9).
Wybór wytrzymałości membrany
Najpierw należy wypróbować membranę średnią (Medium) (2 kropki). 
W razie przypadkowego zamykania się tej membrany podczas normalnego 
oddychania lub przy niewielkiej aktywności fizycznej należy wypróbować 
membranę mocną (Strong) lub bardzo mocną (XtraStrong) (3 lub 4 kropki). 
Jeśli ma się wrażenie, że zamknięcie średniej membrany w celu mówienia 
wymaga zbyt dużego wysiłku, należy wypróbować słabą membranę (Light) 
(1 kropka). Należy upewnić się, że membrana nie zamyka się przypadkowo 
podczas normalnego oddychania. 

Osoby bardziej aktywne mogą również użyć silniejszej membrany, a mniej 
aktywne — słabszej.
Montaż
Umieść kasetę HME na płaskiej powierzchni z plastikową siatką skierowaną 
w dół i otwartą powierzchnią piankową w górę (rys. 10). Umieść urządzenie 
umożliwiające mówienie na górze kasety HME i naciśnij je prosto, aż zatrzaśnie 
się we właściwym miejscu. Sprawdź, czy urządzenie umożliwiające mówienie 
jest mocno przymocowane do kasety HME.
Przestroga: Używanie akcesoriów innych niż Provox może doprowadzić 
do wadliwego działania produktu i spowodować obrażenia u użytkownika.
Wkładanie i użytkowanie
Włóż urządzenie Provox FreeHands FlexiVoice do złącza wyrobu mocującego 
Provox HME (rys. 11). Oddychaj w zwykły sposób. Przełączaj urządzenie 
pomiędzy trybami, obracając górną część urządzenia umożliwiającego mówienie, 
aż zatrzyma się ona w odpowiedniej pozycji (rys. 12). 
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Przestroga: Zmieniając tryby, należy obracać tylko górną część urządzenia 
umożliwiającego mówienie, a nie całe urządzenie. Obracanie całego urządzenia 
może spowodować niekomfortowe przemieszczenie się wyrobu mocującego.
Tryb automatycznego mówienia
Urządzenie Provox FreeHands FlexiVoice znajduje się w trybie automatycznego 
mówienia, gdy elastyczna membrana może się swobodnie poruszać i nie jest 
zablokowana haczykiem (rys. 3).

W tym trybie zwiększenie przepływu wydychanego powietrza w celu 
mówienia automatycznie zamyka membranę. 
Ręczne zamykanie
Urządzenie Provox FreeHands FlexiVoice można również ręcznie blokować 
w celu mówienia, zamykając palcem otwór z przodu (rys. 13). Aby wykonać 
wdech, zwolnij zamknięcie palcem, tak aby otwór z przodu był znów drożny. 
Ręczne zamykanie może być używane zarówno w trybie automatycznego 
mówienia, jak i w trybie zablokowania.
Kaszel
W trybie automatycznego mówienia membrana może wyskakiwać podczas 
kaszlu. Jeśli do tego dojdzie, oddychaj normalnie i wepchnij membranę 
z powrotem przez otwór koniuszkiem palca (rys. 14). W razie potrzeby wyjmij 
urządzenie Provox FreeHands FlexiVoice i ponownie umieść w nim membranę. 
Wyjęcie kasety HME z urządzenia umożliwiającego mówienie
Kaseta HME jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Należy ją wyjmować 
na koniec każdego dnia przed czyszczeniem urządzenia umożliwiającego 
mówienie. Należy ją również wymienić, jeśli jest zatkana śluzem i zwiększył 
się opór oddechowy. 
Przestroga: Nie należy myć kasety HME, ponieważ spowoduje to zmycie 
impregnacji niezbędnej do jej działania.

1.	 Przytrzymaj jedną ręką urządzenie umożliwiające mówienie (lub kapturek, 
jeśli jest używany), a drugą ręką umieść urządzenie Removal Aid nad 
kasetą HME (rys. 15). 

2.	 Ściśnij uchwyty (rys. 16). Kaseta HME pęknie i ulegnie poluzowaniu 
(rys. 17).

3.	 Wyrzuć kasetę HME (rys. 18).
Czyszczenie 
W celu utrzymania urządzenia umożliwiającego mówienie w dobrym stanie 
i uniknięcia gromadzenia się mikroorganizmów należy je codziennie czyścić 
i dezynfekować.
Przestroga: Nie czyścić ani nie dezynfekować urządzenia umożliwiającego 
mówienie w sposób inny niż opisano poniżej. NIE wygotowywać urządzenia 
ani NIE używać nadtlenku wodoru do dezynfekcji, ponieważ spowoduje to 
uszkodzenie urządzenia.

1.	 Wyjmij kasetę HME z urządzenia umożliwiającego mówienie w sposób 
opisany powyżej. 

2.	 Dokładnie przepłucz urządzenie umożliwiające mówienie z obu stron 
pod letnią wodą pitną (20–40°C/68–104°F), przekręcając wieczko tam 
i z powrotem przez 2 minuty (rys. 19).

3.	 Wymieszaj 2 krople płynu do mycia naczyń z 250 ml ciepłej wody pitnej 
(35–45°C/95–113°F). Nie używaj wrzącej wody, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie urządzenia umożliwiającego mówienie.

4.	 Przestaw urządzenie umożliwiające mówienie w tryb mówienia i włóż je 
do mieszaniny na 15 minut (rys. 20).

5.	 Przepłucz urządzenie umożliwiające mówienie z obu stron ciepłą 
(35–45°C/95–113°F) wodą pitną przez 15 sekund (rys. 21). Aby dotrzeć do 
wszystkich części urządzenia umożliwiającego mówienie, należy pamiętać 
o kilkukrotnym przełączeniu go pomiędzy trybem mówienia a trybem 
zablokowania podczas płukania. 
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6.	 Sprawdź urządzenie pod kątem pozostałości śluzu i zanieczyszczeń. W razie 
potrzeby powtórz powyższe czynności.

7.	 Po wyczyszczeniu umieść urządzenie umożliwiające mówienie ustawione 
w tryb mówienia na czystej gazie i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu 
na co najmniej 2 godziny (rys. 23). Po całkowitym wyschnięciu urządzenia 
umożliwiającego mówienie można je ponownie użyć lub umieścić w czystym, 
zamkniętym pojemniku do przechowywania. 

	 Przestroga: Nie używać urządzenia umożliwiającego mówienie, dopóki 
nie będzie całkowicie suche. Wdychanie oparów środka dezynfekcyjnego 
może spowodować silny kaszel i podrażnienie dróg oddechowych.

Dezynfekcja urządzenia umożliwiającego mówienie
Dezynfekcja może być konieczna, jeśli urządzenie umożliwiające mówienie 
wygląda na brudne lub wstępuje ryzyko skażenia. Istnieje ryzyko skażenia, jeśli 
urządzenie upadło na podłogę, miało kontakt ze zwierzęciem domowym, z osobą 
z zakażeniem układu oddechowego lub z innym poważnym zanieczyszczeniem. 
Wtedy urządzenie należy przed użyciem wyczyścić i zdezynfekować. Jeśli 
konieczna jest dezynfekcja, należy najpierw wyczyścić urządzenie w sposób 
opisany powyżej, a następnie zdezynfekować, postępując zgodnie z następującą 
procedurą:
1.	 Najpierw postępuj zgodnie z procedurą czyszczenia opisaną w części 

„Czyszczenie” powyżej, bez etapu 7. Po wyczyszczeniu ustaw urządzenie 
umożliwiające mówienie w tryb mówienia i zanurz je na 10 minut w 70% 
roztworze alkoholu etylowego lub 70% roztworze alkoholu izopropylowego 
(rys. 22). 

	 Przestroga: NIE stosować nadtlenku wodoru.
2.	 Po wyczyszczeniu i dezynfekcji umieść urządzenie umożliwiające mówienie 

na czystej gazie i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu na co najmniej 
2 godziny (rys. 23). Upewnij się, że urządzenie umożliwiające mówienie 
jest w trybie mówienia.

3.	 Po całkowitym wyschnięciu urządzenia umożliwiającego mówienie można 
je ponownie użyć lub umieścić w czystym, zamkniętym pojemniku do 
przechowywania. 

	 Przestroga: Nie używać urządzenia umożliwiającego mówienie, dopóki 
nie będzie całkowicie suche. Wdychanie oparów środka dezynfekcyjnego 
może spowodować silny kaszel i podrażnienie dróg oddechowych.

2.3 Instrukcje dotyczące przechowywania 
Nieużywane urządzenie umożliwiające mówienie należy wyczyścić 
i zdezynfekować zgodnie z opisem powyżej, a następnie przechowywać 
w czystym i suchym pojemniku w temperaturze pokojowej. Chronić przed 
bezpośrednim światłem słonecznym.

2.4 Okres eksploatacji 
Urządzenie Provox FreeHands FlexiVoice Speaking Valve może być używane 
przez maksymalnie 6 miesięcy, o ile jest nienaruszone i działa zgodnie 
z przeznaczeniem. Użycie po tym czasie może prowadzić do nieprawidłowego 
działania urządzenia, np. zamykania i/lub otwierania z opóźnieniem, 
nieszczelności i głośniejszego dźwięku zamykania i/lub innych zmian działania 
spowodowanych starzeniem się urządzenia. 

Kaseta HME jest przeznaczona do jednorazowego użytku.

2.5 Usuwanie 
Przy usuwaniu używanego wyrobu medycznego należy zawsze postępować 
zgodnie z praktyką medyczną oraz krajowymi wymogami dotyczącymi 
zagrożeń biologicznych.

2.6 Akcesoria 
Przestroga: Używać wyłącznie oryginalnych komponentów. Inne akcesoria 
mogą spowodować wadliwe działanie produktu. 
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Kapturek Provox HME Cap to pierścień w kształcie kopuły wielokrotnego 
użytku, który pozwala na użycie kasety HME podczas snu lub bez stosowania 
urządzenia Provox FreeHands FlexiVoice Speaking Valve. Kapturek Provox 
HME Cap jest wykonany z tytanu.

Wyroby mocujące Provox HME są to produkty służące do utrzymywania 
produktów systemu Provox HME System z przodu stomy, np. plastry Provox 
Adhesive, rurki Provox LaryTube i krótkie rurki Provox LaryButton. 

Urządzenie Removal Aid może ułatwić wyjęcie kasety HME z urządzenia 
umożliwiającego mówienie.

3. Rozwiązywanie problemów 
W przypadku wystąpienia problemów podczas użytkowania należy wyjąć 
urządzenie i je sprawdzić. Poniżej znajduje się kilka najczęściej występujących 
problemów i zalecane działania.

„Urządzenie jest nieszczelne” — Sprawdź urządzenie umożliwiające mówienie 
pod kątem nieszczelności lub uszkodzenia. Wymień urządzenie, jeśli jest 
uszkodzone. Wyczyść urządzenie w sposób opisany w części „Czyszczenie 
i dezynfekcja”. Sprawdź również wyrób mocujący oraz kasetę HME i wymień je 
w razie potrzeby. Jeśli po czyszczeniu nadal występuje nieszczelność, wymień 
urządzenie umożliwiające mówienie na nowe. 

„Urządzenie zamyka się nawet przy nieznacznym zwiększeniu intensywności 
oddychania” — Użyj urządzenia z mocniejszą membraną. Ewentualnie używaj 
mocniejszej membrany, gdy spodziewana jest aktywność fizyczna.

„Membrana zamyka się przy intensywnym oddychaniu” — Przypadkowe 
zamknięcie może wystąpić podczas intensywnego oddychania. Aby temu 
zapobiec, w dających się przewidzieć sytuacjach użyj trybu zablokowania w 
urządzeniu. Nadal możliwe jest mówienie przy użyciu ręcznego zamykania. 
Odblokuj ponownie urządzenie, aby włączyć tryb mówienia bez użycia rąk (rys. 2). 

„Membrana nie zamyka się” — Najpierw sprawdź, czy urządzenie jest 
ustawione w tryb mówienia. Sprawdź położenie urządzenia umożliwiającego 
mówienie i membrany. Membrana może być zakleszczona za haczykiem. 
Może się to zdarzyć po nieprawidłowym ponownym włożeniu po wypadnięciu 
spowodowanym kaszlem. Delikatnie umieść membranę pomiędzy haczykiem 
a otworem (rys. 3). W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia 
urządzenia umożliwiającego mówienie wymień je. 

„Membrana wyskakuje podczas mówienia” — Membrana jest za słaba. 
Spróbuj użyć mocniejszej membrany.

„Membrana wyskakuje podczas kaszlu” — To normalne. Zdejmij urządzenie 
z dołączoną kasetą HME z plastra. Włóż membranę z powrotem, używając palca 
(rys. 14). Jeśli zdarza się to często, możesz spróbować mocniejszej membrany.

„Elementy urządzenia umożliwiającego mówienie rozleciały się” — Nie próbuj 
ich ponownie montować. Wymień urządzenie. 

„Oddychanie jest utrudnione” — Kaseta HME może być zatkana śluzem. 
Wymień ją na nową kasetę HME i sprawdź ponownie. Jeśli problem utrzymuje 
się, wyczyść urządzenie zgodnie z częścią „Czyszczenie i dezynfekcja”. Sprawdź 
urządzenie i upewnij się, że nie jest uszkodzone. Wymień je w przypadku 
uszkodzenia.

„Ubrania używane do przykrycia szyi przeszkadzają w oddychaniu” — 
Zamontuj do urządzenia umożliwiającego umówienie dostarczony w zestawie 
łuk Arch (rys. 6).
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„Słychać odgłosy trzaskania przy rozpoczynaniu mówienia” — Spróbuj 
rozpocząć mówienie w łagodniejszy, mniej gwałtowny sposób. Wypróbuj 
mocniejszą membranę, która zamyka się mniej gwałtownie.

„Słychać uciekające powietrze przy rozpoczynaniu mówienia” — Spróbuj 
rozpocząć mówienie w bardziej nagły sposób, tak aby membrana zamykała się 
szybciej. Wypróbuj słabszą membranę, która zamyka się szybciej.

4. Informacje dodatkowe 
4.1 Zgodność z badaniami obrazowymi metodą RM
Bezpieczeństwo RM: Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnych metalowych 
elementów i nie jest możliwe jego oddziaływanie z polem magnetycznym 
stosowanym przy obrazowaniu metodą RM.

4.2 Stosowanie w podróży lub w innych krajach 
Urządzenia Provox FreeHands FlexiVoice i HME nie zawierają metalu i są 
niewidoczne w promieniowaniu rentgenowskim. Podróżując do innych 
krajów, należy pamiętać o zabraniu produktów. Należy również pamiętać 
o czyszczeniu urządzenia w wodzie pitnej. W celu uzyskania informacji 
kontaktowych dotyczących produktów zamiennych należy odwiedzić stronę 
internetową www.atosmedical.com i/lub skontaktować się z lokalnym biurem 
firmy Atos Medical.

5. Zgłaszanie 
Należy pamiętać, że każde poważne zdarzenie, do którego doszło w związku
z urządzeniem, należy zgłosić producentowi i władzom w kraju zamieszkania
użytkownika i/lub pacjenta.

ROMÂNĂ

1. Informații descriptive
1.1 Domeniul de utilizare
Provox FreeHands FlexiVoice combină reabilitarea pulmonară utilizând un 
schimbător de căldură și umiditate cu reabilitarea vocală utilizând o valvă de 
vorbire automată sau ocluzia manuală, în cazul pacienților cu laringectomie 
care utilizează o proteză vocală. 

1.2 CONTRAINDICAȚII
Dispozitivul Provox FreeHands FlexiVoice nu este destinat utilizării de către 
pacienți care nu pot îndepărta sau manipula dispozitivul, cu excepția cazului în 
care pacientul este supravegheat încontinuu de către un medic sau un îngrijitor 
instruit. De exemplu, pacienții care nu își pot mișca brațele, pacienții cu 
niveluri reduse de conștiință sau pacienții cu boli care prezintă risc de pierdere 
imprevizibilă periodică a conștiinței.

1.3 Descrierea dispozitivelor
Provox FreeHands FlexiVoice constă în două părți asamblate pentru a forma 
o unitate: o valvă de vorbire destinată utilizării la un singur pacient și o casetă 
HME de unică folosință (Fig. 1). 

Valva de vorbire este fabricată din plastic, iar membrana acesteia din silicon. 
Caseta HME este fabricată tot din plastic și o spumă poliuretanică tratată cu sare.
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Valva de vorbire are două moduri: modul de vorbire automată și modul blocat 
(Fig. 2). Dispozitivul poate fi setat în modul de vorbire automată sau poziția 
blocată prin rotirea părții superioare a valvei de vorbire. Se poate vorbi atât 
utilizând valva de vorbire automată, cât și prin ocluzia manuală a orificiului 
din față. Ocluzia manuală este posibilă în ambele moduri.

Valva de vorbire este în modul de vorbire automată când membrana flexibilă nu 
este blocată de cârlig (Fig. 3). În modul de vorbire automată, membrana poate 
fi închisă automat de aerul expirat. Apoi, aerul este redirecționat prin proteza 
vocală. Membrana se deschide din nou automat la inspirare. 

În modul blocat, membrana flexibilă este blocată de un cârlig care se buclează 
în membrană (Fig. 4). Acest lucru previne închiderea membranei în caz de 
gâfâire, de exemplu, în timpul unor activități fizice.

Există patru tipuri distincte de valve de vorbire, fiecare având o membrană 
cu rezistență diferită: Light (Slabă), Medium (Medie), Strong (Puternică) și 
XtraStrong (Extrem de puternică).

Pe partea de membrană care iese în afară pe partea superioară a dispozitivului, 
există 1, 2, 3 sau 4 puncte vizibile. Numărul de puncte reprezintă rezistența 
membranei (Fig. 5). 
1 punct = Membrană Light (Slabă) (cel mai ușor de închis)
2 puncte = Membrană Medium (Medie)
3 puncte = Membrană Strong (Puternică)
4 puncte = Membrană XtraStrong (Extrem de puternică)

Arch (Arcul) este un accesoriu care poate fi utilizat cu dispozitivul Provox 
FreeHands FlexiVoice pentru a ține la distanță materialele textile de orificiul 
dispozitivului. Trebuie doar apăsat peste partea frontală a dispozitivului Provox 
FreeHands FlexiVoice (Fig. 6). Rețineți că, în anumite poziții, Arch (Arcul) 
poate limita posibilitatea de ocluzie manuală.

Removal Aid (Instrumentul de îndepărtare) (Fig. 7) se poate utiliza pentru a 
scoate caseta HME din valva de vorbire.

Conținutul seturilor
Provox FreeHands FlexiVoice Set și  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 valve de vorbire (Light (Slabă), Medium (Medie) și Strong (Puternică))
1	 instrument de îndepărtare 
2	 dispozitive Arch (Arc)
30	 de casete Provox FreeHands HME 
 	 (Numai în cazul setului Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light (Slabă), Medium (Medie), Strong 
(Puternică) și XtraStrong (Extrem de puternică)
1	 valvă de vorbire (cu rezistența aleasă)
1	 dispozitiv Arch (Arc) 
1	 instrument de îndepărtare

1.4 AVERTISMENTE
•	 Nu utilizați caseta HME fără a o asambla mai întâi cu valva de vorbire 

Provox FreeHands FlexiVoice sau Provox HME Cap. Caseta HME se poate 
înțepeni în suportul de fixare când se utilizează independent (Fig. 8).

•	 Nu utilizați dispozitivul Provox FreeHands FlexiVoice cu alte dispozitive de 
fixare decât dispozitivele de fixare Provox HME originale. Produsul se poate 
înțepeni în dispozitivul de fixare. În caz de înțepenire, dispozitivul de fixare 
trebuie scos. În caz contrar, poate fi deteriorat, putând împiedica respirația.
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•	 Nu reutilizați nicio parte a dispozitivului Provox FreeHands FlexiVoice 
la mai mulți pacienți. Acest lucru poate cauza contaminare încrucișată. 
Dispozitivul este destinat numai utilizării la un singur pacient.

1.5 PRECAUȚII
•	 Nu modificați produsul. Funcția de vorbire și/sau funcția HME se va/vor 

pierde.
•	 Curățați întotdeauna valva de vorbire conform instrucțiunilor de mai 

jos. Curățarea necorespunzătoare a produsului poate cauza o infecție și 
funcționarea defectuoasă a produsului.

•	 Nu aplicați tratamente medicamentoase cu nebulizator concomitent 
cu utilizarea dispozitivului, deoarece medicamentele se pot depune în 
dispozitiv.

•	 Nu utilizați în timpul folosirii dispozitivului umidificatoare sau oxigen 
încălzit și umidificat administrat printr-o mască aplicată pe traheostomă. 
Caseta HME va deveni prea umedă. Dacă terapia cu oxigen este obligatorie, 
utilizați doar oxigen umidificat neîncălzit.

2. Instrucțiuni de utilizare
2.1 Procedurile de verificare
Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că valva de vorbire și caseta HME nu 
sunt deteriorate și că valva de vorbire funcționează corespunzător. Aceasta 
trebuie să se rotească ușor în modul blocat și în modul de vorbire automată 
(Fig. 2). Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător sau pare deteriorat, 
nu utilizați dispozitivul și solicitați înlocuirea acestuia.

2.2 Instrucțiuni privind operarea
Nu utilizați valva de vorbire în timp ce dormiți. Orificiul valvei de vorbire poate 
fi acoperit sau valva de vorbire poate fi rotită neintenționat în modul de vorbire, 
ceea ce poate împiedica respirația. În timpul somnului, utilizați caseta Provox 
XtraHME sau un disc Provox HME Cap asamblat cu o casetă HME (Fig. 9).

Alegerea rezistenței membranei
Încercați mai întâi membrana Medium (Medie) (2 puncte). Dacă aceasta 
se închide neintenționat în timpul respirației normale sau al unei activități 
ușoare, încercați membrana Strong (Puternică) sau XtraStrong (Extrem de 
puternică) (3 sau 4 puncte). Dacă simțiți că închiderea membranei Medium 
(Medii) pentru vorbire necesită prea mult efort, încercați membrana Light 
(Slabă) (1 punct). Asigurați-vă că membrana nu se închide neintenționat în 
timpul respirației normale. 

De asemenea, puteți utiliza o membrană mai puternică în timpul unei activități 
mai intense și o membrană mai slabă în cazul unui nivel redus de activitate.

Asamblarea
Plasați caseta HME pe o suprafață plană, cu grilajul din plastic în jos și suprafața 
din spumă deschisă în sus (Fig. 10). Plasați valva de vorbire peste caseta HME 
și împingeți-o în jos până când auziți un clic de fixare. Asigurați-vă că valva 
de vorbire este bine fixată pe caseta HME.
Atenție: utilizarea de accesorii care nu sunt de marca Provox poate duce la 
funcționarea defectuoasă a produsului și vătăma utilizatorul.

Introducerea și utilizarea
Introduceți dispozitivul Provox FreeHands FlexiVoice în conectorul dispozitivului 
de fixare Provox HME (Fig. 11). Respirați normal. Comutați între modurile 
dispozitivului prin rotirea părții superioare a valvei de vorbire până când se 
oprește în fiecare poziție (Fig. 12). 
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Atenție: când comutați între moduri, nu rotiți întregul dispozitiv, ci doar partea 
superioară a valvei de vorbire. Rotirea întregului dispozitiv poate cauza o 
mișcare neconfortabilă a dispozitivului de fixare.

Modul de vorbire automată
Dispozitivul Provox FreeHands FlexiVoice este în modul de vorbire automată 
când membrana flexibilă se poate mișca liber și nu este blocată de cârlig (Fig. 3).

În acest mod, creșterea debitului de aer expirat pentru vorbire închide 
automat membrana. 

Ocluzia manuală
Dispozitivul Provox FreeHands FlexiVoice poate fi astupat și manual pentru 
a vorbi prin ocluzia orificiului frontal cu un deget (Fig. 13). Pentru a inspira, 
îndepărtați degetul de pe ocluzie, astfel încât orificiul frontal să fie deschis 
din nou. Ocluzia manuală poate fi utilizată atât în modul de vorbire automată, 
cât și în modul blocat.

Tusea
În modul de vorbire automată, membrana poate ieși brusc în afară în timpul 
tusei. Dacă se întâmplă acest lucru, respirați normal și împingeți membrana 
înapoi prin orificiu cu vârful degetului (Fig. 14). Dacă este necesar, scoateți 
dispozitivul Provox FreeHands FlexiVoice și repoziționați membrana. 

Scoaterea casetei HME din valva de vorbire
Caseta HME este destinată unei singure utilizări. Trebuie scoasă la finalul fiecărei 
zile înainte de curățarea valvei de vorbire. De asemenea, trebuie înlocuită dacă 
se înfundă cu mucus și rezistența respiratorie crește. 
Atenție: nu încercați să spălați caseta HME, deoarece prin această acțiune se va 
elimina substanța cu care este impregnată, esențială pentru funcționarea acesteia.

1.	 Țineți de valva de vorbire (sau de capac, dacă se utilizează) cu o mână și 
plasați instrumentul de îndepărtare peste caseta HME cu cealaltă mână 
(Fig. 15). 

2.	 Strângeți mânerele (Fig. 16). Caseta HME va pocni și se va desface (Fig. 17).
3.	 Eliminați caseta HME (Fig. 18).

Curățarea 
Pentru a păstra valva de vorbire într-o stare de funcționare bună și pentru a 
evita acumularea de microorganisme, aceasta trebuie curățată și dezinfectată 
în fiecare zi.
Atenție: nu curățați și nu dezinfectați valva de vorbire în alt mod decât cel 
descris mai jos. NU fierbeți dispozitivul și NU utilizați peroxid de hidrogen 
pentru dezinfectare, deoarece aceste acțiuni vor deteriora dispozitivul.

1.	 Scoateți caseta HME din valva de vorbire în modul prezentat mai sus. 
2.	 Clătiți cu grijă valva de vorbire pe ambele părți laterale cu apă potabilă 

călduță (20–40°C/68–104°F) în timp ce rotiți capacul înainte și înapoi timp 
de 2 minute (Fig. 19).

3.	 Amestecați 2 picături de detergent de vase în 250 ml apă potabilă caldă 
(35–45°C/95–113°F). Nu utilizați apă fierbinte, deoarece aceasta poate 
deteriora valva de vorbire.

4.	 Puneți valva de vorbire în modul de vorbire și plasați-o în amestec pentru 
15 minute (Fig. 20).

5.	 Clătiți valva de vorbire pe ambele păr ți în apă potabilă caldă 
(35–45°C/95–113°F) timp de 15 secunde (Fig. 21). Pentru a ajunge în toate 
părțile valvei de vorbire, asigurați-vă că sunt efectuate câteva comutări 
între modul de vorbire și modul blocat de câteva ori în timpul clătirii. 

6.	 Inspectați dispozitivul pentru a detecta posibile urme de mucus și depuneri. 
Repetați pașii de mai sus dacă este necesar.
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7.	 După curățare, plasați valva de vorbire setată în modul de vorbire pe un 
tifon curat și lăsați-o să se usuce la aer timp de cel puțin 2 ore (Fig. 23). 
Când valva de vorbire este complet uscată, poate fi utilizată din nou sau 
poate fi pusă într-un recipient curat și închis pentru depozitare. 

	 Atenție: nu folosiți valva de vorbire până când nu este complet uscată. 
Inhalarea gazelor degajate de dezinfectanți poate duce la tuse gravă și 
iritații în căile respiratorii.

Dezinfectarea valvei de vorbire
Dezinfectarea poate fi necesară dacă dispozitivul de vorbire este murdar sau 
dacă există risc de contaminare. Pacientul este expus la contaminare dacă 
dispozitivul a căzut pe podea sau dacă a intrat în contact cu un animal de 
companie, o persoană cu infecție respiratorie ori există orice contaminare globală. 
În aceste cazuri, dispozitivul trebuie atât curățat, cât și dezinfectat înainte de 
utilizare. Dacă este necesară dezinfectarea, curățați mai întâi dispozitivul 
în modul prezentat mai sus, apoi dezinfectați-l prin următoarea procedură:
1.	 Mai întâi, realizați procedura de curățare prezentată în secțiunea „Curățarea” 

de mai sus, omițând pasul 7. După curățare, puneți valva de vorbire în 
modul de vorbire și scufundați-o pentru 10 minute în etanol de 70% sau 
alcool izopropilic de 70% (Fig. 22). 

	 Atenție: NU utilizați peroxid de hidrogen.
2.	 După curățare și dezinfectare, plasați valva de vorbire pe un tifon curat și 

lăsați-o să se usuce la aer timp de cel puțin 2 ore (Fig. 23). Asigurați-vă că 
valva de vorbire este în modul de vorbire.

3.	 Când valva de vorbire este complet uscată, poate fi utilizată din nou sau 
pusă într-un recipient curat și închis pentru depozitare. 

	 Atenție: nu folosiți valva de vorbire până când nu este complet uscată. 
Inhalarea gazelor degajate de dezinfectanți poate duce la tuse gravă și 
iritații în căile respiratorii.

2.3 Instrucțiuni privind păstrarea 
Când nu este utilizată, curățați și dezinfectați valva de vorbire în modul prezentat 
mai sus, apoi depozitați-o într-un recipient curat și uscat, la temperatura camerei. 
Protejați produsul de lumina directă a soarelui.

2.4 Durata de viață a dispozitivului 
Valva de vorbire Provox FreeHands FlexiVoice poate fi utilizată timp de 
maximum 6 luni, dacă este intactă și funcționează corespunzător. Utilizarea 
după această perioadă poate duce la funcționarea necorespunzătoare a valvei, 
de exemplu, la închidere și/sau deschidere întârziată, scurgeri de aer și sunet 
de închidere mai puternic și/sau alte schimbări privind funcționarea din cauza 
învechirii dispozitivului. 

Caseta HME este de unică folosință.

2.5 Eliminarea 
Urmați întotdeauna practicile medicale și cerințele naționale privind pericolele 
biologice când eliminați un dispozitiv medical uzat.

2.6 Accesorii 
Atenție: utilizați numai componente originale. Alte accesorii pot duce la 
funcționarea defectuoasă a produsului. 

Provox HME Cap este un disc reutilizabil, cu formă de cupolă, care vă 
permite să folosiți caseta HME în timpul somnului sau în cazul neutilizării 
valvei de vorbire Provox FreeHands FlexiVoice. Discul Provox HME Cap 
este fabricat din titan.
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Dispozitivele de fixare Provox HME sunt produse care se utilizează pentru a 
menține produsele sistemului Provox HME System în fața stomei, cum ar fi benzile 
adezive Provox, tuburile Provox LaryTube și butoanele Provox LaryButton. 

Instrumentul de îndepărtare poate fi utilizat pentru scoaterea casetei HME 
din valva de vorbire.

3. Informații privind remedierea problemelor 
În caz de probleme în timpul utilizării, scoateți și inspectați dispozitivul. 
În secțiunea de mai jos sunt prezentate câteva probleme frecvente și acțiuni 
recomandate.

„Există scurgeri din dispozitiv” – Inspectați valva de vorbire pentru a 
verifica dacă există scurgeri sau deteriorări. Înlocuiți dispozitivul dacă este 
deteriorat. Curățați dispozitivul în modul prezentat în secțiunea „Curățarea”. 
De asemenea, verificați dispozitivul de fixare și caseta HME. Înlocuiți-le dacă 
este cazul. Dacă scurgerile din dispozitiv persistă după procesul de curățare, 
înlocuiți valva de vorbire cu una nouă. 

„Dispozitivul se închide dacă măresc puțin intensitatea respiratorie”  – 
Utilizați un dispozitiv cu o membrană mai puternică. O altă opțiune este să 
utilizați o membrană mai puternică atunci când anticipați o activitate fizică.

„Membrana se închide când gâfâi” – În timpul gâfâirii, poate avea loc închiderea 
neintenționată. Pentru a preveni acest lucru, utilizați poziția modului blocat 
pentru dispozitiv, în situațiile predictibile. Vorbirea va fi posibilă în continuare 
prin ocluzie manuală. Deblocați dispozitivul din nou pentru a permite vorbirea 
fără utilizarea mâinilor (Fig. 2). 

„Membrana nu se închide” – Asigurați-vă mai întâi că dispozitivul este setat 
pe modul de vorbire. Verificați poziția valvei de vorbire și a membranei. Este 
posibil ca membrana să fie blocată în spatele cârligului. Acest lucru se poate 
întâmpla după repoziționarea incorectă când iese brusc în afară prin tuse. 
Poziționați cu grijă și corect membrana între cârlig și orificiu (Fig. 3). Dacă 
găsiți urme de deteriorare pe valva de vorbire, înlocuiți-o. 

„Membrana iese brusc în afară când vorbesc” – Membrana este prea slabă 
pentru dvs. Utilizați o membrană mai puternică.

„Membrana iese brusc în afară când tușesc” – Acest lucru este normal. 
Îndepărtați dispozitivul împreună cu caseta HME de pe banda adezivă. Puneți 
la loc membrana cu degetul (Fig. 14). Dacă acest lucru se întâmplă des, vă 
recomandăm să încercați o membrană mai puternică.

„Componentele valvei de vorbire s-au dezintegrat” – Nu încercați reasamblarea 
acestora. Înlocuiți dispozitivul. 

„Respirația este dificilă” – Caseta HME poate fi înfundată cu mucus. 
Înlocuiți-o cu o casetă HME nouă și verificați din nou. Dacă problema persistă, 
curățați dispozitivul conform secțiunii „Curățarea”. Inspectați dispozitivul și 
asigurați-vă că nu este deteriorat. Dacă este deteriorat, înlocuiți dispozitivul.

„Hainele pe care le îmbrac pentru a-mi acoperi gâtul îngreunează respirația” 
– Asamblați Arch (Arcul) pe valva de vorbire (Fig. 6).

„Aud o pocnitură când încep să vorbesc” – Încercați să începeți să vorbiți 
într-o manieră mai lină, mai puțin abruptă. Încercați o membrană mai puternică, 
ce se închide mai puțin abrupt.

„Aud cum scapă aerul când încep să vorbesc” – Încercați să începeți să 
vorbiți într-o manieră mai bruscă, în așa fel încât membrana să se închidă mai 
rapid. Încercați o membrană mai slabă, care se închide mai rapid.
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4. Informații suplimentare 
4.1 Compatibilitatea cu examinările cu rezonanță 
magnetică
Dispozitiv compatibil cu rezonanța magnetică: acest dispozitiv nu conține 
elemente metalice și nu prezintă risc de interacțiune cu câmpul de rezonanță 
magnetică.

4.2 Călătoriile sau utilizarea la nivel internațional 
Dispozitivele Provox FreeHands FlexiVoice și HME nu conțin metale și sunt 
translucide la radiografie. Când călătoriți în alte țări, asigurați-vă că aveți la 
dvs. produsele necesare. De asemenea, asigurați curățarea dispozitivului cu 
apă potabilă. Accesați www.atosmedical.com și/sau luați legătura cu biroul 
Atos Medical local pentru informații de contact în cazul înlocuirii produselor.

5. Raportarea 
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat
producătorului sau autorității naționale din țara în care se află utilizatorul și/sau
pacientul.

EESTI

1. Kirjeldav teave
1.1 Kavandatud kasutus
Seade Provox FreeHands FlexiVoice ühendab hääleproteesi kasutavatel 
larüngektoomia patsientidel kopsude taastusravi, milleks kasutatakse soojuse ja 
niiskuse vahetajat (Heat and Moisture Exchanger, HME), hääle taastusraviga, 
milleks kasutatakse automaatset hääleklappi või käsitsi sulgemist. 

1.2 VASTUNÄIDUSTUSED
Provox FreeHands FlexiVoice ei ole mõeldud kasutamiseks patsientidel, kes ei 
ole võimelised ise seadet eemaldama või seda kasutama, välja arvatud juhul, kui 
patsient on arsti või väljaõppe saanud hooldaja pideva järelevalve all. Näiteks 
patsiendid, kes ei suuda oma käsi liigutada, kes on vähenenud teadvusega või 
kellel on haigused, mis põhjustavad ettearvamatut perioodilist teadvusekadu.

1.3 Seadme kirjeldus
Provox FreeHands FlexiVoice koosneb kahest kokkupandud osast: ühel 
patsiendil kasutamiseks mõeldud hääleklapist ja ühekordselt kasutatavast 
HME filtrist (joonis 1). 

Hääleklapp on valmistatud plastist ja membraan silikoonist. HME filter on 
samuti valmistatud plastist ja soolaga töödeldud vahtpolüuretaanist.

Hääleklapil on kaks režiimi: automaatne kõnerežiim ja lukustatud režiim 
(joonis 2). Hääleklapi ülemise osa keeramine liigutab seadme kas automaatse 
kõne või lukustatud asendisse. Rääkida saab nii automaatset hääleklappi 
kasutades kui ka sulgedes esiosa augu manuaalselt. Manuaalne sulgemine on 
võimalik mõlemas režiimis.



119

Hääleklapp on automaatses kõnerežiimis siis, kui painduv membraan ei ole 
konksuga lukustatud (joonis 3). Automaatses kõnerežiimis saab membraani 
automaatselt sulgeda väljahingatava õhuga. Õhk suunatakse siis läbi hääleproteesi. 
Sissehingamisel avaneb membraan automaatselt uuesti. 

Lukustatud režiimis on painduv membraan lukustatud konksuga, mis 
kinnitatakse membraanis olevasse aasa (joonis 4). See takistab membraani 
sulgumist hingeldamise, näiteks füüsilise tegevuse ajal.

Olemas on neli erinevat hääleklappi, millel kõigil on erineva tugevusega 
membraan: kerge, keskmine, tugev ja ülitugev.

Seadme ülaosast eenduval membraani osal on nähtavad 1, 2, 3 või 4 täppi. 
Täppide arv tähistab membraani tugevust (joonis 5).
1 täpp = kerge membraan (kõige kergemini suletav)
2 täppi = keskmine membraan
3 täppi = tugev membraan
4 täppi = ülitugev membraan

Arch on lisatarvik, mida saab kasutada koos seadmega Provox FreeHands 
FlexiVoice, et hoida riiet seadme avast eemal. See vajutatakse lihtsalt Provox 
FreeHands FlexiVoice’i esiosale (joonis 6). Pange tähele, et mõnes asendis 
võib seade Arch piirata manuaalse sulgemise võimalikkust.

Seadet Removal Aid (joonis 7) saab kasutada HME filtri eemaldamiseks 
hääleklapi küljest.

Komplektide sisu
Provox FreeHands FlexiVoice Set ja  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 hääleklappi (kerge, keskmine ja tugev)
1	 Removal Aid 
2	 seadet Arch
30	 Provox FreeHands HME filtrit 
 	 (ainult Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong või XtraStrong
1	 hääleklapp (valitud tugevusega)
1 	 Arch 
1 	 Removal Aid

1.4 HOIATUSED
•	 Ärge kasutage HME filtrit ilma seda eelnevalt Provox FreeHands 

FlexiVoice’i hääleklapiga või seadmega Provox HME Cap ühendamata. 
HME võib kinnitusvahendisse kinni jääda, kui seda iseseisvalt kasutada 
(joonis 8).

•	 Kasutage seadet Provox FreeHands FlexiVoice ainult algupäraste Provox 
HME kinnitusvahenditega. Toode võib kinnitusvahendisse kinni jääda. 
Kinnitusvahend tuleb siis eemaldada või see võib kahjustuda, mis omakorda 
võib põhjustada piiratud hingamist.

•	 Ärge kasutage ühtegi seadme Provox FreeHands FlexiVoice osa mitmel 
patsiendil kordamööda. See võib põhjustada ristsaastumist. Seade on ette 
nähtud kasutamiseks ainult ühel patsiendil.

1.5 ETTEVAATUSABINÕUD
•	 Ärge muutke toodet. Kõnefunktsioon ja/või HME funktsioon kaovad ära.
•	 Puhastage hääleklappi alati vastavalt alltoodud juhistele. Kui toodet ei 

puhastata õigesti, võib see põhjustada infektsiooni ja toote toimimise häireid.
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•	 Ärge manustage seadme kaudu nebulisaatoriga ravimeid, sest ravim võib 
seadmesse ladestuda.

•	 Seadme kasutamise ajal ärge kasutage niisuteid ega soojendatud niisutatud 
hapnikku maski kaudu trahheostoomi kohal. HME muutub liiga märjaks. 
Hapnikravi vajaduse korral kasutage ainult soojendamata niisutatud hapnikku.

2. Kasutusjuhised
2.1 Ülevaatusprotseduurid
Kontrollige enne igat kasutamist, et hääleklapp ja HME filter on kahjustamata 
ja hääleklapp toimib nõuetekohaselt. See peaks olema kergesti keeratav 
lukustatud režiimi ja automaatsesse kõnerežiimi (joonis 2). Kui seade ei toimi 
nõuetekohaselt või näib kahjustatuna, ärge kasutage seadet ja vahetage see välja.

2.2 Kasutusjuhend
Ärge kasutage hääleklappi magamise ajal. Võite hääleklapi ava kogemata 
katta või hääleklapi tahtmatult keerata kõnerežiimi, mis põhjustavad piiratud 
hingamist. Magamise ajal kasutage Provox XtraHME filtrit või seadet Provox 
HME Cap koos HME filtriga (joonis 9).

Membraani tugevuse valimine
Proovige esmalt keskmist membraani (2 täppi). Kui membraan tavapärase 
hingamise või kerge aktiivsuse ajal tahtmatult sulgub, proovige tugevat või 
ülitugevat membraani (3 või 4 täppi). Kui tunnete, et keskmise membraani 
kõnelemiseks sulgemine nõuab liigset pingutust, proovige kerget membraani 
(1 täpp). Veenduge, et membraan ei sulgu tahtmatult tavahingamise ajal. 

Samuti võite kasutada aktiivsema tegevuse ajal tugevamat membraani ja 
vähem aktiivsema tegevuse ajal nõrgemat membraani.

Kokkupanek
Asetage HME filter tasasele pinnale nii, et plastist võre oleks all ja avatud 
vahtpind üleval (joonis 10). Asetage hääleklapp HME filtri peale ja vajutage 
otse alla, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale. Kontrollige, et hääleklapp 
on kõvasti HME filtri küljes kinni.
Ettevaatust. Muude kui Provoxi lisatarvikute kasutamine võib põhjustada 
toote toimimise häireid ja kahju kasutajale.

Sisestamine ja kasutamine
Sisestage Provox FreeHands FlexiVoice Provox HME kinnitusvahendi 
konnektorisse (joonis 11). Hingake tavapäraselt. Lülitage seadet režiimide vahel, 
keerates hääleklapi ülemist osa seni, kuni see peatub igas asendis (joonis 12). 
Ettevaatust. Režiimide vahetamisel keerake ainult hääleklapi ülaosa ja mitte 
tervet seadet. Kogu seadme keeramine võib põhjustada kinnitusvahendi 
ebameeldivat liikumist.

Automaatne kõnerežiim
Provox FreeHands FlexiVoice on automaatses kõnerežiimis siis, kui painduv 
membraan saab vabalt liikuda ega ole konksuga lukustatud (joonis 3).

Selles režiimis sulgeb rääkimisel suurenev õhuvool membraani automaatselt. 

Manuaalne sulgemine
Seadet Provox FreeHands FlexiVoice saab rääkimiseks sulgeda ka manuaalselt, 
kui esiosa auk sõrmega sulgeda (joonis 13). Sissehingamiseks võtke sõrm 
esiosa augu eest ära. Manuaalset sulgemist saab kasutada nii automaatses 
kõnerežiimis kui ka suletud režiimis.

Köhimine
Automaatses kõnerežiimis võib membraan köhimise ajal välja sopistuda. Kui 
see juhtub, hingake tavapäraselt ja lükake membraan näpuga läbi avause sisse 
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tagasi (joonis 14). Vajaduse korral eemaldage Provox FreeHands FlexiVoice 
ja paigaldage membraan tagasi. 

HME filtri hääleklapist eemaldamine
HME filter on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. See tuleks iga päeva lõpus 
enne hääleklapi puhastamist eemaldada. Samuti tuleks see välja vahetada, kui 
see on limaga ummistunud ja hingamistakistus on suurenenud. 
Ettevaatust. Ärge üritage HME filtrit pesta, sest siis pestakse maha seadme 
toimimiseks vajalik immutus.

1.	 Hoidke hääleklappi (või korki, kui seda kasutatakse) ühe käega ja asetage 
teise käega Removal Aid HME filtri ümber (joonis 15). 

2.	 Suruge käepidemed kokku (joonis 16). HME filter murdub ja tuleb lahti 
(joonis 17).

3.	 Visake HME filter minema (joonis 18).

Puhastamine 
Hääleklapi töökorras hoidmiseks ja mikroorganismide kuhjumise vältimiseks 
tuleks seda iga päev puhastada ja desinfitseerida.
Ettevaatust. Ärge puhastage ega desinfitseerige hääleklappi muul viisil kui 
allpool kirjeldatud. ÄRGE keetke seadet ega kasutage desinfitseerimiseks 
vesinikperoksiidi, sest need kahjustavad seadet.

1.	 Eemaldage HME filter hääleklapist, nagu on kirjeldatud ülal. 
2.	 Loputage hääleklappi hoolikalt mõlemalt poolt leige joogivee all (20–40 °C), 

keerates kaant edasi-tagasi 2 minuti jooksul (joonis 19).
3.	 Segage 2 tilka nõudepesuvahendit 250 ml sooja (35–45 °C) joogiveega. 

Ärge kasutage keevat vett, sest see võib hääleklappi kahjustada.
4.	 Lülitage hääleklapp kõnerežiimi ja asetage 15 minutiks lahusesse (joonis 

20).
5.	 Loputage hääleklappi mõlemalt poolt sooja (35–45 °C) joogiveega 15 

sekundit (joonis 21). Selleks, et ulatuda kõikide hääleklapi osadeni, lülitage 
seadet loputamise ajal kindlasti mõned korrad kõne- ja lukustatud režiimi 
vahel. 

6.	 Kontrollige seadet lima ja prahi jääkide suhtes. Vajaduse korral korrake 
ülaltoodud samme.

7.	 Peale puhastamist asetage kõnerežiimis hääleklapp puhtale marlile ja jätke 
vähemalt kaheks tunniks õhu kätte kuivama (joonis 23). Kui hääleklapp 
on täielikult kuiv, võib seda uuesti kasutada või asetada säilitamiseks 
puhtasse, kinnisesse konteinerisse. 

	 Ettevaatust. Ärge kasutage hääleklappi enne, kui see on täielikult kuiv. 
Desinfektsioonivahendi aurude sissehingamine võib põhjustada tugevat 
köhimist ja hingamisteede ärritust.

Hääleklapi desinfitseerimine
Desinfitseerimine võib olla vajalik, kui kõneseade näib olevat määrdunud 
või on olemas saastumisoht. Saastumisoht võib tekkida siis, kui seade on 
kukkunud põrandale või see on puutunud kokku koduloomaga, hingamisteede 
infektsiooniga inimesega või mõne muu ristsaastumisega. Sellisel juhul 
tuleb seade enne kasutamist nii puhastada kui ka desinfitseerida. Kui on 
vaja desinfitseerida, puhastage seade esmalt nagu ülal kirjeldatud ja seejärel 
desinfitseerige, järgides järgmisi toiminguid.
1.	 Esmalt järgige puhastustoiminguid nagu on kirjeldatud ülal olevas 

jaotises „Puhastamine”, ilma 7. sammuta. Peale puhastamist lülitage 
hääleklapp kõnerežiimi ja kastke see 10 minutiks kas 70% etanooli või 
70% isopropüülalkoholi (joonis 22). 

	 Ettevaatust. ÄRGE kasutage vesinikperoksiidi.
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2.	 Peale puhastamist ja desinfitseerimist asetage hääleklapp puhtale marlile 
ja jätke vähemalt kaheks tunniks õhu kätte kuivama (joonis 23). Veenduge, 
et hääleklapp on kõnerežiimis.

3.	 Kui hääleklapp on täielikult kuiv, võib seda uuesti kasutada või asetada 
säilitamiseks puhtasse, kinnisesse konteinerisse. 

	 Ettevaatust. Ärge kasutage hääleklappi enne, kui see on täielikult kuiv. 
Desinfektsioonivahendi aurude sissehingamine võib põhjustada tugevat 
köhimist ja hingamisteede ärritust.

2.3 Säilitusjuhend 
Kui hääleklappi ei kasutata, puhastage ja desinfitseerige see nagu kirjeldatud 
ülal ja seejärel säilitage toatemperatuuril puhtas ja kuivas konteineris. Kaitske 
otsese päikesevalguse eest.

2.4 Seadme tööiga 
Kui hääleklapp Provox FreeHands FlexiVoice on terve ja toimib nõuetekohaselt, 
võib seda kasutada maksimaalselt 6 kuud. Kauem kasutamine võib viia 
klapi vale toimimiseni, nt viivitus sulgemisel ja/või avanemisel, õhulekked 
ja suurenenud sulgumisheli ja/või muud seadme vananemisest tulenevad 
muudatused toimimises. 

HME filter on ühekordseks kasutamiseks.

2.5 Kõrvaldamine 
Kasutatud meditsiiniseadme kõrvaldamisel järgige alati meditsiinilisi tavasid 
ja bioloogilist ohtu käsitlevaid riiklikke nõudeid.

2.6 Lisatarvikud 
Ettevaatust. Kasutage ainult originaaltarvikuid. Muud lisatarvikud võivad 
põhjustada toote häireid. 

Provox HME Cap on korduskasutatav kuplikujuline rõngas, mis võimaldab 
kasutada HME filtrit magamise ajal või ilma Provox FreeHands FlexiVoice’i 
hääleklapita. Provox HME Cap on tehtud titaanist.

Provox HME kinnitusvahendid on tooted, mida kasutatakse Provox HME 
süsteemi toodete hoidmiseks stoomi ees, nt tooted Provox Adhesive, Provox 
LaryTube ja Provox LaryButton. 

Seadet Removal Aid saab kasutada HME eemaldamisel hääleklapist.

3. Veaotsingu teave 
Kasutamisel tekkivate probleemide korral eemaldage seade ja kontrollige seda. 
Allpool on mõned tavaprobleemid ja soovitatavad toimingud.

„Seade lekib” – kontrollige hääleklappi lekkimise või kahjustumise suhtes. 
Vahetage seade välja, kui see on kahjustunud. Puhastage seadet, nagu on 
kirjeldatud jaotises „Puhastamine ja desinfitseerimine”. Kontrollige ka 
kinnitusvahendit ja HME filtrit ning vajaduse korral vahetage need välja. 
Kui leke on alles ka peale puhastustoimingut, vahetage hääleklapp uue vastu. 

„Seade sulgub, kui ma hingan natuke tugevamini” – kasutage tugevama 
membraaniga seadet. Alternatiivina võite kasutada tugevamat membraani, 
kui eeldate füüsilist aktiivsust.

„Membraan sulgub, kui hingan tugevalt” – tugeval hingamisel võib toimuda 
klapi tahtmatu sulgumine. Selle vältimiseks kasutage eeldatavates olukordades 
lukustatud režiimi. Rääkimine on manuaalse sulgemise ajal jätkuvalt võimalik. 
Vabastage seade uuesti, et lubada automaatne kõne (joonis 2). 
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„Membraan ei sulgu” – kontrollige esmalt, et seade oleks kõnerežiimis. 
Kontrollige hääleklapi ja membraani asendit. Membraan võib olla konksu 
taha kinni jäänud. See võib juhtuda, kui membraan asetati peale köhimist oma 
kohale valesti tagasi. Paigaldage membraan ettevaatlikult konksu ja ava vahele 
õigesti (joonis 3). Kui te märkate hääleklapi kahjustumist, vahetage see välja. 

„Membraan sopistub kõnelemise ajal välja” – membraan on teie jaoks liiga 
nõrk. Proovige kasutada tugevamat membraani.

„Membraan sopistub välja, kui ma köhin” – see on tavapärane. Eemaldage 
ühendatud HME filtriga seade HME kinnitusvahendi konnektorist. Pange 
membraan sõrmega oma kohale tagasi (joonis 14). Kui see juhtub sageli, 
proovige tugevamat membraani.

„Hääleklapi komponendid tulid lahti” – ärge proovige neid uuesti kokku 
panna. Vahetage seade välja. 
Raske hingata” – HME filter võib olla limaga ummistunud. Vahetage uue 
HME filtri vastu välja ja proovige uuesti. Probleemi püsimisel puhastage seade 
vastavalt jaotisele „Puhastamine ja desinfitseerimine”. Kontrollige seadet 
ja veenduge, et see ei ole kahjustunud. Vahetage välja, kui on kahjustunud.

„Riided, mida ma kasutan kaela katmiseks, segavad hingamist” – paigaldage 
hääleklapile kaasasolev seade Arch (joonis 6).

„Rääkima hakkamisel kuulen plõksatust” – proovige rääkimist alustada 
rahulikult, vähem äkiliselt. Proovige tugevamat membraani, mis ei sulgu 
nii järsku.

„Rääkima hakkamisel kuulen väljapääsevat õhku” – proovige rääkimist 
alustada äkilisemalt, et membraan sulguks kiiremini. Proovige kergemat 
membraani, mis sulgub kiiremini.

4. Lisateave 
4.1 Sobivus MRT-uuringuks
MRT-kindel. See seade ei sisalda ühtegi metallist elementi ja sellel ei ole 
võimalikku koostoimet MRT-väljaga.

4.2 Reisimine või rahvusvaheline kasutamine 
Provox FreeHands FlexiVoice ja HME on metallivabad ja röntgenkiirgusele 
läbipaistvad. Teistesse riikidesse reisimisel veenduge, et tooted on teiega 
kaasas. Samuti kontrollige, et te puhastate seadet puhta veega. Kontaktandmeid 
asendustoodete kohta vaadake veebilehelt www.atosmedical.com ja/või võtke 
ühendust kohaliku Atos Medicali kontoriga.

5. Teavitamine 
Võtke arvesse, et kõigist seadmega seoses aset leidnud tõsistest ohujuhtumitest 
tuleb teavitada tootjat ning kasutaja ja/või patsiendi asukohariigi pädevat 
ametiasutust.
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LIETUVIŲ KALBA

1. Aprašomoji informacija
1.1. Paskirtis
Pacientams, kuriems atlikta laringektomija ir kurie naudoja kalbėjimo protezą, 
skirtoje priemonėje „Provox FreeHands FlexiVoice“ sujungiama plaučių 
reabilitacija naudojant šilumos ir drėgmės apykaitos filtrą ir balso reabilitacija 
naudojant automatinį kalbėjimo vožtuvą arba užspaudžiant ranka. 

1.2. KONTRAINDIKACIJOS
Priemonė „Provox FreeHands FlexiVoice“ neskirta naudoti pacientams, 
negalintiems priemonės išimti arba naudoti, nebent tokį pacientą nuolat prižiūrėtų 
klinicistas arba išmokytas slaugytojas. Pavyzdžiui, rankų nejudinantys pacientai, 
sumažėjusio sąmoningumo pacientai arba pacientai, sergantys ligomis, dėl 
kurių gali neprognozuojamai prarasti sąmonę.

1.3. Priemonių aprašymas
„Provox FreeHands FlexiVoice“ sudaryta iš dviejų sujungtų dalių: vienam 
pacientui naudoti skirti kalbėjimo vožtuvo ir vienkartinės HME (šilumos ir 
drėgmės apykaitos filtro) kasetės (1 pav.). 

Kalbėjimo vožtuvas pagamintas iš plastiko, o membrana – iš silikono. HME 
kasetė taip pat pagaminta iš plastiko ir druska apdoroto poliuretaninio putplasčio.

Kalbėjimo vožtuvas gali būti naudojamas dviem režimais: automatinio kalbėjimo 
režimu ir fiksuotu režimu (2 pav.). Automatinio kalbėjimo ir fiksuotas režimai 
įjungiami pasukant kalbėjimo vožtuvo viršutinę dalį. Kalbėti galima naudojant 
automatinį kalbėjimo vožtuvą ir ranka užspaudžiant priekyje esančią angą. 
Užspaudimo ranka būdą galima naudoti abiem režimais.

Kai kabliukas nefiksuoja lanksčiosios membranos (3 pav.), kalbėjimo vožtuvas 
veikia automatinio kalbėjimo režimu. Automatinio kalbėjimo režimu membrana 
gali savaime užsidaryti dėl iškvepiamo oro srauto. Tada oras nukreipiamas per 
kalbėjimo protezą. Įkvepiant membrana vėl savaime atsidaro. 

Nustačius fiksuotą režimą į lanksčiosios membranos kilpelę įstatomas kabliukas 
(4 pav.), kuris užfiksuoja membraną vietoje. Šiuo būdu membrana neužsidaro 
intensyviai kvėpuojant, pavyzdžiui, fizinės veiklos metu.

Gaminami keturi skirtingi kalbėjimo vožtuvai su skirtingo atsparumo 
membranomis: lengva, vidutine, stipria ir ypač stipria.

Priemonės viršuje išsikišančioje membranos dalyje matomi 1, 2, 3 arba 4 taškai. 
Taškų skaičius atitinka membranos atsparumą (5 pav.). 
1 taškas – lengva membrana (lengviausiai uždaroma).
2 taškai – vidutinė membrana.
3 taškai – stipri membrana.
4 taškai – ypač stipri membrana „XtraStrong“.

Su „Provox FreeHands FlexiVoice“ galima naudoti lankelio priedą „Arch“, 
neleidžiantį aprangos audiniui priglusti prie priemonės angos. Priedas tiesiog 
užspaudžiamas ant „Provox FreeHands FlexiVoice“ priekinės dalies (6 pav.). 
Nepamirškite, kad tam tikrose padėtyse „Arch“ gali trukdyti užspausti angą ranka.

Pagalbinę nuėmimo priemonę „Removal Aid“ (7 pav.) galima naudoti HME 
kasetei nuimti nuo kalbėjimo vožtuvo.
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Rinkinių sudėtis
„Provox FreeHands FlexiVoice Set“ ir  
„Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus“
3	 kalbėjimo vožtuvai („Light“, „Medium“ ir „Strong“)
1	 „Removal Aid“ 
2	 „Arch“
30	 „Provox FreeHands HME“ kasečių 
 	 (tik „Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus“)

„Provox FreeHands FlexiVoice Light“, „Medium“, „Strong“ 
ir „XtraStrong“
1	 kalbėjimo vožtuvas (pasirinkto stiprumo)
1	 „Arch“ 
1	 „Removal Aid“

1.4. ĮSPĖJIMAI
•	 HME kasetę galima naudoti tik įdėjus į kalbėjimo vožtuvą „Provox 

FreeHands FlexiVoice“ arba „Provox  HME Cap“. Atskirai naudojamas 
HME gali įstrigti laikiklyje (8 pav.).

•	 „Provox FreeHands FlexiVoice“ nenaudokite su jokiais kitais laikikliais, 
išskyrus originalius „Provox  HME“ laikiklius. Gaminys gali įstrigti 
laikiklyje. Tokiu atveju laikiklį reikėtų išimti arba jis gali būti sugadintas, 
todėl gali būti apsunkintas kvėpavimas.

•	 Jokios „Provox FreeHands FlexiVoice“ dalies negalima pakartotinai naudoti 
kitam pacientui. Tai darant gali būti perduodamas užkratas. Ši priemonė 
skirta naudoti tik vienam pacientui.

1.5. ATSARGUMO PRIEMONĖS
•	 Gaminio nemodifikuokite. Nepaisant šio nurodymu nebeveiks kalbėjimo ir 

(arba) HME funkcija.
•	 Kalbėjimo vožtuvą būtinai valykite laikydamiesi toliau pateiktų nurodymų. 

Tinkamai nevalant gaminio galima užsikrėsti arba gaminys gali tinkamai 
neveikti.

•	 Per šią priemonę neatlikite vaistų inhaliacijų naudodami nebulizatorių, nes 
vaistai gali nusėsti priemonėje.

•	 Naudodami šią priemonę nenaudokite drėkintuvų arba per kaukę, uždėtą ant 
tracheostomos, netiekite pašildyto ir sudrėkinto deguonies. HME pernelyg 
sudrėks. Prireikus duoti deguonies naudokite tik nešildytą sudrėkintą 
deguonį.

2. Naudojimo instrukcija
2.1. Tikrinimo procedūros
Kaskart prieš naudodami tikrinkite, ar kalbėjimo vožtuvas ir HME kasetė 
nesugadinti ir ar kalbėjimo vožtuvas tinkamai veikia. Turi būti galima pasukant 
lengvai nustatyti fiksuotą bei automatinį kalbėjimo režimą (2 pav.). Jeigu priemonė 
tinkamai neveikia arba atrodo sugadinta, jos nenaudokite ir gaukite naują.

2.2. Naudojimo nurodymai
Kalbėjimo vožtuvo nenaudokite miegodami. Gali būti uždengta kalbėjimo 
vožtuvo anga arba kalbėjimo vožtuvas netyčia pasuktas į kalbėjimo režimą, 
todėl būtų apsunkintas kvėpavimas. Miegodami naudokite kasetę „Provox 
XtraHME“ arba „Provox HME CAP“ su HME kasete (9 pav.).
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Membranos stiprumo pasirinkimas
Visų pirma išmėginkite vidutinio stiprumo membraną „Medium“ (2 taškai). 
Jeigu įprastai kvėpuojant arba atliekant lengvą veiklą ši membrana nenumatytai 
užsidaro, išmėginkite stiprią membraną „Strong“ arba ypač stiprią membraną 
„XtraStrong“ (3 arba 4 taškai). Jeigu atrodo, kad kalbant reikia pernelyg daug 
pastangų vidutinio stiprumo membranai „Medium“ uždaryti, išmėginkite 
lengvą membraną „Light“ (1 taškas). Įsitikinkite, kad įprastai kvėpuojant 
membrana nenumatytai neužsidaro. 

Būdami aktyvesni, taip pat galite naudoti stipresnę membraną, o būdami 
mažiau aktyvūs – lengvesnę.

Surinkimas
HME kasetę padėkite ant plokščio paviršiaus plastikinėmis grotelėmis į apačią 
ir atviru putplasčio paviršiumi į viršų (10 pav.). Ant HME kasetės uždėkite 
kalbėjimo vožtuvą ir stumkite tiesiai žemyn, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos. 
Patikrinkite, ar kalbėjimo vožtuvas tvirtai prijungtas prie HME kasetės.
Dėmesio. Naudojant ne „Provox“ priedus gaminys gali būti sugadintas ir 
padaryti žalos naudotojui.

Įdėjimas ir naudojimas
„Provox FreeHands FlexiVoice“ įdėkite į „Provox HME“ laikiklio jungtį 
(11 pav.). Kvėpuokite normaliai. Pasukdami kalbėjimo vožtuvo viršutinę dalį, 
kol ji sustos kiekvienoje padėtyje, perjunkite priemonės režimus (12 pav.). 
Dėmesio. Perjungdami režimus sukite tik kalbėjimo vožtuvo viršutinę dalį, 
o ne visą priemonę. Sukant visą vožtuvą gali judėti visas laikiklis, tai sukeltų 
nemalonių pojūčių.

Automatinis kalbėjimo režimas
„Provox FreeHands FlexiVoice“ automatiniu kalbėjimo režimu veikia tada, 
kai lanksčioji membrana gali laisvai judėti ir jos nefiksuoja kabliukas (3 pav.).

Šiuo režimu kalbant padidėjęs iškvepiamo oro srautas automatiškai uždaro 
membraną. 

Užspaudimas ranka
Kad būtų galima kalbėti, taip pat galima pirštu užspausti „Provox FreeHands 
FlexiVoice“ priekinę angą (13 pav.). Norėdami įkvėpti pakelkite pirštą, kad 
priekinė anga vėl būtų atvira. Angą ranka užspausti galima ir automatiniu 
kalbėjimo režimu, ir fiksuotu režimu.

Kosėjimas
Kai nustatytas automatinis kalbėjimo režimas, kosint gali iššokti membrana. 
Jei taip nutiktų, normaliai kvėpuokite ir piršto galiuku per angą įstumkite 
membraną į vidų (14 pav.). Prireikus išimkite „Provox FreeHands FlexiVoice“ 
ir nustatykite reikiamą membranos padėtį. 

HME kasetės nuėmimas nuo kalbėjimo vožtuvo
HME kasetė skirta naudoti vieną kartą. Kiekvienos dienos pabaigoje, prieš 
valant kalbėjimo vožtuvą, ją reikia nuimti. Kasetę taip pat reikia keisti, jeigu 
ją užkimšo gleivės ir padidėjo kvėpavimo pasipriešinimas. 
Dėmesio. HME kasetės nemėginkite plauti, nes bus išplauta impregnavimo 
medžiaga, būtina tinkamai veiklai.

1.	 Viena ranka laikydami kalbėjimo vožtuvą (arba gaubtelį, jeigu naudojamas), 
kita ranka ant HME kasetės uždėkite „Removal Aid“ (15 pav.). 

2.	 Suspauskite rankenėles (16 pav.). HME kasetė trakšteli ir atsipalaiduoja 
(17 pav.).

3.	 Išmeskite HME kasetę (18 pav.).
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Valymas 
Kad kalbėjimo vožtuvas tinkamai veiktų ir jame nesikauptų mikroorganizmų, 
jį reikia kasdien valyti ir dezinfekuoti.
Dėmesio. Kalbėjimo vožtuvą valykite ir dezinfekuokite tik toliau aprašytu būdu. 
Priemonės NEVIRINKITE ir NEDEZINFEKUOKITE vandenilio peroksidu, 
nes antraip ji bus sugadinta.

1.	 Pirmiau aprašytu būdu nuimkite HME kasetę nuo kalbėjimo vožtuvo. 
2.	 Abi kalbėjimo vožtuvo puses 2 minutes kruopščiai skalaukite drungnu 

(20–40 °C) geriamuoju vandeniu, sukiodami dangtelį pirmyn ir atgal 
(19 pav.).

3.	 Į 250 ml šilto (35–45 °C) vandens įlašinkite 2 lašus indų ploviklio ir 
išmaišykite. Nenaudokite verdančio vandens, nes antraip kalbėjimo vožtuvas 
gali būti sugadintas.

4.	 Nustatykite kalbėjimo vožtuvo kalbėjimo režimą ir 15 minučių laikykite 
kalbėjimo vožtuvą šiame tirpale (20 pav.).

5.	 Abi kalbėjimo vožtuvo puses 15 sekundžių skalaukite šiltu (35–45 °C) 
geriamuoju vandeniu (21 pav.). Kad pasiektumėte visas kalbėjimo vožtuvo 
dalis, skalaudami porą kartų perjunkite kalbėjimo ir fiksuotą režimus. 

6.	 Apžiūrėkite priemonę, ar nesimato gleivių ir nešvarumų likučių. Prireikus 
pakartokite pirmiau aprašytus veiksmus.

7.	 Išvalę nustatykite kalbėjimo vožtuvo kalbėjimo režimą, padėkite vožtuvą 
ant švarios marlės ir bent 2 valandas palikite, kad išdžiūtų ore (23 pav.). 
Visiškai išdžiūvusį kalbėjimo vožtuvą galima vėl naudoti arba įdėti į švarią, 
uždarą talpyklę. 

	 Dėmesio. Kalbėjimo vožtuvą naudokite tik jam visiškai išdžiūvus. Įkvėpus 
dezinfekavimo priemonės garų gali prasidėti stiprus kosulys ir kvėpavimo 
takų sudirginimas.

Kalbėjimo vožtuvo dezinfekavimas
Jeigu kalbėjimo priemonė atrodo nešvari ar buvo užkrėtimo pavojus, ją gali 
reikėti dezinfekuoti. Priemonė gali būti užkrėsta, jeigu buvo nukritusi ant 
grindų arba palietė naminį gyvūną, kvėpavimo takų infekcija sergantį asmenį 
arba kitą užkrato šaltinį. Tokiu atveju prieš naudojant priemonę reikia ir valyti, 
ir dezinfekuoti. Jeigu reikia dezinfekuoti, priemonę visų pirma išvalykite 
pirmiau aprašytu būdu, tada atlikite toliau aprašytą dezinfekavimo procedūrą.
1.	 Visų pirma atlikite skyriuje „Valymas“ aprašytą valymo procedūrą, 

praleisdami 7-ą veiksmą. Išvalę nustatykite kalbėjimo vožtuvo kalbėjimo 
režimą ir 10 minučių laikykite vožtuvą panardintą 70 % etanolio arba 70 % 
izopropilo alkoholyje (22 proc.). 

	 Dėmesio. NENAUDOKITE vandenilio peroksido.
2.	 Išvalę ir išdezinfekavę padėkite kalbėjimo vožtuvą ant švarios marlės ir 

bent 2 valandas palikite, kad išdžiūtų ore (23 pav.). Pasirūpinkite, kad būtų 
nustatytas kalbėjimo vožtuvo kalbėjimo režimas.

3.	 Visiškai išdžiūvusį kalbėjimo vožtuvą galima vėl naudoti arba įdėti į švarią, 
uždarą talpyklę. 

	 Dėmesio. Kalbėjimo vožtuvą naudokite tik jam visiškai išdžiūvus. Įkvėpus 
dezinfekavimo priemonės garų gali prasidėti stiprus kosulys ir kvėpavimo 
takų sudirginimas.

2.3. Laikymo nurodymai 
Nenaudojamą kalbėjimo vožtuvą išvalykite ir išdezinfekuokite pirmiau aprašytu 
būdu ir laikykite švarioje ir sausoje talpyklėje kambario temperatūroje. Saugokite 
nuo tiesioginės saulės šviesos.

2.4. Priemonės naudojimo trukmė 
Nepažeistą ir tinkamai veikiantį kalbėjimo vožtuvą „Provox FreeHands 
FlexiVoice“ galima naudoti ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Ilgiau naudojant 
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vožtuvas gali pradėti netinkamai veikti, pavyzdžiui, per vėlai atsidaryti ir 
(arba) užsidaryti, susidaryti oro nuotėkis, sustiprėti užsidarymo garsas ir (arba) 
pasireikšti kitokių priemonės senėjimo nulemtų veikimo pokyčių. 

HME kasetė skirta naudoti vieną kartą.

2.5. Šalinimas 
Šalindami panaudotą medicininę priemonę būtinai laikykitės medicinos 
praktikos ir nacionalinių reikalavimų.

2.6. Priedai 
Dėmesio. Naudokite tik originalius komponentus. Naudojant kitus priedus 
gaminys gali tinkamai neveikti. 

Provox HME Cap yra daugkartinio naudojimo kupolo formos žiedas, leidžiantis 
HME kasetę naudoti miegant arba be kalbėjimo vožtuvo „Provox FreeHands 
FlexiVoice“. „Provox HME Cap“ pagamintas iš titano.

„Provox HME“ laikikliai, pavyzdžiui, „Provox Adhesive“, „Provox LaryTube“ 
ir „Provox LaryButton“, naudojami „Provox HME“ sistemos gaminiams 
įtvirtinti prieš stomą. 

Pagalbinę nuėmimo priemonę „Removal Aid“ galima naudoti HME nuimti 
nuo kalbėjimo vožtuvo.

3. Trikčių diagnostikos informacija 
Jeigu naudodami patirtumėte problemų, išimkite ir apžiūrėkite priemonę. Toliau 
aprašytos kai kurios dažniausiai patiriamos problemos ir rekomenduojami 
veiksmai.

Priemonė nesandari. Apžiūrėkite kalbėjimo vožtuvą, ar nėra oro nuotėkio ir 
ar jis nesugadintas. Sugadintą priemonę pakeiskite. Pagal skyriuje „Valymas ir 
dezinfekavimas“ pateiktus nurodymus išvalykite priemonę. Taip pat patikrinkite 
ir prireikus pakeiskite laikiklį ir HME kasetę. Jeigu ir išvalytas kalbėjimo 
vožtuvas nesandarus, jį pakeiskite nauju. 

Pradėjus vos stipriau kvėpuoti priemonė užsidaro. Naudokite priemonę su 
stipresne membrana. Stipresnę membraną taip pat galite naudoti, kai ketinate 
užsiimti fizine veikla.

Intensyviai kvėpuojant membrana užsidaro. Intensyviai kvėpuojant 
membrana gali nenumatytai užsidaryti. Kad apsisaugotumėte nuo šio reiškinio, 
numatomomis aplinkybėmis nustatykite priemonės užfiksuotą režimą. Tai padarę 
kalbėti galėsite, užspaudę angą ranka. Kad galėtumėte kalbėti nenaudodami 
rankų, vėl atfiksuokite priemonę (2 pav.). 

Membrana neužsidaro. Visų pirma patikrinkite, ar nustatytas priemonės 
kalbėjimo režimas. Apžiūrėkite kalbėjimo vožtuvą ir membranos padėtį. 
Membrana gali būti įstrigusi už kabliuko. Tai gali nutikti netinkamai nustačius 
kosint iššokusios membranos padėtį. Atsargiai nustatykite membraną į reikiamą 
vietą tarp kabliuko ir angos (3 pav.). Pastebėję bet kokių sugadinimo požymių 
pakeiskite kalbėjimo vožtuvą. 

Kalbant membrana iššoka. Membrana jums per lengva. Mėginkite naudoti 
stipresnę membraną.

Kosint membrana iššoka. Tai normalu. Priemonę su pritvirtinta HME 
kasete nuimkite nuo klijų sluoksnio. Pirštu įstatykite membraną į reikiamą 
vietą (14 pav.). Jeigu šis reiškinys dažnai kartojasi, vertėtų pamėginti naudoti 
stipresnę membraną.

Atsiskyrė kalbėjimo vožtuvo dalys. Nemėginkite surinkti iš naujo. Pakeiskite 
priemonę. 
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Sunku kvėpuoti. HME kasetė gali būti užsikimšusi dėl gleivių. Pakeiskite 
HME kasetę nauja ir patikrinkite iš naujo. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, 
pagal skyriuje „Valymas ir dezinfekavimas“ pateiktus nurodymus išvalykite 
priemonę. Apžiūrėkite priemonę ir įsitikinkite, kad ji nesugadinta. Sugadintą 
priemonę pakeiskite.

Kaklui pridengti naudojama apranga trukdo kvėpuoti. Prie kalbėjimo 
vožtuvo pritvirtinkite pateiktą lankelį „Arch“ (6 pav.).

Pradedant kalbėti girdisi spragsėjimas. Stenkitės pradėti kalbėti švelniau, ne 
taip staigiai. Mėginkite naudoti stipresnę membraną, kuri užsidaro ne taip staigiai.

Pradedant kalbėti girdisi besiveržiantis oras. Stenkitės pradėti kalbėti 
staigiau, kad greičiau užsidarytų membrana. Mėginkite naudoti lengvesnę 
membraną, kuri užsidaro greičiau.

4. Papildoma informacija 
4.1. Suderinamumas su MRT tyrimais
Priemonė saugi naudoti su MR įranga: šioje priemonėje nėra jokių metalinių 
elementų, todėl negali būti jokios sąveikos su MRT metu generuojamu 
magnetiniu lauku.

4.2. Naudojimas keliaujant ar kitose šalyse 
„Provox FreeHands FlexiVoice“ ir HME pagaminti nenaudojant metalo ir 
praleidžia rentgeno spinduliuotę. Keliaudami į kitas šalis pasirūpinkite, kad 
gaminius turėtumėte su savimi. Priemonę valykite tik geriamuoju vandeniu. 
Norėdami gauti kontaktinės informacijos dėl pakaitinių gaminių, apsilankykite 
interneto svetainėje www.atosmedical.com ir (arba) kreipkitės į vietinį „Atos 
Medical“ biurą.

5. Pranešimas apie incidentus 
Pažymėtina, kad įvykus bet kokiam su priemone susijusiam rimtam incidentui 
apie jį reikia pranešti gamintojui ir naudotojo ir (arba) paciento gyvenamosios 
šalies nacionalinei valdžios įstaigai.

HRVATSKI

1. Opisne informacije
1.1 Namjena
Provox FreeHands FlexiVoice objedinjuje plućnu rehabilitaciju tako da 
koristi Izmjenjivač topline i vlage (HME, Heat and Moisture Exchanger) 
s rehabilitacijom glasa pri čemu se koristi automatski govorni ventil ili ručno 
zatvaranje traheostome u pacijenata koji su podvrgnuti laringektomiji a koriste 
govornu protezu. 

1.2 KONTRAINDIKACIJE
Provox FreeHands FlexiVoice nije namijenjen za upotrebu od strane pacijenata 
koji ne mogu ukloniti proizvod ili rukovati njime, osim ako su ti pacijenti pod 
stalnim nadzorom kliničkog liječnika ili osposobljenog njegovatelja. Navedeno 
uključuje pacijente koji ne mogu pomicati ruke, pacijente sa smanjenom 
razinom svijesti i pacijente koji boluju od bolesti zbog kojih su izloženi riziku 
od nepredvidivog periodičnog gubitka svijesti.
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1.3 Opis proizvoda 
Provox FreeHands FlexiVoice sklop je od dva dijela, govornog ventila za 
upotrebu jednoga pacijenta i jednokratne HME kazete (slika 1). 

Govorni ventil napravljen je od plastike, a membrana je napravljena od 
silikona. HME kazeta također je napravljena od plastike i poliuretanske pjene 
obrađene solima.

Govorni ventil ima dva načina rada; način za automatski govor i zaključani 
način (slika 2). Zakretanje vrha govornog ventila mijenja način rada proizvoda 
u automatski govor ili zaključani položaj. Govor se može ostvariti korištenjem 
automatskog govornog ventila ili ručnim zatvaranjem otvora s prednje strane. 
Ručno zatvaranje moguće je u oba načina rada proizvoda.
Govorni je ventil u načinu rada za automatski govor kada fleksibilna membrana 
nije pričvršćena kopčom (slika 3). U načinu rada za automatski govor membrana 
se može zatvoriti izdisanjem zraka. Zrak se tada usmjerava kroz govornu 
protezu. Membrana se ponovo otvara kod udisanja. 

U zaključanom načinu rada fleksibilna se membrana pričvršćuje kopčom koja 
prolazi kroz omču na membrani (slika 4). To sprječava membranu da se zatvara 
kod otežanog disanja, naprimjer tijekom fizičkih aktivnosti. 

Postoje četiri vrste govornih ventila, a svaki ima različitu čvrstoću membrane: 
mekšu, srednju, čvršću i iznimno čvrstu.

Na dijelu membrane koji izviruje iz proizvoda vidljive su 1, 2, 3 ili 4 točkice. 
Broj točkica označava čvrstoću membrane (slika 5).
1 točkica = mekša membrana (najlakše se zatvara)
2 točkice = srednja membrana
3 točkice = čvršća membrana
4 točkice = iznimno čvrsta membrana

Luk Arch je dodatak koji se može koristiti uz Provox FreeHands FlexiVoice 
za zadržavanje tkanine dalje od otvora proizvoda. Jednostavno se pritisne 
na prednju stranu podloška Provox FreeHands FlexiVoice (slika 6). Uzmite 
u obzir da u nekim položajima dodatak luk Arch može ometati mogućnost 
ručnog zatvaranja. 

Removal Aid ; slika 7) se koristi za uklanjanje HME kazete s govornog ventila.

Sadržaj kompleta
Provox FreeHands FlexiVoice Set i 
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus 
3	 govorna ventila (mekši, srednji ili čvršći)
1	 pomagalo za uklanjanje Removal Aid 
2	 luka Arch 
30	 HME kazeta Provox FreeHands HME Cassette 
 	 (samo u Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong i XtraStrong
1	 govorni ventil (izabrane čvrstoće)
1	 luk Arch 
1	 pomagalo za uklanjanje Removal Aid 

1.4 UPOZORENJA
•	 Nemojte koristiti HME kazetu ako nije prethodno složena s Provox 

FreeHands FlexiVoice govornim ventilom ili Provox HME Cap (poklopcem). 
HME može zapeti u držaču ako ga se koristi samoga (slika 8).
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•	 Nemojte koristiti Provox FreeHands FlexiVoice ni s kojim drugim 
pomagalima za pričvršćivanje osim originalnih Provox HME pomagala 
za pričvršćivanje. Proizvod bi mogao zapeti u pomagalu za pričvršćivanje. 
Pomagalo za pričvršćivanje se tada mora ukloniti, ili se time može oštetiti, 
što dovodi do mogućih poteškoća s disanjem.

•	 Nemojte dijeliti ni jedan dio Provox FreeHands FlexiVoice proizvoda 
s drugim pacijentima. To može izazvati međusobne kontaminacije, proizvod 
je namijenjen upotrebi kod samo jednog pacijenta.

1.5 MJERE OPREZA
•	 Nemojte vršiti preinake na proizvodu. Funkcija govora i/ili funkcija HME će 

se izgubiti. 
•	 Uvijek čistite govorni ventil prema niže navedenim uputama. Ako proizvod 

nije odgovarajuće očišćen, može izazvati infekciju ili prestati raditi. 
•	 Ne primjenjujte liječenje putem nebulizatora služeći se ovim proizvodom jer 

se lijek može taložiti u proizvodu.
•	 Nemojte koristiti ovlaživače ili ugrijani ovlaženi kisik preko traheostome 

dok koristite ovaj proizvod. HME bi tada postao previše vlažan. Ako je 
neophodna terapija kisikom, koristite samo neugrijani ovlaženi kisik. 

2. Upute za upotrebu 
2.1 Provjere prije upotrebe 
Prije svake upotrebe provjerite jesu li govorni ventil i HME kazeta neoštećeni 
i radi li govorni ventil ispravno. Trebao bi se jednostavno dati prebaciti iz 
zaključanog u automatski način rada (slika 2). Ako proizvod ne radi ispravno 
ili se čini oštećenim, nemojte ga koristiti i zatražite njegovu zamjenu. 

2.2 Upute za upotrebu 
Nemojte koristiti govorni ventil tijekom spavanja. Otvor na govornom ventilu 
mogao bi biti prekriven ili bi se govorni ventil mogao slučajno prebaciti na 
govorni način rada, što bi rezultiralo otežanim disanjem. Tijekom spavanja 
koristite Provox XtraHME kazetu ili poklopac Provox HME Cap složen 
s HME kazetom (slika 9).
Izbor čvrstoće membrane
Prvo isprobajte membranu srednje čvrstoće (2 točkice). Ako vam se tijekom 
uobičajene upotrebe ili lagane aktivnosti dogodi da se membrana nenamjerno 
zatvori, isprobajte čvršću ili iznimno čvrstu membranu (3 ili 4 točkice). Ako 
vam se čini da vam je naporno zatvarati srednje čvrstu membranu prilikom 
govora, isprobajte mekšu membranu (1 točkica). Provjerite da li se membrana 
ne zatvara nenamjerno tijekom normalnog disanja. 

Možete koristiti čvršću membranu tijekom nekih aktivnosti, a mekšu 
membranu kada niste aktivni. 
Slaganje proizvoda 
Stavite HME kazetu na ravnu površinu, s plastičnom rešetkom prema dolje 
a otvorenom spužvastom stranom prema gore (slika 10). Stavite govorni ventil 
na HME kazetu i pritisnite prema dolje dok ne klikne na mjesto. Provjerite je 
li govorni ventil čvrsto pričvršćen za HME kazetu.
Oprez: Upotreba dodataka koji nisu iz Provox linije proizvoda može izazvati 
kvar proizvoda i naškoditi korisniku.
Umetanje i korištenje
Umetnite Provox FreeHands FlexiVoice u konektor Provox HME pomagala za 
pričvršćivanje (slika 11). Dišite normalno. Mijenjajte načine rada zakretanjem 
vrha govornog ventila dok ne sjedne u odabrani položaj (slika 12). 
Oprez: Zakrećite samo vrh govornog ventila kada mijenjate načine rada, a ne 
cijeli proizvod. Zakretanje cijelog proizvoda može izazvati neugodno pomicanje 
pomagala za pričvršćivanje.
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Način rada za automatski govor
Provox FreeHands FlexiVoice u načinu je rada za automatski govor kada se 
fleksibilna membrana može slobodno pomicati i nije pričvršćena kopčom (slika 3).

U ovom načinu rada membrana se automatski zatvara pojačanim strujanjem 
izdahnutog zraka pri govoru. 

Ručno zatvaranje
Govor pomoću proizvoda Provox FreeHands FlexiVoice može se i ručno prekinuti 
tako da se prednji otvor prekrije prstom (slika 13). Da biste udahnuli, odmaknite 
prst s otvora, tako da prednji otvor bude prohodan. Ručno zatvaranje može se 
koristiti i u načinu za automatski govor i u zaključanom načinu.

Kašljanje
U načinu rada za automatski govor membrana može iskočiti tijekom kašljanja. 
Ako se to dogodi, dišite normalno i vrškom prsta gurnite membranu natrag na 
njezino mjesto kroz otvor (slika 14). Ako to ne uspije, možete i izvaditi Provox 
FreeHands FlexiVoice te staviti membranu na njezino mjesto. 

Vađenje HME kazete iz govornog ventila
HME kazeta namijenjena je za jednokratnu upotrebu. Potrebno ju je ukloniti 
na kraju svakog dana prije čišćenja govornog ventila. Potrebno ju je zamijeniti 
i ako se na njoj nakupila sluz te ako se povećao otpor prilikom disanja. 
Oprez: Nemojte pokušavati oprati HME kazetu, jer će to ukloniti impregnaciju 
s nje, koja je ključna za njezinu funkciju.
1.	 Primite govorni ventil (ili njegov poklopac, ako ga koristite) jednom rukom, 

a pomagalo za uklanjanje Removal Aid namjestite drugom rukom na HME 
kazetu (slika 15). 

2.	 Pritisnite ručice jednu prema drugoj (slika 16). HME kazeta će kliknuti 
i otpustiti se (slika 17).

3.	 Bacite HME kazetu (slika 18).

Čišćenje 
Da bi govorni ventil ostao u dobrom stanju za korištenje i da biste izbjegli 
nastanak mikroorganizama, treba ga svakodnevno čistiti i dezinficirati. 
Oprez: Nemojte čistiti niti dezinficirati govorni ventil ni na koji drugi način 
osim na ovdje opisan. NEMOJTE iskuhavati proizvod niti koristiti vodikov 
peroksid za dezinfekciju, jer će te aktivnosti oštetiti proizvod.

1.	 Uklonite HME kazetu s govornog ventila, na gore opisan način. 
2.	 Pažljivo ispirite govorni ventil pod mlakom pitkom vodom (20 – 40 °C) 

s  obje strane barem 2 minute, istovremeno zakrećući poklopac (slika 19).
3.	 Umiješajte 2 kapi tekućeg sredstva za ručno pranje posuđa u 250 ml tople 

pitke (35 – 45 °C) vode. Nemojte koristiti vruću vodu, jer bi to moglo oštetiti 
govorni ventil.

4.	 Stavite govorni ventil u način rada za govor i uronite ga u ovu otopinu na 
15 minuta (slika 20).

5.	 Isperite govorni ventil s obje strane u toploj (35 – 45 °C) pitkoj vodi, barem 
15 sekundi (slika 21). Kako biste bili sigurni da ste isprali sve dijelove 
govornog ventila, svakako nekoliko puta tijekom ispiranja prebacite način 
rada za govor u zaključani način rada i obratno. 

6.	 Provjerite da li je na proizvodu ostalo ostataka sluzi i nečistoća. Ponovite 
gornje korake ako je potrebno.

7.	 Nakon čišćenja stavite govorni ventil u način rada za automatski govor na 
čistu gazu i ostavite da se suši na zraku barem 2 sata (slika 23). Kada se 
govorni ventil potpuno osuši, možete ga ili ponovo koristiti ili spremiti 
u čist, zatvoreni spremnik. 

	 Oprez: Nemojte koristiti govorni ventil dok se potpuno ne osuši. Inhalacija 
para dezinficijensa može izazvati težak kašalj i iritaciju dišnih putova.
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Dezinfekcija govornog ventila
Dezinfekcija može biti potrebna ako govorno pomagalo izgleda onečišćeno ili 
ako je moguće da je došlo do kontaminacije. Do rizika od kontaminacije može 
doći ako proizvod ispadne na pod ili ako dođe u kontakt s kućnim ljubimcem, 
nekime tko boluje od respiratorne infekcije ili nosi rizik od kontaminacije. 
Tada je prije ponovne upotrebe potrebno i oprati i dezinficirati proizvod. Ako 
je potrebna dezinfekcija, prvo očistite proizvod na ranije opisani način, pa 
onda provedite dezinfekciju pomoću sljedećeg postupka:

1.	 Prvo provedite postupak čišćenja opisan u odjeljku „Čišćenje“, ali preskočite 
7. korak. Nakon čišćenja stavite govorni ventil u govorni način rada i uronite 
ga na 10 minuta u etanol od 70 % ili izopropilni alkohol od 70% (slika 22). 

	 Oprez: NEMOJTE koristiti vodikov peroksid.
2.	 Nakon čišćenja i dezinfekcije stavite govorni ventil na čistu gazu i ostavite 

da se suši na zraku barem 2 sata (slika 23). Neka govorni ventil bude u načinu 
rada za automatski govor tijekom sušenja.

3.	 Kada se govorni ventil potpuno osuši, možete ga ili ponovo koristiti ili 
spremiti u čist, zatvoreni spremnik. 

	 Oprez: Nemojte koristiti govorni ventil dok se potpuno ne osuši. Inhalacija 
para dezinficijensa može izazvati težak kašalj i iritaciju dišnih puteva.

2.3 Upute za čuvanje 
Kada ga ne koristite, očistite i dezinficirajte govorni ventil po gornjim uputama 
i pospremite u čist i suh spremnik na sobnoj temperaturi. Nemojte izlagati 
izravnom sunčevom svjetlu.

2.4 Životni vijek proizvoda 
Provox FreeHands FlexiVoice Speaking Valve može se koristiti maksimalno 
6 mjeseci pod uvjetom da je neoštećen i da radi besprijekorno. Korištenje dulje 
od navedenog vremena može dovesti do neispravnog rada ventila, naprimjer 
zakašnjelog otvaranja i/ili zatvaranja, propuštanja zraka, pojačavanja zvuka 
zatvaranja i/ili druge promjene u radu zbog dotrajalosti proizvoda. 

HME kazeta je jednokratan proizvod.

2.5 Odlaganje 
Uvijek slijedite medicinsku praksu i nacionalne propise o odlaganju opasnog 
otpada kada bacate medicinski proizvod.

2.6 Dodaci 
Oprez: Koristite isključivo originalne dijelove. Drugi dodaci mogli bi izazvati 
kvar proizvoda. 

Provox HME Cap Poklopac je prsten oblika kupole za višekratnu upotrebu, 
koji vam omogućuje da koristite HME kazetu tijekom spavanja ili bez upotrebe 
Provox FreeHands FlexiVoice govornog ventila. Poklopac Provox HME Cap 
je napravljen od titanija.

Provox HME pomagala za pričvršćivanje su proizvodi koji zadržavaju 
proizvode sustava Provox HME ispred stome, naprimjer Provox Adhesives, 
Provox LaryTubes i Provox LaryButtons. 

Pomagalo za uklanjanje Removal Aid može koristiti kao pomoć pri uklanjanju 
proizvoda HME s govornog ventila. 

3. Informacije o rješavanju problema 
Ako tijekom upotrebe proizvoda dođe do problema, izvadite proizvod i pažljivo 
ga pregledajte. U nastavku pročitajte koji se problemi znaju pojavljivati i koje 
postupke preporučujemo.
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„Proizvod propušta zrak“ – Provjerite da li na govornom ventilu postoje 
oštećenja ili rupice. Zamijenite proizvod ako je oštećen. Očistite proizvod 
prema uputama iz poglavlja „Čišćenje i dezinfekcija“ Također, provjerite 
pomagalo za pričvršćivanje i HME kazetu i zamijenite i njih ako je potrebno. 
Ako nakon procesa čišćenja još uvijek dolazi do propuštanja zraka, zamijenite 
novim govornim ventilom. 

„Proizvod se zatvori čim počnem malo dublje disati“ – Koristite proizvod 
s čvršćom membranom. Osim toga možete koristiti čvršću membranu kada 
planirate fizičke aktivnosti. 

„Proizvod se zatvori kod dubljeg disanja“ – Nenamjerno zatvaranje se može 
dogoditi kod dubljeg disanja. Kako biste to spriječili, proizvod namjestite 
u zaključani način rada u situacijama kad očekujete da bi do toga moglo doći. 
Govor je i dalje moguć uz ručno zatvaranje. Ponovno otključajte proizvod da 
biste omogućili govor bez upotrebe ruku (slika 2). 

„Membrana se ne zatvara“ – Prvo provjerite da li je proizvod namješten 
u način rada za govor. Provjerite položaj membrane i govorni ventil. Membrana 
može zapeti iza kopče. To se može dogoditi nakon ponovnog namještanja 
nakon iskašljavanja. Nježno ispravno namjestite membranu između kopče 
i otvora (slika 3). Ako ugledate oštećenje na govornom ventilu, zamijenite ga. 

„Membrana iskače kad govorim“ – Membrana je premekana za vas. Koristite 
čvršću membranu.

„Membrana iskače kad kašljem“ – To je normalno. Uklonite proizvod sa 
spojenom HME kazetom s adheziva. Vratite membranu natrag u njezin položaj 
svojim prstom (slika 14). Ako se ovo redovito događa, možda biste trebali 
isprobati čvršću membranu.

„Govorni ventil raspao se na dijelove“ – Nemojte ga pokušavati ponovo 
sastaviti. Zamijenite proizvod. 

„Teško mi je disati“ – Moguće je da se na HME kazeti nakupila sluz. Zamijenite 
novom HME kazetom pa probajte ponovno. Ako se problem nastavi, očistite 
proizvod prema uputama u poglavlju „Čišćenje i dezinfekcija“. Provjerite 
proizvod da bi bili sigurni da je neoštećen. Zamijenite ako ima oštećenja.

„Odjeća koju nosim, a prekriva mi vrat, ometa mi disanje.“ – Namjestite 
priloženi luk Arch na govorni ventil (slika 6).

„Čujem pucketavi zvuk kad počinjem govoriti“ – Pokušajte započeti govor 
nježnije, manje odrješito. Pokušajte sa čvršćom membranom koja se sporije 
zatvara. 

„Čujem da zrak bježi kada počinjem govoriti“ – Pokušajte započeti govor 
naglije kakobi se membrana brže zatvorila. Pokušajte s mekšom membranom 
koja se brže zatvara.

4. Dodatne informacije 
4.1 Kompatibilnost s MRI pregledima 
Sigurno za magnetsku rezonancu Ovaj proizvod ne sadrži nikakve metalne 
dijelove, te nema načina da se integrira s poljem u MR 

4.2 Upotreba tijekom putovanja ili u inozemstvu 
Proizvodi Provox FreeHands FlexiVoice i HME napravljeni su bez metala te su 
prozirni za rentgenske uređaje. Kada putujete u druge zemlje, ponesite proizvode 
sa sobom. Obavezno čistite proizvod pitkom vodom. Posjetite web-stranicu 
www.atosmedical.com i/ili stupite u kontakt s lokalnim uredom tvrtke Atos 
Medical da biste se informirali o zamjenskim proizvodima.
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5. Prijava nezgoda
Sve ozbiljne incidente povezane s uređajem potrebno je prijaviti proizvođaču i
nacionalnom tijelu u državi u kojoj se korisnik i/ili bolesnik nalazi.

SRPSKI

1. Opisne informacije
1.1 Namena
Provox FreeHands FlexiVoice spaja pulmonalnu rehabilitaciju pomoću 
izmenjivača toplote i vlage sa rehabilitacijom glasa pomoću automatske 
valvule za govor ili manuelne okluzije kod laringektomiranih pacijenata 
pomoću govorne proteze. 

1.2 KONTRAINDIKACIJE
Provox FreeHands FlexiVoice nije namenjen za korišćenje kod pacijenata koji 
ne mogu da uklone sredstvo ili rukuju njim, osim ako je pacijent pod stalnim 
nadzorom lekara ili obučenog negovatelja. Na primer, pacijenti koji ne mogu da 
pomeraju ruke, pacijenti sa smanjenim nivoima svesti ili pacijenti sa bolestima 
zbog kojih postoji rizik od nepredvidivog periodičnog gubitka svesti.

1.3 Opis medicinskih sredstava
Provox FreeHands FlexiVoice se sastoji od dva međusobno sklopljena dela, 
valvule za govor koja se koristi samo za jednog pacijenta i jednokratne HME 
kasete (sl. 1). 

Valvula za govor je izrađena od plastike, a membrana je izrađena od silikona. 
HME kaseta je takođe izrađena od plastike i poliuretanske pene obrađene solju.

Valvula za govor ima dva režima; automatski režim za govor i blokirani režim 
(sl. 2). Rotirajući vrh valvule za govor pomera sredstvo u položaj za automatski 
govor ili blokirani položaj. Govor može da se postigne pomoću valvule za 
automatski govor i manuelnom okluzijom otvora sa prednje strane. Manuelna 
okluzija je moguća u oba režima.

Valvula za govor je u automatskom režimu govora kada fleksibilna membrana 
nije blokirana kukom (sl. 3). U automatskom režimu govora, membrana može 
automatski da se zatvori izdisanjem vazduha. Vazduh se zatim usmerava kroz 
govornu protezu. Membrana se ponovo otvara automatski prilikom udisanja. 

U blokiranom režimu, fleksibilna membrana je blokirana kukom koja ulazi 
u omču u membrani (sl. 4). Time se sprečava zatvaranje membrane prilikom 
teškog disanja, na primer, tokom fizičke aktivnosti.

Postoji četiri različite valvule za govor, a svaka ima drugačiju jačinu membrane: 
lagana, srednja, jaka i izuzetno jaka.

Na delu membrane koji viri na vrhu sredstva mogu se videti 1, 2, 3 ili 4 tačke. 
Broj tačaka predstavlja jačinu membrane (sl. 5). 
1 tačka = Light membrana (slabe jačine) (najlakše se zatvara)
2 tačke = Medium membrana (srednje jačine)
3 tačke = Strong membrana (jaka)
4 tačke = XtraStrong membrana (izuzetno jaka)
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Arch je dodatna oprema koja može da se koristi uz Provox FreeHands FlexiVoice 
kako bi se tkanina držala dalje od otvora medicinskog sredstva. Samo se 
pritisne na prednji deo medicinskog sredstva Provox FreeHands FlexiVoice 
(sl. 6). Imajte u vidu da u nekim položajima Arch može da spreči mogućnost 
manuelne okluzije.

Removal Aid (Pomoćno sredstvo za uklanjanje) (sl. 7) može da se koristi za 
uklanjanje HME kasete iz valvule za govor.

Sadržaj kompleta
Provox FreeHands FlexiVoice Set i  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 Valvule za govor (Light, Medium i Strong)
1	 Removal Aid 
2	 Dodaci Arch
30	 Provox FreeHands HME kasete 
 	 (Samo za Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong i XtraStrong
1	 Valvula za govor (odabrane jačine)
1 	 Arch 
1 	 Removal Aid

1.4 UPOZORENJA
•	 Nemojte koristiti HME kasetu ako je niste prethodno spojili sa Provox 

FreeHands FlexiVoice valvulom za govor ili Provox HME Cap. HME može 
da se zaglavi u nosaču uređaja za postavljanje kada se koristi zasebno (sl. 8).

•	 Nemojte koristiti Provox FreeHands FlexiVoice sa nekim drugim priključnim 
medicinskim sredstvima koji nisu originalna Provox HME uređaj za 
postavljanje. Proizvod može da se zaglavi u uređaju za postavljanje. Uređaj 
za postavljanje mora da se ukloni jer može da se ošteti, što može da dovede 
do ograničenog disanja.

•	 Nemojte ponovo koristiti nijedan deo medicinskog sredstva Provox 
FreeHands FlexiVoice na drugom pacijentu. Time se može uzrokovati 
unakrsna kontaminacija. Medicinsko sredstvo je namenjeno za korišćenje 
samo na jednom pacijentu.

1.5 MERE PREDOSTROŽNOSTI
•	 Nemojte modifikovati proizvod. Funkcija govora i/ili HME funkcija će se 

izgubiti.
•	 Uvek očistite valvulu za govor u skladu sa uputstvima u nastavku. Ako se 

proizvod ne očisti propisno, može doći do infekcije i kvara proizvoda.
•	 Preko medicinskog sredstva nemojte primenjivati lečenje nebulizatorom sa 

lekom jer lek može da stvori naslage u medicinskom sredstvu.
•	 Nemojte koristiti ovlaživače ili zagrejani ovlaženi kiseonik pomoću maske 

preko traheostome dok koristite medicinsko sredstvo. HME će postati 
previše vlažan. Ako je neophodno lečenje kiseonikom, koristite isključivo 
nezagrejani ovlaženi kiseonik.

2. Uputstvo za upotrebu
2.1 Postupci provere
Pre svake upotrebe, uverite se da su valvula za govor i HME kaseta neoštećeni 
i da valvula za govor radi u skladu predviđenom namenom. Trebalo bi lako da 
se okrene u blokirani režim i automatski režim govora (sl. 2). Ako medicinsko 
sredstvo ne radi kako je predviđeno ili izgleda oštećeno, nemojte ga koristiti 
i zamenite ga.
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2.2 Uputstvo za rad
Nemojte koristiti valvulu za govor tokom spavanja. Otvor valvule za govor 
može biti pokriven ili valvula za govor može neočekivano da se okrene na režim 
govora zbog čega može doći do ograničavanja disanja. Tokom spavanja, koristite 
Provox XtraHME kasetu ili Provox HME Cap spojene sa HME kasetom (sl. 9).

Izbor jačine membrane
Prvo probajte membranu srednje jačine (2 tačke). Ako dolazi do neželjenog 
zatvaranja ove membrane tokom normalnog disanja ili lagane aktivnosti, 
probajte jaku ili izuzetno jaku membranu (3 ili 4 tačke). Ako osećate da 
je potrebno previše truda da se zatvori membrana srednje jačine za govor, 
pokušajte membranu slabe jačine (1 tačka). Uverite se da se membrana ne 
zatvara nenamerno tokom uobičajenog disanja. 

Jaču membranu možete da koristite kada ste aktivniji, a slabiju kada ste 
manje aktivni.

Sklapanje
Postavite HME kasetu na ravnu površinu tako da plastična rešetka bude okrenuta 
nadole, a otvorena penasta površina nagore (sl. 10). Postavite valvulu za govor 
na vrh HME kasete i pritisnite je ravno nadole dok ne škljocne u ležištu. Uverite 
se da je valvula za govor čvrsto pričvršćena za HME kasetu.
Oprez: Korišćenje dodatne opreme koju nije proizvela kompanija Provox može 
da izazove kvar proizvoda i naškodi korisniku.

Umetanje i korišćenje
Umetnite Provox FreeHands FlexiVoice u konektor Provox HME uređaja za 
postavljanje (slika 11). Dišite normalno. Promenite režim medicinskog sredstva 
tako što ćete okrenuti vrh valvule za govor dok se ne zaustavi u željenom 
položaju (slika 12). 
Oprez: Okrećite samo vrh valvule za govor kada menjate režime, a ne celo 
medicinsko sredstvo. Okretanje celog medicinskog sredstva može da izazove 
neprijatno kretanje uređaja za postavljanje.

Automatski režim govora
Provox FreeHands FlexiVoice je u automatskom režimu govora kada fleksibilna 
membrana može slobodno da se kreće i nije blokirana kukom (slika 3).

U ovom režimu, povećanje vazduha pri izdisanju za govor automatski 
zatvara membranu. 

Manuelna okluzija
Provox FreeHands FlexiVoice može i ručno da se okludira za govor tako 
što se okludira otvor sa prednje strane pomoću prsta (slika 13). Da biste 
udahnuli, otpustite okluziju prstom tako da se otvor sa prednje strane ponovo 
otvori. Manuelna okluzija može da se koristi u automatskom režimu govora 
i blokiranom režimu.

Kašalj
Kod automatskog režima govora, membrana može da iskoči prilikom kašljanja. 
Ako dođe do toga, dišite normalno i gurnite membranu nazad kroz otvor vrhom 
prsta (slika 14). Po potrebi uklonite Provox FreeHands FlexiVoice i ponovo 
postavite membranu. 

Uklanjanje HME kasete sa valvule za govor
HME kaseta je namenjena za jednokratnu upotrebu. Mora da se ukloni na kraju 
svakog dana pre čišćenja valvule za govor. Takođe bi trebalo da se zameni ako 
se začepi zbog sluzi tako da se poveća otpor prilikom disanja. 
Oprez: Nemojte pokušavati da operete HME kasetu jer će to isprati impregnaciju 
koja je neophodna za rad.
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1.	 Držite valvulu za govor (ili poklopac, ako se koristi) jednom rukom, 
postavite Removal Aid preko HME kasete drugom rukom (slika 15). 

2.	 Pritisnite ručke tako da ih približite jednu uz drugu (slika 16). HME kaseta 
će pući i opustiti se (slika 17).

3.	 Odbacite HME kasetu (slika 18).

Čišćenje 
Da bi se valvula za govor održala u dobrom radnom stanju i sprečilo nagomilavanje 
mikroorganizama, mora da se čisti i dezinfikuje svakodnevno.
Oprez: Valvulu za govor čistite i dezinfikujte isključivo na način opisan u 
nastavku. NEMOJTE prokuvavati medicinsko sredstvo i NEMOJTE koristiti 
hidrogen peroksid za dezinfekciju jer ćete time oštetiti medicinsko sredstvo.

1.	 Uklonite HME kasetu iz valvule za govor na prethodno opisan način. 
2.	 Pažljivo isperite valvulu za govor sa obe strane mlakom pijaćom vodom 

(20–40°C) dok okrećete poklopac unapred i unazad tokom 2 minuta 
(slika 19).

3.	 Pomešajte 2 kapi sapunice za sudove sa 250 ml tople pijaće vode (35–45°C). 
Nemojte koristiti ključalu vodu jer to može oštetiti valvulu za govor.

4.	 Stavite valvulu za govor u režim govora i ostavite je u mešavini na 15 minuta 
(slika 20).

5.	 Isperite valvulu za govor sa obe strane toplom pijaćom vodom (35–45°C) 
u trajanju od 15 sekundi (slika 21). Nekoliko puta tokom ispiranja prebacite 
između režima govora i blokiranog režima da biste došli do svih delova 
valvule za govor. 

6.	 Proverite da li u medicinskom sredstvu ima ostataka sluzi i prljavštine. 
Po potrebi ponovite prethodne korake.

7.	 Nakon čišćenja, postavite valvulu za govor u režimu govora na čistu gazu 
i ostavite da se osuši na vazduhu tokom najmanje 2 sata (slika 23). Kada 
se valvula za govor u potpunosti osuši, može da se upotrebi ponovo ili da 
se postavi u čistu, zatvorenu posudu radi čuvanja. 

	 Oprez: Nemojte koristiti valvulu za govor dok se u potpunosti ne osuši. 
Udisanje isparavanja dezinfekcionog sredstva može da izazove jak kašalj 
i iritaciju disajnih puteva.

Dezinfekcija valvule za govor
Potrebna je dezinfekcija ako medicinsko sredstvo za govor izgleda prljavo ili 
ako postoji rizik od kontaminacije. Rizik od kontaminacije postoji i ako se 
medicinsko sredstvo ispusti na pod ili ako dođe u dodir sa kućnim ljubimcem, 
nekim ko ima respiratornu infekciju ili nekim drugim značajnim izvorom 
kontaminacije. U tom slučaju, medicinsko sredstvo mora da se očisti i dezinfikuje 
pre upotrebe. Ako je neophodna dezinfekcija, prvo očistite medicinsko sredstvo 
kao što je prethodno opisano, a zatim ga dezinfikujte prateći sledeći postupak:
1.	 Prvo izvršite postupak čišćenja opisan u prethodnom odeljku „Čišćenje“, 

bez koraka 7. Nakon čišćenja, postavite valvulu za govor u režim govora i 
potopite je na 10 minuta u 70% etanol ili 70% izopropil alkohol (slika 22). 

	 Oprez: NEMOJTE koristiti hidrogen peroksid.
2.	 Nakon čišćenja i dezinfekcije, postavite valvulu za govor na čistu gazu i 

ostavite da se osuši na vazduhu tokom najmanje 2 sata (slika 23). Uverite 
se da je valvula za govor u režimu govora.

3.	 Kada se valvula za govor u potpunosti osuši, može da se upotrebi ponovo 
ili da se postavi u čistu, zatvorenu posudu radi čuvanja. 

	 Oprez: Nemojte koristiti valvulu za govor dok se u potpunosti ne osuši. 
Udisanje isparavanja dezinfekcionog sredstva može da izazove jak kašalj 
i iritaciju disajnih puteva.
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2.3 Uputstva za čuvanje 
Kada se ne koristi, očistite i dezinfikujte valvulu za govor kao što je prethodno 
opisano, a zatim je sačuvajte u čistoj i suvoj posudi na sobnoj temperaturi. 
Zaštitite je od direktne sunčeve svetlosti.

2.4 Rok upotrebe medicinskog sredstva 
Provox FreeHands FlexiVoice valvula za govor može da se koristi tokom 
maksimalno 6 meseci ako je netaknuta i funkcioniše kako je predviđeno. 
Korišćenje nakon tog perioda može da dovede do nepravilnog rada valvule, 
npr. odloženog zatvaranja i/ili otvaranja, curenja vazduha ili pojačanog zvuka 
zatvaranja, kao i druge promene u radu nastale usled trošenja medicinskog 
sredstva. 

HME kaseta je namenjena za jednokratnu upotrebu.

2.5 Odlaganje na otpad 
Uvek poštujte medicinsku praksu i važeće nacionalne propise u vezi sa biološkim 
otpadom prilikom odlaganja iskorišćenog medicinskog sredstva na otpad.

2.6 Dodatna oprema 
Oprez: Koristite samo originalne komponente. Komponente drugih proizvođača 
mogu da izazovu kvar proizvoda. 

Provox HME Cap je višekratni prsten u obliku kupole koji omogućava upotrebu 
HME kasete tokom spavanja ili bez upotrebe Provox FreeHands FlexiVoice 
valvule za govor. Provox HME Cap je izrađen od titanijuma.

Provox HME uređaji za postavljanje su proizvodi koji se koriste za držanje 
proizvoda Provox HME sistema ispred stome, npr. Provox Adhesives, Provox 
LaryTubes i Provox LaryButtons. 

Removal Aid može da se koristi za olakšavanje uklanjanja HME sa valvule 
za govor.

3. Informacije o rešavanju problema 
U slučaju pojave problema tokom upotrebe, uklonite i proverite medicinsko 
sredstvo. U nastavku su navedeni uobičajeni problemi i preporučene radnje.

„Medicinsko sredstvo curi“ – Proverite da li valvula za govor curi ili je 
oštećena. Zamenite medicinsko sredstvo ako je oštećeno. Očistite medicinsko 
sredstvo kao što je opisano u odeljku „Čišćenje i dezinfekcija“. Proverite i uređaj 
za postavljanje, kao i HME kasetu i zamenite ih po potrebi. Ako postoji curenje 
nakon postupka čišćenja, zamenite novom valvulom za govor. 

„Medicinsko sredstvo se zatvara ako samo malo pojačam udisaj“ – Upotrebite 
medicinsko sredstvo sa jačom membranom. Osim toga, možete koristiti jaču 
membranu kada očekujete da budete fizički aktivni.

„Membrana se zatvara kada teško dišem“ – Nenamerno zatvaranje može da 
se javi tokom teškog disanja. Da biste to sprečili, koristite položaj blokiranog 
režima za medicinsko sredstvo u predvidivim situacijama. Govor je i dalje 
omogućen pomoću manuelne okluzije. Ponovo odblokirajte medicinsko sredstvo 
da biste omogućili govor bez upotrebe ruku (slika 2). 

„Membrana se ne zatvara“ – Prvo proverite da li je medicinsko sredstvo 
podešeno u režim govora. Proverite valvulu za govor i položaj membrane. 
Membrana može da se zaglavi iza kuke. Do toga može doći ako je pogrešno 
ponovo postavljena prilikom iskašljavanja. Polako postavite membranu 
ispravno između kuke i otvora (slika 3). Ako pronađete oštećenje valvule za 
govor, zamenite je. 
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„Membrana iskače kada govorim“ – Membrana je previše slaba za vas. 
Pokušajte sa upotrebom jače membrane.

„Membrana iskače kada kašljem“ – Ovo je normalna pojava. Uklonite 
medicinsko sredstvo sa pričvršćenom HME kasetom sa lepljive površine. 
Prstom postavite membranu nazad u njen položaj (slika 14). Ako se ovo često 
događa, pokušajte sa upotrebom jače membrane.

„Komponente valvule za govor su se rasklopile“ – Nemojte pokušavati 
ponovo da ih sklopite. Zamenite medicinsko sredstvo. 

„Disanje je otežano“ – HME kaseta je možda začepljena zbog sluzi. Zamenite 
novom HME kasetom i proverite ponovo. Ako se problem nastavi, očistite 
medicinsko sredstvo u skladu sa uputstvima u odeljku „Čišćenje i dezinfekcija“. 
Proverite medicinsko sredstvo i uverite se da nije oštećeno. Zamenite ako je 
oštećeno.

„Odeća koju koristim da pokrijem vrat mi ometa disanje“ – Spojite Arch 
koji ste dobili u kompletu sa valvulom za govor (slika 6).

„Čujem zvuk iskakanja kada počnem da govorim“ – Pokušajte da započnete 
govor na nežniji, manje nagli način. Pokušajte sa upotrebom jače membrane 
koja se zatvara laganije.

„Čujem zvuk prolaska vazduha kada počnem da govorim“ – Pokušajte da 
započnete govor odsečnije tako da se membrana brže zatvara. Pokušajte sa 
upotrebom slabije membrane koja se zatvara brže.

4. Dodatne informacije 
4.1 Kompatibilnost sa MR
Bezbedno za MR: Ovo medicinsko sredstvo ne sadrži metalne elemente i nema 
mogućnost ostvarivanja interakcije sa poljem MR.

4.2 Korišćenje na putovanju ili u inostranstvu 
Sredstva Provox FreeHands FlexiVoice i HME ne sadrže metal i propuštaju 
rendgenske zrake. Prilikom putovanja u druge zemlje, uverite se da imate 
proizvode sa sobom. Takođe obavezno čistite medicinsko sredstvo pijaćom 
vodom. Posetite www.atosmedical.com i/ili se obratite lokalnom predstavniku 
kompanije Atos Medical da biste dobili kontakt informacije za zamenu proizvoda.

5. Prijava incidenata
Imajte u vidu da se svaki ozbiljni incident do kog dođe u vezi sa 
medicinskim sredstvom prijavljuje proizvođaču i nadležnoj ustanovi u 
zemlji boravišta korisnika i/ili pacijenta.
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1. Περιγραφικές πληροφορίες
1.1 Προβλεπόμενη χρήση
Το σετ Provox FreeHands FlexiVoice συνδυάζει την πνευμονική αποκατάσταση 
μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας και υγρασίας (Heat and Moisture Exchanger, 
HME) με τη φωνητική αποκατάσταση μέσω μιας αυτόματης βαλβίδας ομιλίας 
ή μέσω χειροκίνητου κλεισίματος, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
λαρυγγεκτομή και χρησιμοποιούν φωνητική πρόθεση. 

1.2 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το σετ Provox FreeHands FlexiVoice δεν προορίζεται για χρήση από ασθενείς που 
δεν μπορούν να αφαιρέσουν ή να χειριστούν τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται 
υπό τη συνεχή επιτήρηση ιατρού ή εκπαιδευμένου φροντιστή. Για παράδειγμα, 
ασθενείς που δεν μπορούν να κινήσουν τα χέρια τους ή εμφανίζουν μειωμένο 
επίπεδο συνείδησης ή πάσχουν από νόσους που τους καθιστούν ευάλωτους 
σε απρόβλεπτα περιοδικά συμβάντα απώλειας συνείδησης.

1.3 Περιγραφή των συσκευών
Το Provox FreeHands FlexiVoice αποτελείται από δύο συναρμολογημένα 
μέρη: μια βαλβίδα ομιλίας που προορίζεται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή 
και μια κασέτα HME μίας χρήσης (Εικ. 1). 

Η βαλβίδα ομιλίας είναι κατασκευασμένη από πλαστικό, ενώ η μεμβράνη είναι 
κατασκευασμένη από σιλικόνη. Η κασέτα HME είναι επίσης κατασκευασμένη 
από πλαστικό και αφρό πολυουρεθάνης που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία 
με άλατα.

Η βαλβίδα ομιλίας διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας: λειτουργία αυτόματης 
ομιλίας και λειτουργία κλειδώματος (Εικ. 2). Μπορείτε να θέσετε τη συσκευή 
στη θέση αυτόματης ομιλίας ή στη θέση κλειδώματος, περιστρέφοντας το 
επάνω μέρος της βαλβίδας ομιλίας. Η ομιλία είναι δυνατή τόσο με τη χρήση 
της αυτόματης βαλβίδας ομιλίας όσο και με το χειροκίνητο κλείσιμο του 
ανοίγματος που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος. Το χειροκίνητο κλείσιμο 
είναι εφικτό και στους δύο τρόπους λειτουργίας.

Η βαλβίδα ομιλίας βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης ομιλίας όταν η εύκαμπτη 
μεμβράνη δεν είναι κλειδωμένη με το άγκιστρο (Εικ. 3). Στη λειτουργία 
αυτόματης ομιλίας, η μεμβράνη κλείνει αυτόματα από τον εκπνεόμενο αέρα. 
Στη συνέχεια, ο αέρας ανακατευθύνεται μέσω της φωνητικής πρόθεσης. 
Η μεμβράνη ανοίγει ξανά αυτόματα κατά την εισπνοή. 

Στη λειτουργία κλειδώματος, η εύκαμπτη μεμβράνη ασφαλίζει με ένα 
άγκιστρο, το οποίο εισάγεται σε μια θηλιά εντός της μεμβράνης (Εικ. 4). 
Έτσι αποτρέπεται το κλείσιμο της μεμβράνης όταν ο ασθενής παίρνει βαθιές 
ανάσες, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές βαλβίδες ομιλίας, η καθεμία με μεμβράνη 
διαφορετικής σκληρότητας: μαλακή, μέτρια, σκληρή και πολύ σκληρή.

Στο τμήμα της μεμβράνης που προεξέχει από το επάνω μέρος της συσκευής, 
είναι ορατές 1, 2, 3 ή 4 κουκκίδες. Ο αριθμός των κουκκίδων υποδεικνύει την 
αντοχή της μεμβράνης (Εικ. 5). 
1 κουκκίδα = Μαλακή μεμβράνη (κλείνει ευκολότερα από όλους τους άλλους 
τύπους)
2 κουκκίδες = Μέτρια μεμβράνη
3 κουκκίδες = Σκληρή μεμβράνη
4 κουκκίδες = Πολύ σκληρή μεμβράνη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρελκόμενο Arch μαζί με το Provox 
FreeHands FlexiVoice, για να διατηρείτε τα υφάσματα των ρούχων μακριά από 
το άνοιγμα της συσκευής. Το εφαρμόζετε απλώς πιέζοντάς το στο μπροστινό 
μέρος του Provox FreeHands FlexiVoice (Εικ. 6). Λάβετε υπόψη ότι, σε 
ορισμένες θέσεις, το παρελκόμενο Arch ενδέχεται να εμποδίζει τη δυνατότητα 
χειροκίνητου κλεισίματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό εξάρτημα αφαίρεσης (Removal 
Aid) (Εικ. 7) για την αφαίρεση της κασέτας HME από τη βαλβίδα ομιλίας.

Περιεχόμενο των σετ
Provox FreeHands FlexiVoice Set &  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 βαλβίδες ομιλίας (μαλακή, μέτρια και σκληρή)
1	 βοηθητικό εξάρτημα αφαίρεσης 
2	 παρελκόμενα Arch
30	 κασέτες HME Provox FreeHands 
 	 (μόνο στο Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong και XtraStrong
1	 βαλβίδα ομιλίας (ανάλογα με την επιθυμητή σκληρότητα)
1	 παρελκόμενο Arch 
1	 βοηθητικό εξάρτημα αφαίρεσης

1.4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•	 Μην χρησιμοποιείτε την κασέτα HME χωρίς πρώτα να την συναρμολογήσετε 

με τη βαλβίδα ομιλίας Provox FreeHands FlexiVoice ή με το Provox HME 
Cap. Υπάρχει περίπτωση το HME να κολλήσει στην υποδοχή προσάρτησης 
όταν χρησιμοποιείται μόνο του (Εικ. 8).

•	 Μην χρησιμοποιείτε το Provox FreeHands FlexiVoice με άλλες συσκευές 
προσάρτησης εκτός των γνήσιων συσκευών προσάρτησης Provox HME. 
Το προϊόν ενδέχεται να κολλήσει στη συσκευή προσάρτησης. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η συσκευή προσάρτησης πρέπει να αφαιρεθεί και ενδέχεται να 
υποστεί ζημιά, προκαλώντας πιθανά προβλήματα στην αναπνοή.

•	 Μην επαναχρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του Provox FreeHands 
FlexiVoice σε περισσότερους από έναν ασθενείς. Η επαναχρησιμοποίηση 
μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε 
έναν μόνο ασθενή.

1.5 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•	 Μην τροποποιείτε το προϊόν. Θα προκληθεί απώλεια της λειτουργίας 

ομιλίας ή/και της λειτουργίας HME.
•	 Καθαρίζετε πάντα τη βαλβίδα ομιλίας σύμφωνα με τις οδηγίες που 

ακολουθούν. Εάν το προϊόν δεν καθαρίζεται σωστά, ενδέχεται να προκληθεί 
μόλυνση και δυσλειτουργία του προϊόντος.

•	 Μην χορηγείτε φαρμακευτική αγωγή με χρήση νεφελοποιητή πάνω από τη 
συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί συσσώρευση του φαρμάκου εντός της 
συσκευής.

•	 Κατά τη χρήση της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή 
θερμό υγροποιημένο οξυγόνο παρεχόμενο μέσω μάσκας πάνω από την 
τραχειοστομία. Ο HME θα υγρανθεί υπερβολικά. Εάν απαιτείται θεραπεία 
με οξυγόνο, χρησιμοποιείτε μόνο υγροποιημένο οξυγόνο που δεν έχει 
θερμανθεί.
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2. Οδηγίες χρήσης
2.1 Διαδικασίες ελέγχου
Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι η βαλβίδα ομιλίας και η κασέτα HME 
δεν έχουν υποστεί ζημιά, καθώς και ότι η βαλβίδα ομιλίας λειτουργεί όπως 
προβλέπεται. Θα πρέπει να τίθεται εύκολα στη λειτουργία κλειδώματος και 
στη λειτουργία αυτόματης ομιλίας (Εικ. 2). Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί 
όπως προβλέπεται ή φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή και φροντίστε να την αντικαταστήσετε.

2.2 Οδηγίες λειτουργίας
Μην χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα ομιλίας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Υπάρχει 
περίπτωση να καλυφθεί το άνοιγμα της βαλβίδας ομιλίας ή η βαλβίδα ομιλίας 
να τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία ομιλίας, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση 
της αναπνοής. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, χρησιμοποιείτε μια κασέτα 
Provox XtraHME ή ένα Provox HME Cap, συναρμολογημένο με μια κασέτα 
HME (Εικ. 9).

Επιλογή σκληρότητας μεμβράνης
Πρώτα δοκιμάστε τη μέτρια μεμβράνη (2 κουκκίδες). Εάν αυτή η μεμβράνη 
κλείνει ακούσια κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής αναπνοής ή ελαφριάς 
σωματικής δραστηριότητας, δοκιμάστε τη σκληρή ή την πολύ σκληρή μεμβράνη 
(3 ή 4 κουκκίδες). Εάν αισθάνεστε ότι χρειάζεται υπερβολική προσπάθεια 
για να κλείσετε τη μέτρια μεμβράνη και να μιλήσετε, δοκιμάστε τη μαλακή 
μεμβράνη (1 κουκκίδα). Βεβαιωθείτε ότι η μεμβράνη δεν κλείνει ακούσια 
κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής αναπνοής. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε σκληρότερη μεμβράνη όταν έχετε 
εντονότερη σωματική δραστηριότητα και πιο μαλακή μεμβράνη όταν η 
σωματική σας δραστηριότητα είναι λιγότερο έντονη.

Συναρμολόγηση
Τοποθετήστε την κασέτα HME σε μια επίπεδη επιφάνεια με το πλαστικό 
πλέγμα στραμμένο προς τα κάτω και την ανοιχτή αφρώδη επιφάνεια προς τα 
πάνω (Εικ. 10). Τοποθετήστε τη βαλβίδα ομιλίας πάνω στην κασέτα HME και 
πιέστε την ευθεία προς τα κάτω, μέχρι να κουμπώσει στη θέση της. Ελέγξτε 
ότι η βαλβίδα ομιλίας έχει εφαρμόσει καλά στην κασέτα HME.
Προσοχή: Η χρήση παρελκομένων που δεν ανήκουν στο σετ Provox ενδέχεται 
να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος και τραυματισμό του χρήστη.

Εισαγωγή και χρήση
Εισαγάγετε το Provox FreeHands FlexiVoice στον σύνδεσμο της συσκευής 
προσάρτησης Provox HME (Εικ. 11). Αναπνέετε κανονικά. Πραγματοποιήστε 
εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας της συσκευής, περιστρέφοντας το 
επάνω μέρος της βαλβίδας ομιλίας μέχρι να σταματήσει στην κάθε θέση (Εικ. 12). 
Προσοχή: Όταν αλλάζετε τον τρόπο λειτουργίας, περιστρέφετε μόνο το επάνω 
μέρος της βαλβίδας ομιλίας και όχι ολόκληρη τη συσκευή. Η περιστροφή 
ολόκληρης της συσκευής μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση της συσκευής 
προσάρτησης και ενόχληση στον χρήστη.

Λειτουργία αυτόματης ομιλίας
Το Provox FreeHands FlexiVoice βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης ομιλίας 
όταν η εύκαμπτη μεμβράνη κινείται ελεύθερα και δεν είναι ασφαλισμένη με 
το άγκιστρο (Εικ. 3).

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η αυξημένη ροή εκπνεόμενου αέρα για 
την ομιλία κλείνει αυτόματα τη μεμβράνη. 
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Χειροκίνητο κλείσιμο
Μπορείτε να κλείνετε χειροκίνητα το Provox FreeHands FlexiVoice και να 
μιλάτε κλείνοντας το μπροστινό άνοιγμα με το δάχτυλο (Εικ. 13). Για να 
εισπνεύσετε, απομακρύνετε το δάχτυλο, ώστε να ανοίξει ξανά το μπροστινό 
άνοιγμα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το χειροκίνητο κλείσιμο τόσο στη 
λειτουργία αυτόματης ομιλίας όσο και στη λειτουργία κλειδώματος.

Βήχας
Στη λειτουργία αυτόματης ομιλίας, η μεμβράνη ενδέχεται να πεταχτεί προς 
τα έξω όταν βήχετε. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αναπνεύστε φυσιολογικά και 
πιέστε τη μεμβράνη πίσω στη θέση της μέσω του ανοίγματος με την άκρη του 
δαχτύλου σας (Εικ. 14). Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το Provox FreeHands 
FlexiVoice και επανατοποθετήστε τη μεμβράνη. 

Αφαίρεση της κασέτας HME από τη βαλβίδα ομιλίας
Η κασέτα HME προορίζεται για μία μόνο χρήση. Θα πρέπει να την αφαιρείτε 
στο τέλος της ημέρας, πριν από τον καθαρισμό της βαλβίδας ομιλίας. Θα πρέπει 
επίσης να την αντικαθιστάτε, αν έχει φράξει λόγω βλέννας με αποτέλεσμα να 
υπάρχει αυξημένη αντίσταση κατά την αναπνοή. 
Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να πλύνετε την κασέτα HME, καθώς θα 
απομακρυνθεί η επίστρωση που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της.

1.	 Κρατήστε τη βαλβίδα ομιλίας (ή το θολωτό δακτύλιο, εάν χρησιμοποιείται) 
με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, τοποθετήστε το βοηθητικό εξάρτημα 
αφαίρεσης πάνω από την κασέτα HME (Εικ. 15). 

2.	 Πιέστε τις λαβές προς τα μέσα (Εικ. 16). Η κασέτα HME θα ραγίσει και 
θα χαλαρώσει (Εικ. 17).

3.	 Απορρίψτε την κασέτα HME (Εικ. 18).

Καθαρισμός 
Για να διατηρήσετε τη βαλβίδα ομιλίας σε καλή κατάσταση λειτουργίας και 
να αποφύγετε τη συσσώρευση μικροοργανισμών, θα πρέπει να την καθαρίζετε 
και να την απολυμαίνετε καθημερινά.
Προσοχή: Μην καθαρίζετε και μην απολυμαίνετε τη βαλβίδα ομιλίας με καμία 
άλλη μέθοδο εκτός αυτής που περιγράφεται παρακάτω. ΜΗΝ τοποθετείτε τη 
συσκευή σε βραστό νερό και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υπεροξείδιο του υδρογόνου 
(οξυζενέ) για απολύμανση, καθώς αυτές οι μέθοδοι θα προκαλέσουν ζημιές 
στη συσκευή.

1.	 Αφαιρέστε την κασέτα HME από τη βαλβίδα ομιλίας όπως περιγράφεται 
παραπάνω. 

2.	 Ξεπλύνετε προσεκτικά τη βαλβίδα ομιλίας και από τις δύο πλευρές κάτω 
από χλιαρό πόσιμο νερό (20–40 °C/68–104 °F), περιστρέφοντας ταυτόχρονα 
το καπάκι εμπρός-πίσω για 2 λεπτά (Εικ. 19).

3.	 Αναμείξτε 2 σταγόνες υγρού πιάτων με 250 ml ζεστό πόσιμο νερό 
(35–45 °C/95–113 °F). Μην χρησιμοποιείτε βραστό νερό, καθώς ενδέχεται 
να προκαλέσει ζημιά στη βαλβίδα ομιλίας.

4.	 Θέστε τη βαλβίδα ομιλίας σε λειτουργία ομιλίας και αφήστε τη μέσα στο 
μείγμα για 15 λεπτά (Εικ. 20).

5.	 Ξεπλύνετε τη βαλβίδα ομιλίας και από τις δύο πλευρές σε ζεστό πόσιμο 
νερό (35–45 °C/95–113 °F) για 15 δευτερόλεπτα (Εικ. 21). Για να ξεπλύνετε 
όλα τα μέρη της βαλβίδας ομιλίας, φροντίστε να πραγματοποιήσετε 
μερικές εναλλαγές μεταξύ της λειτουργίας ομιλίας και της λειτουργίας 
κλειδώματος κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος. 

6.	 Επιθεωρήστε τη συσκευή για υπολείμματα βλέννας και ακαθαρσιών. Εάν 
είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

7.	 Μετά τον καθαρισμό, θέστε τη βαλβίδα ομιλίας σε λειτουργία ομιλίας, 
τοποθετήστε την πάνω σε καθαρή γάζα και αφήστε την να στεγνώσει 
φυσικά για τουλάχιστον 2 ώρες (Εικ. 23). Όταν η βαλβίδα ομιλίας στεγνώσει 
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εντελώς, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ξανά ή να την αποθηκεύσετε 
σε ένα καθαρό, κλειστό δοχείο. 

	 Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα ομιλίας αν δεν έχει στεγνώσει 
εντελώς. Η εισπνοή αναθυμιάσεων από το απολυμαντικό μπορεί να 
προκαλέσει έντονο βήχα και ερεθισμό των αεραγωγών.

Απολύμανση της βαλβίδας ομιλίας
Ενδέχεται να χρειάζεται απολύμανση αν η βαλβίδα ομιλίας φαίνεται ακάθαρτη 
ή αν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. Κίνδυνος μόλυνσης μπορεί να υπάρξει εάν η 
συσκευή πέσει στο δάπεδο ή εάν έχει έρθει σε επαφή με κάποιο κατοικίδιο, με 
κάποιον που πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού ή με οποιαδήποτε άλλη 
πηγή αδρής μόλυνσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να καθαρίσετε και 
να απολυμάνετε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Εάν χρειάζεται απολύμανση, 
καθαρίστε πρώτα τη συσκευή όπως περιγράφεται παραπάνω και στη συνέχεια 
απολυμάνετε, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
1.	 Αρχικά εκτελέστε τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται στην 

ενότητα «Καθαρισμός» παραπάνω, παραλείποντας το βήμα 7. Μετά τον 
καθαρισμό, θέστε τη βαλβίδα ομιλίας σε λειτουργία ομιλίας και βυθίστε 
την για 10 λεπτά σε διάλυμα αιθανόλης 70% ή ισοπροπυλικής αλκοόλης 
70% (Εικ. 22). 

	 Προσοχή: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ).
2.	 Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση, τοποθετήστε τη βαλβίδα 

ομιλίας πάνω σε καθαρή γάζα και αφήστε την να στεγνώσει φυσικά για 
τουλάχιστον 2 ώρες (Εικ. 23). Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ομιλίας έχει 
τεθεί σε λειτουργία ομιλίας.

3.	 Όταν η βαλβίδα ομιλίας στεγνώσει εντελώς, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε 
ξανά ή να την αποθηκεύσετε σε ένα καθαρό, κλειστό δοχείο. 

	 Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα ομιλίας αν δεν έχει στεγνώσει 
εντελώς. Η εισπνοή αναθυμιάσεων από το απολυμαντικό μπορεί να 
προκαλέσει έντονο βήχα και ερεθισμό των αεραγωγών.

2.3 Οδηγίες φύλαξης 
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα ομιλίας, θα πρέπει να την καθαρίζετε 
και να την απολυμαίνετε όπως περιγράφεται παραπάνω και, στη συνέχεια, να 
την αποθηκεύετε σε ένα καθαρό και στεγνό δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου. 
Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως.

2.4 Διάρκεια ζωής της συσκευής 
Η βαλβίδα ομιλίας Provox FreeHands FlexiVoice έχει μέγιστο χρόνο χρήσης 
6 μηνών, εφόσον δεν έχει υποστεί ζημιά και λειτουργεί όπως προβλέπεται. Εάν 
την χρησιμοποιήσετε πέραν αυτού του διαστήματος, ενδέχεται να προκύψουν 
δυσλειτουργίες της βαλβίδας, π.χ. καθυστέρηση στο άνοιγμα ή/και το κλείσιμο, 
διαρροή αέρα και δυνατότερος ήχος κατά το κλείσιμο ή/και άλλες αλλαγές στη 
λειτουργία οι οποίες οφείλονται στην παλαιότητα της συσκευής. 

Η κασέτα HME προορίζεται για μία μόνο χρήση.

2.5 Απόρριψη 
Να ακολουθείτε πάντοτε τις κατάλληλες ιατρικές πρακτικές και τις εθνικές 
απαιτήσεις περί βιολογικών κινδύνων όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες 
ιατρικές συσκευές.

2.6 Παρελκόμενα 
Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Άλλα παρελκόμενα 
ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του προϊόντος. 

Το Provox HME Cap είναι ένας επαναχρησιμοποιήσιμος θολωτός δακτύλιος 
που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την κασέτα HME κατά τη διάρκεια του 
ύπνου ή χωρίς να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τη βαλβίδα ομιλίας Provox 
FreeHands FlexiVoice. Το Provox HME Cap είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο.



146

Οι συσκευές προσάρτησης Provox HME είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για τη συγκράτηση του Provox HME System μπροστά από την τραχειοστομία, 
π.χ. αυτοκόλλητα Provox, Provox LaryTube και Provox LaryButton. 

Το βοηθητικό εξάρτημα αφαίρεσης διευκολύνει την αφαίρεση του HME 
από τη βαλβίδα ομιλίας.

3. Πληροφορίες αντιμετώπισης 
προβλημάτων 
Εάν προκύψουν προβλήματα κατά τη χρήση, αφαιρέστε και επιθεωρήστε τη 
συσκευή. Ακολουθούν ορισμένα συχνά προβλήματα μαζί με τις συνιστώμενες 
ενέργειες.

«Υπάρχει διαρροή από τη συσκευή» – Επιθεωρήστε τη βαλβίδα ομιλίας 
για διαρροές ή ζημιές. Αντικαταστήστε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά. 
Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και 
απολύμανση». Ελέγξτε επίσης τη συσκευή προσάρτησης και την κασέτα HME 
και αντικαταστήστε τα αν χρειάζεται. Εάν υπάρχει ακόμη διαρροή μετά τη 
διαδικασία καθαρισμού, αντικαταστήστε τη βαλβίδα ομιλίας με μια καινούργια. 

«Η συσκευή κλείνει με την παραμικρή αύξηση στην ένταση της αναπνοής» 
– Χρησιμοποιήστε μια συσκευή με σκληρότερη μεμβράνη. Εναλλακτικά, 
χρησιμοποιείτε σκληρότερη μεμβράνη όταν αναμένεται να έχετε αυξημένη 
σωματική δραστηριότητα.

«Η μεμβράνη κλείνει όταν παίρνω βαθιές αναπνοές» – Η μεμβράνη μπορεί 
να κλείσει ακούσια όταν παίρνετε βαθιές αναπνοές. Για να αποφύγετε 
αυτήν την κατάσταση, τοποθετείτε τη συσκευή στη θέση της λειτουργίας 
κλειδώματος όταν είναι δυνατό να προβλέψετε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. 
Μπορείτε να μιλήσετε σε κάθε περίπτωση, κλείνοντας το άνοιγμα χειροκίνητα. 
Για να ενεργοποιήσετε την ομιλία χωρίς να χρειάζεται κλείσιμο με το χέρι, 
ξεκλειδώστε ξανά τη συσκευή (Εικ. 2). 

«Η μεμβράνη δεν κλείνει» – Πρώτον, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι ρυθμισμένη 
σε λειτουργία ομιλίας. Επιθεωρήστε τη βαλβίδα ομιλίας και τη θέση της 
μεμβράνης. Είναι πιθανό η μεμβράνη να έχει κολλήσει πίσω από το άγκιστρο. 
Αυτό μπορεί να συμβεί αν η μεμβράνη βγει από τη θέση της λόγω βήχα και 
στη συνέχεια επανατοποθετηθεί εσφαλμένα. Τοποθετήστε προσεκτικά τη 
μεμβράνη στη σωστή θέση μεταξύ του αγκίστρου και της οπής (Εικ. 3). Εάν 
διαπιστώσετε ζημιές στη βαλβίδα ομιλίας, αντικαταστήστε την. 

«Η μεμβράνη πετάγεται έξω όταν μιλάω» – Η μεμβράνη είναι πολύ μαλακή 
για εσάς. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια σκληρότερη μεμβράνη.

«Η μεμβράνη πετάγεται έξω όταν βήχω» – Πρόκειται για φυσιολογική 
κατάσταση. Αφαιρέστε τη συσκευή, μαζί με την προσαρτημένη κασέτα HME, 
από το αυτοκόλλητο. Επαναφέρετε τη μεμβράνη στη θέση της με το δάχτυλο 
(Εικ. 14). Εάν αυτό συμβαίνει συχνά, ίσως είναι καλύτερο να δοκιμάσετε μια 
σκληρότερη μεμβράνη.

«Τα εξαρτήματα της βαλβίδας ομιλίας αποσυναρμολογήθηκαν» – Μην 
προσπαθήσετε να τα συναρμολογήσετε ξανά. Αντικαταστήστε τη συσκευή. 

«Έχω δυσκολία στην αναπνοή» – Ενδέχεται η κασέτα HME να έχει 
φράξει λόγω βλέννας. Αντικαταστήστε με μια καινούργια κασέτα HME και 
ελέγξτε ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, καθαρίστε τη συσκευή όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και απολύμανση». Επιθεωρήστε τη 
συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Αν έχει υποστεί ζημιά, 
αντικαταστήστε την.

«Τα ρούχα που καλύπτουν τον λαιμό μου εμποδίζουν την αναπνοή» – 
Τοποθετήστε το παρελκόμενο Arch που παρέχεται στη βαλβίδα ομιλίας (Εικ. 6).
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«Όταν αρχίζω να μιλάω, ακούγεται ένας ήχος σαν άνοιγμα φελλού» – 
Προσπαθήστε να αρχίσετε την ομιλία πιο ήπια και λιγότερο απότομα. Δοκιμάστε 
να χρησιμοποιήσετε σκληρότερη μεμβράνη που δεν κλείνει τόσο απότομα.

«Όταν αρχίζω να μιλάω, ακούγεται διαρροή αέρα» – Προσπαθήστε να 
αρχίσετε την ομιλία πιο απότομα, ώστε η μεμβράνη να κλείσει πιο γρήγορα. 
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε πιο μαλακή μεμβράνη που κλείνει πιο γρήγορα.

4. Πρόσθετες πληροφορίες 
4.1 Συμβατότητα με εξετάσεις μαγνητικής 
τομογραφίας (MRI)
Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία: Η συσκευή αυτή δεν περιέχει μεταλλικά 
στοιχεία και δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με το πεδίο των συστημάτων 
απεικόνισης MRI.

4.2 Ταξίδια και χρήση σε άλλες χώρες 
Το Provox FreeHands FlexiVoice και το HME δεν περιέχουν μέταλλα και 
είναι ακτινοδιαφανή. Όταν ταξιδεύετε σε άλλες χώρες, φροντίζετε να έχετε 
μαζί σας τα απαραίτητα προϊόντα. Φροντίζετε επίσης να χρησιμοποιείτε 
πόσιμο νερό για τον καθαρισμό της συσκευής. Για στοιχεία επικοινωνίας 
σχετικά με την παραγγελία προϊόντων αντικατάστασης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο www.atosmedical.com ή/και επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο 
της Atos Medical.

5. Αναφορά 
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν που έχει προκύψει σε σχέση με
τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και την εθνική αρχή της
χώρας στην οποία διαμένει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

1. Tanımlayıcı bilgi
1.1 Kullanım amacı
Provox FreeHands FlexiVoice, ses protezi kullanan larenjektomili hastalarda Isı 
ve Nem Değiştirici (Heat and Moisture Exchanger, HME) kullanan pulmoner 
rehabilitasyonu Otomatik Konuşma Valfi veya Manuel Kapatma kullanan ses 
rehabilitasyonuyla birleştirir. 

1.2 KONTRENDİKASYONLARI
Provox FreeHands FlexiVoice, hastaların klinisyen ya da eğitimli bir hasta 
bakıcının sürekli gözetimi altında olduğu durumlar hariç, cihazı çıkaramayan 
veya çalıştıramayan hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Örneğin, 
kollarını hareket ettiremeyen hastalar, bilinç düzeyi düşük olan hastalar veya 
öngörülemeyen periyodik bilinç kaybı riski oluşturan hastalıkları olan hastalar.

1.3 Cihazların tanımı
Provox FreeHands FlexiVoice, birleştirilmiş iki parçadan oluşur; tek hastada 
kullanıma yönelik bir konuşma valfi ve tek kullanımlık bir HME kaseti (Şekil 1). 

Konuşma valfi plastikten yapılmıştır; membran ise silikondan yapılmıştır. 
HME kaseti plastikten ve tuzla işlem görmüş poliüretan köpükten yapılmıştır.

TÜRKÇE
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Konuşma valfinin iki modu vardır; Otomatik Konuşma Modu ve Kilitli Mod (Şekil 
2). Konuşma valfinin üst kısmı çevrilerek cihaz otomatik konuşma konumuna 
veya kilitli konuma getirilir. Hem otomatik konuşma valfini kullanarak hem 
de öndeki açıklığın manuel olarak kapatılması yoluyla konuşmak mümkündür. 
Manuel kapatma her iki modda da mümkündür.

Konuşma valfi, esnek membran kanca tarafından kilitlenmediğinde otomatik 
konuşma modundadır (Şekil 3). Otomatik konuşma modunda, membran verilen 
nefes tarafından otomatik olarak kapatılabilir. Ardından hava, yeniden ses protezi 
üzerinden yönlendirilir. Nefes alırken membran otomatik olarak tekrar açılır. 

Kilitli modda, esnek membran, membranın içindeki halkaya giren bir kanca 
tarafından kilitlenir (Şekil 4). Bu, örneğin fiziksel aktivite sırasında olduğu 
gibi çok hızlı nefes alınan durumlarda membranın kapanmasını önler.

Her biri farklı dayanıklılıkta membrana sahip olan dört farklı konuşma valfi 
bulunur: hafif, orta, güçlü ve çok güçlü.

Cihazın üst kısmında çıkıntı yapan membran parçasının üzerinde 1, 2, 3 veya 4 
nokta görünür. Noktaların sayısı membranın dayanıklılığını temsil eder (Şekil 5). 
1 nokta = Hafif membran (kapanması en kolay)
2 nokta = Orta membran
3 nokta = Güçlü membran
4 nokta = Çok Güçlü membran

Arch, kumaşı cihazın açıklığından uzak tutmak için Provox FreeHands 
FlexiVoice ile birlikte kullanılabilen bir aksesuardır. Basitçe Provox FreeHands 
FlexiVoice’in ön kısmının üzerine bastırılır (Şekil 6). Bazı konumlarda Arch'ın 
manuel kapatma imkanını kısıtlayabileceğini lütfen aklınızda bulundurun.

HME kasetini konuşma valfinden çıkarmak için Çıkarma Aleti (Removal Aid) 
(Şekil 7) kullanılabilir.

Setlerin içeriği
Provox FreeHands FlexiVoice Set ve  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 Konuşma Valfleri (Hafif, Orta ve Güçlü)
1	 Removal Aid (Çıkarma Aleti) 
2	 Arch Aksesuarları
30	 Provox FreeHands HME kaseti 
 	 (sadece Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong ve XtraStrong
1	 Konuşma Valfi (seçilen dayanıklılıkta)
1	 Arch 
1	 Removal Aid

1.4 UYARILAR
•	 HME kasetini öncelikle Provox FreeHands FlexiVoice Konuşma Valfi 

veya Provox HME Cap ile birleştirmeden kullanmayın. HME tek başına 
kullanıldığında bağlantı tutucusuna sıkışabilir (Şekil 8).

•	 Provox FreeHands FlexiVoice’i orijinal Provox HME bağlantı cihazlarından 
başka bağlantı cihazlarıyla birlikte kullanmayın. Ürün bağlantı cihazına 
sıkışabilir. Bu durumda, bağlantı cihazının çıkarılması gerekir veya hasar 
görerek sınırlı nefes almaya yol açabilir.

•	 Provox FreeHands FlexiVoice’in herhangi bir parçasını hastalar arasında 
tekrar kullanmayın. Bu durum çapraz kontaminasyona neden olabilir. Cihaz 
sadece tek hastada kullanım içindir.
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1.5 ÖNLEMLER
•	 Ürünü modifiye etmeyin. Konuşma fonksiyonu ve/veya HME fonksiyonu 

kaybolacaktır.
•	 Konuşma valfini her zaman aşağıdaki talimatlara göre temizleyin. Ürün doğru 

bir şekilde temizlenmezse enfeksiyona veya ürünün arızalanmasına yol açabilir.
•	 İlaç cihazda birikebileceği için cihaz üzerinden ilaçlı nebulizör tedavisi 

uygulamayın.
•	 Cihazı kullanırken, trakeostoma üzerinden bir maske aracılığıyla ısıtılmış 

nemli oksijen veya nemlendiriciler kullanmayın. HME çok fazla ıslanır. 
Oksijen tedavisi gerekiyorsa, yalnızca ısıtılmamış nemli oksijen kullanın.

2. Kullanım talimatı
2.1 Son Kontrol Prosedürleri
Her kullanımdan önce konuşma valfinin ve HME kasetinin hasarlı olup 
olmadığını ve konuşma valfinin amacına uygun olarak çalıştığını kontrol edin. 
Kolayca kilitli moda ve otomatik konuşma moduna dönebiliyor olmalıdır (Şekil 
2). Ürün amacına uygun olarak çalışmıyor veya hasarlı görünüyorsa cihazı 
kullanmayın ve yenisiyle değiştirin.

2.2 Çalıştırma talimatı
Konuşma valfini uyku sırasında kullanmayın. Sınırlı nefes almayla sonuçlanacak 
şekilde konuşma valfinin açıklığı kapanabilir veya konuşma valfi kasıtsız bir 
şekilde konuşma moduna alınabilir. Uyku sırasında Provox XtraHME kaseti 
veya HME kasetiyle birlikte Provox HME Cap kullanın (Şekil 9).

Membran dayanıklılık seçimi
İlk başta Orta membranı (2 noktalı) deneyin. Normal nefes alma veya hafif 
aktivite sırasında membran istenmeyen bir şekilde kapanıyorsa Güçlü veya Çok 
Güçlü membranı (3 veya 4 noktalı) deneyin. Konuşmak için Orta membranı 
kapatırken çok fazla çaba harcadığınızı hissediyorsanız Hafif membranı 
(1 noktalı) deneyin. Membranın normal nefes alma sırasında istenmeyen bir 
şekilde kapanmadığından emin olun. 

Daha aktif olduğunuzda daha güçlü bir membran ve daha az aktif olduğunuzda 
daha hafif bir membran kullanabilirsiniz.

Birleştirme
HME kasetini plastik ızgarası aşağı ve açık köpük yüzeyi yukarı bakacak 
şekilde düz bir yüzey üzerine yerleştirin (Şekil 10). Konuşma valfini HME 
kasetinin üzerine yerleştirin ve yerine oturana kadar düz bir şekilde aşağı 
doğru itin. Konuşma valfinin HME kasetine sıkıca takıldığını kontrol edin.
Dikkat: Provox üretimi olmayan aksesuarların kullanımı arızaya ve kullanıcının 
zarar görmesine yol açabilir.

Yerleştirme ve kullanım
Provox FreeHands FlexiVoice’i Provox HME bağlantı cihazının konektörüne 
takın (Şekil 11). Normal soluk alıp verin. Konuşma valfinin üst kısmını her bir 
konumda durana kadar çevirerek cihazın modları arasında geçiş yapın (Şekil 12). 
Dikkat: Mod değiştirirken cihazı bütünüyle çevirmeyin, yalnızca konuşma 
valfinin üst kısmını çevirin. Cihazın bütünüyle çevrilmesi bağlantı cihazının 
rahatsızlık verici hareketine neden olabilir.

Otomatik Konuşma Modu
Provox FreeHands FlexiVoice, esnek membran serbest bir şekilde hareket 
edebildiğinde ve kanca tarafından kilitlenmemiş olduğunda Otomatik Konuşma 
Modundadır (Şekil 3).

Bu modda, konuşmak için dışarı verilen hava akışındaki artış otomatik 
olarak membranı kapatır. 
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Manuel Kapatma
Provox FreeHands FlexiVoice, konuşmak için ön açıklığı bir parmakla manuel 
olarak tıkayarak da kapatılabilir (Şekil 13). Nefes almak için ön açıklığın 
tekrar açılması amacıyla parmakla kapattığınız yeri serbest bırakın. Manuel 
kapatma hem Otomatik Konuşma Modunda hem de Kilitli Modda kullanılabilir.

Öksürme
Otomatik konuşma modunda öksürürken membran aniden çıkabilir. Bu durum 
meydana gelirse normal bir şekilde nefes alın ve membranı parmağınızın ucuyla 
tekrar açıklıktan içeri itin (Şekil 14). Gerekirse Provox FreeHands FlexiVoice’i 
çıkarın ve membranı tekrar konumlandırın. 

HME kasetini Konuşma Valfinden Çıkarma
HME kaseti tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır. Konuşma valfinin 
temizlenmesinden önce her gün sonunda çıkarılmalıdır. Mukus ile tıkanır ve 
nefes alma direnci artarsa da değiştirilmelidir. 
Dikkat: Fonksiyonu açısından önemli olan emdirilmiş maddeyi uzaklaştıracağı 
için HME kasetini yıkamaya çalışmayın.

1.	 Bir elinizle konuşma valfini (veya kullanıyorsanız kapağını) tutun, diğer 
elinizle Removal Aid’i HME kasetinin üzerine yerleştirin (Şekil 15). 

2.	 Kolları birbirine bastırın (Şekil 16). HME kaseti açılacak ve gevşeyecektir 
(Şekil. 17).

3.	 HME kasetini atın (Şekil 18).

Temizlik 
Konuşma valfini iyi çalışır durumda tutmak ve mikroorganizmaların birikmesini 
önlemek için konuşma valfi günlük olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Dikkat: Konuşma valfini aşağıda açıklanandan başka bir yöntemle temizlemeyin 
veya dezenfekte etmeyin. Cihaza zarar verebileceği için cihazı KAYNATMAYIN 
ve dezenfeksiyon için hidrojen peroksit KULLANMAYIN.

1.	 HME kasetini yukarıda açıklandığı gibi konuşma valfinden çıkarın. 
2.	 Kapağını 2 dakika boyunca ileri geri çevirerek konuşma valfinin iki 

tarafını da ılık (20-40°C/68-104°F) içme suyu altında dikkatlice durulayın 
(Şekil 19).

3.	 250 ml ılık (35-45°C/95-113°F) içme suyuna 2 damla bulaşık deterjanı 
karıştırın. Konuşma valfine zarar verebileceğinden kaynar su kullanmayın.

4.	 Konuşma valfini konuşma moduna geçirin ve 15 dakika boyunca karışımın 
içinde bekletin (Şekil 20).

5.	 Konuşma valfinin iki tarafını da ılık (35-45°C/95-113°F) içme suyu altında 
15 saniye boyunca durulayın (Şekil 21). Durulama sırasında konuşma valfinin 
tüm parçalarına ulaşmak için konuşma modu ile kilitli mod arasında birkaç 
defa geçiş yapıldığından emin olun. 

6.	 Cihazı mukus ve birikmiş kalıntılar açısından kontrol edin. Gerekirse 
yukarıdaki adımları tekrarlayın.

7.	 Temizledikten sonra konuşma modundaki konuşma valfini temiz bir gazlı 
bez üzerine yerleştirin ve için en az 2 saat havalanarak kurumaya bırakın 
(Şekil 23). Konuşma valfi tamamen kuruduğunda tekrar kullanılabilir veya 
saklanmak üzere temiz, kapalı bir kaba yerleştirilebilir. 

	 Dikkat: Konuşma valfini tamamen kuruyana kadar kullanmayın. 
Dezenfektan dumanlarını solumak şiddetli öksürüğe ve hava yollarının 
tahriş olmasına yol açabilir.

Konuşma valfinin dezenfeksiyonu
Konuşma cihazı kirli görünüyorsa veya kontaminasyon riski varsa dezenfeksiyon 
gerekebilir. Cihaz yere düşürülmüşse veya bir evcil hayvana, solunum yolu 
enfeksiyonu olan birine veya diğer herhangi bir önemli kontaminasyon 
kaynağına temas etmişse kontaminasyon riski mevcut olabilir. Bu durumda 
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cihaz kullanılmadan önce hem temizlenmeli hem de dezenfekte edilmelidir. 
Dezenfeksiyon gerekirse önce cihazı yukarıda açıklandığı gibi temizleyin ve 
ardından aşağıdaki prosedürü kullanarak dezenfekte edin:
1.	 Öncelikle yukarıdaki “Temizlik” bölümünde açıklandığı gibi, 7. adım 

dışında temizlik prosedürünü takip edin. Temizledikten sonra konuşma 
valfini konuşma moduna geçirin ve %70 etanol veya %70 izopropil alkole 
10 dakika boyunca batırın (Şekil 22). 

	 Dikkat: Hidrojen peroksit KULLANMAYIN.
2.	 Temizledikten sonra konuşma valfini temiz bir gazlı bez üzerine yerleştirin 

ve en az 2 saat havalanarak kurumaya bırakın (Şekil 23). Konuşma valfinin 
konuşma modunda olduğundan emin olun.

3.	 Konuşma valfi tamamen kuruduğunda tekrar kullanılabilir veya saklanmak 
üzere temiz, kapalı bir kaba yerleştirilebilir. 

	 Dikkat: Konuşma valfini tamamen kuruyana kadar kullanmayın. 
Dezenfektan dumanlarını solumak şiddetli öksürüğe ve hava yollarının 
tahriş olmasına yol açabilir.

2.3 Saklama talimatı 
Kullanılmadığında konuşma valfini yukarıda açıklanan şekilde temizleyip 
dezenfekte edin, ardından temiz ve kuru bir kap içinde oda sıcaklığında 
saklayın. Doğrudan güneş ışığından koruyun.

2.4 Cihazın kullanım ömrü 
Provox FreeHands FlexiVoice Konuşma Valfi, sağlam olduğu ve amacına 
uygun fonksiyon gösterdiği sürece maksimum 6 ay boyunca kullanılabilir. Bu 
süreyi aşan kullanım, kapanma ve/veya açılmada gecikme, hava sızıntıları ve 
kapanma sesinde artış ve/veya cihazın eskimesine bağlı olarak diğer fonksiyon 
değişiklikleriyle valfin düzgün çalışmamasına yol açabilir. 

HME kaseti tek kullanımlıktır.

2.5 Atma 
Kullanılmış bir tıbbi cihazı atarken biyolojik tehlikelerle ilgili tıbbi uygulamalara 
ve ulusal gerekliliklere daima uyun.

2.6 Aksesuarlar 
Dikkat: Sadece orijinal bileşenleri kullanın. Diğer aksesuarlar ürün arızasına 
yol açabilir. 

Provox HME Cap uyku sırasında veya Provox FreeHands FlexiVoice 
Konuşma Valfini kullanmadan HME kasetinin kullanılmasına izin veren tekrar 
kullanılabilir kubbe şeklinde bir halkadır. Provox HME Cap titanyumdan 
yapılmıştır.

Provox HME bağlantı cihazları; Provox Adhesive, Provox LaryTube ve 
Provox LaryButton gibi Provox HME System ürünlerini stomanın önünde 
tutmak için kullanılan ürünlerdir. 

Removal Aid’i, HME’yi konuşma valfinden çıkarmaya yardımcı olmak 
için kullanılabilir.

3. Sorun giderme bilgisi 
Kullanım sırasında sorun olması durumunda cihazı çıkarın ve inceleyin. Aşağıda 
bazı sık görülen sorunlar ve önerilen eylemler yer almaktadır.

“Cihaz sızıntıları” - Sızıntı veya hasar açısından konuşma valfini inceleyin. 
Hasarlıysa cihazı değiştirin. Cihazı “Temizlik ve dezenfeksiyon” bölümünde 
açıklandığı gibi temizleyin. Ayrıca bağlantı cihazını ve HME kasetini kontrol 
edin ve gerekirse değiştirin. Temizlik işleminden sonra hala sızıntı varsa 
konuşma valfini yenisiyle değiştirin. 
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“Nefes almayı hafifçe artırdığımda bile cihaz kapanıyor” - Daha güçlü 
membranı olan bir cihaz kullanın. Alternatif olarak, fiziksel aktivite beklenen 
zamanlarda daha güçlü bir membran kullanın.

“Hızlı nefes aldığımda membran kapanıyor” - Hızlı nefes alırken istenmeyen 
kapanma meydana gelebilir. Bunu engellemek için öngörülebilir durumlarda 
cihaz için kilitli mod konumunu kullanın. Manuel kapatma kullanarak konuşmak 
mümkündür. El kullanmadan konuşmayı etkinleştirmek için cihazın kilidini 
tekrar açın (Şekil 2). 

“Membran kapanmıyor” - Öncelikle cihazın konuşma moduna ayarlı olduğunu 
kontrol edin. Konuşma valfi ve membran konumunu inceleyin. Membran 
kancanın arkasına sıkışmış olabilir. Bu, öksürük nedeniyle çıktığında yanlış 
bir şekilde tekrar konumlandırıldığında meydana gelebilir. Membranı doğru 
bir şekilde kanca ile delik arasında nazikçe konumlandırın (Şekil 3). Konuşma 
valfinin herhangi bir şekilde hasar gördüğünü fark ederseniz yenisiyle değiştirin. 

“Konuştuğum zaman membran dışarı fırlıyor” - Membran sizin için çok 
hafiftir. Daha güçlü bir membran kullanmayı deneyin.

“Öksürdüğüm zaman membran dışarı fırlıyor” - Bu normaldir. Cihazı, takılı 
olan HME kasetiyle birlikte yapıştırıcıdan sökün. Membranı parmağınızla 
doğru konuma getirin (Şekil 14). Bu durum sık sık meydana geliyorsa daha 
güçlü bir membran kullanmak isteyebilirsiniz.

“Konuşma valfinin bileşenleri birbirinden ayrıldı” - Tekrar birleştirmeye 
çalışmayın. Cihazı değiştirin. 

“Nefes almak zor” - HME kaseti mukus ile tıkanmış olabilir. Yeni bir HME 
kaseti kullanmaya başlayın ve tekrar kontrol edin. Sorun devam ederse cihazı 
“Temizlik ve dezenfeksiyon” bölümüne göre temizleyin. Cihazı inceleyin ve 
hasarsız olduğundan emin olun. Hasarlıysa değiştirin.

“Boynumu örtmek için kullandığım giysiler nefes almama engel oluyor” 
- Sağlanan Arch'ı konuşma valfine takın (Şekil 6).

“Konuşmaya başladığımda patlama sesi duyuyorum” - Konuşmaya daha 
nazik ve daha yumuşak başlamaya çalışın. Daha yumuşak kapanan daha güçlü 
bir membran deneyin.

“Konuşmaya başladığımda hava kaçağı duyuyorum” - Membranın daha 
hızlı kapanması için konuşmaya daha hızlı bir şekilde başlamaya çalışın. Daha 
hızlı kapanan daha hafif bir membran deneyin.

4. Ek bilgi 
4.1 MRG İncelemesi ile Uyumluluk
MR Güvenli: Bu cihaz herhangi bir metalik unsur içermez ve MRG alanı ile 
herhangi bir etkileşim potansiyeli yoktur.

4.2 Seyahat veya uluslararası kullanım 
Provox FreeHands FlexiVoice ve HME, metal içermez ve x ışınları için yarı 
saydamdır. Başka ülkelere seyahat ederken ürünlerin yanınızda olduğundan 
emin olun. Ayrıca cihazı içme suyuyla temizlediğinizden emin olun. Yedek 
ürünler hakkında iletişim bilgisi için www.atosmedical.com adresini ziyaret 
edin ve/veya yerel Atos Medical ofisinizle temasa geçin.

5. Ihbar 
Cihazla ilgili meydana gelen herhangi bir ciddi olay üreticiye ve kullanıcının
ve/veya hastanın ikamet ettiği ülkedeki ulusal yetkiliye bildirilmelidir.
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ՀԱՅԵՐԵՆ

1. Նկարագրական տեղեկություններ
1.1 Օգտագործման նպատակը
Provox FreeHands FlexiVoice-ը միավորում է թոքային վերականգնումը՝ 
օգտագործելով ջերմության և խոնավության փոխանակիչը (անգլերեն՝ 
Heat and Moisture Exchanger, HME) ձայնի վերականգնումով՝ խոսքի 
ինքնաշխատ կափույրի կամ ձեռքով սեղմման միջոցով կոկորդահատումով 
հիվանդների մոտ, որոնք օգտագործում են ձայնի պրոթեզը։ 

1.2 ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
Provox FreeHands FlexiVoice-ը նախատեսված չէ սարքը հանելու կամ 
կառավարելու ունակություն չունեցող հիվանդների կողմից օգտագործման 
համար, եթե այդ հիվանդները չեն գտնվում կլինիկական բժշկի կամ 
մասնագիտացված բուժանձնակազմի մշտական վերահսկողության 
տակ։ Օրինակ՝ հիվանդները, որոնք չեն կարող շարժել իրենց ձեռքերը, 
ցածր մտավոր ունակություններով հիվանդները կամ հիվանդները, որոնք 
ունեն գիտակցության ժամանակավոր կորստի վտանգ պարունակող 
հիվանդություններ։

1.3 Սարքերի նկարագրությունը
Provox FreeHands FlexiVoice-ը կազմված է միասին հավաքված երկու 
մասերից՝ մեկ հիվանդի համար օգտագործվող խոսքի կափույրից և 
մեկանգամյա օգտագործման HME կասետից (Նկ 1)։ 

Խոսքի կափույրը պատրաստված է պլաստիկից, իսկ թաղանթը՝ 
սիլիկոնից։ HME կասետը նաև պատրաստված է պլաստիկից և աղով 
մշակված պոլիուրեթանային փրփուրից։

Խոսքի կափույրն ունի երկու ռեժիմ՝ խոսքի ավտոմատ ռեժիմ և 
արգելափակված ռեժիմ (Նկ․ 2)։ Խոսքի կափույրի կափարիչի պտտումը 
տեղափոխում է սարքն ավտոմատ խոսքի կամ արգելափակված դիրքի։ 
Խոսել կարելի է թե օգտագործելով խոսքի ավտոմատ կափույրը, թե 
դիմացի բացվածքի ձեռքով սեղմումը։ Ձեռքով սեղմումը հնարավոր է 
երկու ռեժիմներում։

Խոսքի կափույրը խոսքի ավտոմատ ռեժիմ է, երբ շարժական թաղանթն 
արգելափակված չէ կեռով (Նկ․ 3)։ Խոսքի ավոտոմատ ռեժիմում թաղանթը 
կարող է ավտոմատ փակվել դուրս ելնող օդի կողմից։ Այնուհետև օդն 
ուղղորդվում է ձայնի պրոթեզի միջով։ Թաղանթը նորից ավտոմատ 
բացվում է շնչելիս։ 

Արգելափակված ռեժիմում շարժական թաղանթն արգելափակված 
է կեռով, որը հանգուցվում է թաղանթի մեջ (Նկ․ 4)։ Սա կանխում է 
թաղանթի փակվելուց ծանր շնչառության ժամանակ, օրինակ՝ ֆիզիկական 
ակտիվության ժամանակ շնչելիս։

Առկա են խոսքի չորս տարբեր կափույրներ, որոնցից յուրաքանչյուրն 
ունի տարբեր ամրության թաղանթ՝ թեթև, միջին, ամուր և գերամուր։

Սարքի գագաթային մասից դուրս ելնող թաղանթի հատվածի վրա կան 
տեսանելի 1, 2, 3 կամ 4 կետերը։ Կետերի թիվը ներկայացնում է թաղանթի 
ամրությունը (Նկ․ 5)։ 
1 կետ = Թեթև թաղանթ (ամենահեշտ փակվող)
2 կետ = Միջին թաղանթ
3 կետ = Ամուր թաղանթ
4 կետ = XtraStrong թաղանթ
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Arch-ը (կամար) պիտույք է, որը կարող է օգտագործվել Provox FreeHands 
FlexiVoice-ի հետ՝ հեռու պահելով մանրաթելերը սարքի բացվածքից։ Այն 
պարզապես պետք է սեղմել ներս Provox FreeHands FlexiVoice-ի դիմացի 
մասից (Նկ․ 6)։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ որոշ դիրքերում Arch-ը 
կարող է սահմանափակել ձեռքով սեղմման հնարավորությունը։

Removal Aid (հեռացման օգնական) գործիքը (Նկ․ 7) կարող է օգտագործվել 
HME կասետը խոսքի կափույրից հեռացնելու համար։

Հավաքածուների բաղադրությունը
Provox FreeHands FlexiVoice Set և  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 խոսքի կափույր (թեթև, միջին և ամուր)
1	 Removal Aid (հեռացման օգնական) գործիք 
2	 Arch (կամար)
30	 Provox FreeHands HME կասետներ 
 	 (Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus միայն)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, միջին, ամուր և 
գերամուր թաղանթներ
1	 խոսքի կափույր (ընտրված ամրության)
1	 Arch (կամար) 
1	 Removal Aid (հեռացման օգնական) գործիք

1.4 ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
•	 Մի օգտագործեք HME կասետն առանց Provox FreeHands FlexiVoice 

խոսքի կափույրի կամ Provox HME Cap-ի հետ նախապես հավաքելը։ 
HME-ն կարող է խրվել կցորդի պահպանիչի մեջ առանձին 
օգտագործելիս (Նկ․ 8)։

•	 Մի օգտագործեք Provox FreeHands FlexiVoice-ը որևէ այլ կցորդ 
սարքերի հետ, որոնք տարբերվում են բնօրինակ Provox HME կցորդ 
սարքերից։ Սարքը կարող է խրվել կցորդ սարքի մեջ։ Կցորդ սարքն 
այնուհետև չի կարող հեռացվել կամ կարող է վնասվել, ինչը հնարավոր 
է առաջացնի սահմանափակ շնչառություն։

•	 Մի օգտագործեք Provox FreeHands FlexiVoice-ը տարբեր հիվանդների 
համար։ Սա կարող է առաջանցել վարակների տարածում։ Սարքը 
նախատեսված է միայն մեկ հիվանդի օգտագործման համար։

1.5 ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
•	 Մի փոփոխեք արտադրանքը։ Խոսքի գործառույթը և/կամ HME 

գործառույթը կարող են չաշխատել։
•	 Միշտ մաքրեք խոսքի կափույրը համաձայն ստորև հրահանգների։ Եթե 

արտադրանքը պատշաճ չմաքրվի, այն կարող է առաջացնել վարակ և 
արտադրանքի աշխատանքի խափանում։

•	 Մի կիրառեք դեղամիջոցային ներշնչակային բուժում սարքը դրած 
վիճակում, քանի որ դեղամիջոցը կարող է նստել սարքի վրա:

•	 Մի օգտագործեք խոնավեցուցիչներ կամ տաքացվող խոնավեցված 
թթվածին՝ դիմակի միջոցով շնչափողահատման վրա սարքն 
օգտագործելիս: HME-ն չափազանց կխոնավանա: Եթե պահանջվում 
է թթվածնային բուժում, օգտագործեք չտաքացվող խոնավեցված 
թթվածին:
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2. Օգտագործման հրահանգներ
2.1 Ստուգում
Նախքան յուրաքանչյուր օգտագործումը, համոզվեք, որ խոսքի կափույրը 
և HME կասետը վնասված չեն, իսկ խոսքի կափույրի գործառույթները 
պատշաճ են։ Այն պետք է հեշտությամբ փոխանցվի արգելափակված ռեժիմի 
և խոսքի ավտոմատ ռեժիմի (Նկ․ 2)։ Եթե սարքը պատշաճ չի աշխատում 
կամ հնարավոր է վնասված է, մի օգտագործեք սարքը և փոխարինեք այն։

2.2 Օգտագործման հրահանգներ
Մի օգտագործեք խոսքի կափույրը քնած ժամանակ։ Խոսքի կափույրի 
բացվածքը կարող է փակվել կամ խոսքի կափույրը կարող է ոչ միտումնավոր 
անցնի խոսքի ռեժիմի, ինչը կարող է հանգեցնել շնչարգելության։ Քնելիս 
օգտագործեք Provox XtraHME կասետը կամ Provox HME Cap-ը՝ հավաքված 
HME կասետի հետ (Նկ․ 9)։

Թաղանթի ամրության ընտրությունը
Նախ փորձեք միջին թաղանթը (2 կետ)։ Եթե սովորական շնչառության կամ 
թեթև ակտիվության ժամանակ ունենում եք թաղանթի ոչ միտումնավոր 
փակում, ապա փորձեք ամուր կամ XtraStrong թաղանթը (3 կամ 4 կետ)։ 
Եթե զգում եք, որ չափազանց շատ ջանքեր են պահանջվում խոսելու 
համար միջին թաղանթը փակելու համար, փորձեք թեթև թաղանթը 
(1 կետ)։ Համոզվեք, որ թաղանթը սովորական շնչառության ժամանակ ոչ 
միտումնավոր կերպով չի փակվում։ 

Կարող եք նաև օգտագործել ամուր թաղանթ, երբ գտնվում եք ավելի 
ակտիվ վիճակում, կամ ավելի թեթևը, երբ պասիվ վիճակում եք։

Հավաքումը
Տեղադրեք HME կասետը հարթ մակերեսի վրա՝ պլաստիկ ցանցը դեպի 
ներքև, իսկ բաց փրփուրի մակերեսը դեպի վերև դիրքով (Նկ․ 10)։ Տեղադրեք 
խոսքի կափույրը HME կասետի վրա և սեղմեք այն ուղիղ դեպի ներքև, 
քանի դեռ այն չի տեղադրվել իր տեղում։ Համոզվեք, որ խոսքի կափույրն 
ամուր կցված է HME կասետին։
Ուշադրություն՝ Provox-ից տարբերվող պարագաների օգտագործումը 
կարող է առաջացնել արտադրանքի ոչ պատշաճ աշխատանք և կարող 
է վնասել օգտվողին։

Տեղադրում և օգտագործում
Տեղադրեք Provox FreeHands FlexiVoice-ը Provox HME կցորդ սարքի 
կապակցիչի մեջ (Նկ․ 11)։ Շնչեք հանգիստ: Փոխարկեք սարքի ռեժիմները՝ 
պտտելով խոսքի կափույրի կափարիչը, քանի դեռ այն չի կանգ առել 
յուրաքանչյուր դիրքում (Նկ․ 12)։ 
Ուշադրություն՝ Ռեժիմները փոխելիս պտտեք խոսքի կափույրի միայն 
կափարիչը, այլ ոչ թե ամբողջ սարքը։ Ամբողջ սարքի պտտումը կարող է 
առաջացնել կցորդ սարքի անհարմար շարժում։

Խոսքի ավտոմատ ռեժիմ
Provox FreeHands FlexiVoice-ը գտնվում է խոսքի ավտոմատ ռեժիմում, երբ 
շարժական թաղանթը կարող է ազատ կերպով շարժվել և արգելափակված 
չէ կեռով (Նկ․ 3)։

Այս ռեժիմում խոսքի համար ներշնչած օդի ավելցուկն ավտոմատ 
փակում է թաղանթը։ 

Ձեռքով սեղմում
Provox FreeHands FlexiVoice-ը կարելի է նաև սեղմել ձեռքով՝ խոսելու 
համար՝ մատով սեղմելով դիմացի բացվածքը (Նկ․ 13)։ Շնչելու համար 
բաց թողեք մատով սեղմումը, որպեսզի դիմացի բացվածքը նորից բացվի։ 
Ձեռքով սեղմումը կարող է օգտագործվել թե խոսքի ավտոմատ ռեժիմում, 
թե արգելափակված ռեժիմում։
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Հազ
Խոսքի ավտոմատ ռեժիմում թաղանթը կարող է դուրս գալ հազալու 
ժամանակ։ Նման դեպքերում շնչեք սովորականի պես և հետ սեղմեք 
թաղանթը բացվածքի մեջ ձեր մատի ծայրով (Նկ․ 14)։ Եթե անհրաժեշտ է, 
հեռացրեք Provox FreeHands FlexiVoice-ը և նորից տեղադրեք թաղանթը։ 

HME կասետի հեռացնելը խոսքի կափույրից
HME կասետը նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար։ 
Այն պետք է հեռացվի յուրաքանչյուր օրվա վերջում, նախքան խոսքի 
կափույրի մաքրելը։ Այն պետք է նաև փոխարինվի, եթե այն խցանվել է 
լորձով և շնչառության արգելափակումն ավելացել է։ 
Ուշադրություն՝ Մի փորձեք լվանալ HME կասետը, քանի որ սա կարող է 
լվանալ դրա պատշաճ աշխատանք համար անհրաժեշտ նյութերը։

1.	 Մի ձեռքով պահեք խոսքի կափույրը (կամ կափարիչը, եթե օգտագործում 
եք այն) տեղադրեք Removal Aid-ը (հեռացման օգնական) HME կասետի 
վրա մյուս ձեռքով (Նկ․ 15)։ 

2.	 Սեղմեք բռնակները (Նկ․ 16)։ HME կսետը կչխկա և կթուլանա 
(Նկ․ 17)։

3.	 Թափոնացրեք HME կասետը (Նկ․ 18)։

Մաքրում 
Խոսքի կափույրը պատշաճ աշխատանքային վիճակում պահելու և 
միկրոօրգանիզմներից զերծ պահելու համար, այն պետք է մաքրվի և 
մանրէազերծվի ամեն օր։
Ուշադրություն՝ Մի մաքրեք կամ մանրէազերծեք խոսքի կափույրը 
ստորև նկարագրվածից որևէ այլ կերպ։ ՄԻ՛ եռացրեք սարքը և ՄԻ՛ 
օգտագործեք ջրածնի պերօքսիդ մանրէազերծման համար, քանի որ այս 
գործողությունները կարող են վնասել սարքը։

1.	 Հեռացրեք HME կասետը խոսքի կափույրից, ինչպես նկարագրված է 
վերևում։ 

2.	 Խնամքով լվացեք խոսքի կափույրը երկու կողմից մաքուր խմելու ջրով 
(20-40 °C/68-104 °F)՝ հետ պտտելով կափարիչը 2 րոպեով (Նկ․19)։

3.	 Խառնեք ամանները լվանալու հեղուկի 2 կաթիլը 250 մլ գոլ (35-45 °C/ 
95-113 °F) խմելու ջրի հետ։ Մի՛ օգտագործեք եռացող ջուր, քանի որ 
սա կարող է վնասել խոսքի կափույրը։

4.	 Տեղակայեք խոսքի կափույրը խոսքի ռեժիմում և տեղադրեք խոսքի 
կափույրը խառնուրդի մեջ 15 րոպեով (Նկ․ 20)։

5.	 Լվացեք խոսքի կափույրը երկու կողմերից գոլ (35-45 °C/95-113 °F) 
խմելու ջրով 15 վայրկյանով (Նկ․ 21)։ Խոսքի կափույրի բոլոր մասերին 
հասնելու համար համոզվեք, որ այն մի քանի անգամ փոխարկվում է 
խոսքի և արգելափակված ռեժիմներում լվանալու ընթացքում։ 

6.	 Ստուգեք սարքը՝ լորձի և մնացորդների առկայության համար։ 
Անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք վերոնշյալ քայլերը։

7.	 Մաքրելուց հետո տեղադրեք խոսքի կափույրը խոսքի ռեժիմում մաքուր 
թանզիֆի վրա և թողեք այն առնվազն 2 ժամ՝ օդի հոսքով չորանալու 
համար (Նկ․ 23)։ Երբ խոսքի կափույրն ամբողջովին չոր է, այն կարող 
է նորից օգտագործվել կամ տեղադրվել մաքուր, փակ տարայի մեջ 
պահպանման համար։ 

	 Ուշադրություն՝ Մի՛ օգտագործեք խոսքի կափույրը, քանի դեռ այն 
ամբողջովին չոր չէ։ Մանրէազերծող գոլորշիների ներշնչումը կարող 
է առաջանցնել սաստիկ հազ և շնչուղիների գրգռում։

Խոսքի կափույրի մանրէազերծումը
Մանրէազերծումը կարող է անհրաժեշտ լինել, եթե խոսքի կափույրը կարող 
է կեղտոտ թվալ, կամ առկա է վարակման վտանգ։ Վարակման վտանգը 
կարող է առկա լինել, եթե սարքը վայր է ընկել հատակին, կամ եթե այն 
դիպել է ընտանի կենդանուն, որևէ մեկին, ով ունի շնչուղիների վարակ, 
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կամ հայտնվել է ցանկացած այլ խիստ աղտոտված տեղում։ Այս դեպքում 
սարքը պետք է և մաքրվի, և մանրէազերծվի, նախքան օգտագործումը։ Եթե 
անհրաժեշտ է մանրէազերծել, նախ մաքրեք սարքն, ինչպես նկարագրված 
է վերևում՝ օգտագործելով հետևյալ գործընթացը․
1.	 Նախ հետևեք մաքրման գործընթացին, ինչպես նկարագրված է 

վերևի «Մաքրում» բաժնում՝ բաց թողնելով քայլ 7-ը։ Մաքրելուց հետո 
տեղակայեք խոսքի կափույրը խոսքի ռեժիմում և սուզեք այն 10 րոպեով 
կամ 70%-անոց էթանոլի մեջ կամ 70%-անոց իզոպրոպիլային սպիրտի 
մեջ (Նկ․ 22)։ 

	 Ուշադրություն՝ ՄԻ՛ օգտագործեք ջրածնի պերօքսիդ։
2.	 Մաքրելուց և ախտազերծումից հետո տեղադրեք խոսքի կափույրը 

մաքուր թանզիֆի վրա և թողեք այն առնվազն 2 ժամ՝ օդի հոսքով 
չորանալու համար (Նկ․ 23)։ Համոզվեք, որ խոսքի կափույրը տեղակայված 
է խոսքի ռեժիմում։

3.	 Երբ խոսքի կափույրն ամբողջովին չոր է, այն կարող է նորից 
օգտագործվել կամ տեղադրվել մաքուր, փակ տարայի մեջ պահպանման 
համար։ 

	 Ուշադրություն՝ Մի՛ օգտագործեք խոսքի կափույրը, քանի դեռ այն 
ամբողջովին չոր չէ։ Մանրէազերծող գոլորշիների ներշնչումը կարող 
է առաջանցնել սաստիկ հազ և շնչուղիների գրգռում։

2.3 Պահպանման հրահանգներ 
Երբ չեք օգտագործում, մաքրեք և մանրէազերծեք խոսքի կափույրը 
ըստ վերոնշյալի, ապա պահեք այն մաքուր և չոր տարայում սենյակային 
ջերմաստիճանում։ Հեռու պահեք արևի ուղիղ ճառագայթներից։

2.4 Սարքի օգտագործման ժամկետը 
Provox FreeHands FlexiVoice Speaking Valve-ը կարող է օգտագործվել 
առավելագույնը 6 ամիս, քանի դեռ այն վնասված չէ և աշխատում է ըստ 
նկարագրվածի։ Այս ժամկետից դուրս օգտագործման դեպքում կարող 
է առաջանալ կափույրի ոչ պատշաճ աշխատանք, օրինակ՝ հետաձգված 
փակում և/կամ բացում, օդի արտահոսք և փակման ավելացող ձայն, և/կամ 
այլ փոփոխություններ գործառույթի մեջ՝ սարքի հնեցման պատճառով։ 

HME կասետը մեկանգամյա օգտագործման համար է։

2.5 Թափոնացում 
Միշտ հետևեք բժշկական խորհուրդներին և կենսաբանական վտանգներին 
վերաբերող ազգային օրենսդրական պահանջներին օգտագործված 
բժշկական սարքերի թափոնացման ժամանակ։

2.6 Հավելյալ պարագաներ 
Ուշադրություն՝ Օգտագործեք միայն բնօրինակ բաղադրիչները։ Այլ 
պարագաները կարող են առաջացնել արտադրանքի սխալ աշխատանք։ 

Provox HME Cap-ը բազմակի օգտագործման գմբեթավոր օղակ է, որը 
թույլ է տալիս օգտագործել HME կասետը քնելու ժամանակ, կամ առանց 
Provox FreeHands FlexiVoice խոսքի կափույրի օգտագործման։ Provox 
HME Cap-ը պատրաստված է տիտանից։

Provox HME կցորդ սարքերն արտադրանքներ են, որոնք օգտագործվում 
են Provox HME համակարգի արտադրանքները ստոմայի (բերանակցման 
բացվածք) դիմաց ֆիքսելու համար, օրինակ՝ Provox Adhesive սպեղանիները, 
Provox LaryTube կանյուլաները և Provox LaryButton հարմարանքները։ 

Removal Aid-ը (հեռացման օգնական) կարող է օգտագործվել HME-ն 
խոսքի կափույրից հեռացնելու համար։
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3. Խափանաշտկման 
տեղեկություններ 
Օգտագործման ընթացքում խնդիրների դեպքում հանեք և ստուգեք 
սարքը։ Ստորև նկարագրված են մի քանի հաճախ հանդիպող խնդիրներ 
և առաջարկվող գործողություններ։

«Սարքն արտահոսում է» – Ստուգեք խոսքի կափույրը արտահոսքի կամ 
վնասվածքի առկայության համար։ Փոխարինեք սարքը, եթե այն վնասված 
է։ Մաքրեք սարքն ինչպես նկարագրված է «Մաքրում և ախտազերծում» 
բաժնում։ Նաև ստուգեք կցորդ սարքը և HME կասետը և փոխարինեք այն, 
եթե անհրաժեշտ է։ Եթե մաքրումից հետո արտահոսքը դեռ շարունակվում 
է, փոխարինեք այն նոր խոսքի կափույրով։ 

«Սարքը փակվում է, եթե ես մի փոքր անգամ ավելացնում եմ 
շնչառությունս» – Օգտագործեք սարքն ավելի ամուր թաղանթով։ Այլապես, 
օգտագործեք ավելի ամուր թաղանթ, եթե ունենալու եք ֆիզիկական 
ակտիվություն։

«Թաղանթը փակվում է, երբ ակտիվ շնչում եմ» – Ակտիվ շնչառության 
ժամանակ կարող է առաջանալ ոչ միտումնավոր փակում։ Սա կանխելու 
համար օգտագործեք սարքի արգելափկված ռեժիմը նման կանխատեսելի 
իրավիճակների դեպքում։ Խոսել դեռ հնարավոր է՝ օգտվելով ձեռքով 
սեղմումը։ Նորից արգելաբացեք սարքը՝ առանց ձեռքերի օգտագործման 
խոսքի համար (Նկ․ 2)։ 

«Թաղանթը չի փակվում» – Նախ համոզվեք, որ սարքը տեղակայված 
է խոսքի ռեժիմում։ Ստուգեք խոսքի կափույրը և թաղանթի դիրքը։ 
Թաղանթը հնարավոր է լռվել է կեռի հետևում։ Սա կարող է տեղի ունենալ, 
եթե դիրքը փոխվել է սխալ կերպով, երբ այն տեղից դուրս է եկել հազի 
պատճառով։ Զգուշորեն տեղադրեք թաղանթը ճիշտ դիրքով՝ կեռի և 
անցքի միջև (Նկ․ 3)։ Եթե խոսքի կափույրի վրա հայտնաբերեք ինչ-որ 
վնասվածք, փոխարինեք այն։ 

«Թաղանթը դուրս է գալիս, երբ խոսում եմ» – Թաղանթը չափազանց 
թույլ է ձեզ համար։ Փորձեք օգտագործել ավելի ամուր թաղանթ։

«Թաղանթը դուրս է գալիս, երբ հազում եմ» – Սա նորմալ է։ Հեռացրեք 
սարքը կցված HME կասետից թաղանթից։ Նորից տեղադրեք թաղանթը 
ձեր մատի միջոցով (Նկ․ 14)։ Եթե սա հաճախ է տեղի ունենում, կարող եք 
փորձել օգտագործել ավելի ամուր թաղանթ։

«Խոսքի կափույրի մասերն առանձնանում են» – Մի փորձեք նորից 
հավաքել։ Փոխարինեք սարքը։ 

«Դժվար եմ շնչում» – HME կասետը կարող է աղտոտված լինել լորձով։ 
Փոխեք նոր HME կասետի և նորից ստուգեք։ Եթե խնդիրը շարունակվի, 
մաքրեք սարքն ըստ «Մաքրում և ախտազերծում» բաժնի։ Ստուգեք 
սարքը և համոզվեք, որ այն վնասված չէ։ Փոխարինեք այն, եթե վնասված է։

«Հագուստը խանգարում է շնչառությանը» – Հավաքեք տրամադրված 
Arch-ը (կամար) խոսքի կափույրի վրա (Նկ․ 6)։

«Երբ սկսում եմ խոսել, աղմուկ եմ լսում» – Փորձեք սկսել ձեր խոսքն 
ավելի հանգիստ, պակաս կտրուկ տոնով։ Փորձեք օգտագործել ավելի 
ամուր թաղանթ, որը պակաս կտրուկ է փակվում։

«Երբ սկսում եմ խոսել, լսում եմ դուրս ելնող օդի ձայնը» – Փորձեք 
սկսել ձեր խոսքն ավելի անսպասելի կերպով, որպեսզի թաղանթն ավելի 
արագ փակվի։ Փորձեք օգտագործել ավելի թեթև թաղանթ, որն ավելի 
արագ է փակվում։
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4. Լրացուցիչ տեղեկություններ 
4.1 Համատեղելիություն մագնիսա-
ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (MRI) 
հետազոտության հետ
MR-անվտանգ է. Այս սարքը չի պարունակում մետաղական տարրեր և 
չի կարող փոխազդեցության ենթարկվել MRI դաշտի հետ:

4.2 Ճանապարհորդություն և միջազգային 
օգտագործում 
Provox FreeHands FlexiVoice-ը և HME-ը չեն պարունակում մետաղներ և 
արտացոլվում են ռենտգենտյան ճառագայթներով։ Այլ երկրներ ճամփորդելիս 
համոզվեք, որ արտադրանքները ձեզ մոտ են։ Նաև համոզվեք, որ մաքրում 
եք սարքը խմելու ջրով։ Այցելեք www.atosmedical.com կայքը և/կամ կապվեք 
ձեր Atos Medical-ի տեղային գրասենյակի հետ՝ փոխարինման սարքերի 
վերաբերյալ կոնտակտային տվյալների համար։

5. Զեկուցում 
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սարքի օգտագործումից առաջացած
ցանկացած լուրջ պատահարի դեպքում պետք է զեկուցել արտադրողին
և երկրի ազգային պատասխանատուներին, որտեղ բնակվում է
օգտվողը և/կամ հիվանդը։

РУССКИЙ

1. Описание
1.1 Назначение
Устройство Provox FreeHands FlexiVoice сочетает функции легочной 
реабилитации за счет тепловлагообменника (Heat and Moisture Exchanger, 
HME) и реабилитации голоса за счет автоматического разговорного 
клапана или ручной окклюзии для пациентов после ларингэктомии 
с помощью голосового протеза. 

1.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Устройство Provox FreeHands FlexiVoice не предназначено для использования 
пациентами, которые не могут снять устройство или управлять им, если 
только эти пациенты не находятся под постоянным наблюдением врача 
или квалифицированной сиделки. Например, пациенты с ограниченной 
подвижностью рук, пониженным уровнем сознания или пациенты, 
страдающие заболеваниями, из-за которых они могут быть подвержены 
риску непредвиденной периодической потери сознания.

1.3 Описание устройств
Provox FreeHands FlexiVoice состоит из двух частей, собираемых вместе: 
разговорный клапан для пользования одним пациентом и одноразовая 
кассета HME (рис. 1). 

Разговорный клапан изготовлен из пластика, а мембрана изготовлена из 
силикона. Кассета HME также изготовлена из пластика и обработанного 
солью пенополиуретана.
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Разговорный клапан имеет два режима: автоматический режим разговора 
и режим блокировки (рис. 2). При повороте верхней части разговорного 
клапана устройство перемещается в положение автоматического разговора 
или блокировки. Воспроизведение речи возможно при использовании 
автоматического разговорного клапана или ручной окклюзии отверстия 
в передней части. Ручную окклюзию можно выполнить в обоих режимах.

Разговорный клапан находится в положении автоматического режима 
разговора, если гибкая мембрана не зафиксирована крюком (рис. 3). 
В автоматическом режиме разговора мембрана может автоматически 
закрываться выдыхаемым воздухом. Воздух затем перенаправляется через 
голосовой протез. При вдохе мембрана снова открывается автоматически. 

В режиме блокировки гибкая мембрана фиксируется крюком, который 
проходит через петлю в мембране (рис. 4). Это предотвращает закрытие 
мембраны при тяжелом дыхании, например, во время физической 
активности.

Доступно четыре разных разговорных клапана, каждый из которых оснащен 
мембраной разной жесткости: мягкая, средняя, жесткая и экстражесткая.

На части мембраны, которая выступает на верхней части устройства, 
видна 1 точка, 2, 3 или 4 точки. Число точек указывает на жесткость 
мембраны (рис. 5).
1 точка = мягкая мембрана (проще всего закрыть)
2 точки = средняя мембрана
3 точки = жесткая мембрана
4 точки = экстражесткая мембрана

Arch — это принадлежность, которую можно использовать с Provox 
FreeHands FlexiVoice для предотвращения закрытия отверстия устройства 
тканью. Она просто устанавливается на переднюю часть Provox FreeHands 
FlexiVoice (рис. 6). Обратите внимание, что в некоторых положениях Arch 
может помешать ручной окклюзии.

Инструмент Removal Aid (рис. 7) можно использовать для снятия кассеты 
HME с разговорного клапана.

Содержимое комплектов
Provox FreeHands FlexiVoice Set и  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 Разговорные клапаны (мягкие, средние и жесткие)
1	 Инструмент Removal Aid 
2	 Дужки Arch
30	 Кассеты Provox FreeHands HME 
 	 (только для Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus)

Мембраны Provox FreeHands FlexiVoice: Light, Medium, Strong 
и XtraStrong
1	 Разговорный клапан (выбранной силы)
1 	 Дужка Arch 
1 	 Инструмент Removal Aid

1.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•	 Не используйте кассету HME до установки на разговорном клапане 

устройства Provox FreeHands FlexiVoice или колпачка Provox HME Cap. 
В противном случае HME может застрять в крепежном переходнике 
(рис. 8).
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•	 Не используйте Provox FreeHands FlexiVoice с любыми другими 
устройствами крепления, отличными от оригинальных устройств 
Provox HME. Изделие может застрять в устройстве крепления. 
Устройство крепления затем следует снять, в противном случае оно 
может быть повреждено и стать причиной ограничения дыхания.

•	 Не используйте любые части Provox FreeHands FlexiVoice для разных 
пациентов. Это может стать причиной перекрестного инфицирования. 
Устройство предназначено исключительно для применения у одного 
пациента.

1.5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•	 Не изменяйте изделие. Функция речи и/или HME будет утеряна.
•	 Всегда очищайте разговорный клапан в соответствии со следующими 

инструкциями. В случае ненадлежащей очистки изделия это может 
стать причиной его инфицирования и неисправности.

•	 Не применяйте лечебный ингалятор с устройством, так как 
лекарственное средство может осесть в устройстве.

•	 Не применяйте увлажнители или подогретый увлажненный кислород 
в маске через трахеостому во время использования устройства. Это 
станет причиной чрезмерного увлажнения HME. При необходимости 
кислородной терапии используйте только ненагретый увлажненный 
кислород.

2. Инструкции по применению
2.1 Процедуры проверки
Перед каждым использованием убедитесь, что разговорный клапан 
и кассета HME не повреждены, а разговорный клапан функционирует 
надлежащим образом. Он должен легко переходить в режим блокировки 
и автоматический режим разговора (рис. 2). Если устройство не 
функционирует надлежащим образом или кажется поврежденным, не 
используйте его и получите замену.

2.2 Инструкция по эксплуатации
Не используйте разговорный клапан во время сна. Отверстие разговорного 
клапана может быть закрыто или разговорный клапан может быть 
непреднамеренно переведен в режим разговора, что станет причиной 
ограничения дыхания. Во время сна используйте кассету Provox XtraHME 
или колпачок Provox HME Cap в сборе с кассетой HME (рис. 9).

Выбор жесткости мембраны
Сначала попробуйте среднюю мембрану (2 точки). Если наблюдается 
непреднамеренное закрытие мембраны при обычном дыхании или 
небольшой активности, попробуйте жесткую или экстражесткую мембрану 
(3 или 4 точки). Если для закрытия средней мембраны для разговора 
требуются слишком большие усилия, попробуйте мягкую мембрану 
(1 точка). Убедитесь, что мембрана не закрывается непреднамеренно 
при обычном дыхании. 

Можно также использовать более жесткую мембрану для большей 
активности и более мягкую мембрану при меньшей активности.

Сборка
Расположите кассету HME на плоской поверхности пластиковой решеткой 
вниз и открытой пенистой поверхностью вверх (рис. 10). Расположите 
разговорный клапан на верхней части кассеты HME и нажмите на него 
до щелчка. Убедитесь, что разговорный клапан надежно зафиксирован 
на кассете HME.
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Предупреждение. Использование принадлежностей других производителей 
(не Provox) может стать причиной неисправности изделия и травмы 
пользователя.

Установка и использование
Вставьте Provox FreeHands FlexiVoice в держатель устройства крепления 
Provox HME (рис. 11). Дышите нормально. Переключите режимы работы 
устройства, повернув верхнюю часть разговорного клапана до установки 
в каждом из положений (рис. 12). 
Предупреждение. При изменении режимов поворачивайте только 
верхнюю часть разговорного клапана, а не все устройство. Поворот всего 
устройства может вызвать неудобное перемещение устройства крепления.

Автоматический режим разговора
Provox FreeHands FlexiVoice находится в положении автоматического 
режима разговора, если гибкая мембрана может свободно перемещаться 
и она не зафиксирована крюком (рис. 3).

В этом режиме при усилении потока выдыхаемого воздуха для разговора 
автоматически закрывается мембрана. 

Ручная окклюзия
Для ручной окклюзии Provox FreeHands FlexiVoice для разговора можно 
закрыть переднее отверстие пальцем (рис. 13). Для вдоха уберите палец, 
чтобы переднее отверстие снова стало незакрытым. Ручную окклюзию 
можно использовать в автоматическом режиме разговора и в режиме 
блокировки.

Кашель
В автоматическом режиме разговора мембрана может выскочить при 
кашле. В этом случае дышите нормально и нажмите на мембрану, чтобы 
вставить ее обратно в отверстие пальцем (рис. 14). При необходимости 
снимите Provox FreeHands FlexiVoice и измените положение мембраны. 

Снятие кассеты HME с разговорного клапана
Кассета HME предназначена для одноразового использования. Ее 
необходимо снимать в конце каждого дня перед очисткой разговорного 
клапана. Ее также следует заменять при засорении слизью и затруднении 
дыхания. 
Предупреждение. Не пытайтесь промыть кассету HME, так как при этом 
будет вымыта пропитка, необходимая для выполнения функций кассеты.

1.	 Удерживайте разговорный клапан (или крышку, если используется) 
одной рукой, расположите инструмент Removal Aid над кассетой 
HME другой рукой (рис. 15). 

2.	 Сожмите ручки (рис. 16). Кассета HME с треском отсоединится (рис. 
17).

3.	 Утилизируйте кассету HME (рис. 18).

Очистка 
Чтобы поддерживать разговорный клапан в надлежащем рабочем состоянии 
и предотвратить скапливание микроорганизмов, его необходимо ежедневно 
очищать и дезинфицировать.
Предупреждение. Не очищайте и не дезинфицируйте разговорный клапан 
любым другим способом, отличным от описанного далее. НЕ кипятите 
устройство и НЕ используйте перекись водорода для дезинфекции, так 
как это станет причиной повреждения устройства.

1.	 Снимите кассету HME с разговорного клапана, как описано выше. 
2.	 Тщательно промойте разговорный клапан с обеих сторон теплой  

(20–40°C) питьевой водой, поворачивая крышку в течение 2 минут 
(рис. 19).
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3.	 Смешайте 2 капли средства для мытья посуды с 250 мл теплой питьевой 
воды (35–45°C). Не используйте кипяток, так как это может стать 
причиной повреждения разговорного клапана.

4.	 Установите разговорный клапан в режим разговора и положите его 
в раствор на 15 минут (рис. 20).

5.	 Промойте разговорный клапан с обеих сторон в теплой (35–45°C) воде 
в течение 15 секунд (рис. 21). Чтобы промыть все части разговорного 
клапана, во время промывки переключите пару раз режимы разговора 
и блокировки. 

6.	 Осмотрите устройство на наличие слизи и загрязнений. При 
необходимости повторите вышеуказанные шаги.

7.	 После очистки установите разговорный клапан в режим разговора на 
чистой марле и дайте просохнуть в течение 2 часов (рис. 23). Когда 
разговорный клапан полностью высохнет, его можно снова использовать 
или положить в чистый, закрытый контейнер для хранения. 

	 Предупреждение. Не используйте разговорный клапан, пока он 
полностью не высохнет. Вдыхание дезинфицирующих паров может 
привести к сильному кашлю и раздражению дыхательных путей.

Дезинфекция разговорного клапана
Дезинфекция может потребоваться, если разговорный клапан выглядит 
грязным или если есть риск инфицирования. Риск загрязнения может 
существовать, если изделие упало на пол, было в контакте с домашним 
животным, человеком с респираторной инфекцией или попало в другой 
очаг сильного загрязнения. В этом случае устройство следует очистить 
или продезинфицировать перед использованием. При необходимости 
дезинфекции сначала очистите устройство, как описано выше, затем 
продезинфицируйте, выполнив следующие действия.
1.	 Выполните сначала процедуру очистки, как указано в разделе 

«Очистка», без шага 7. После очистки установите разговорный клапан 
в режим разговора и погрузите его на 10 минут в этанол 70% или 
изопропиловый спирт 70% (рис. 22). 

	 Предупреждение. НЕ используйте перекись водорода.
2.	 После очистки и дезинфекции положите разговорный клапан на чистую 

марлю и дайте просохнуть в течение 2 часов (рис. 23). Убедитесь, что 
разговорный клапан установлен в режим разговора.

3.	 Когда разговорный клапан полностью высохнет, его можно снова 
использовать или положить в чистый, закрытый контейнер для 
хранения. 

	 Предупреждение. Не используйте разговорный клапан, пока он 
полностью не высохнет. Вдыхание дезинфицирующих паров может 
привести к сильному кашлю и раздражению дыхательных путей.

2.3 Рекомендации по хранению 
Когда устройство не используется, очистите и продезинфицируйте его, 
как описано выше, а затем храните в чистом и сухом контейнере при 
комнатной температуре. Берегите от прямых солнечных лучей.

2.4 Срок службы устройства 
Разговорный клапан Provox FreeHands FlexiVoice можно использовать 
в течение не более 6 месяцев, если он не поврежден и функционирует 
надлежащим образом. Использование по истечении этого срока может 
стать причиной ненадлежащего функционирования клапана, например, 
задержки при закрытии и/или открытии, утечки воздуха и громкого 
звука закрытия и/или других изменений функционирования из-за износа 
устройства. 

Кассета HME предназначена для одноразового использования.



164

2.5 Утилизация 
Всегда следуйте медицинской практике и национальным требованиям в 
отношении биологически опасных веществ при утилизации использованных 
медицинских устройств.

2.6 Принадлежности 
Предупреждение. Используйте только оригинальные компоненты. Другие 
принадлежности могут привести к неправильному функционированию 
изделия. 

Колпачок Provox HME Cap представляет собой куполообразное кольцо 
многоразового использования, которое позволяет использовать кассету 
HME во время сна или без использования разговорного клапана Provox 
FreeHands FlexiVoice. Колпачок Provox HME Cap изготовлен из титана.

Устройства крепления Provox HME представляют собой изделия, 
которые используются для фиксации изделий системы Provox HME перед 
стомой, например, пластыри Provox Adhesive, канюли Provox LaryTube 
и приспособления Provox LaryButton. 

Инструмент Removal Aid можно использовать для снятия HME 
с разговорного клапана.

3. Поиск и устранение неисправностей 
В случае возникновения проблем во время использования снимите 
и осмотрите устройство. Далее описаны некоторые общие проблемы 
и рекомендованные действия.

«Утечки устройства» — осмотрите разговорный клапан на утечки или 
повреждения. Замените устройство, если оно повреждено. Очистите 
устройство, как описано в разделе «Очистка и дезинфекция». Кроме того, 
проверьте устройство крепления и кассету HME и при необходимости 
замените. Если утечка не устранена после очистки, замените разговорный 
клапан. 

«Устройство закрывается даже при небольшом усилении дыхания» — 
используйте устройство с более жесткой мембраной. Кроме того, можно 
использовать более жесткую мембрану при физической активности.

«Мембрана закрывается при тяжелом дыхании» — при тяжелом 
дыхании может произойти непреднамеренное закрытие. Во избежание этого 
используйте положение режима блокировки устройства в  прогнозируемых 
ситуациях. При этом по-прежнему можно разговаривать, используя 
ручную окклюзию. Разблокируйте устройство для разговора без помощи 
рук (рис. 2). 

«Мембрана не закрывается» — убедитесь, что установлен режим 
разговора устройства. Осмотрите разговорный клапан и положение 
мембраны. Мембрана могла застрять за крюком. Это могло произойти 
из-за ненадлежащей установки положения после кашля. Аккуратно 
поправьте мембрану между крюком и отверстием (рис. 3). Если обнаружены 
повреждения разговорного клапана, замените его. 

«Мембрана выскакивает во время разговора» — мембрана слишком 
мягкая. Используйте более жесткую мембрану.

«Мембрана выскакивает при кашле» — это нормальное явление. Снимите 
устройство с прикрепленной кассетой HME с пластыря. Установите 
мембрану обратно пальцем (рис. 14). Если такие ситуации случаются 
часто, возможно, следует попробовать более жесткую мембрану.



165

«Части разговорного клапана развалились» — не пытайтесь снова 
собрать их. Замените устройство. 

«Тяжело дышать» — кассета HME, возможно, засорилась слизью. 
Замените на новую кассету HME и попробуйте еще раз. Если проблема 
не устранена, очистите устройство, как описано в разделе «Очистка 
и дезинфекция». Осмотрите устройство и убедитесь, что оно не повреждено. 
Если устройство повреждено, замените его.

«Одежда мешает дыханию» — установите прилагаемую дужку Arch на 
разговорный клапан (рис. 6).

«При начале разговора слышны хлопки» — попробуйте начинать речь 
более спокойно и менее резко. Попробуйте использовать более жесткую 
мембрану, которая закрывается менее резко.

«При начале разговора слышно, как выходит воздух» — попробуйте 
начинать речь более резко, чтобы мембрана закрывалась быстрее. 
Попробуйте использовать более мягкую мембрану, которая закрывается 
быстрее.

4. Дополнительная информация 
4.1 Исследование совместимости с МРТ
Безопасный для МРТ. Это устройство не содержит никаких металлических 
элементов и не несет риска взаимодействия с полем МРТ.

4.2 Использование в путешествии или других 
странах 
Provox FreeHands FlexiVoice и HME не содержат металла и просвечиваются 
рентгеновскими лучами. При путешествии в другие страны не забудьте 
взять устройства с собой. Очищайте устройства только в питьевой воде. 
Посетите веб-сайт www.atosmedical.com и/или обратитесь в местный 
офис Atos Medical для получения контактной информации для замены 
продукции.

5. Уведомление 
Обратите внимание, что о любых серьезных происшествиях с этим
устройством необходимо сообщать производителю и в орган 
государственной
власти той страны, в которой проживает пользователь и/или пациент.
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BAHASA MELAYU

1. Maklumat Perihalan
1.1 Tujuan Penggunaan
Provox FreeHands FlexiVoice menggabungkan pemulihan paru-paru 
menggunakan Penukar Haba dan Kelembapan dengan pemulihan suara 
menggunakan Injap Percakapan Automatik atau Oklusi Manual, pada pesakit 
yang telah menjalani laringektomi menggunakan prostesis suara. 

1.2 KONTRAINDIKASI
Provox FreeHands FlexiVoice tidak bertujuan untuk digunakan oleh pesakit 
yang tidak berupaya mengeluarkan atau mengendalikan peranti ini, melainkan 
pesakit di bawah seliaan tetap klinisian atau penjaga terlatih. Sebagai contoh, 
pesakit yang tidak berupaya untuk menggerakkan tangan mereka, pesakit 
dengan tahap kesedaran yang berkurang, atau pesakit dengan penyakit yang 
meletakkan mereka dalam risiko kehilangan kesedaran yang berkala.

1.3 Perihalan peranti
Provox FreeHands FlexiVoice mengandungi dua bahagian yang dipasang 
bersama-sama, injap bercakap untuk kegunaan pesakit tunggal dan kaset 
HME pakai buang (Raj. 1). 

Injap bercakap diperbuat daripada plastik dan membran diperbuat daripada 
silikone. Kaset HME diperbuat juga daripada plastik dan busa poliuretana 
dirawat garam.

Injap bercakap mempunyai dua mod; Mod Bercakap Automatik dan Mod 
Terkunci (Raj. 2). Memutarkan bahagian atas injap bercakap menggerakkan 
peranti ke dalam kedudukan bercakap automatik atau terkunci. Bercakap boleh 
dilakukan dengan menggunakan injap bercakap automatik dan dengan oklusi 
manual bukaan di hadapan. Oklusi manual boleh dilakukan pada kedua-dua mod.

Injap bercakap adalah dalam mod bercakap automatik semasa membran 
fleksibel tidak dikunci oleh cangkuk (Raj. 3). Dalam mod bercakap automatik, 
membran boleh ditutup secara automatik dengan udara hembusan. Udara 
tersebut kemudiannya diarahkan semula melalui prostesis suara. Membran 
terbuka semula secara automatik semasa menyedut nafas. 

Dalam mod terkunci, membran fleksibel dikunci oleh cangkuk yang masuk ke 
dalam gelung dalam membran (Raj 4). Ini menggelakkan membran daripada 
tertutup semasa bernafas dengan kuat, sebagai contoh, semasa aktiviti fizikal.

Terdapat empat injap bercakap yang berbeza, setiap daripadanya mempunyai 
kekuatan membran yang berbeza: ringan, sederhana, kuat dan sangat kuat.

Pada bahagian membran yang tertonjol pada bahagian atas peranti, terdapat 1, 2, 
3 atau 4 titik yang kelihatan. Bilangan titik mewakili kekuatan membran (Raj. 5). 
1 titik = Membran Light (paling mudah tertutup)
2 titik = Membran Medium
3 titik = Membran Strong
4 titik = Membran XtraStrong

Arch ialah aksesori yang boleh digunakan dengan Provox FreeHands FlexiVoice 
untuk menjauhkan fabrik daripada bukaan peranti. Ia hanya perlu ditekan pada 
bahagian depan Provox FreeHands FlexiVoice (Raj. 6). Sila ambil perhatian 
bahawa pada sesetengah kedudukan, Arch boleh menyekat kemungkinan 
oklusi manual.
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Removal Aid (Raj. 7) boleh digunakan untuk mengeluarkan kaset HME 
daripada injap bercakap.

Kandungan set
Provox FreeHands FlexiVoice Set &  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 Injap Bercakap (Ringan, Sederhana dan Kuat)
1	 Removal Aid 
2	 Arch
30	 Kaset Provox FreeHands HME 
 	 (Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus sahaja)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong and XtraStrong
1	 Injap Bercakap (kekuatan yang dipilih)
1 	 Arch 
1 	 Removal Aid

1.4 AMARAN
•	 Jangan gunakan kaset HME tanpa memasangnya terlebih dahulu dengan 

Injap Bercakap Provox FreeHands FlexiVoice atau Provox HME Cap. HME 
boleh tersangkut pada pemegang pemasangan apabila digunakan sendirian 
(Raj. 8).

•	 Jangan gunakan Provox FreeHands FlexiVoice dengan sebarang peranti 
pemasangan lain selain daripada peranti pemasangan Provox HME yang asli. 
Produk boleh tersangkut dalam peranti pemasangan. Peranti pemasangan 
kemudiannya harus dikeluarkan atau boleh rosak, berkemungkinan 
menyebabkan pernafasan tersekat.

•	 Jangan guna semula sebarang bahagian Provox FreeHands FlexiVoice antara 
pesakit. Ini boleh menyebabkan pencemaran silang. Peranti ini bertujuan 
untuk kegunaan seorang pesakit sahaja.

1.5 LANGKAH BERJAGA-JAGA
•	 Jangan mengubah suai produk. Fungsi bercakap dan/atau fungsi HME akan 

hilang.
•	 Sentiasa bersihkan injap bercakap mengikut arahan di bawah. Jika produk 

tidak dibersihkan dengan betul, ia boleh mengakibatkan jangkitan dan 
pincang tugas produk.

•	 Jangan berikan rawatan penebula berubat ke atas peranti kerana ubat tersebut 
boleh termendap pada peranti.

•	 Jangan gunakan pelembap atau oksigen lembap yang dipanaskan melalui 
topeng ke atas trakeostoma semasa menggunakan peranti. HME akan 
menjadi terlalu basah. Jika terapi oksigen diperlukan, gunakan hanya 
oksigen lembap yang tidak dipanaskan.

2. Arahan untuk penggunaan
2.1 Prosedur semak uji
Sebelum setiap penggunaan, periksa yang injap bercakap dan kaset HME tidak 
rosak dan injap bercakap berfungsi seperti yang diharapkan. Ia harus mudah 
ditukar kepada mod terkunci dan mod bercakap automatik (Raj. 2). Jika peranti 
tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau kelihatan rosak, jangan gunakan 
peranti itu dan dapatkan pengganti.
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2.2 Arahan pengendalian
Jangan gunakan injap bercakap semasa tidur. Bukaan injap bercakap mungkin 
tertutup atau injap bercakap mungkin bertukar kepada mod bercakap tanpa 
sengaja menyebabkan pernafasan tersekat. Semasa tidur, gunakan kaset Provox 
XtraHME atau Provox HME Cap yang dipasang dengan kaset HME (Raj. 9).

Pemilihan kekuatan membran
Cuba gunakan membran Sederhana (2 titik) dahulu. Jika anda mengalami 
penutupan membran ini tanpa sengaja semasa pernafasan normal atau aktiviti 
ringan, cuba membran Strong atau XtraStrong (3 atau 4 titik). Jika anda merasa 
terlalu banyak usaha diperlukan bagi menutup membran Sederhana untuk 
bercakap, cuba membran Ringan (1 titik). Pastikan membran tidak tertutup 
tanpa sengaja semasa pernafasan biasa. 

Anda juga boleh menggunakan membran yang lebih kuat semasa anda lebih 
aktif dan yang lebih ringan semasa anda kurang aktif.

Pemasangan
Letakkan kaset HME pada permukaan rata dengan grid plastik di bawah dan 
permukaan busa terbuka menghadap ke atas (Raj. 10). Letakkan injap bercakap 
di atas kaset HME dan tekan ia ke bawah sehingga ia muat dengan kemas pada 
tempatnya. Periksa yang injap bercakap dipasang dengan kemas pada kaset HME.
Awas: Menggunakan aksesori bukan Provox boleh menyebabkan pincang 
tugas produk dan membahayakan pengguna.

Selitan dan penggunaan
Masukkan Provox FreeHands FlexiVoice ke dalam penyambung peranti 
pemasangan Provox HME (Raj. 11). Bernafas dengan normal. Ubah peranti 
antara mod dengan memutar bahagian atas injap bercakap sehingga ia berhenti 
di setiap kedudukan (Raj. 12). 
Awas: Putarkan hanya bahagian atas injap bercakap semasa menukar mod, 
bukan keseluruhan peranti. Memutarkan keseluruhan peranti boleh menyebabkan 
pergerakan tidak selesa peranti pemasangan.

Mod Bercakap Automatik
Provox FreeHands FlexiVoice adalah dalam Mod Bercakap Automatik apabila 
membran fleksibel boleh bergerak dengan bebas dan tidak dikunci dengan 
cangkuk. (Raj. 3).

Dalam mod ini, peningkatan dalam aliran udara hembusan untuk bercakap 
menutup membran secara automatik. 

Oklusi Manual
Provox FreeHands FlexiVoice juga boleh dikatup secara manual untuk bercakap 
dengan mengatup bukaan hadapan dengan jari (Raj. 13). Untuk menyedut nafas, 
lepaskan oklusi jari supaya bukaan hadapan terbuka semula. Oklusi manual 
boleh digunakan bagi kedua-dua Mod Bercakap Automatik dan Mod Terkunci.

Batuk
Dalam mod bercakap automatik, membran boleh terkeluar semasa batuk. Jika 
ini berlaku, bernafas secara normal dan tolak semula membran melalui bukaan 
dengan jari anda (Raj. 14). Jika perlu, keluarkan Provox FreeHands FlexiVoice 
dan letakkan semula membran. 

Pengeluaran kaset HME dari Injap Bercakap
Kaset HME bertujuan untuk kegunaan tunggal. Ia harus dikeluarkan pada 
penghujung setiap hari sebelum membersihkan injap bercakap. Ia juga harus 
digantikan jika ia tersumbat dengan mukus dan sekatan pernafasan bertambah. 
Awas: Jangan cuba membasuh kaset HME kerana ini akan menghilangkan 
pengisitepuan yang penting untuk fungsinya.
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1.	 Pegang injap bercakap (atau menutup, jika digunakan) dengan sebelah 
tangan, letakkan Removal Aid di atas kaset HME dengan tangan yang 
satu lagi (Raj. 15). 

2.	 Tekan pemegang bersama-sama (Raj. 16). Kaset HME akan retak dan 
longgar (Raj. 17).

3.	 Buang kaset HME (Raj. 18).

Pembersihan 
Bagi memastikan injap bercakap dalam keadaan berfungsi dengan baik dan 
untuk menggelakkan pertumbuhan mikroorganisma, ia harus dicuci dan 
dinyahjangkit setiap hari.
Awas: Jangan bersihkan atau menyahjangkit injap bercakap dengan cara lain 
daripada yang diterangkan di bawah. JANGAN rebus peranti dan JANGAN 
gunakan hidrogen peroksida untuk menyahjangkit kerana tindakan ini akan 
merosakkan peranti.

1.	 Keluarkan kaset HME dari injap bercakap seperti yang diterangkan di 
bawah. 

2.	 Bilas injap bercakap dengan berhati-hati pada kedua-dua sisi menggunakan 
air minuman suam-suam kuku (20-40°C / 68-104°F) sambil memutarkan 
penutup ke depan dan belakang selama 2 minit (Raj. 19).

3.	 Campurkan 2 titis sabun pencuci pinggan dalam 250 ml air minuman 
panas (35-45°C / 95-113°F). Jangan gunakan air mendidih kerana ini boleh 
merosakkan injap bercakap.

4.	 Letakkan injap bercakap dalam mod bercakap dan letakkan injap bercakap 
ke dalam campuran itu selama 15 minit (Raj. 20).

5.	 Bilas injap bercakap pada kedua-dua sisi dalam air minuman panas (35-45°C / 
95-113°F) selama 15 saat (Raj. 21). Bagi mencapai kesemua bahagian injap 
bercakap, pastikan ia ditukar antara mod bercakap dan terkunci beberapa 
kali semasa membilas. 

6.	 Periksa peranti jika terdapat mukus dan sisa serpihan. Ulang langkah di 
atas jika perlu.

7.	 Selepas mencuci, letakkan injap bercakap dalam mod bercakap pada kain 
kasa bersih dan biarkan ia dikeringudarakan sekurang-kurangnya selama 
2 jam (Raj. 23). Apabila injap bercakap kering sepenuhnya, ia boleh sama 
ada digunakan semula atau diletakkan dalam bekas tertutup yang bersih 
untuk penyimpanan. 

	 Awas: Jangan gunakan injap bercakap sehingga ia kering sepenuhnya. 
Penyedutan wasap penyahjangkit boleh menyebabkan batuk yang teruk 
dan kerengsaan saluran udara.

Penyahjangkitan injap bercakap
Penyahjangkitan mungkin diperlukan jika peranti bercakap kelihatan kotor 
atau terdapat risiko pencemaran. Risiko pencemaran boleh wujud jika peranti 
terjatuh ke lantai atau jika ia bersentuhan dengan haiwan peliharaan, seseorang 
dengan jangkitan pernafasan, atau sebarang pencemaran kasar. Kemudian peranti 
harus dibersihkan dan dinyahjangkit sebelum digunakan. Jika penyahjangkitan 
diperlukan, pertama sekali bersihkan peranti seperti yang diterangkan di atas 
dan kemudian, nyahjangkit dengan menggunakan prosedur berikut:
1.	 Pertama, ikuti prosedur pembersihan seperti yang diterangkan dalam 

bahagian “Pembersihan” di atas, tanpa langkah 7. Selepas membersih, 
letakkan injap bercakap dalam mod bercakap dan rendam ia selama 10 minit 
sama ada dalam etanol 70% atau isopropil alkohol 70% (Raj. 22). 

	 Awas: JANGAN gunakan hidrogen peroksida.
2.	 Selepas membersih dan menyahjangkit, letakkan injap bercakap pada kain 

kasa bersih dan biarkan ia dikeringudarakan sekurang-kurangnya selama 
2 jam (Raj. 23). Pastikan injap bercakap dalam mod bercakap.

3.	 Apabila injap bercakap kering sepenuhnya, ia boleh sama ada digunakan 
semula atau diletakkan dalam bekas tertutup yang bersih untuk penyimpanan. 
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	 Awas: Jangan gunakan injap bercakap sehingga ia kering sepenuhnya. 
Penyedutan wasap penyahjangkit boleh menyebabkan batuk yang teruk 
dan kerengsaan saluran udara.

2.3 Arahan penyimpanan 
Apabila tidak digunakan, bersihkan dan nyahjangkit injap bercakap seperti 
diterangkan di atas dan kemudian simpan ia dalam bekas bersih dan tertutup 
pada suhu bilik. Lindung daripada cahaya matahari terus.

2.4 Masa hayat peranti 
Injap Bercakap Provox FreeHands FlexiVoice boleh digunakan selama 6 bulan 
maksimum selagi ia dalam keadaan baik dan berfungsi seperti yang diharapkan. 
Penggunaan melebihi masa ini boleh menyebabkan fungsi injap yang tidak 
betul, cth., penutupan dan/atau bukaan tertangguh, kebocoran udara dan 
peningkatan bunyi penutupan, dan/atau perubahan lain pada fungsi kerana 
peranti sudah lama. 

Kaset HME adalah untuk kegunaan tunggal.

2.5 Pelupusan 
Sentiasa ikuti amalan perubatan dan keperluan kebangsaan berkenaan biobahaya 
apabila melupuskan peranti perubatan yang telah digunakan.

2.6 Aksesori 
Awas: Gunakan hanya komponen asli. Aksesori lain boleh menyebabkan 
pincang tugas produk. 

Provox HME Cap ialah gelang berbentuk kubah yang boleh digunakan semula 
yang membolehkan anda menggunakan kaset HME semasa tidur, atau tanpa 
penggunaan Injap Bercakap Provox FreeHands FlexiVoice. Provox HME Cap 
diperbuat daripada titanium.

Peranti pemasangan Provox HME ialah produk yang digunakan untuk 
memegang produk Provox HME system di hadapan stoma, cth., Pelekat Provox, 
Provox LaryTubes dan Provox LaryButtons. 

Removal Aid boleh digunakan untuk membantu mengeluarkan HME dari 
injap bercakap.

3. Maklumat penyelesaian masalah 
Dalam keadaan bermasalah semasa penggunaan, keluarkan dan periksa peranti. 
Di bawah adalah masalah lazim dan tindakan yang disarankan.

“Peranti bocor” – Periksa injap bercakap bagi sebarang kebocoran atau 
kerosakan. Gantikan peranti jika ia rosak. Bersihkan peranti seperti yang 
diterangkan dalam bahagian “Membersih dan menyahjangkitan”. Juga 
periksa peranti pemasangan dan kaset HME dan gantikan jika perlu. Jika 
masih terdapat kebocoran selepas proses pembersihan, gantikan dengan injap 
bercakap yang baharu. 

“Peranti tertutup jika saya meningkatkan pernafasan sedikit sahaja” – 
Gunakan peranti dengan membran yang lebih kuat. Cara lain, gunakan membran 
yang lebih kuat semasa menjangkakan aktiviti fizikal.

“Membran tertutup semasa saya bernafas dengan kuat” – Penutupan tanpa 
sengaja boleh berlaku semasa bernafas dengan kuat. Untuk menggelakkan 
ini, gunakan kedudukan mod terkunci untuk peranti dalam situasi yang dapat 
diramalkan. Masih terdapat kemungkinan untuk bercakap menggunakan 
oklusi manual. Buka kunci peranti semula untuk membolehkan pertuturan 
bebas tangan (Raj. 2). 
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“Membran tidak tertutup” – Pertama sekali, periksa yang peranti telah 
ditetapkan dalam mod bercakap. Periksa kedudukan injap bercakap dan 
membran. Membran boleh tersangkut di belakang cangkuk. Ini mungkin 
berlaku selepas diletakkan semula dengan salah semasa batuk. Letakkan dengan 
perlahan-lahan membran dengan betul di antara cangkuk dan lubang (Raj. 3). 
Jika anda menjumpai sebarang kerosakan pada injap bercakap, gantikan ia. 

“Membran terkeluar semasa saya bercakap” – Membran terlalu ringan 
untuk anda. Cuba gunakan membran yang lebih kuat.

“Membran terkeluar semasa saya batuk” – Ini adalah normal. Keluarkan 
peranti dengan kaset HME terpasang daripada pelekat. Letakkan membran 
semula pada kedudukan dengan menggunakan jari anda (Raj. 14). Jika ini 
berlaku dengan kerap, anda mungkin perlu mencuba membran yang lebih kuat.

“Komponen injap bercakap tertanggal” – Jangan cuba untuk memasang 
semula. Gantikan peranti. 

“Sukar untuk bernafas” – Kaset HME mungkin tersumbat dengan mukus. 
Tukar kepada kaset HME baharu dan periksa semula. Jika masalah ini berterusan, 
bersihkan peranti mengikut bahagian “Membersihkan dan menyahjangkitan”. 
Periksa peranti dan pastikan ia tidak rosak. Gantikan jika rosak.

“Kain yang saya gunakan untuk menutup leher saya mengganggu pernafasan 
saya” – Pasang Arch yang disediakan pada injap bercakap (Raj. 6).

“Saya terdengar bunyi meletup semasa saya mula bercakap” – Cuba 
memulakan pertuturan anda dengan perlahan-lahan, dalam keadaan kurang 
mendadak. Cuba membran yang lebih kuat yang tertutup dengan kurang 
mendadak.

“Saya terdengar udara terlepas semasa saya mula bercakap” – Cuba 
memulakan pertuturan anda dengan cara yang lebih tiba-tiba supaya membran 
tertutup dengan lebih cepat. Cuba membran yang lebih ringan yang tertutup 
lebih cepat.

4. Maklumat tambahan 
4.1 Kesesuaian dengan Pemeriksaan MRI
MR-Safe: Peranti ini tidak mempunyai sebarang unsur logam dan tidak 
mempunyai potensi bagi sebarang interaksi dengan medan MRI.

4.2 Penggunaan perjalanan atau antarabangsa 
Provox FreeHands FlexiVoice dan HME adalah bebas logam dan lut cahaya 
sinar-X. Semasa berjalan ke negara lain, pastikan anda mempunyai produk 
bersama anda. Juga pastikan anda membersihkan peranti dalam air minuman. 
Lawati www.atosmedical.com dan/atau hubungi pejabat Atos Medical setempat 
anda untuk maklumat hubungan bagi penggantian produk.

5. Pelaporan
Sila ambil perhatian bahawa sebarang kejadian serius yang berlaku berkaitan
dengan peranti itu hendaklah dilaporkan kepada pengilang dan pihak berkuasa
kebangsaan bagi negara tempat pengguna dan/atau pesakit itu berada.
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日本語

1.本製品の説明

1.1 使用目的
Provox FreeHands Flexivoice（プロヴォックスフリーハンズフレキシボ
イス）は、ボイスプロテーゼを使用する喉頭摘出患者のための製品です。
熱および水分交換器（HME、人工鼻）を使用し気管内を 加温加湿すると
同時に、スピーキン グバルブまたは手動閉塞を使用したシャント発声を可
能にするものです。 

1.2 禁忌
本品は、医師または訓練を受けた介護者の常時監視下にない限り、本品の
取り外し、または操作のできない患者が使用することはできません。これ
には、腕を動かすことができない患者、意識レベルの低下した患者、ある
いは、予測不可能な意識喪失を引き起こす可能性がある疾患に罹患してい
る患者が含まれます。

1.3 製品説明
プロヴォックスフリーハンズフレキシボイスは単一患者用のスピーキング
バルブと単回使用のHMEカセットの2つの部品から構成され、組み立てて
使用します（図1）。 

スピーキングバルブはプラスチック製であり、弁はシリコーン製です。ま
た、HMEカセットはプラスチックおよび塩処理ポリウレタンフォーム製です。

スピーキングバルブには、ハンズフリーモードとロックモードの2つのモード
があります（図2）。スピーキングバルブの上部を回転させると、本品はハン
ズフリーモードまたはロックモードに切り替えることができます。発話は、ス
ピーキングバルブを使用すること、あるいは前面の開口部を手動で閉塞する
ことで行えます。手動閉塞は、いずれかのモードに関係なく使用できます。

柔軟性のある弁がフックによってロックされていない場合、スピーキングバ
ルブはハンズフリーモードになります（図3）。ハンズフリーモードでは、弁
は呼気によって自動的に閉じられますので、呼気がボイスポロテーゼへと流
れます。空気を吸い込むと、自動的に、弁が再度開きます。 

ロックモードでは、この柔軟性のある弁をフックに掛けることでロック（動
かないよう固定化）できます（図4）。これにより、身体的活動中などの激し
い呼吸時に弁が自動的に閉じてしまうことを防ぎます。

スピーキングバルブには、ライト（弱）、ミディアム（中）、ストロング（強）、お
よびエクストラストロング（極強）の4種類の弁強度の異なる弁があります。

本品上部に突出する弁部には、1、2、3、または4個の点が表示されていま
す。点の数は弁の強度を示します（図5）。
点1個 = ライト（弱）弁（最も容易に閉じることができます）
点2個 = ミディアム（中）弁
点3個 = ストロング（強）弁
点4個 = エクストラストロング（極強）弁

Arch（アーチ）は、本品の開口部から衣服を離すために使用することがで
きるプロヴォックスフリーハンズフレキシボイス製品の専用品です。プロ
ヴォックスフリーハンズフレキシボイスの上に取り付けるだけです（図6）
。アーチの取り付け位置によっては手動での閉塞が制限される可能性があ
ることに注意してください。
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スピーキングバルブからのHMEカセットの取り外しには、Removal Aid（リ
ムーバルエイド）を使用することができます（図7）。

セット内容

プロヴォックスフリーハンズフレキシボイスセットおよびプ

ロヴォックスフリーハンズフレキシボイスセットプラス
スピーキングバルブ（ライト（弱）、ミディアム（中）、およびスト
ロング（強））3個
リムーバルエイド 1個
アーチ 2個
プロヴォックスフリーハンズHMEカセット 30個
（プロヴォックスフリーハンズフレキシボイスセットプラスのみ）

プロヴォックスフリーハンズフレキシボイスライト（弱）、

ミディアム（中）、ストロング（強）、およびエクストラス

トロング（極強）
（選択した弁強度の）スピーキングバルブ 1個
アーチ 1個
リムーバルエイド 1個

1.4 警告
•	 HMEカセットは、スピーキングバルブまたはProvox HME Cap（プ

ロヴォックスHMEキャップ）に取り付けてから使用してください。
そのまま使用した場合、HMEが装着ホルダーから取り外せなくなる
可能性があります（図8）。

•	 スピーキングバルブは、プロヴォックスHME接続器具以外の製品に
取り付けないでください。取り外せなくなるだけでなく、本品が破
損したり、呼吸が制限されるおそれがあります。

•	 本品の部品を複数の患者には使用しないでください。病原菌等の感
染の原因となります。本機器は一人の患者のみに利用することを目
的としています。

1.5 使用上の注意
•	 本品を改造しないでください。発話機能および／またはHME機能が

失われます。
•	 必ず、スピーキングバルブを下記の指示に従って洗浄してくださ

い。適切に洗浄されなかった場合、感染および製品故障の原因とな
る可能性があります。

•	 薬剤が本品に沈着する可能性があるため、本品を装着したまま医薬
品噴霧器を使用しないでください。

•	 本品の使用中、永久気管孔の上からマスクを使用して加湿機または
加温加湿酸素を使用しないでください。HME内部が湿りすぎてしま
い、本来の機能が失われてしまいます。酸素療法が要求される場合
には、加温加湿のされていない酸素を使用してください。酸素療法
が要求される場合には、加温加湿のされていない酸素を使用してく
ださい。

2.使用方法

2.1 点検手順
各使用前に、スピーキングバルブおよびHMEカセットが破損していないこ
と、そして、スピーキングバルブが適切に機能することを確認してください。
ロックモードとハンズフリーモードを容易に切り替えられない場合、（図2）
、あるいは破損している場合には、使用を中止し、新品と交換してください。
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2.2 着脱方法
睡眠時には、スピーキングバルブを使用しないでください。スピーキングバル
ブの開口部が覆われたり、スピーキングバルブが偶発的にハンズフリーモー
ドに切り替わり、呼吸が制限される可能性があります。睡眠時には、Provox 
XtraHME（プロヴォックスエクストラHME）カセット単体で、またはHMEカセ
ットにプロヴォックスHMEキャップを取り付けて、使用してください（図9）。

弁強度の選択
まず、ミディアム（中）弁（2つの点）を試します。通常の呼吸あるいは軽度の
活動において、この弁が意図せずに閉じるようなことがある場合には、スト
ロング（強）またはエクストラストロング（極強）弁（3つまたは4つの点）を
試します。発話時にミディアム（中）弁を閉じるために労力が必要と感じる場
合には、ライト（弱）弁（1つの点）を試します。通常の呼吸において、弁が意
図せずに閉まらないことを確認してください。 

活動時により軽いもの、そして、通常時により強いものを使用するなど、
スピーキングバルブを使い分けることもできます。

組み立て
HMEカセットをプラスチック製のグリッドを下に、フィルターがむきだし
になっている面を上にして平らな場所に置きます（図10）。スピーキングバ
ルブをHMEカセットの上にかぶせ、カチッと鳴るまで真っ直ぐ押し込みま
す。スピーキングバルブがHMEカセットにしっかりと取り付けられている
ことを確認します。
注意：プロヴォックスシリーズ以外の製品（製造販売業者が指定する以外
の製品）を使用した場合には、意図せず製品が故障する、あるいは使用者
に対して危害が及ぶ、等の可能性があります。

装着および使用
本品をプロヴォックスHME接続器具のコネクタに装着します（図11）。通
常通り呼吸します。モードを切り替える時は、スピーキングバルブ上部を各
位置に止まるまで回転させます（図12）。 
注意：モードの切り替え時には、本品の全体ではなく、スピーキングバルブ上
部のみを回転させます。本品の全体を回転させると、土台であるアドヒーシ
ブ等も動いてしまい、不快感を持つことがあります。

ハンズフリーモード
ハンズフリーモードでは、柔軟性のある弁がフックによってロックされてお
らず、自由に動くことができます（図3）。

本モードでは、発話時に生じる呼気によって弁が自動的に閉じます。 

手動閉塞
本品は、発話のために、前面にある開口部を指で塞ぐことができます（図
13）。息を吸うためには、前面開口部を塞ぐ指を離します。この手動閉塞
は、ハンズフリーモードおよびロックモードの両モードで使用できます。

咳嗽
ハンズフリーモードでは、咳をした場合、弁が開口部から飛び出すことがあ
ります。この場合、開口部から指先で弁を押し戻します（図14）。必要な場合
には、本品を取り外し、弁を戻します。

スピーキングバルブからのHMEカセットの取り外し方法
HMEカセットは、単回使用の製品です。日の終わりに、スピーキングバル
ブの洗浄前に取り外してください。また、粘液で詰まり、呼吸時に抵抗を感
じる場合には交換してください。
注意：加温加湿に必要な成分が流れおちてしまうため、HMEカセットは洗
浄しないでください。



175

1.	 片手でスピーキングバルブ（または、使用する場合にはキャップ）を保
持し、もう一方の手でリムーバルエイドを持ち、HMEカセットの上に置
きます（図15）。 

2.	 両方のハンドルでHMEカセットをはさみます（図16）。HMEカセットが
割れて緩みます（図17）。

3.	 HMEカセットを廃棄します（図18）。

洗浄 
スピーキングバルブを良好な動作状態で維持し、微生物の増殖を避けるた
めには、毎日、洗浄および消毒する必要があります。
注意：スピーキングバルブの洗浄および消毒は、かならず、下記の指示に従
って実施してください。破損する可能性があるため、煮沸したり、消毒に過
酸化水素を使用しないでください。

1.	 前述の指示に従ってスピーキングバルブからHMEカセットを取り外しま
す。 

2.	 上部を2分間前後に回転させながら、ぬるま湯（20～40℃/68～104℉）
でスピーキングバルブの両面を丁寧にすすぎます（図19）。

3.	 ぬるま湯（35～45℃/95～113℉）250mlに食器用洗剤を2滴混ぜます。
スピーキングバルブが破損する可能性があるため、沸騰したお湯は使
用しないでください。

4.	 スピーキングバルブをハンズフリーモードに切り替え、この洗剤入り温
水に15分間浸漬します（図20）。

5.	 スピーキングバルブの両面をぬるま湯（35～45℃/95～113℉）で15秒
間すすぎます（図21）。スピーキングバルブの全ての部品を内部まで確
実に洗浄するため、すすぎながら、ハンズフリーモードとロックモード
を数回切り替えてください。

6.	 本品の中に痰（たん）などの付着物が残っていないか点検します。残っ
ている場合は、上記ステップを繰り返します。

7.	 洗浄後、スピーキングバルブをハンズフリーモードに切り替え、清潔な
ガーゼの上に置き、少なくとも2時間空気乾燥させます（図23）。スピー
キングバルブが完全に乾いた後は、再度使用するか、清潔な密閉容器に
入れて保管することができます。 

	 注意：スピーキングバルブは、完全に乾くまで使用しないでください。
洗剤などのわずかな残留物を吸い込むと、ひどい咳および気道の炎症
を引き起こす可能性があります。

スピーキングバルブの消毒
本品が汚れている場合、あるいは汚染のリスクがあった場合には、消毒が必
要となることがあります。次のようなケースでは本品から意図せずに感染す
る可能性があります：ペットが本品に触れた；呼吸器感染を起こした人と接
触した；その他のひどく汚れた物と接触した。その場合、本品は、使用前に
洗浄および消毒する必要があります。消毒が必要な場合には、まず、上記
の指示に従って機器を洗浄し、その後、以下の手順に従って消毒します：
1.	 まず、上記「洗浄」に記載されるステップ7以外の手順に従って洗浄しま

す。洗浄後、スピーキングバルブをハンズフリーモードに切り替え、70%
エタノールまたは70%イソプロピルアルコールに10分間浸漬します（図
22）。 

	 注意：過酸化水素は使用しないでください。
2.	 洗浄および消毒後、スピーキングバルブを清潔なガーゼの上に置き、少

なくとも2時間空気乾燥させます（図23）。スピーキングバルブがハンズ
フリーモードになっていることを確認してください。

3.	 スピーキングバルブが完全に乾いた後は、再度使用するか、清潔な密閉
容器に入れて保管することができます。 

	 注意：スピーキングバルブは、完全に乾くまで使用しないでください。ア
ルコールの揮発成分を吸い込むと、ひどい咳および気道の炎症を引き起
こす可能性があります。



176

2.3 保管方法 
使用しない時は、前述の指示に従ってスピーキングバルブを洗浄および消
毒し、清潔かつ乾燥した容器に入れて室温で保管してください。直射日光
を避けてください。。

2.4 使用期限 
スピーキングバルブは、損傷が無く、また適切に機能する場合は最長6ヵ月
間使用することができます。この期間を過ぎた使用は、開閉が遅れる、空気
が漏れる、および閉鎖時の音が大きくなるなど、本品の経時劣化によって機
能が変化し、スピーキングバルブが適切に機能しない可能性があります。 

HMEカセットは、単回使用の製品です。

2.5 廃棄方法 
使用済みの医療機器の廃棄は、必ず、地域のルールに従って行ってください。

2.6 関連製品
注意：製造販売業者指定の関連製品のみを使用してください。指定以外の
製品は、意図しない本品の故障原因となる可能性があります。

プロヴォックスHMEキャップは、睡眠時におけるHMEカセットの使用、あるい
は、スピーキングバルブなしでのHMEカセットの使用を可能にする再使用可
能なドーム型のリングです。プロヴォックスHMEキャップはチタン製です。

プロヴォックスHME接続器具は、Provox Adhesive（プロヴォックスアドヒ
ーシブ）、Provox LaryTube（プロヴォックスラリチューブ）およびProvox 
Larybutton（プロヴォックスラリボタン）などのプロヴォックスHMEシステ
ム製品を永久気管孔の前で保持するために使用する製品です。 

リムーバルエイドは、スピーキングバルブからHMEカセットを取り外すため
に使用することができます。

3.トラブルシューティング 
使用中に問題が発生した場合には、機器を取り外して点検してください。一
般的な問題および推奨される措置の例を以下に示します。

「本品からの空気漏れ」 - 漏れまたは破損についてスピーキングバルブを点
検します。破損している場合には、本品を交換してください。「洗浄および消
毒」の記載に従ってスピーキングバルブを洗浄してください。また、接続器具
およびHMEカセットも確認し、必要な場合には交換してください。洗浄後に
も漏れがある場合には、新しいスピーキングバルブと交換してください。 
「呼吸が少し強くなっただけで弁が閉じる」 - より強い弁のスピーキングバ
ルブで使用してみてください。

「呼吸が激しい時に弁が閉じる」 - 呼吸が激しい場合には意図せずに閉じ
ることがあります。これを防止するためには、スピーキングバルブをロックモ
ードで使用してください。ロックモードでは、手動閉塞で発話が可能になり
ます。ハンズフリーでの発話を可能にするためには、再度、スピーキングバル
ブのロックを解除します（図2）。 

「弁が閉じない」 - まず、スピーキングバルブがハンズフリーモードになっ
ていることと、スピーキングバルブの弁の位置を確認してください。弁がフ
ックに引っかかっていたり、咳をして飛び出した弁を戻したときに、正しく
セットされていないことがありますので、そっと、弁を正しい位置に戻して
ください（図3）。スピーキングバルブが破損していたら交換してください。

「発話時に弁が飛び出す」 - 弁が軽すぎるようです。より強い弁のスピーキ
ングバルブを試してみてください。
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「咳をした際に弁が飛び出す」 - 正常な動作です。アドヒーシブから本品
をHMEカセットごと取り外します。指で、弁を正しい位置に戻します（図14
）。これが頻繁に発生する場合には、より強い弁のスピーキングバルブを
使用することを検討してみてください。

「スピーキングバルブの部品がバラバラになった」 - 再度組み立てないでく
ださい。スピーキングバルブを新品と交換してください。

「呼吸が困難である」 - HMEカセットが粘液で詰まっている可能性があり
ます。HMEカセットを新しいカセットと交換し、再度確認してください。問題
が持続する場合には、「洗浄および消毒」の記載に従ってスピーキングバ
ルブを洗浄してください。スピーキングバルブを点検して、破損していない
ことを確認してください。破損している場合には新品と交換してください。

「首元を覆う服を着た場合、呼吸しづらい」 - 同梱のアーチをスピーキング
バルブに取り付けてみてください（図6）。

「発話開始時にポンと音が鳴る」 - 発話を突発的ではなく、そっと始めてみ
てください。また、急速に閉じないより強い弁のものを試してみてください。

「発話開始時に空気が漏れる音がする」 - 弁がより素早く閉じるように、
発話をより突発的に行ってください。より急速に閉じるより軽い弁を試し
てみてください。

4.その他留意点 
4.1 MRI検査との適合性
MRI安全：本品には金属成分が全く含まれていないため、MRIフ磁場と相互
作用する可能性はありません。

4.2 旅行中および海外での使用 
本品およびHMEは、金属を含有せず、また、X線を透過します。海外旅行に
出かける際には、製品を忘れないでください。また、機器は、必ず、飲用水で
洗浄してください。製品の交換については、www.atosmedical.comおよび／
または地域のAtos Medical支社までお問い合わせください。

5.報告
製品に関連して発生した重大な事故はすべて、使用者および/ または患者が
居住している国の製造業者および国家当局に報告されますので、ご了承くだ
さい。
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한국어

1. 설명 정보
1.1 적합한 사용
Provox FreeHands FlexiVoice는 후두 절제 수술을 받고 인공성대를 
사용하는 환자를 대상으로 열 습도 교환기를 사용한 폐 재활 기능과 자동 
발성 밸브나 수동 폐쇄를 사용한 음성 재활 장치를 결합한 장치입니다. 

1.2 금기 사항
Provox FreeHands FlexiVoice는 장치를 제거하거나 작동할 수 없는 
환자에게 사용하지 않도록 되어 있으므로 환자가 임상의나 정식 교육을 
받은 간호인의 지속적인 감독 하에 있는 경우에만 사용하십시오. 예를 들어 
팔을 움직일 수 없는 환자, 의식 상태가 낮아진 환자, 질병으로 인해 갑자기 
의식을 잃을 수 있는 환자의 경우에는 사용을 엄격하게 제한해야 합니다.

1.3 장치 설명
Provox FreeHands FlexiVoice는 환자 한 명에 사용할 수 있는 발성 
밸브와 소모품 HME 카세트의 두 부품을 조립하여 사용하도록 구성되어 
있습니다(그림 1). 

발성 밸브는 플라스틱으로 되어 있고 막은 실리콘으로 되어 있습니다. 
HME 카세트도 플라스틱과 염분 처리된 폴리우레탄 폼으로 되어 있습니다.

발성 밸브에는 자동 발성 모드와 잠금 모드의 두 가지 모드가 있습니다
(그림 2). 발성 밸브의 위쪽을 돌리면 장치가 자동 발성 또는 잠금 위치로 
전환됩니다. 발성에는 자동 발성 밸브를 사용할 수도 있고 앞의 열린 부분을 
수동으로 폐쇄하는 방법을 사용할 수도 있습니다. 수동 폐쇄는 두 가지 
모드 모두에서 사용할 수 있습니다.

유연한 막이 후크로 잠겨 있지 않으면 발성 밸브가 자동 발성 모드에 
있습니다(그림 3). 자동 발성 모드에서는 내쉬는 공기에 의해 막이 자동으로 
닫힐 수 있습니다. 내쉰 공기는 그 후에 인공성대를 통해 흐릅니다. 숨을 
들이쉬면 막이 다시 자동으로 열립니다. 

잠금 모드에서는 막의 고리에 후크를 걸어 유연한 막을 잠급니다(그림 4). 
그러면 운동을 하는 등의 경우에 호흡량이 많아져도 막이 닫히지 않습니다.

발성 밸브에는 네 가지가 있으며 막의 강도가 약함, 중간, 강함, 매우 
강함으로 각각 다릅니다.

장치 위쪽의 막 돌출부에는 점 1, 2, 3 또는 4개가 보입니다. 점의 수는 
막의 강도를 나타냅니다(그림 5).
점 1개 = 약한 막(가장 쉽게 닫힘)
점 2개 = 중간 막
점 3개 = 강한 막
점 4개 = 매우 강한 막

Arch는 장치의 열린 부분을 옷이 막지 않도록 Provox FreeHands 
FlexiVoice에 사용할 수 있는 액세서리입니다. Provox FreeHands 
FlexiVoice의 앞쪽으로 누르기만 하면 됩니다(그림 6). 위치에 따라 Arch 
때문에 수동 폐쇄가 어려울 수도 있다는 점에 주의하십시오.

Removal Aid(그림 7)는 발성 밸브에서 HME 카세트를 분리할 때 사용할 
수 있습니다.
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세트 내용물
Provox FreeHands FlexiVoice Set 및  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 발성 밸브(약함, 중간, 강함)
1	 Removal Aid 
2	 Arch
30	Provox FreeHands HME 카세트 
 	 (Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus에만 해당)

Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong 및 
XtraStrong
1	 발성 밸브(선택한 강도)
1	 Arch 
1	 Removal Aid

1.4 경고
•	HME 카세트를 먼저 Provox FreeHands FlexiVoice 발성 밸브나 

Provox HME Cap에 조립한 상태에서만 사용하십시오. 단독으로 
사용할 경우 HME가 부착 홀더에 걸릴 수 있습니다(그림 8).

•	Provox FreeHands FlexiVoice를 오리지널 Provox HME 부착 
장치가 아닌 다른 부착 장치와 사용하지 마십시오. 제품이 부착 
장치에 걸릴 수 있습니다. 그 후에 부착 장치를 분리하지 않으면 
손상되어 호흡을 방해할 수 있습니다.

•	Provox FreeHands FlexiVoice의 어떤 부품도 여러 환자 간에 
재사용하지 마십시오. 교차 오염의 위험이 있습니다. 환자 한 명만 
사용하도록 되어 있는 장치입니다.

1.5 주의 사항
•	 제품을 개조하지 마십시오. 발성 기능 및/또는 HME 기능이 손실될 

수 있습니다.
•	 항상 아래 지침에 따라 발성 밸브를 청소하십시오. 제품을 올바르게 

청소하지 않으면 감염과 제품 고장이 발생할 수 있습니다.
•	 장치를 통해 투약 분무기 처치를 수행하지 마십시오. 약물이 장치에 

축적될 수 있습니다.
•	 장치를 사용하는 동안 기관창에서 마스크를 통해 가습제나 가열 가습 

산소를 사용하지 마십시오. HME에 과도한 습기가 맺힐 수 있습니다. 
산소 요법이 필요한 경우에는 비가열 가습 산소만 사용하십시오.

2. 사용 안내
2.1 점검 절차
매번 사용하기 전에 발성 밸브와 HME 카세트가 손상되지 않았고 발성 
밸브가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 잠금 모드와 자동 발성 
모드 사이를 쉽게 전환할 수 있어야 합니다(그림 2). 장치가 정상적으로 
작동하지 않거나 손상된 것처럼 보이는 경우에는 장치를 사용하지 말고 
교체품을 구하십시오.

2.2 작동 안내
수면 중에 발성 밸브를 사용하지 마십시오. 발성 밸브의 열린 부분이 
덮이거나 발성 모드가 잘못 켜져서 호흡이 방해될 수 있습니다. 수면 중에는 
Provox XtraHME 카세트나 HME 카세트와 조립된 Provox HME Cap
을 사용하십시오(그림 9).
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막 강도 선택
중간 강도의 막(점 2개)을 먼저 사용해 보십시오. 일반적인 호흡이나 가벼운 
활동 중에 이 막이 의도에 맞지 않게 닫히는 경우에는 강한 강도 또는 매우 
강한 강도의 막(점 3개 또는 4개)을 사용해 보십시오. 발성을 위해 중간 
강도의 막을 닫는 데 너무 힘이 든다고 생각되는 경우에는 약한 강도의 막
(점 1개)을 사용해 보십시오. 일반적인 호흡에서 의도에 맞지 않게 막이 
닫히지 않는지 확인하십시오. 

활동량이 많을 때 더 강한 막을 사용하고 활동량이 적을 때 더 약한 
막을 사용할 수도 있습니다.

조립
플라스틱 그리드가 아래로 가고 열린 폼 표면이 위로 가도록 HME 카세트를 
평평한 면에 놓습니다(그림 10). 발성 밸브를 HME 카세트 위에 놓고 딸깎 
소리를 내며 고정될 때까지 아래로 곧게 누릅니다. 발성 밸브가 HME 
카세트에 단단히 부착되었는지 확인합니다.
주의: Provox가 아닌 액세서리를 사용하면 제품이 고장나거나 사용자가 
피해를 입을 수 있습니다.

삽입 및 사용
Provox FreeHands FlexiVoice를 Provox HME 부착 장치 커넥터에 
삽입합니다(그림 11). 정상적으로 호흡합니다. 장치의 모드를 전환하려면 
제 위치에 멈출 때까지 발성 밸브의 위쪽을 돌립니다(그림 12). 
주의: 모드를 변환할 때에는 장치 전체가 아닌 발성 밸브 위쪽만 돌리십시오. 
장치 전체를 돌리면 부착 장치가 불편하게 움직일 수 있습니다.

자동 발성 모드
유연한 막이 후크로 잠겨 있지 않고 자유롭게 움직일 수 있으면 Provox 
FreeHands FlexiVoice가 자동 발성 모드에 있습니다(그림 3).

이 모드에서 말을 하기 위해 내쉬는 공기가 많아지면 막이 자동으로 
닫힙니다. 

수동 폐쇄
손가락으로 앞쪽의 열린 부분을 막아 Provox FreeHands FlexiVoice를 
수동 폐쇄할 수도 있습니다(그림 13). 숨을 들이쉬려면 폐쇄했던 손가락을 
놓아 앞쪽을 다시 여십시오. 수동 폐쇄는 자동 발성 모드와 잠금 모드 
모두에서 사용할 수 있습니다.

기침
자동 발성 모드에서 기침을 하면 막이 튀어나올 수 있습니다. 그런 경우에는 
정상적으로 호흡하면서 막을 손가락으로 열린 부분에 다시 밀어넣습니다
(그림 14). 필요한 경우에는 Provox FreeHands FlexiVoice를 분리해서 
막의 위치를 다시 조정하십시오. 

발성 밸브에서 HME 카세트 분리
HME 카세트는 일회용입니다. 매일 발성 밸브를 청소하기 전에 제거해야 
합니다. 가래로 막혀 호흡이 어려운 경우에도 교체해야 합니다. 
주의: HME 카세트를 씻지 마십시오. 기능에 필수적인 주입 물질이 
씻겨나갈 수 있습니다.

1.	 한 손으로 발성 밸브(또는 캡을 사용할 경우 캡)를 잡고 다른 손으로 
HME 카세트 위에 Removal Aid를 놓습니다(그림 15). 

2.	 핸들이 서로 가까워지도록 누릅니다(그림 16). HME 카세트가 
찌그러지며 느슨해집니다(그림 17).

3.	 HME 카세트를 폐기합니다(그림 18).

청소 
발성 밸브를 작동하기 좋은 상태로 유지하고 미생물이 쌓이는 것을 
방지하려면 매일 청소하고 살균해야 합니다.
주의: 아래 설명과 다른 방법으로 발성 밸브를 청소하거나 살균하지 마십시오. 
장치를 끓이거나 과산화수소로 살균하지 마십시오. 장치가 손상됩니다.
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1.	 위 설명과 같이 발성 밸브에서 HME 카세트를 분리합니다. 
2.	 2분 동안 뚜껑을 앞뒤로 돌리면서 발성 밸브 양쪽을 미지근한  

(20-40℃/68-104℉) 음용수로 주의해서 헹굽니다(그림 19).
3.	 250ml의 따뜻한(35-45℃/95-113℉) 음용수에 주방 세제 두 

방울을 섞습니다. 발성 밸브가 손상될 수 있으므로 끓는 물은 사용하지 
마십시오.

4.	 발성 밸브를 발성 모드에 두고 발성 밸브를 세제물에 15분 동안 둡니다
(그림 20).

5.	 발성 밸브의 양면을 따뜻한(35-45℃/95-113℉) 음용수에 15초 
동안 헹굽니다(그림 21). 발성 밸브의 모든 부분을 청소하려면 헹구는 
동안 발성 모드와 잠금 모드 사이를 두 번 정도 전환해야 합니다. 

6.	 장치에 가래와 이물질이 남아 있는지 검사합니다. 필요한 경우 위 단계를 
반복합니다.

7.	 청소를 마치면 발성 밸브를 발성 모드로 깨끗한 거즈에 놓고 공기 
중에서 2시간 이상 말립니다(그림 23). 발성 밸브가 완전히 마르면 
다시 사용하거나 깨끗한 용기에 넣고 닫아서 보관할 수 있습니다. 

	 주의: 완전히 마르지 않은 발성 밸브를 사용하지 마십시오. 살균제가 섞인 
연기를 들이마시면 심한 기침이나 기도의 자극을 일으킬 수 있습니다.

발성 밸브의 살균
발성 밸브가 더러워 보이거나 오염의 위험이 있었던 경우에는 살균이 필요할 
수 있습니다. 장치가 바닥에 떨어지거나 동물, 호흡기 질환이 있는 사람, 
다른 오염원에 접촉한 경우에는 오염의 위험이 있을 수 있습니다. 그 후에는 
장치를 사용하기 전에 청소하고 살균해야 합니다. 살균이 필요한 경우에는 
먼저 위 설명과 같이 장치를 청소하고 다음 절차에 따라 살균합니다:
1.	 먼저 위 “청소” 섹션에 설명된 절차를 7단계만 빼고 수행합니다. 청소를 

마치면 발성 밸브를 발성 모드에 놓고 에탄올 70% 또는 이소프로필 
알코올 70%에 10분 동안 담가 둡니다(그림 22). 

	 주의: 과산화수소수를 사용하지 마십시오.
2.	 청소와 살균을 마치면 발성 밸브를 깨끗한 거즈에 놓고 공기 중에서 2

시간 이상 말립니다(그림 23). 발성 밸브가 발성 모드에 있어야 합니다.
3.	 발성 밸브가 완전히 마르면 다시 사용하거나 깨끗한 용기에 넣고 닫아서 

보관할 수 있습니다. 
	 주의: 완전히 마르지 않은 발성 밸브를 사용하지 마십시오. 살균제가 섞인 

연기를 들이마시면 심한 기침이나 기도의 자극을 일으킬 수 있습니다.

2.3 보관 안내 
사용하지 않는 동안은 위 설명과 같이 발성 밸브를 청소 및 살균하여 깨끗하고 
건조한 용기에 넣고 실온에서 보관합니다. 직사광선이 닿지 않게 하십시오.

2.4 장치 수명 
Provox FreeHands FlexiVoice 발성 밸브는 완전한 상태로 적합한 
용도에 사용할 경우 최대 6개월까지 사용할 수 있습니다. 이 시간이 지난 
후에 장치를 사용할 경우 닫히거나 열리는 시간 지연, 공기 누출과 닫힐 
때의 소음 증가, 기타 장치 노화로 인한 다른 기능의 변화와 같은 밸브 기능 
이상이 생길 수 있습니다. 

HME 카세트는 일회용입니다.

2.5 폐기 
사용한 의료 장치를 폐기할 때에는 항상 의학적 위험 물질에 관한 의료계 
관행과 국가별 요구 사항을 준수하십시오.

2.6 액세서리 
주의: 정품 구성품만 사용하십시오. 그 외의 액세서리를 사용하면 제품 
고장이 발생할 수 있습니다. 
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Provox HME Cap은 재사용이 가능한 돔형 고리이며 이 액세서리를 
이용하면 수면 중에, 또는 Provox FreeHands FlexiVoice 발성 밸브를 
사용하지 않으면서 HME 카세트를 사용할 수 있습니다. Provox HME 
Cap은 티타늄으로 제작되었습니다.

Provox HME 부착 장치는 기문 앞쪽에 Provox HME 시스템 제품을 
고정시키는 데 사용하는 Provox Adhesive, Provox LaryTube, Provox 
LaryButton 등의 제품입니다. 

Removal Aid는 발성 밸브에서 HME를 더 쉽게 분리하기 위해 사용할 
수 있습니다.

3. 문제 해결 정보 
사용 중에 문제가 발생할 경우에는 장치를 분리하여 검사하십시오. 다음은 
일반적인 문제 몇 가지와 권장 조치입니다.

“장치 누출” - 발성 밸브에서 누출이나 손상이 있는지 검사합니다. 
장치가 손상된 경우에는 교체합니다. “청소 및 살균” 섹션에 설명된 
대로 장치를 청소합니다. 부착 장치와 HME 카세트도 확인하고 필요하면 
교체하십시오. 청소 절차를 마친 후에도 누출이 계속되는 경우에는 새 
발성 밸브로 교체하십시오. 

“약간만 숨을 더 쉬어도 장치가 닫힘” - 장치에 더 강한 막을 사용합니다. 
또는 활동적인 상황이 예상되는 경우에 더 강한 막을 사용합니다.

“숨을 크게 쉬면 막이 닫힘” - 숨을 크게 쉬는 동안 의도에 맞지 않게 막이 
닫힐 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 이런 상황이 예측되는 경우에 
장치에서 잠금 모드를 사용하십시오. 잠금 모드에서도 수동 폐쇄를 사용하면 
발성이 가능합니다. 손을 자유롭게 사용하면서 발성하려면 장치를 다시 
잠금 해제하십시오(그림 2). 

“막이 닫히지 않음” - 먼저 장치가 발성 모드로 설정되어 있는지 확인합니다. 
발성 밸브와 막 위치를 검사합니다. 막이 후크 뒤에 걸렸을 수 있습니다. 
기침으로 튀어나온 막을 다시 밀어넣을 때 잘못하면 이 문제가 발생할 수 
있습니다. 막이 후크와 구멍 사이에 올바르게 자리잡도록 부드럽게 놓습니다
(그림 3). 발성 밸브에서 손상된 부분이 발견된 경우에는 교체하십시오. 

“말을 하면 막이 튀어나옴” - 막이 너무 약합니다. 더 강한 막을 사용해 
보십시오.

“기침할 때 막이 튀어나옴” - 정상적인 현상입니다. 장치를 부착된 HME 
카세트와 함께 접착부에서 분리하십시오. 손가락으로 막을 원래 위치로 
돌려놓으십시오(그림 14). 이 문제가 자주 발생할 경우에는 더 강한 막을 
사용해 보는 것이 좋습니다.

“발성 밸브 구성품이 분해됨” - 다시 조립하려 하지 마십시오. 장치를 
교체하십시오. 

“숨쉬기가 어려움” - HME 카세트에 가래가 끼었을 수 있습니다. 새로운 
HME 카세트로 바꾸고 다시 확인하십시오. 문제가 계속되면 “청소 및 
살균” 섹션에 따라 장치를 청소하십시오. 장치를 검사하고 손상되지 
않았는지 확인하십시오. 손상된 경우에는 교체하십시오.

“목을 덮는 천 때문에 숨쉬기가 어려움” - 제공된 Arch를 발성 밸브에 
조립하십시오(그림 6).

“말을 하기 시작하면 튀는 잡음이 들림” - 말을 갑작스럽지 않고 부드럽게 
시작해 보십시오. 덜 갑작스럽게 닫히는 더 강한 막을 사용해 보십시오.

“말을 하기 시작하면 공기 새는 소리가 들림” - 막이 더 빨리 닫히도록 더 
갑작스럽게 말을 시작해 보십시오. 더 갑작스럽게 닫히는 더 약한 막을 
사용해 보십시오.
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4. 추가 정보 
4.1 MRI 검사와의 호환성
MR 안전: 이 장치는 금속으로된 요소가 포함되어 있지 않으며 MRI 필드에 
영향을 줄 가능성이 없습니다.

4.2 여행 중 또는 해외에서의 사용 
Provox FreeHands FlexiVoice와 HME는 금속이 없고 x선이 투과합니다. 
다른 국가로 여행할 경우에는 제품을 반드시 가지고 가십시오. 장치는 
반드시 음용수로 청소해야 합니다. 교체용 제품을 구하기 위한 문의처 
정보를 보려면 www.atosmedical.com을 방문하거나 가까운 Atos 
Medical 사무실에 문의하십시오.

5. 보고
장치와 관련하여 발생한 심각한 사고는 제조업체와 사용자 및/또는 환자가
거주하는 국가의 국가기관에 신고해야 합니다.

繁體中文

1.說明資訊
1.1預定用途
The Provox FreeHands FlexiVoice 針對使用人工發聲瓣的全喉切除術病
患，結合了熱氣與濕氣交換器（人工鼻）的肺部復健與自動發聲閥或人
工阻塞的聲音復健功能。

1.2禁忌症
無法 親自操作 或 移 除 此 裝 置的 病患不宜使 用 The Provox FreeHands 
FlexiVoice，除非病患接受醫生或專業照護者的持續監督。例如，患者若
無法移動雙臂、知覺水平下降，或者患有疾病而使其有可能週期性喪失
知覺且這種情況無法預料，則不得使用本裝置。

1.3裝置說明
The Provox FreeHands FlexiVoice 由兩個部分組成：單一病患使用的發聲
閥，以及可拋棄式 HME cassette（人工鼻盒；圖 1）。

發聲閥由塑膠製成，膜片由矽膠製成。HME cassette（人工鼻盒）亦由
塑膠及經鹽處理的聚氨脂海綿所製成。

發聲閥有兩種模式；自動發聲模式及鎖定模式（圖 2）。旋轉發聲閥頂部，
將裝置設定在自動發聲或鎖定模式。透過自動發聲閥與人工阻塞前端開
口，即可說話。人工阻塞兩種模式都有可能使用。

有彈性的膜片未被吊鉤鎖住時，發聲閥處於自動發聲模式（圖 3）。自動
發聲模式時，膜片可能因為吸入氣體而自動關閉。空氣會再經由人工發
聲瓣導入。吸氣時，膜片會再次自動開啟。
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鎖定模式時，彈性膜片由掛住膜片內部吊環的吊鉤鎖住（圖 4）。這樣能
防止膜片於沉重呼吸時關閉，例如身體活動的時候。

有四種不同的發聲閥，每種所帶膜片的強度亦不相同：輕、中、強，以及
非常強。

裝置頂部突出的膜片上方，有 1、2、3 或 4 個清晰可見的點。點的數量代
表膜片強度（圖 5）。
1 點 = 輕強度膜片（最容易關閉）
2 點 = 中強度膜片
3 點 = 高強度膜片
4 點 = 非常高強度膜片

Arch 是可以和 Provox FreeHands FlexiVoice 搭配使用的零件，防止纖維
從裝置開口進入。它就壓在 Provox FreeHands FlexiVoice 的前端（圖 6）。
請注意在某些位置上，Arch 可能會限制人工阻塞。

The Removal Aid（圖 7）可用於移除 HME cassette（人工鼻盒），使之與
發聲閥分離。

套件內容
Provox FreeHands FlexiVoice Set &  
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
3	 發聲閥（輕、 中、 強）
1	 Removal Aid 
2	 Arches
30	 Provox FreeHands HME cassette  
	 （僅 Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus）
Provox FreeHands FlexiVoice輕、中、強，以及非常強
1	 發聲閥（選擇的強度）
1	 Arch
1	 Removal Aid

1.4警告
•	 切勿使用 HME cassette（人工鼻盒） 而不先組裝 Provox FreeHands 

FlexiVoice 發聲閥或 Provox HME Cap。 人工鼻自行運作時， 可能會卡
在連接的支撐架上（圖 8）。

•	 除 了 原 有 的 Provox HME（ 人 工 鼻 ） 連 接 裝 置 外， 切 勿 將 Provox 
FreeHands FlexiVoice 與其他任何連接裝置一併使用。 產品可能會卡在
連接裝置上。 如此一來， 連接裝置須經拆卸， 或可能受損， 也可能導
致呼吸受限。

•	 切勿在不同病患身上重複使用 Provox FreeHands FlexiVoice 的任何零
件部分。 這麼做將可能導致交叉感染。 此裝置僅適用於單一病患。

1.5注意事項
•	 請勿擅自修改產品。 裝置的發聲功能及 / 或 HME（人工鼻）功能將會

喪失。
•	 請務必依照以下說明清潔發聲閥。 若產品未清潔妥當， 可能導致感染

與產品喪失功能。
•	 切勿與藥用噴霧器一併使用， 否則噴出的藥物可能殘留在人工鼻裝

置裡。
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•	 使用裝置時， 切勿使用增濕器， 或透過覆蓋氣切造口的面罩通入加熱
加濕後的氧氣。否則，HME 將會變得過於潮濕。如果需要進行氧氣治療，
請僅使用非加熱的增濕氧氣。

2.使用說明
2.1檢查程序
每次使用前，檢查發聲閥及 HME cassette（人工鼻盒），確認其未受損，
且發聲閥功能正常。轉換至鎖定模式與自動發聲模式並不困難（圖 2）。
若裝置未正常運作或可能受損，請勿繼續使用並替換之。

2.2操作說明
請勿於睡眠時使用發聲閥。發聲閥開口可能受到遮蔽，或刻意被轉換至
發聲模式，導致呼吸受限。睡眠時，使用以 HME cassette（人工鼻盒）
組裝之 Provox XtraHME cassette 或 Provox HME Cap（圖 9）。
膜片強度選擇
首先試用中強度的膜片（2 點）。正常呼吸或輕度活動時，若中強度膜片
意外關閉，則嘗試高強度或非常高強度的膜片（3 或 4 點）。若您覺得關
閉中強度膜片發聲耗費過多精力，嘗試輕強度膜片（1 點）。確認膜片不
會在正常呼吸時意外關閉。

從事強度較大的活動時，可使用強度較高的膜片；輕度活動時，則使
用強度較弱的膜片。
組裝
將 HME cassette（人工鼻盒）置於平坦表面，塑膠網格朝下，開放的海
綿面則朝上（圖 10）。將發聲閥置於 HME cassette（人工鼻盒）上，垂直
下壓直到發聲閥就位。確認發聲閥確實緊附於 HME cassette（人工鼻盒）
上。
注意：使用非 Provox 配件，可能導致產品喪失功能，以及使用者受傷。
插入與使用
將 Provox FreeHands FlexiVoice 插入 Provox HME（人工鼻）連接裝置上
的接頭（圖 11）。正常呼吸。旋轉發聲閥頂部，使之停留在各個位置，便
得以將裝置在不同模式之間轉換。
注意：轉換模式時，請僅旋轉發聲閥頂部，而非整個裝置。旋轉全部的 
裝置，可能導致連接裝置移動而令人不適。

自動發聲模式
彈性膜片可自由移動而未受吊鉤鎖住時，Provox FreeHands FlexiVoice 處
於自動發聲模式（圖 3）。

自動發聲模式時，說話時增加的吐出氣流，將使得膜片自動關閉。

人工阻塞
藉由以手指遮蓋前端開口，Provox FreeHands FlexiVoice 可以人工方式阻
塞發聲（圖 13）。放開手指頭，重新打開前端開口以吸入空氣。人工阻塞
可用於自動發聲模式與鎖定模式。

咳嗽
自動發聲模式時，膜片可能於咳嗽時跳出。若發生此狀況，正常呼吸並
以手指頭前端將膜片推回（圖 14）。必要的話，移除 Provox FreeHands 
FlexiVoice 並重新放置膜片。
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從發聲閥移除 HME cassette（人工鼻盒）
HME cassette（人工鼻盒）僅供單人使用。請於一天結束時清潔發聲閥
前移除之。若被痰卡住或呼吸阻力增加，請更換。
注意：切勿嘗試清洗 HME cassette（人工鼻盒），因為這麼做將把運作所
需的浸澤液洗掉。

1.	 用一隻手握住發聲閥（或蓋子，若已使用過），另一隻手將 Removal 
Aid 放在 HME cassette（人工鼻盒）上（圖 15）。

2.	 將把手壓在一起（圖 16）。HME cassette（人工鼻盒）將會破裂而鬆脫
（圖 17）。

3.	 丟棄 HME cassette（圖 18）。
清潔
為維持發聲閥良好的運作狀況，並避免微生物聚積，務必每日清洗並 
消毒。
注意：切勿以下方所示以外的方式清洗或消毒發聲閥。切勿將裝置煮沸，
或以雙氧水消毒，兩者皆可能毀損裝置。

1.	 使用以上所示方式，從發聲閥移除 HME cassette（人工鼻盒）。
2.	 來回旋轉蓋子兩分鐘的同時，以溫開水（20-40 °C / 68-104 °F）小心

翼翼潤濕發聲閥兩側（圖 19）。
3.	 以 250 ml溫開水 (35-45 °C / 95-113 °F) 混合 2滴洗碗精。切勿使用沸水，

否則發聲閥將可能毀損。
4.	 將發聲閥調整至發聲模式，並將發聲閥置於混合液中 15 分鐘（圖 20）。
5.	 以溫開水（35-45 °C / 95-113 °F）潤濕發聲閥兩側 15 秒（圖 21）。潤

濕過程中，為確保發聲閥所有部分皆能浸濕，請務必於發聲與鎖定
兩種模式之間作數次轉換。

6.	 檢查裝置中的痰與碎屑殘留。請依照需求重複以上步驟。
7.	 清洗後，將處於發聲模式的發聲閥置於乾淨紗布上晾乾至少兩小時

（圖 23）。發聲閥徹底晾乾後，可再度使用，或儲存於乾淨、封閉的
容器中。

	 注意：切勿在發聲閥徹底乾燥前使用。吸入消毒噴霧劑，可能導致嚴
重咳嗽情形，並且刺激呼吸道。

消毒發聲閥
若發聲閥看起來不乾淨，或有受到汙染的風險，有必要進行消毒。若裝
置掉到地上，與寵物和呼吸道感染的病患接觸，或遭受任何其他東西汙
染，就有風險。若有此情況發生，裝置須在使用前清洗乾淨並消毒。若
需要消毒，首先將裝置以上述方式清洗，並按照以下程序消毒：
1.	 首先，按照以上「清洗」部分所述方式進行清潔，略過步驟 7。清潔後，

將發聲閥轉換至發聲模式，浸泡於 70% 酒精或 70% 異丙醇10 分鐘（圖
22）。

	 注意：切勿使用雙氧水
2.	 清洗與消毒後，將發聲閥置於乾淨紗布上晾乾至少兩個小時（圖 23）。

確保發聲閥處於發聲模式。
3.	 發聲閥徹底晾乾後，可再度使用，或儲存於乾淨、封閉的容器中。
	 注意：切勿在發聲閥徹底乾燥前使用。吸入消毒噴霧劑，可能導致嚴

重咳嗽情形，並且刺激呼吸道。

2.3儲存說明
發聲閥未使用時，以上述方式清潔乾淨並消毒，在室溫下將其儲存於乾
淨且乾燥的容器中。避免直接日照。
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2.4裝置使用壽命
Provox FreeHands FlexiVoice 發聲閥在未受損而正常使用情況下，至少可
用半年。超過此期間，發聲閥可能失去正常功能，例如延遲的開口關閉
及 / 或開啟、空氣外洩與增強的關閉聲響，及 / 或其它因裝置老舊而產
生的改變。

HME cassette（人工鼻盒）是為單次使用而設計。

2.5丟棄
丟棄使用過後的醫療裝置時，請遵照生物危害相關醫療實踐與國家規範。

2.6配件
注意：請務必使用原有的零件。其它配件可能導致產品失效。

Provox HME Cap 為可重複使用之圓環，可於睡眠時使用 HME cassette 
（人工鼻盒），或不須使用 Provox FreeHands FlexiVoice 發聲閥。Provox 
HME Cap 是由鈦所製成。

Provox HME（人工鼻）連接裝置是用以在氣孔前支 撐 Provox HME 
system（人工鼻系統）的產品，例如 Provox Adhesives、Provox LaryTubes
與 Provox LaryButtons。

Removal Aid 可用於協助將 HME（人工鼻）從發聲閥上移除。

3.疑難排除資訊
使用過程中若出現問題，移除裝置並檢查。以下為常見問題與建議採取
的行動。
「裝置外洩」－檢查發聲閥，查看是否有氣體外洩或受損的情形。若裝置
受損，將其更換。依照「清潔與消毒」部分所示，清潔裝置。檢查連接
裝置及 HME cassette（人工鼻盒）且於需要時更換。清潔後若仍有外洩
情況，更換新的發聲閥。

「稍微增強呼吸，裝置就會關閉」－使用強度更高的膜片。或者，在身體
活動的時候，使用強度較高的膜片。

「用力呼吸時，膜片就會關閉」－用力呼吸時，可能導致裝置意外關閉。
為避免此狀況發生，在可預見的情形之前，使用鎖定模式。使用人工阻
塞時，仍然可能發聲。將裝置再次解鎖，說話時便無須手持裝置（圖 2）。

「膜片無法關閉」－首先，檢查裝置是否已調整至發聲模式。檢查發聲閥
及膜片位置。膜片可能被卡在吊鉤後面。這種狀況，可能發生於咳嗽時
裝置錯位。輕緩地將膜片放置於吊鉤與洞口之間的正確位置（圖 3）。若
發現發聲閥有任何受損情況，更換發聲閥。

「說話的時候膜片跳出來」－膜片強度對使用者而言太低了。試著使用強
度更高的膜片。

「咳嗽時膜片跳出來」－這是正常情況。將裝置與連接的 HME cassette 
（人工鼻盒）從黏合器移除。用手指將膜片重新放回原位（圖 14）。若這
種情況時常發生，嘗試改用強度更高的膜片。

「發聲閥零件散落」－請勿重新組裝。更換裝置。

「呼吸困難」－ HME cassette（人工鼻盒）可能被痰卡住了。換新的 HME 
cassette （人工鼻盒）並再度檢查。若問題持續沒有解決，根據「清潔與消毒」
部分的說明清潔裝置。檢查裝置並確認無損。若裝置受損，更換裝置。
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「覆蓋脖子的衣物阻礙了我的呼吸」－將提供的 Arch 裝到發聲閥上 
（圖 6）。

「開始說話時，聽到了一聲爆裂的聲響」－嘗試以更輕柔而不突然的態度
開始說話。試著使用強度更高而較不會突然關閉的膜片。

「開始說話時，聽見漏氣的聲音」－嘗試更突然地開始說話，使膜片更快
速關閉。嘗試可更快速關閉的較輕強度膜片。

4.其他資訊
4.1核磁共振檢查相容性
核磁共振安全性：此裝置不含任何金屬成分，因此不會與核磁共振產生
交互作用。

4.2旅遊或國際用途
Provox FreeHands FlexiVoice 與 HME（人工鼻）不含金屬成分，且經
X 光照射時會呈現半透明。海外旅行時，請確保隨身攜帶裝置。務必以
開水清洗裝置。造訪網站 www.atosmedical.com 並 / 或連繫您當地的
Atos Medical 辦公室，以取得更換產品所需的聯繫資訊。

5. 回報
請注意，與裝置相關的任何嚴重事件均應回報給使用者和 / 患者所在國
家 / 地區的製造商和政府當局。
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3. מידע לאיתור ותיקון תקלות 
במקרה של בעיות בעת השימוש, יש להסיר את ההתקן ולבדוק אותו. בהמשך מתוארות 

מספר בעיות נפוצות ופעולות מומלצות.

"ההתקן דולף" – יש לבדוק את ההתקן ולחפש אחר דליפות או נזקים. החלף את 
ההתקן אם הוא ניזוק. נקה את ההתקן כמתואר בסעיף "ניקוי וחיטוי". בדוק גם את 
התקן החיבור ואת קסטת ה-HME והחלף במידת הצורך. אם הדליפה ממשיכה גם 

לאחר תהליך הניקוי, החלף בשסתום דיבור חדש. 

"ההתקן נסגר אם אני מגביר את הנשימה שלי רק במעט" – השתמש בהתקן עם 
ממברנה חזקה יותר. לחלופין, השתמש בממברנה חזקה יותר אם צפויה פעילות גופנית.

"הממברנה נסגרת אם אני נושם בכבדות" – סגירה לא מכוונת עלולה להתרחש 
כאשר נושמים בכבדות. למניעת הסגירה, השתמש בהתקן במצב נעילה במצבים כגון 
אלה. ניתן לדבר כאשר משתמשים בחסימה ידנית. פתח את הנעילה של ההתקן כדי 

לאפשר דיבור ללא צורך בשימוש בידיים )איור 2(. 

"הממברנה אינה נסגרת" – תחילה וודא כי ההתקן במצב דיבור. בדוק את מיקומו 
של שסתום הדיבור ואת מיקומה של הממברנה. הממברנה עלולה להיתקע מאחורי 
הקרס. הדבר עלול להתרחש לאחר הנחתם מחדש בצורה לא נכונה אחרי שיעול. 
בעדינות מקם את הממברנה בצורה נכונה בין הקרס לבין החור )איור 3(. אם תמצא 

נזק כלשהו בשסתום הדיבור, יש להחליפו. 

"הממברנה קופצת החוצה כשאני מדבר" – הממברנה היא קלה מדי עבורך. נסה 
להשתמש בממברנה חזקה יותר.

"הממברנה קופצת החוצה כשאני משתעל" – זה תקין. הסר את ההתקן עם קסטת 
ה-HME והמדבקה. החזר את הממברנה למיקום הנכון בעזרת אצבעך )איור 14(. אם 

הדבר מתרחש לעתים קרובות, ייתכן ותרצה לנסות ממברנה חזקה יותר.

"הרכיבים של שסתום הדיבור התפרקו" – אל תנסה להרכיבם מחדש. החלף את 
ההתקן. 

"קשה לי לנשום" – קסטת ה-HME עלולה להיות חסומה בליחה. החלף לקסטת 
HME חדשה ובדוק שנית. אם הבעיה ממשיכה, נקה את ההתקן בהתאם לסעיף "ניקוי 

וחיטוי". בדוק את ההתקן וודא כי אינו ניזוק. החלף אם ניזוק.

"הבגדים שאני לובש כדי לכסות את צווארי מפריעים לנשימתי" – הרכב את 
ה-Arch על שסתום הדיבור )איור 6(.

"אני שומע פיצוצים עדינים כאשר אני מתחיל לדבר" – נסה להתחיל את הדיבור 
שלך בצורה עדינה יותר, באופן פחות פתאומי. נסה ממברנה חזקה יותר הנסגרת 

באופן פחות פתאומי.

"אני שומע בריחת אוויר בעת דיבור" – נסה להתחיל את הדיבור שלך בצורה יותר 
חדה, כך שהממברנה שלך תיסגר מהר יותר. נסה ממברנה קלה יותר הנסגרת מהר יותר.

4. מידע נוסף 
MRI 4.1 תאימות לבדיקת

בטוח לשימוש בבדיקת MRI: התקן זה אינו כולל כל חלקי מתכת שהם והוא ללא 
.MRI-פוטנציאל לאינטראקציה עם שדה ה

4.2 שימוש בנסיעות או בחו"ל 
מכשירי Provox FreeHands FlexiVoice ו-HME אינם מכילים מתכות ואינם 
משתקפים בצילום רנטגן. כאשר אתה נוסע למדינות אחרות, וודא כי אתה נושא 
איתך את המוצרים. וודא גם כי אתה מנקה את ההתקן במי שתייה. בקר באתר 
 Atos Medical ו/או צור קשר עם המשרד המקומי של www.atosmedical.com

לקבלת מידע אודות חלפים.

5.חובת דיווח
לתשומת לבך, כל תקרית חמורה שתתרחש בהקשר להתקן תדווח ליצרן ולרשות הלאומית במדינת 

המגורים של המשתמש ו/או המטופל.
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בדוק את ההתקן וחפש משקעים של ליחה ולכלוך. חזור על הצעדים המתוארים  	.6
לעיל במידת הצורך.

לאחר הניקוי, הנח את שסתום הדיבור במצב דיבור על גזה נקייה ותן לו להתייבש  	.7
באוויר למשך שעתיים לפחות )איור 23(. כאשר שסתום הדיבור יבש לחלוטין, 

ניתן להשתמש בו שוב או להניחו במכל נקי וסגור לאחסון. 
זהירות: אל תשתמש בשסתום הדיבור עד שהוא יבש לחלוטין. שאיפה של אדי  	

חומרי חיטוי עלולה לגרום לשיעול חמור ולגירוי של דרכי הנשימה.

חיטוי שסתום הדיבור
ייתכן שיהיה צורך בחיטוי אם שסתום הדיבור נראה מלוכלך או קיים סיכון לזיהום 
ההתקן. יש סיכון לזיהום אם ההתקן נפל על הרצפה או אם הוא בא במגע עם בעלי 
חיים, עם אדם הלוקה בזיהום בדרכי הנשימה או עם כל זיהום גדול אחר. במקרים אלה 
יש לנקות וגם לחטא את ההתקן לפני השימוש. אם יש צורך בחיטוי, נקה תחילה את 

ההתקן כפי שתואר קודם לכן ולאחר מכן חטא אותו בהתאם להליך הבא:
ראשית יש לעקוב אחר הליך הניקוי המתואר מעלה בפסקה "ניקוי".יש לפסוח  	.1
על שלב 7. לאחר הניקוי, יש להעביר את שסתום הדיבור למצב דיבור ולהטבילו 

למשך 10 דקות באתנול 70% או באיזופרופנול 70% )איור 22(. 
זהירות: אין להשתמש במי חמצן. 	

לאחר ניקוי שסתום הדיבור וחיטויו, יש להניחו על גזה נקייה ולתת לו להתייבש  	.2
למשך שעתיים לפחות )איור 23(. וודא כי שסתום הדיבור נמצא במצב דיבור.

כאשר שסתום הדיבור יבש לחלוטין, ניתן להשתמש בו שוב או להניחו במכל נקי  	.3
וסגור לאחסון. 

זהירות: אל תשתמש בשסתום הדיבור עד שהוא יבש לחלוטין. שאיפה של אדי  	
חומרי חיטוי עלולה לגרום לשיעול חמור ולגירוי של דרכי הנשימה.

2.3 הוראות אחסון 
כאשר שסתום הדיבור אינו בשימוש, יש לנקותו ולחטאו כמתואר מעלה ולאחר מכן 

לאחסנו במכל נקי וסגור בטמפרטורת החדר. הגן מפני שמש ישירה.

2.4 אורך חיי המכשיר 
 Provox FreeHands FlexiVoice Speaking Valve-ניתן להשתמש במכשיר ה
למשך תקופה מרבית של 6 חודשים כל עוד הוא שלם ללא פגע ומתפקד כראוי. השימוש 
מעבר לתקופה זו עלול לגרום לפעולה לא תקינה של השסתום, כמו עיכוב בסגירה 
ו/או בפתיחה, דליפות אוויר ורעשי סגירה מוגברים, ו/או שינויים אחרים בתפקוד 

ההתקן הקשורים להזדקנותו. 
קסטת ה-HME מיועדת לשימוש חד פעמי.

2.5 סילוק 
יש להקפיד לפעול בהתאם לפרקטיקה הרפואית ולדרישות הנהוגות במדינה בנוגע 

לגורמי סיכון ביולוגי בעת סילוקו של התקן רפואי משומש.

2.6 אביזרים 
זהירות: השתמש אך ורק בחלפים מקוריים. אביזרים אחרים עלולים לגרום לתקלה 

במוצר. 

מכסה Provox HME Cap הנו טבעת בצורת כיפה לשימוש רב פעמי המאפשרת 
 Provox FreeHands-בעת השינה, או ללא שימוש ב HME לך להשתמש בקסטת

FlexiVoice Speaking Valve. מכסה Provox HME Cap עשוי מטיטניום.

התקני החיבור של Provox HME הנם מוצרים המשמשים כדי להצמיד את מוצרי 
 ,Provox למקומם לפני הסטומה, למשל מדבקות של Provox HME system מערכת

 .Provox LaryButtons והתקנים מסוג Provox LaryTubes צינורות מסוג

ניתן להשתמש ב-Removal Aid בעת ניתוקו של התקן ה-HME משסתום הדיבור.
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הרכבה
הנח את קסטת ה-HME על משטח ישר כאשר רשת הפלסטיק פונה כלפי מטה 
ומשטח הספוג הפתוח פונה מעלה )איור 10(. הנח את שסתום הדיבור על גבי קסטת 
ה-HME ודחוף אותו ישר כלפי מטה עד שהוא משמיע קליק. בדוק כי שסתום הדיבור 

.HME-מחובר בחוזקה אל קסטת ה
זהירות: השימוש באביזרים שאינם של Provox עלול לגרום לתקלה במוצר ולגרום 

נזק למשתמש.

הכנסה ושימוש
הכנס את שסתום הדיבור Provox FreeHands FlexiVoice אל תוך התקן החיבור 
Provox HME )איור 11(. נשום כרגיל. העבר את ההתקן בין המצבים על ידי סיבוב 

החלק העליון של שסתום הדיבור עד שהוא נעצר בכל אחד מהמצבים )איור 12(. 
זהירות: סובב רק את חלקו העליון של שסתום הדיבור כאשר אתה עובר בין מצבים, ולא 
את ההתקן כולו. סיבוב ההתקן כולו עלול לגרום לתזוזה לא נעימה של התקן החיבור.

מצב דיבור אוטומטי
שסתום הדיבור Provox FreeHands FlexiVoice נמצא במצב דיבור אוטומטי 
כאשר הממברנה הגמישה יכולה לנוע בחופשיות ואינה נעולה על ידי הקרס )איור 3(.

במצב זה, העליה בזרם האוויר הננשף לצורך דיבור אוטומטי סוגרת את הממברנה. 

חסימה ידנית
ניתן לחסום את מכשיר ה-Provox FreeHands FlexiVoice בחסימה ידנית לצורך 
דיבור על ידי חסימה של הפתח הקדמי בעזרת האצבע )איור 13(. לשאיפה, שחרר 
את האצבע החוסמת כך שהפתח הקדמי יהיה פתוח שוב. ניתן להשתמש בחסימה 

ידנית בשני המצבים:במצב דיבור אוטומטי ובמצב נעילה.

שיעול
במצב דיבור אוטומטי, הממברנה יכולה להשתחרר ממקומה בעת שיעול. במקרה כזה, 
נשום באופן רגיל ודחוף בחזרה בקצה אצבעך את הממברנה דרך הפתח )איור 14( 
במידת הצורך הסר את המכשיר Provox FreeHands FlexiVoice ומקם מחדש 

את הממברנה במקומה. 

הסרת קסטת ה-HME מתוך שסתום הדיבור
קסטת ה-HME מיועדת לשימוש חד פעמי. יש להסירה בסופו של כל יום לפני ניקוי 

שסתום הדיבור. יש להחליפה גם אם נסתמה מליחה וההתנגדות לנשימה גברה. 
זהירות: אל תנסה לנקות במים את קסטת ה-HME מאחר שפעולה זו תשטוף ממנה 

את האימפרגנציה החיונית לפעולתה.

אחוז את שסתום הדיבור )או המכסה אם נעשה בו שימוש( ביד אחת, הנח את  	.1
ה-Removal Aid מעל קסטת ה-HME בעזרת היד השנייה )איור 15(. 

הצמד את הידיות )איור 16(. קסטת ה-HME תתבקע ותשתחרר )איור 17(. 	.2
השלך את קסטת ה-HME )איור 18(. 	.3

ניקוי 
כדי לשמור על תקינותו של שסתום הדיבור ולמנוע הצטברות של מיקרואורגניזמים, 

יש לנקות ולחטא את השסתום על בסיס יומי.
זהירות: אין לנקות או לחטא את שסתום הדיבור בדרך שונה מזו המתוארת להלן. אין 
להרתיח את ההתקן ואין להשתמש במי חמצן לחיטויו מאחר שפעולות אלה יפגעו בהתקן.

הסר את קסטת ה-HME מתוך שסתום הדיבור כמתואר למעלה.  	.1
‎68-( שטוף את שסתום הדיבור בזהירות משני צדדיו תחת מי שתייה פושרים 	.2
104°F/‎20-40°C( תוך כדי סיבוב המכסה קדימה ואחורה למשך 2 דקות )איור 19(.
‎95-113°F/‎35-( ערבב שתי טיפות של סבון כלים ב-250 מ"ל מי שתייה חמים 	.3
45°C(. אין להשתמש במים רותחים מאחר שהדבר עלול לגרום נזק לשסתום 

הדיבור.
כוון את שסתום הדיבור למצב דיבור והשרה אותו בתערובת למשך 15 דקות  	.4

)איור 20(.
 )‎95-113°F/‎35-45°C( שטוף את שסתום הדיבור משני צדדיו במי שתייה חמים 	.5
למשך 15 דקות )איור 21(. על מנת להגיע אל כל החלקים של שסתום הדיבור, 

וודא כי יעבור בין מצב דיבור למצב נעול מספר פעמים במהלך השטיפה. 
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קשתות 	2
 Provox FreeHands HME קסטות 	30 

)בערכת Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus בלבד( 	 

 Provox FreeHands FlexiVoice Light, Medium, Strong
XtraStrong-ו

שסתום דיבור )בחוזק הנבחר( 	1
 Arch 	 1

Removal Aid 	 1

1.4 אזהרות
 Provox הדיבור  שסתום  על  הרכבתה  טרם   HME ב-קסטת  להשתמש  אין  	•
עלול   HME-ה  .Provox HME Cap-ה על מכסה  או   FreeHands FlexiVoice

להיתקע בהתקן החיבור כאשר נעשה בו שימוש לבדו )איור 8(.
שאינם  חיבור  התקני  עם   Provox FreeHands FlexiVoice-ב להשתמש  אין  	•
החיבור.  בהתקן  להיתקע  עלול  המוצר   .Provox HME של  מקוריים  התקנים 
וייתכן שיגרום  במקרה כזה יש להסיר את התקן החיבור או שהוא עלול להינזק, 

להגבלת הנשימה.
בין   Provox FreeHands FlexiVoice של  חלק  באף  חוזר  שימוש  לעשות  אין  	•
מטופלים. הדבר עלול לגרום לזיהום צולב. התקן זה מיועד לשימוש במטופל אחד 

בלבד.

1.5 אמצעי זהירות
אין לערוך שינויים במכשיר. ]מנגנון הדיבור ו/או מנגנון ה-HME יפסיקו לפעול. 	•

יש להקפיד לנקות את שסתום הדיבור לפי ההוראות בהמשך. ניקוי לא יסודי עלול  	•
לגרום לזיהום המוצר ולתקלות בפעולתו.

אין לעשות שימוש בנבולייזר המכיל תרופות מעל ההתקן משום שהתרופה עלולה  	•
ליצור משקע בתוך ההתקן.

אין להשתמש במכשירי אדים או בחמצן מחומם ומועשר בלחות דרך מסכת חמצן  	•
מעל הפתח בקנה הנשימה במהלך השימוש בהתקן. ה-HME יהפוך להיות רטוב 
מדי. אם יהיה צורך בטיפול בחמצן, יש להשתמש אך ורק בחמצן מועשר בלחות לא 

מחומם.

2. הוראות שימוש
2.1 הליכי הבדיקה

לפני כל שימוש, בדוק כי שסתום הדיבור ו- קסטת ה-HME לא ניזוקו וכי השסתום 
מתפקד כראי. הוא אמור לעבור בקלות בין מצב דיבור נעול ומצב דיבור אוטומטי 

)איור 2( אם ההתקן אינו פועל כראוי או ניזוק, אין לעשות בו שימוש ויש להחליפו.

2.2 הוראות הפעלה
אין להשתמש בשסתום הדיבור בעת שינה. פתחו של שסתום הדיבור עלול להתכסות או 
שסתום הדיבור עלול לעבור ללא כוונה למצב דיבור וזה עלול לגרום לנשימה מוגבלת. 
 Provox HME או בכיסוי Provox XtraHME במהלך השינה יש להשתמש בקסטת

Cap המורכב יחד עם קסת HME )איור 9(.

בחירת חוזק הממברנה
נסה תחילה את הממברנה הבינונית )2 נקודות(. אם הנך חווה סגירה לא מכוונת של 
ממברנה זו במהלך נשימה רגילה או בעת פעילות גופנית קלה, נסה את הממברנה 
החזקה או את הממברנה החזקה ביותר )3 או 4 נקודות(. אם אתה חש כי נדרש 
מאמץ גדול מדי כדי לסגור את הממברנה הבינונית לצורך דיבור, נסה את הממברנה 

הקלה )נקודה 1(. וודא כי הממברנה אינה נסגרת בלי כוונה במהלך נשימה רגילה. 
אתה יכול להשתמש בממברנה חזקה יותר כאשר אתה יותר פעיל ובממברנה 

קלה כאשר אתה פחות אקטיבי.
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עברית

1. מידע תיאורי
1.1 שימושי המכשיר

מכשיר ה-Provox FreeHands FlexiVoice משלב בין שיקום ריאתי על ידי שימוש 
בהתקן לחילופי חום ולחות לבין שיקום הדיבור באמצעות שסתום דיבור אוטומטי או 

חסימה ידנית, במטופלים שעברו כריתה של בית הקול ומשתמשים בתותב דיבור. 

1.2 התוויות-נגד
מכשיר ה-Provox FreeHands FlexiVoice אינו מיועד לשימוש בקרב מטופלים 
שאינם מסוגלים להסיר או להפעיל את ההתקן, אלא אם כן המטופל נמצא תחת השגחה 
צמודה של קלינאי או מטפל בעל הכשרה מתאימה. מדובר במטופלים שאינם מסוגלים 
להניע את זרועותיהם, מטופלים עם ירידה ברמת המודעות, או מטופלים שבעקבות 

מחלתם עלולים ללקות באפיזודות של אבדן הכרה בלתי צפוי.

1.3 תיאור המכשירים
מכשיר ה-Provox FreeHands FlexiVoice כולל שני חלקים המורכבים יחד, שסתום 

דיבור לשימושו של מטופל יחיד וקסטת HME חד-פעמית )איור 1(. 
שסתום הדיבור עשוי פלסטיק והממברנה עשויה מסיליקון. קסטת ה-HME עשויה 

גם היא מפלסטיק ומספוג אשר עבר עיבוד בסידן כלוריד.

לשסתום הדיבור שני מצבי פעולה:מצב דיבור אוטומטי ומצב דיבור נעול )איור 2(. 
סיבוב חלקו העליון של שסתום הדיבור מאפשר מעבר בין שני המצבים השונים: דיבור 
אוטומטי או דיבור נעול. ניתן לדבר הן על ידי השימוש בשסתום הדיבור האוטומטי ועל 

ידי חסימה ידנית של הפתח בחזית. חסימה ידנית אפשרית בשני המצבים.

שסתום הדיבור נמצא במצב דיבור אוטומטי כאשר הממברנה הגמישה אינה נעולה 
על ידי הקרס )איור 3(. במצב דיבור אוטומטי הממברנה יכולה להיסגר באופן אוטומטי 
על ידי האוויר הננשף. לאחר מכן, האוויר עובר דרך תותב הדיבור. הממברנה נפתחת 

שוב באופן אוטומטי כאשר שואפים אוויר פנימה. 

במצב נעול, הממברנה הגמישה נעולה על ידי הקרס הנכנס אל תוך לולאה שבממברנה 
)איור 4(. דבר זה מונע מן הממברנה להיסגר כאשר נושמים בכבדות, לדוגמה, 

במהלך פעילות גופנית.

קיימים ארבעה שסתומי דיבור שונים, כל אחד עם חוזק ממברנה שונה: קל, בינוני, 
חזק וחזק ביותר.

ניתן לראות נקודות המסומנות על החלק של הממברנה אשר בולט בראש ההתקן, 
ישנן שם 1, 2, 3, או 4 נקודות. מספר הנקודות מייצג את חוזק הממברנה )איור 5(. 

נקודה 1 = ממברנה קלה )הקלה ביותר לסגירה(
2 נקודות = ממברנה בינונית
3 נקודות = ממברנה חזקה

4 נקודות = ממברנה חזקה ביותר

 Provox FreeHands-היא אביזר שניתן להשתמש בו יחד עם מכשיר ה Arch-ה
FlexiVoice כדי ליצור מרווח בין הבד ובין פתח ההתקן. לשם כך יש להצמיד את הקשת 
לחלקו הקדמי של מכשיר ה-Provox FreeHands FlexiVoice )איור 6(. אנא שים לב 
כי בעת ביצוע תנועות מסוימות, ה-Arch עלולה להגביל את האפשרות לחסימה ידנית.

באמצעות ה-Removal Aid )איור 7(, ניתן להסיר את קסטת ה-HME משסתום הדיבור.

תכולת הערכה
 Provox FreeHands FlexiVoice Set ו- 

Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus
שסתומי דיבור )קל, בינוני וחזק( 	3

 Removal Aid 	1



194

"الجدار ينغلق عندما أتنفس بشدة" – قد يحدث الغلق غير المقصود أثناء التنفس بشدة. لتفادي حدوث 
هذا، استخدم وضعية وضع التأمين للجهاز في الحالات التي يمكن التكهن بها. ولا يزال بالإمكان النطق 
باستخدام الغلق اليدوي. قم بإلغاء تأمين الجهاز مرة أخرى لتمكين النطق دون استخدام اليد )شكل 2(. 

"الجدار لا يغلق" – يجب أولاً التحقق من تعيين الجهاز على وضع النطق. افحص صمام النطق ووضع 
الجدار. فقد يكون الجدار عالقًا خلف الخطاف. وهذا قد يحدث بعد إعادة ضبط موضعه بشكل 
خاطئ عند نتوئه نتيجة السعال. ضع الجدار برفق وبشكل صحيح بين الخطاف والفتحة )شكل 3(. 

إذا تم العثور على أي تلف في صمام النطق، يجب استبداله. 

"عندما أتكلم يبرز الجدار" – الجدار خفيف للغاية بالنسبة لك. جربّ استخدام جدار أقوى.

"الجدار يبرز عندما أسعل" – هذا شيء طبيعي. يجب نزع الجهاز مع قرص HME المتصل من 
اللاصق. ضع الجدار مرة أخرى في مكانه بإصبعك )شكل 14(. إذا تكرر حدوث ذلك، فقد تكون هناك 

حاجة لتجربة جدار أقوى.

"مكونات صمام النطق انفصلت" – يحُظر إعادة تجميعها. ويجب استبدال الجهاز. 

"أجد صعوبة في التنفس" – قد يكون قرص HME يعاني انسدادًا من جراّء المخاط. يجب استبداله 
بقرص HME جديد والتحقق مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فسوف يتعين تنظيف الجهاز بما يتوافق 
مع قسم "التنظيف والتعقيم". افحص الجهاز وتأكّد من أنه ليس تالفًا. يجب استبداله إذا كان تالفًا.

"الملابس التي ألبسها لتغطية رقبتي تؤثر على تنفسي" – قم بتركيب Arch المرفق مع صمام النطق 
)شكل 6(.

"أسمع صوت طرقعة عندما أتكلم" – حاول أن تبدأ كلامك بطريقة أكثر اعتدالاً وأقل حدّة. جربّ 
جدارًا أقوى ينغلق على نحو أقل حدة.

"أسمع تسرب هواء عندما أبدأ في النطق" – حاول أن تبدأ النطق بطريقة أكثر مفاجأة بحيث يتم 
إغلاق الجدار بسرعة أكبر. جربّ جدارًا أخف ينغلق بسرعة أكبر.

4. معلومات إضافية 
)MRI( 4.1 التوافق مع فحص التصوير بالرنين المغناطيسي

آمن مع التصوير بالرنين المغناطيسي: لا يحتوي هذا الجهاز على أي أجزاء معدنية ولا يوجد أي احتمال 
لحدوث تداخل مع مجال التصوير بالرنين المغناطيسي.

4.2 السفر أو الاستخدام الدولي 
يعُتبر كل من Provox FreeHands FlexiVoice وHME خاليين من المعدن وشفافين للأشعة السينية. عند السفر 

إلى بلدان أخرى، يجب التأكّد من اصطحاب المنتجات معك. كذلك يجب التأكّد من تنظيف الجهاز في مياه شرب. 

تفضل بزيارة www.atosmedical.com أو الاتصال بمقر شركة Atos Medical المحلي للحصول على معلومات 

جهات اتصال المنتجات البديلة.

5. الإبلاغ
يرُجى ملاحظة أنه يجب إبلاغ الشركة المُصنِّعة والسلطة الوطنية بالبلد الذي يقيم فيه المستخدم و/أو 

المريض بأي حادث خطير يقع في ما يتعلق بالجهاز.
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بعد الانتهاء من التنظيف والتعقيم، ضع صمام النطق في ضمادة نظيفة واتركه في الهواء لمدة  	.2
ساعتين على الأقل حتى يجف )شكل 23(. تأكّد من أن صمام النطق في وضع النطق.

وعندما يجف صمام النطق تمامًا، يمكن استخدامه مرة أخرى، أو وضعه في علبة نظيفة ومغلقة  	.3
للتخزين. 

تنبيه: يُنع استخدام صمام النطق إلى حين جفافه التام. يمكن أن يتسبب استنشاق الأبخرة الملوثة  	
في الإصابة بسعال حاد وتهيج في المجاري الهوائية.

2.3 تعليمات التخزين 
عندما يكون صمام النطق خارج نطاق التشغيل، يجب تنظيفه وتعقيمه على النحو المذكور أعلاه، ثم 
تخزينه في علبة نظيفة وجافة في درجة حرارة الغرفة. يجب حفظ الجهاز بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

2.4 عمر الجهاز 
يمكن استخدام صمام النطق Provox FreeHands FlexiVoice لمدة 6 أشهر كحد أقصى طالما كان 
سليمً ويعمل على النحو المطلوب. قد يؤدي استخدام الجهاز خارج هذا النطاق الزمني إلى أعطال 
في وظائف الصمام، مثل تأخر الغلق و/أو الفتح، وتسرب الهواء وارتفاع صوت الإغلاق، و/أو تغييرات 

أخرى في الوظائف نتيجة تقادم عمر الجهاز. 
إن قرص HME مخصص للاستعمال لمرة واحدة.

2.5 التخلص من المنتج 
احرص دائماً على اتباع القوانين المعتمدة في بلدك فيما يتصل بالمخاطر البيولوجية عند التخلص من 

أي جهاز طبي مستعمل.

2.6 الملحقات 
تنبيه: يجب الاقتصار على استخدام المكونات الأصلية. فقد تتسبب الملحقات الأخرى في أعطال للمنتج. 

إن Provox HME Cap هو عبارة عن حلقة مقعرة الشكل تسمح باستخدام قرص HME أثناء 
 Provox HME يصُنع .Provox FreeHands FlexiVoice النوم، أو بدون استخدام صمام النطق

Cap من مادة التيتانيوم.

 Provox HME هي تلك المنتجات التي تسُتخدم لتثبيت منتجات نظام Provox HME أجهزة ربط
 .Provox LaryButtonو ،Provox LaryTubeو ،Provox Adhesive في مواجهة الفغرة، مثل لاصق

يمكن استخدام Removal Aid للمساعدة في فك HME من صمام النطق.

3. معلومات حل المشكلات 
في حال حدوث مشكلات أثناء الاستخدام، يجب فك الجهاز وفحصه. أدناه بعض المشكلات الشائعة والإجراءات الموصى بها.

"الجهاز يسرب" – افحص صمام النطق بحثاً عن أي تسرب أو تلف. يجب استبدال الجهاز إن كان 
متضررًا. يجب تنظيف الجهاز على النحو الوارد في قسم "التنظيف والتعقيم". وأيضًا يجب فحص جهاز 
الربط وقرص HME، واستبدالهما إذا اقتضى الأمر. إذا استمر التسريب بعد عملية التنظيف، يجب 

استبداله بصمام نطق جديد. 

"الجهاز ينغلق إذا ارتفع معدل تنفسي قليلاً" – يجب استخدام جهاز يتضمن جدارًا أقوى. أو يمكن 
استخدام جدار أقوى عندما يكون من المتوقع بذل نشاط بدني.
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يجب فك قرص HME من صمام النطق
تم تصميم قرص HME بحيث يسُتعمل لمرة واحدة فقط. ويجب فكه في نهاية كل يوم قبل تنظيف 

صمام النطق. وأيضًا يجب استبداله إذا انسد بالمخاط وزادت مقاومته للتنفس. 
تنبيه: يجب ألا تتم محاولة غسل قرص HME؛ نظراً لأن هذا سيؤدي إلى خروج التشريب الذي يعدّ 

ذا أهمية كبيرة لقيامه بوظيفته.

 HME فوق قرص Removal Aid امسك صمام النطق )أو الغطاء، إذا كان مستخدمًا( بيد، وضع 	.1
باليد الأخرى )شكل 15(. 

اضغط المقبضين معًا )شكل 16(. سوف ينكسر قرص HME وينفك )شكل 17(. 	.2
يجب التخلص من قرص HME )شكل 18(. 	.3

التنظيف 
لإبقاء صمام النطق في حالة تشغيلية جيدة وتجنب تراكم الكائنات المجهرية، يجب تنظيفه وتعقيمه يومياً.

تنبيه: يحُظر تنظيف صمام النطق أو تعقيمه بأي طريقة أخرى بخلاف تلك الوارد وصفها أدناه. يحُظر 
غلي الجهاز واستخدام ماء الأكسجين للتعقيم؛ نظراً لأن هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى تلف الجهاز.

يجب فك قرص HME من صمام النطق على النحو المذكور أعلاه.  	.1
يجب شطف صمام النطق بعناية على جانبيه أسفل ماء شرب فاتر )40-20 درجة مئوية/68-104  	.2

درجات فهرنهايت( مع تدوير الغطاء للخلف وللأمام لمدة دقيقتين )شكل 19(.
يجب خلط قطرتين من صابون غسيل الأطباق في مقدار 250 مل من ماء شرب دافئ )35-45  	.3
درجة مئوية/113-95 درجة فهرنهايت(. يُنع استخدام الماء المغلي نظراً لأن هذا قد يتلف صمام 

النطق.
يجب وضع صمام النطق في وضع النطق ثم وضعه في الخليط لمدة 15 دقيقة )شكل 20(. 	.4

يجب شطف صمام النطق على جانبيه في ماء شرب دافئ )45-35 درجة مئوية/113-95 درجة  	.5
فهرنهايت( لمدة 15 ثانية )شكل 21(. وللوصول إلى كافة أجزاء صمام النطق، تأكّد من تبديله بين 

وضع النطق ووضع التأمين لمدة دقيقتين أثناء الشطف. 
يجب فحص الجهاز للتأكّد من عدم وجود بقايا مخاط أو فتات. ويتم تكرار الخطوات المذكورة  	.6

أعلاه عند الضرورة.
بعد التنظيف، ضع صمام النطق على وضع النطق في ضمادة نظيفة واتركه في الهواء لمدة ساعتين  	.7
على الأقل حتى يجف )شكل 23(. وعندما يجف صمام النطق تمامًا، يمكن استخدامه مرة أخرى 

أو وضعه في علبة نظيفة ومغلقة للتخزين. 
تنبيه: يُنع استخدام صمام النطق إلى حين جفافه التام. يمكن أن يتسبب استنشاق الأبخرة الملوثة  	

في الإصابة بسعال حاد وتهيج في المجاري الهوائية.

تعقيم صمام النطق
قد تكون هناك حاجة للتعقيم إذا كان جهاز النطق يبدو متسخًا أو كان هناك احتمال لحدوث تلوث. 
قد يكون هناك احتمال لحدوث التلوث إذا كان الجهاز قد سقط على الأرض، أو إذا كان قد لامس 
حيواناً أليفًا، أو شخصًا يعاني من التهاب رئوي، أو أي تلوث جسيم آخر. وبعد ذلك يجب تنظيف 
الجهاز وتعقيمه قبل الاستخدام. إذا كانت هناك ضرورة لإجراء التعقيم، يجب البدء بتنظيف الجهاز 

على النحو المذكور أعلاه، ومن ثم تعقيمه عبر استخدام الإجراء التالي:
يجب أولاً اتباع إجراء التنظيف على النحو المذكور أعلاه في قسم "التنظيف"، بدون الخطوة 7.  	.1
وبعد التنظيف، ضع صمام النطق في وضع النطق، واغمره لمدة 10 دقائق في مادة الإيثانول بتركيز 

%70 أو في كحول الأيزوبروبيل بتركيز %70 )شكل 22(. 
تنبيه: يُنع استخدام ماء الأكسجين. 	
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ووضع النطق التلقائي )شكل 2(. إذا لم يعمل الجهاز على النحو المطلوب، أو كان هناك أي تلف واضح، 
يجب عدم استخدام الجهاز ويجب استبداله.

2.2 تعليمات التشغيل
كما يجب عدم استخدام صمام النطق أثناء النوم. قد تكون فتحة صمام النطق مغطاة، أو قد يتحول 
صمام النطق بدون قصد إلى وضع النطق، مما قد يتسبب في صعوبة في التنفس. أثناء النوم، يجب 
استخدام قرص Provox XtraHME أو Provox HME Cap أثناء تجميعهما مع قرص HME )شكل 9(.

تحديد قوة الجدار
جربّ الجدار المتوسط )نقطتان( أولاً. إذا شعرت بحدوث غلق غير مقصود لهذا الجدار أثناء التنفس 
الطبيعي، أو النشاط الخفيف، فجربّ الجدار القوي أو القوي جدًا )3 أو 4 نقاط(. وإذا شعرت بأن 
غلق الجدار المتوسط للتكلم يستغرق المزيد من الجهد، فجربّ الجدار الخفيف )نقطة واحدة(. يجب 

التأكّد من أن الجدار لا ينغلق دون قصد أثناء التنفس المنتظم. 
يمكنك أيضًا استخدام جدار أكثر قوة عندما تكون أكثر نشاطاً، أو جدار أكثر خفة عندما تكون أقل نشاطاً.

تجميع مكونات الجهاز
ضع قرص HME على سطح أملس بحيث تكون الشبكة البلاستيكية للأسفل، والسطح الإسفنجي المفتوح 
للأعلى )شكل 10(. ضع صمام النطق على الجزء العلوي من قرص HME وادفعه لأسفل باستقامة إلى أن 
.HME تسمع صوت طرقعة عند استقراره في مكانه. تحقق من أن صمام النطق متصل بإحكام بـ قرص

تنبيه: قد يؤدي استخدام ملحقات أخرى بخلاف ملحقات Provox إلى حدوث عطل في المنتج وأضرار 
للمستخدم.

الإدخال والاستخدام
أدخل أداة Provox FreeHands FlexiVoice في موصل أداة ربط Provox HME )شكل 11(. تنفس 
بشكل طبيعي. قم بالتبديل بين وضعي الجهاز عن طريق تدوير الجزء العلوي من صمام النطق إلى 

أن يتوقف في كل وضعية )شكل 12(. 
تنبيه: قم بتدوير الجزء العلوي فقط من صمام النطق عند تغيير الأوضاع، وليس الجهاز بأكمله. فقد 

يتسبب تدوير الجهاز بأكمله في تحريك أداة الربط بشكل غير مريح.

وضع النطق التلقائي
ويكون Provox FreeHands FlexiVoice في وضع النطق التلقائي عندما يتعذر تحرك الجدار المرن 

دون عائق وعندما لا يتم تأمينه عن طريق الخطاف )شكل 3(.
في هذا الوضع، تؤدي زيادة تدفق هواء الزفير لأجل النطق إلى إغلاق الجدار تلقائياً. 

الغلق اليدوي
كذلك يمكن غلق Provox FreeHands FlexiVoice يدوياً حتى يمكن النطق عن طريق سد الفتحة 
الأمامية بإصبع )شكل 13(. للاستنشاق، ارفع الإصبع الذي يسد الفتحة الأمامية بحيث تصبح مفتوحة 

مرة أخرى. يمكن استخدام الغلق اليدوي في كلٍّ من وضع النطق التلقائي ووضع التأمين.

السعال
في وضع النطق التلقائي، يمكن أن يبرز الجدار عند السعال. إذا حدث ذلك، يجب 
التنفس بشكل طبيعي وإعادة الجدار إلى مكانه عبر الفتحة من خلال دفعه بإصبعك 
 Provox FreeHands FlexiVoice شكل 14(. وإذا كانت هناك ضرورة، يجب فك(

وإعادة ضبط موضع الجدار. 
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FlexiVoice )شكل 6(. رجاء ملاحظة أن الملحق Arch، في بعض المواضع، قد يقلل من احتمالية 
الغلق اليدوي.

ويمكن استخدام Removal Aid )شكل 7( لفك قرص HME من صمام النطق.

محتوى المجموعات

 Provox FreeHands FlexiVoice ومجموعة Provox FreeHands FlexiVoice Set مجموعة
Set Plus

صمامات نطق )خفيف، ومتوسط، وقوي( عدد 3	
 Removal Aid عدد 1	

Arch عدد 2	
Provox FreeHands HME من شرائط 	30 

)مجموعة Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus فقط( 	 

XtraStrongو ،Strongو ،Mediumو ،Provox FreeHands FlexiVoice Light جهاز

صمام نطق )بالقوة المختارة( عدد 1	
 Arch عدد 1 	

Removal Aid عدد 1	

1.4 تحذيرات
 Provox FreeHands النطق  صمام  مع  أولاً  تجميعه  دون   HME قرص  استخدام  يُ	نع  •
الربط عند استخدامه  FlexiVoice أو Provox HME Cap. يمكن أن يعلق HME في حامل 

وحده )شكل 8(.
يُ	نع استخدام جهاز Provox FreeHands FlexiVoice مع أي أجهزة ربط أخرى بخلاف أجهزة  •
ربط Provox HME الأصلية. فقد يعلق المنتج في أداة الربط. وعندئذ سيتعين فك أداة الربط، 

أو قد تكون قد تضررت، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس.
 Provox FreeHands FlexiVoice جهاز  من  جزء  أي  استخدام  يعيد  أن  المريض  على  يحُظر  	•
الذي استخدمه مريض آخر. فقد يتسبب هذا في نقل التلوث. فالجهاز مصمم للاستعمال من قِبَل 

مريض واحد فقط.

1.5 الاحتياطات
يحُظر إدخال أي تعديل على المنتج. فمن شأن هذا أن يؤدي إلى فقدان وظيفة النطق أو وظيفة  	•

HME، أو كليهما.
يجب الحرص دائماً على تنظيف صمام النطق وفقًا للتعليمات الواردة أدناه. إذا لم يتم تنظيف  	•

المنتج بشكل سليم، فقد يتسبب ذلك في حدوث عدوى وعطل في المنتج.
تجنب إعطاء علاج البخاخ الطبي عبر الجهاز إذ يمكن أن يترسب الدواء في الجهاز. 	•

تجنب استخدام المرطبات أو الأكسجين المرطبّ المدفأ عبر قناع على الفغرة الرغامية أثناء استخدام  	•
الجهاز. وإلا فسيصبح جهاز HME رطباً جدًا. إذا كان علاج الأكسجين ضرورياً، فاستخدم فقط 

الأكسجين المرطبّ غير المدفأ.

2. تعليمات الاستخدام

2.1 إجراءات الفحص
يجب فحص صمام النطق وقرص HME، قبل كل استخدام، للتأكّد من عدم وجود أي تلف بهما، ومن 
أن صمام النطق يعمل على النحو المطلوب. ويجب أن تكون هناك سهولة في التحول إلى وضع التأمين 
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العربية

1. معلومات وصفية

1.1 الاستخدام المخصص
 Heat( بين إعادة تأهيل الرئة باستخدام مبادل الحرارة والرطوبة Provox FreeHands FlexiVoice يجمع
and Moisture Exchanger، HME( وإعادة التأهيل الصوتي باستخدام صمام النطق التلقائي أو الغلق 
اليدوي، لدى المرضى الذين خضعوا لاستئصال الحنجرة ويستخدمون أحد الأعضاء الصوتية الاصطناعية. 

1.2 موانع الاستخدام
جهاز Provox FreeHands FlexiVoice غير معدّ للاستخدام بواسطة المرضى غير القادرين على فك 
الجهاز أو تشغيله، ما لم يكن المريض خاضعًا لمتابعة دائمة من الطبيب أو مرافق مؤهل. على سبيل 
المثال، المرضى غير القادرين على تحريك أذرعهم، أو المرضى الذين يعانون من مستويات منخفضة 

من الوعي، أو المرضى المصابون بأمراض تعرضهم لخطر فقد الوعي الدوري الذي لا يمكن التنبؤ به.

1.3 وصف الأجهزة
يتكون جهاز Provox FreeHands FlexiVoice من جزأين مجمّعين معًا، صمام نطق، وهو مخصص 

للاستخدام من قِبَل مريض واحد، وقرص HME )شكل 1(، وهو منتج مستهلك. 
وصمام النطق مصنوع من البلاستيك، كما أن الجدار مصنوع من السليكون. وأيضًا تم تصنيع قرص 

HME من البلاستيك وإسفنج البولي يوريثان المعالج بالملح.

ولصمام النطق وضعان: وضع النطق التلقائي، ووضع التأمين )شكل 2(. ويؤدي تدوير الجزء العلوي 
من صمام النطق إلى نقل الجهاز إلى وضعية النطق التلقائي أو وضعية التأمين. ويمكن أن يجري النطق 
عن طريق استخدام صمام النطق التلقائي، وباستخدام الغلق اليدوي للفتحة الموجودة في المقدمة. 

هذا، ويمكن استخدام الغلق اليدوي في كلٍّ من الوضعين.

ويكون صمام النطق في وضع النطق التلقائي عندما لا يتم تأمين الجدار المرن عن طريق الخطاف 
)شكل 3(. وفي وضع النطق التلقائي، يمكن إغلاق الجدار تلقائيًا عبر هواء الزفير. وحينئذ تتم إعادة 
توجيه الهواء عبر الأعضاء الصوتية الاصطناعية. ومرة أخرى ينفتح الجدار تلقائياً عند استنشاق الهواء. 

في وضع التأمين، يتم تأمين الجدار المرن عن طريق خطاف يتحرك بشكل دائري داخله )شكل 4(. 
وهذا الأمر يمنع الجدار من الإغلاق عند التنفس بقوة، كما يحدث، مثلاً، أثناء ممارسة النشاط البدني.

وهناك أربعة أنواع مختلفة من صمامات النطق، ولكل منها جدار ذو قوة مختلفة: خفيف، ومتوسط، 
وقوي، وقوي جدًا.

وفي الجزء الخاص بالجدار البارز على الجزء العلوي من الجهاز، هناك نقطة مرئية، أو نقطتان، أو 3 
نقاط أو 4 نقاط. ويمثل عدد النقاط قوة الجدار )شكل 5(. 

نقطة واحدة = جدار خفيف )غلقه يعدّ الأسهل(
نقطتان = جدار متوسط

3 نقاط = جدار قوي
4 نقاط = جدار قوي جدًا

 Provox FreeHands FlexiVoice أحد الملحقات التي يمكن استخدامها مع أداة Arch ويمثل الملحق
 Provox FreeHands لإبقاء النسيج بعيدًا عن فتحة الجهاز. يمكن ببساطة ضغطه فوق مقدمة أداة
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